Instituto de Previsién Social Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N°019-018/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 Y N°
7;Y SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1Y LA MODIFICACION PARCIAL AL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL -
SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM
2023”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA N° 441/2023y recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 08 de marzo denN2023, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica,gque remitio el Memorando
DOP/DLIT/N® 0063/2023, de fecha 02 de marzo de 2023, del Pepdartamento de Licitacioncs -
Seccion Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a
conocimiento de la Maxima Autoridad, la ratificacion de [asSAdendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4,
N° 5, N° 6 y N° 7; y a consideracion la solicitud de aprobacion de la Aclaracién N° | y la
modificacion parcial al Pliego de Bases y Condicionés de la Licitacion Pablica Nacional - SBE
N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPQS,ME INSUMOS VARIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD-DEL IPS - AD REFERENDUM 20237 y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, consistieron
en prorrogas a las fechas corresppadientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales
obedecieron a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente
Regulador, la Direcciéon Nacional)de Contrataciones Plblicas, en atencion a las aclaraciones
remitidas por el Administrador del Contrato en atencién a las consultas realizadas, por
potenciales oferentes. Ademds se menciona que el plazo de publicacion de cada adenda de
prorroga es de 01 (un).dia‘de verificacion y 05 (cinco) dias de publicacidn;

Que, la Aclaractén\N° 1, y la Modificacion Parcial, representan aclaraciones realizadas sobre
las bases y céndiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de las consultas realizadas por
potenciales oférentes y las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electronico
Instityefonal), que son de exclusiva responsabilidad de la Direccidén de Recursos Tecnoldgicos
de Salud;

Por ta en uso de sys atribuciones;
) }t@;\ . /\y ’ N -~

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE . .
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

W [

El presente instrumento es de cardcter publico, garaatizando la transparencia de la gestién publica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, cn atencion al prineipio de publicidad de 1a administracién plblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/4
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Instituto de Previsién Social Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

Consejo de Administracidon . -
RESOLUCION C.A: N? 019-018/2023

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E4NSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIRAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y sc adjunta a Ja\predente Resolucion.--------------

2°) Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases yCondiciones de la Llcltamon Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION~DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTFROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus tépmines, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del @0nséjo de Administracién y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) fojay se adjunta a la presente Resolucion.-----==-------

3°) Ratificar la Adenda N° 3, al"Pliégo de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 *ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023%, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por. la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respectivas, que-consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presénte Resolucion.---====-------

4°) Ratificar,JazAdenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién Publica
Naciopalh~ SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA~EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 20237, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respes{ivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion. --------------

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE

DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

- MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la matcria, cn atencidn al principio de publicidad de Ja adminisiracion pliblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Instituto de Prevision Social Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 019-018/2023

5°) Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.--------------

6°) Ratificar la Adenda N° 6, al Pliego de Bases y Condiciones de, TaLicitacion Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conformgzahAnexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta aa presente Resolucion.------=-------

7°) Ratificar la Adenda N° 7, al Pliego de Bases,_y» Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISIGION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE_CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos su§ términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-----=-------

8°) Aprobar la Aclaracion N° 1, 4l Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Puablica
Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEIL IPS - AD
REFERENDUM, 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado pof la* Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas,\que consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.--=----------

9°)  Aprobar, ta Modificacion Parcial, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion
Pallfeca” Nacional - SBE N° 07/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS
VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
resp%vas, que/ﬂ)nsta de O§ (cinco) fojas y se adjunta a la/,presente Resolucion.-----=-----

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE )
DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRIiTEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS
: MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
< ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

AN

El presente instrumento es de cardcler publico, garantizando la transparencia de la gestidn piblica. Se podri aceider al mismo de forma fibre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, ¢n atencion al principio de publicidad de la administracion pablica, con exeepeion
de aquellos documentos que por su nawuraleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/4
3/4 -
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Instituto de Previsidon Social Acta N° 019/2023 de fecha 22 de marzo de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N°019-018/2023

10°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.-- —

11°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.
SCta/jo.-
i P : {

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE

DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo'deAdministracién

El presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestion pablica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigenie que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con cxeepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 4/4
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INSTITUTO DE PREVISION SCCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 1

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N°2

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura

Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Pablicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SCCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N°3

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura

Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Piblicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SCCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 4

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura

Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° S

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura

Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-




= GOBIERNO FParaguay
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N° 6

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones
Pablicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SQUCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”

ADENDA N°7

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura

Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones
Puablicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22

“ADUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL
IPS — AD REFERENDUM 2023"

ACLARACION N° 1

Asuncién, de de 2023.
AL OFERENTE:

Con relacién al proceso licitatorio individualizado LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023", se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es
oferente/es:

CONSULTA 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 3.
Lote 8 ftem 3. Favor confirmar que la columna requerida es 1,7 um.
Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima Version.
CONSULTA 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 4

%Lote‘S ftem 4. Favor confirmar que columna requerida es 1,7 um.
Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico, Ultima Version.
CONSULTA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 5
LOTE 8. ITEM 5. Favor confirmar que la columna requerida es 1,7 um®
Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido engl Pliego Electrénico Ultima Version.
CONSULTA 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 6
LOTE 8. ITEM 6. Favor confirmar que la precolumnayequerida es BEH shield RP 18 de 1,7 um.
Respuesta: El oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima Version.
CONSULTA S - ESPECIFICACIONES, TECNICAS LOTE 8 ITEM 3

LOTE 8. ITEM 7. Favor confirmar Que la Pre columna requerida es BEH C8, considerando que la columna BEH solicitada en
el item 3 es C18.

Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 6 -/ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8 ITEM 7

LOTE 8 ITEM 7. Favor confirmar que la pre columna requerida es 1,7 um

Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima Version.
CONSULTA 7

En los requisitos de capacidad técnica solicitan:

¢ Laempresa deberd presentar certificado o constancia de habilitacion del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud
Publica y Bienestar Social para dispositivos médicos.

d - La empresa debera presentar Habilitacion vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Direccién de
Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social vigente.

e - Listado y certificacion demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante
Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

f - Habilitacion vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.

Solicitamos a la convocante no considerar estos requisitos, ya que los equipos solicitados no son dispositivos de uso médico,
sino de laboratorio. O indicar en cuales items serdn necesarios estos requisitos

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 8 — ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificaciones técnicas: Donde dice: Platina De doble placa con movimientos coaxiales
X&# 8208; Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. H26Platina: De doble placa con
movimientos coaxiales X&#8208;Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Se solicita amablemente a la convocante considerar: Platina De doble placa con movimientos coaxiales X&#8208; Y, 150 x
139 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima Version.
CONSULTA 9 — ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificaciones técnicas:
Donde dice: Alimentacion: 3 baterias AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operacion continua. CA120V, 50/60
Hz.

Se solicita amablemente a la convocante considerar solicitar cargador por panel solat*para 6 horas de operacién continua que a
la vez incluya fuente de poder y cables USB. Puesto que es una tecnologia amigable con el medio ambiente y que no desperdicia
materiales como baterias AA. Todo esto sin modificar el precio referenciall

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el"Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2.

Lote 2. Microscopio Binocular. Especificacionestécnicas: Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere con
"estuche con 5 preparaciones.

Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima Versién.

CONSULTA 11 — LOTE 1 1NTEM PUERTOS DE VACIO Y VENTEQ SEPARADOS.

LOTE 1 1TEM 1 (A quéseefiere con Puertos de vacio y venteo separados?
"Respuesta: Se aclara.que se refiere a que las lineas, de vacio y liberacion, deben estar separadas. Por lo tanto el oferente
debera ajustarse aNo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12 - LOTE 1 ITEM 1 CONSIDERAR FLUCTUACION DE TEMPERATURA

Lote 1 item 1. Se debe considerar Fluctuacién de Temperatura: £ 0.1 * (a 100° C) o variacién de temperatura: 5  (a 100
&#730;)?

Respuesta: Se aclara que se deben considerar ambas. Por lo tanto el oferente debera ajustarse a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 13 - LOTE 1 ITEM 1 VOLUMEN MINIMO DE LA CAMARA

LOTE 1 ITEM I. Se especifica volumen minimo de la camara: 28 L. Sin embargo, también se menciona como volumen minimo:
4.8 L, ;este seria referente a la camara o al equipo en si?

Respuesta: Se aclara que el volumen de la caAmara es de vacio 28 el volumen del baiio para trampa fria, 4,8 L




® TETA REKUAL - 4
# GOBIERNO NACIONAL dg(y?’eﬂ.&/

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CONSULTA 14 - LOTE 1 ITEM 1 CARACTERISTICAS DE LA ESTUFA

Lot 1 item 1 Desde la seccion 14,25 bomba de vacio hasta la seccion 1 4.5.2 Trampa de Vidrio de Tipo-U, se estaria refiriendo
-a caracteristicas de la estufa de cultivo propiamente dicha o seria un error de tipeo?

I

Respuesta: Se aclara que la seccion 4.25 a 4.34 se refiere a las especificaciones técnicas de la Bomba de vacio, desde 4.3.5
hasta 4.5.2 se refiere a las especificaciones técnicas de la trampa fria, ambas deben formar parte del equipo. El oferente
debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15 - LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON OCULARES DE GRAN CAMPO

Lote 2 item 1 se podria admitir un equipo con oculares de gran campo WF 10x / 18 mm?

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 16 - LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON PLATINA

Lote 2 ftem 1 ;se podria admitir un equipo con platina de 115 x 100 mm?

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y CondiCienes.
CONSULTA 17-LOTE 2 ITEM 1 EQUIPO CON OCULARES DE GRAN CAMPO

Favor aclarar a que se refiere con estuche con 5 preparaciones. Filtrosyamarillo, azul y verde serian para el sed
polarizacion/contraste de fases?

Respuesta: El oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego\Electronico Ultima Version.
CONSULTA 18- LOTE 2 ITEM 1 FILTROS AMARILLO, AZUL Y VERDE ADAPTABLES
Lote 2 {tem 1 serian filtros amarillo, azul y verde adaptables%/o extraibles?

Respuesta: Se aclara que son filtros adaptables y extraibles

CONSULTA 19—~ LOTE 2 ITEM 1 M.O/GON DISTANCIA INTER PUPILAR DE 48 A 75 MM
Lote 2 item 1 ;se podria admitir un MyO%eon IPD 55-75 mm?
Respuesta: El oferente deberawremitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 20— LOTE 2JTEM 1 M.O. CON ALIMENTACION: 3 BATEIRAS AA RECARGABLESDE 1.2 V.

Lote 2 item 1 se pedrialconsiderar un M.O. que solo posee entrada de alimentacion 220V CA. Fuente de alimentacion universal
opcional 110 V-240 V"CA, sin baterias recargables?

Respuesta: Se aclara que se requiere con baterias recargables. Para la presentacion de ofertas.

: posCrelana del O onceoT Administracio
: § : e
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. LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 07/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”

MODIFICACION PARCIAL

1-En la Seccion Suministros y Especificaciones técnicas punto Detalle de los productos con las
respectivas especificaciones técnicas:

Donde dice:

LOTE 2

item| 1 [MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICO coa. CRIIITO-
Especificaciones Técnicas

1 1 |Datos Generales [

1 |1.1|Descripcion: Microscopio Binocular

1 2 |Datos proveidos por el oferente

1 2.1Marca:

1 2.2|Modelo:

1 [2.3[Origen:

1 2.4|Direccién Web del fabricante: _

Criterios de evaluacién

1 3 [Normativas Cumplej Pardmetros |Folio|

1 3.1|Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas

1 4 |Caracteristicas

1 4.1|Estativo metalico, cuerpo del microscopio ergondmico.

1 [4.2|Con tratamiento antifiingico.

Sistema de proteccion de movimiento ascendente de enfoque para evitar la rotura de

b3 objetivos y preparados.
I 5 [Tubo binocular
oI5 -Oculares: WF10X / 20 mim,con gomas protectoras y ajuste de dioptria en uno del os

oculares.

Cabeza: Binocular tipo’ Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de
distancia interpupilag de’48 a75 mm.

1 5.3|Revélver: Cuadruple con anillo antiderrapante y tope.

Objetivos: 4%, 10X, 40X (retractil) e inmersion 100X (retractil) con 6ptica acromética,
acabado metalico y anillo de color para facil identificacion.

152

1 |54

1 5.5|Cuerpo? Estativo y reforzado con acabado en pintura epéxica.

Platifra: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala)
milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.H26Platina: De doble placa con
movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope
con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Equipado con soporte adaptador
para kit de contraste de fases o set de polarizacion.

1 7 |Diafragma: De iris con porta filtros.

1 7.1{Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tension.

6.1

T[luminacion: Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en
la lampara.

Alimentacion: 3 baterias AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operacién
continua. CA120V, 50/60 Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable trifasico. Funda de plastico. Aceite de inmersion.
Instructivo en espaiiol. Estuche con 5 preparaciones. Filtro amarillo, azul y verde.

1 |72

1 [8.2(Kit de limpieza.
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Debe decir:

LOTE 2
[tem | 1| MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICO cod 41111709-

’ 001
Especificaciones Técnicas
s 1 | Datos Generales
1 1.1 | Descripcion: Microscopio Binocular
1 2 | Datos proveidos por el oferente
1 2.1 | Marca:
1 2.2 | Modelo:
1 2.3 [ Origen:
1 2.4 | Direccién Web del fabricante:
Criterios de evaluacion
1 3 Normativas Cumple Parametros Folio

I 3.1 | Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos
alguna de ellas
1 4 | Caracteristicas

] 4.1 | Estativo metalico, cuerpo del microscopio ergonémico.

1 4.2 | Con tratamiento antifungico.

1 4.3 | Sistema de proteccién de movimiento ascendent€ de
enfoque para evitar la rotura de objetivos y preparados.

1 5 |"Tubo binocular

1 5.1 | -Oculares: WF10X / 20 mm con gomasprotectoras y ajuste
de dioptria en uno del os oculargs:

1 5.2 | Cabeza: Binocular tipo Siedentopfinclinada a 45° y
giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48 a75
mm.

1 5.3 { Revolver: Cuadruple‘eon~anillo antiderrapante y tope.

1 5.4 | Objetivos: 4X, 10X,40X (retractil) e inmersion 100X
(retractil) comoptica acromatica, acabado metalico y anillo
de color parayfacil identificacion.

1 5.5 | Cuerp0®_Estativo y reforzado con acabado en pintura
epoxica.
1 6"\ Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y,

150 x 132 a 139 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y
tope con ajuste de altura.H26Platina: De doble placa
con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 a 139 mm,
vernier, escala milimétrica, pinza vy tope con ajuste de
altura,

1 6.1 | Condensador: Abbe, AN. 1.25 con tornillo elevador.
Equipado con soporte adaptador para kit de contraste de
fases o set de polarizacion.

1 7 | Diafragma: De iris con porta filtros.

1 7.1 | Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y
micrométrico con ajuste de tension.

1 7.2 | lluminacion: Kohler LED con control de intensidad
variable y diafragma de campo en la lampara.

1 8 | Alimentacion: 3 baterias AA recargables de 1.2V
(incluidas) para 4 horas de operacion continua. CA120V,
50/60 Hz.

1 8.1 | ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable trifasico. Funda de

plastico. Aceite de inmersion. Instructivo en espaiiol.
Filtro adaptables v extraibles amarillo, azul y verde.

1 8.2 | Kit de limpieza.
™
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Donde dice:
LOTE 8
: UNIDAD DE
ITEM| SIH | SAP DNCP DESCRIPCION MEDIDA OBSERVACIONES
41115716- |Filtro para Cromatografo. Filtros de PTFE de| Caja X 100 . .
L |11281)12000651 003 45/25 de 0,45um para jeringa, para HPLC unidades Filtro para cromatografo
Filtro para Cromatégrafo. Filtros para .
2 |11282|12000652 41115716 solventes HPLC de celulosa 0,45um x 47 Caj? X 100 Filtro para cromatdgrafo
003 mm unidades
41115711-| Columnas de Uplc C18 BEH C18 1,0 x 100 . - Columna para
3 |10939)12000599 9999  |mm compatible con equipo WATER Acquity Unidad Cromatografia Liquida
41115711- Columnas de Uplc C18 shiel BEH C18 1,0 x - Columna para
4 {10960[12000600 100 mm compatible con equipo WATER Unidad para
9999 . Cromategrafia Liquida
Acquity
Columnas de Uplc HILIC (cromatografia de /
5 {1096312000603) *' LT | interseceion hidrofilica) 1,0 x 100mm | Unidad | g Sooumiapan o
compatible con equipo WATER Acquity g q
Adaptador para Cartucho Precargado
6 [10966{12000606] *! ‘9'95978' 7| (precolumna) BEH shield RP 2,1 x Smm | Unidad g‘;i{:ﬁaggg ‘zazz S:]ﬁ‘r’::;
compatible con equipo WATER Acquity & P
Adaptador para Cartucho Precargado
7 [10967/12000607 ! 19‘959;' 71 (precolumna) BEH C8 2,1 x 5 mm Unidad Qgiﬁ:aggg‘zag S;T;f:;)
compatible con equipo WATER Acquity & P
Debe decir:
LOTE 8
Ttem | SIH SAP DNCP Descripcién Original del CBDM UNIDAD OBSERVACIONES
DE
MEDIDA
1 | 1128112000651 | 41115716~ Eiltros de PTFE de 45/25 de 0,45pm Caja X 100
003 para jeringa, para HPLC unidades
2 | 11282 (12000652 | 41115746| Filtros para solventes HPLC de celulosa | Caja X 100
003 0,45pm x 47 mm unidades
3 | 10959 | 12000599 [ 4N I5711- | Columnas de uplc C18 BEH C18 1,0 x Unidad Tamafio de poro
9999 100 mm compatible con equipo WATER recomendada 1.7 um.
Acquity
4 | 109604 12000600 | 41115711- | Columnas de uplc C18 shiel BEH C18 Unidad Tamaiio de poro
9999 1,0 x 100 mm compatible con equipo recomendada 1,7 um.
WATER Acquity
5 ]10963| 12000603 | 41115711- | Columnas de uplc HILIC (cromatografia Unidad Tamaiio de poro
9999 de interseccidn hidrofilica) 1,0 x 100 recomendada 1,7 um.
mm compatible con equipo WATER
Acquity
6 | 10966 | 12000606 | 41115717~ | precolumnas BEH shield RP 2,1 x 5 mm Unidad Precolumna BEH
9998 compatible con equipo WATER Acquity shield o HILIC,
Porosidad minina
posible de 1,7 um
7 | 10967 | 12000607 | 41115717- precolumnas BEH C8 2,1 x 5 mm Unidad Precolumna BEH
9998 compatible con equipo WATER Acquity shield o HILIC,
Porosidad minina
posible de 1.7 um
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2- En la Seccion Suministros y Especificaciones técnicas punto Plan de entrega de los bienes se realiza la

siguiente modificacién:

Donde dice:

T PLAZO PARA
: PLAZO | TRASLADO, SioLRE
CODIGO DE PARA [ INSTALACION | ' REQUIERE
Lote | rrem | CODICO DL DESCRIPCION | DISTRIBUCION | CANTIDAD | pyrppic, . INSE'II’)AI::\C%ON, Lenrs JUTERE
(DIAS) - {CAPACITACION| :
(DiAS)
|
(SINO) (SUNO)
s
DEPTO. DE
1 1 41104506-001 Estufa de cultivo CONTROL DE 1 90 30 NO s
CALIDAD
DEPTO. DE
MICROSCOPIO
2 ! 41111709001 | CONTROL DE | 9 30 NO st
oprico compuesto|  “O 1RO
EQUIPO
DEPTO. DE
3 | 41115807-9906 | ANALIZADORDE '} irpor pE | 90 30 NG st
POLIMEROS Y LIoRD
GOMAS.
TERMO
RS | oo o
4 1 41112301-001 CONTROL DE 5 90 30 NO st
(TEMPERATURA Y LIRS
HUMEDAD).
TERMOHIGROMETRO)
, DEPTO. DE
5 1 41105101003 | BOMBA DE VACIO | CONTROL DE 2 9 30 NO st
CALIDAD
ARMARIOS DE
SEGURIDAD PARA DEPTO. DE
6 1 24112402-9999 |  DISOLVENTES CONTROL DE 1 9 30 NO 1
INFLAMABLES Y CALIDAD
EXPLOSIVOS
DEPTO. DE
DESHUMIDIFICADOR ‘
7 1 40101902-001 CONTROL DE 2 9% 30 NO s1
PARA LABORATORIO|  CONTROLT
FILTRO PARA
B R —
1 41115716003 CONTROL DE 1 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
45/25 DE 0,45MM AL IOAT
PARA JERINGA,
PARA HPLC
FILTRO PARA
oot | foobs
2 41115716-003 CONTROL DE 2 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SOLVENTES HPLC DE| =S 231 10LT
CELULOSA 0.45MM X
47 MM
COLUMNAS BE.UPLC
C18 BEH CIg,0%,100|  DEPTO. DE
3 411157119999 | MM COMPATIBLE | CONTROL DE 2 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CONEQUIPOWATER|  CALIDAD
ACQUITY
COLUMNAS DE UPLC
C|SISOH>I(EILO(£);'|\3;:AC18 DEPTO. DE
4 41115711-9999 . CONTROL DE 2 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON S
EQUIPO WATER
ACQUITY
8 COLUMNAS DE UPLC
HILIC
OF INTERSECCION | DEPTO DE
s 41115711-9999 : CONTROL DE 1 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
HIDROFILICA) 1,0 X POeds
100 MM COMPATIBLE|
CON EQUIPO WATER
ACQUITY
ADAPTADOR PARA
CARTUCHO
piiictin | ouro o
6 41115717-9998 CONTROL DE 2 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SHIELDRP 2,1 X § PO
MM COMPATIBLE
CON EQUIPO WATER
ACQUITY
ADAPTADOR PARA
. CARTUCHO
PRI!:.%](E)?,[I\J}:A%:D%EH DEPTO. DE
7 a1115717.0998 | (PRECOLLBMNA) CONTROL DE 2 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON CALIDAD
EQUIPO WATER
ACQUITY
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Debe decir:
. PLAZOPARA | T ‘ |
« TRASLADO, REQUIERE :
LOTE | ITEM gg}’ﬁggg DESCRIPCION | DISTRIBUCION | CANTIDAD |  FLAZO A"‘(‘D'}zs) INSTALACION'Y | INSTALACION | RFQUIBRE
. CAPACITACION | EDILICIA. “Atlone
L (SINO)
. DEPTO. DE CONTROL
1 1 41104506-001 Estufa de cultivo DE CALIDAD 120 30 NO Sl
MICROSCOPIO OPTICO| DEPTO. DE CONTROL N
2 1 41111709-001 P B eoAn 90 30 NO st
EQUIPO ANALIZADOR
3 | |41115807-9996 | DE POLIMEROSY | DEFTO DE CONTROL 120 30 NO st
. DE CALIDAD 120
. GOMAS.
- TERMO
. HIGROMETROS
CALIBRADOS | DEPTO. DE CONTROL .
4 1 amnzsoroor | e BRAORS ¢ 10 DE CONT % 30 NO s1
HUMEDAD).
TERMOHIGROMETRO
| DEPTO. DE CONTROL
s 1 41105101-003 | BOMBA DE VACIO 1o D cont 120 30 NO st
ARMARIOS DE
SEGURIDAD PARA
6 1 |20112002.9999 | ~ DisoLvenTes | DEPTO-DE CONTROL 9 30 NO s1
INFLAMABLES Y
EXPLOSIVOS
DESHUMIDIFICADOR | DEPTO. DE CONTROL
7 1 40101902-001 |\ A LABORATORIO |  DE CALIDAD %0 & NO St
FILTRO PARA
CROMATOGRAFO.
1 41115716-003 | FILTROS DE PTFE DE DEPTD% gfﬁg}'\"gm" 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
45/25 DE 0,45MM PARA
JERINGA, PARA HPLC
FILTRO PARA
CROMATOGRAFO,
FILTROS PARA | DEPTO. DE CONTROL
2 [amsmieons | oo H RO B e | De CALIOAD 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CELULOSA 0,45MM X
47 MM
COLUMNAS DE UPLC
CI8 BEH CI8 1,0 X 100
3 |a11s711.9999 | mmcompaTisLE | PEFTO gfﬁgx"m 9 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CON EQUIPO WATER
ACQUITY
COLUMNAS DE UPLC
C18 SHIEL BEH CI8 1,0
X 100 MM DEPTO. DE CONTROL
4 JamsTiiooee | o XISOMM i N 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
EQUIPO WATER
ACQUITY
s COLUMNAS DE UPLC
HILIC
(CROMATOGRAFiIA DE
. INTERSECCION (| DEPTO. DE CONTROL
s [ammsmiem | e ro. DECONT 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
100 MM COMPATIBIE
CON EQUIPOWATER
AGQUITY
ADAPTADOR PARA
@ARTUCHO
PRECARGADO
(RECOLUMNA) BEH | DEPTO. DE CONTROL
6 ansTizgog | R et | De CALIDAD 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON
EQUIPO WATER
ACQUITY
ADAPTADOR PARA
CARTUCHO
PRECARGADO
(PRECOLUMNA) BEH | DEPTO. DE CONTROL
7 | arnsTizooeg | PREOLES T O onD 9 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON
EQUIPO WATER
ACQUITY
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PLAZO PARA
TRASLADO, REQUIERE ‘
LOTE |’ 1TEM gg.?ﬁggg DESCRIPCION DISTRIBUCION. | CANTIDAD |  PLAZOE ﬁ,'}:s) INSTALACION ¥ | INSTALACION | - REQUIERK
L CAPACITACION EDILICIA;
: (DIAS) i
l s CEINeY (SINOY
‘ DEPTO. DE CONTROL
1 1 41104506-001 Estufa de cultivo DE CALIDAD 120 30 NO Si
MICROSCOPIO OPTICO| DEPTO. DE CONTROL
2 1 41111709-001 PR 1o DE Cont 9% 30 NO s1
EQUIPO ANALIZADOR
3 1 |41n1s807.9996 | DEPOLIMEROs Y | PEPLO: DE CONTROL 120 30 NO s1
. - GOMAS.
- TERMO
. HIGROMETROS
CALIBRADOS | DEPTO. DE CONTROL .
4 1 animonoor | oA Y T oAb 9% 30 NO st
HUMEDAD).
TERMOHIGROMETRO
| DEPTO. DE CONTROL
s 1 41105101003 | BOMBA DE VACIO 1o o cont 120 30 NO st
ARMARIOS DE
SEGURIDAD PARA
6 1 |24112402-9999|  DISOLVENTES DEPE% g ::L%)E;ROL 90 30 NO st
INFLAMABLES Y
EXPLOSIVOS
DESHUMIDIFICADOR | DEPTO, DE CONTROL \
7 ! 40101902-001 | pyp A LABORATORIO | DE CALIDAD 90 A\ NO St
FILTRO PARA
CROMATOGRAFO.
1 41115716-003 | FILTROS DE PTFE DE DEPTD?E' g}!\;ﬁg}r:gkm 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
45/25 DE 0,45MM PARA
JERINGA, PARA HPLC
FILTRO PARA
CROMATOGRAFO.
FILTROS PARA | DEPTO. DE CONTROL
2| ansTie00s | oo R e | Da CALIDAD 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CELULOSA 0.4SMM X
47 MM
COLUMNAS DE UPLC
C18 BEH CI8 1,0 X 100
3 | 41115711-9999 | MM COMPATIBLE DEPIT)%’ gfr\a&g:gkot. 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CON EQUIPO WATER
ACQUITY
COLUMNAS DE UPLC
C18 SHIEL BEH CI8 1.0
X 100 MM DEPTO. DE CONTREL
4 anmsTiess | o X ISOMM TO. DE QT % NO APLICA NO APLICA NO APLICA
EQUIPO WATER
ACQUITY
s COLUMNAS DE UPLC
HILIC
(CROMATOGRAFIA DE
INTERSECCION( | DEPTO. DE CONTROL
s Jamsmiem | fo X ro oe ot 90 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
100 MM COMPATIBRE
CON EQUIPOWATER
ACOUITY
ADAPTADOR PARA
@ARTUCHO
PRECARGADO
(PRECOLUMNA) BEH | DEPTO. DE CONTROL
6 | ansTiz e | | D CALIDAD 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON
EQUIPO WATER
ACQUITY
ADAPTADOR PARA
CARTUCHO
PRECARGADO
(PRECOLUMNA) BEH | DEPTO. DE CONTROL
7 [amsmizese | RO 1o e o 9% NO APLICA NO APLICA NO APLICA
COMPATIBLE CON
EQUIPO WATER
ACQUITY




