Instituto de Previsién Social Acta N° 034/2023 de fecha 07 de junio de 2023

Consejo de Administracion N
RESOLUCION C.A. N° 034-023/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 13, N° 14, N° 15, N° 16 Y N° 17; Y SE
APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N° 87/2022
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12
DE JUNIO DEL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1037/2023, recepcionaao en la
. Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 25 de mayo de 2023; el cual contiene la
: Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que ‘t€mitio el Memorando
- DOP/DLI1/N® 0411/2023, de fecha 24 de mayo de 2023, del Departamento de Licitaciones —
+ Seccién Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Contrataeiones, por el que se eleva a
i« conocimiento de la Maxima Autoridad, la ratificacién de las. Adendas N° 13, N° 14, N° 15, N°
~i 16 yN°17; y a consideracién la aprobacién de la modifieacion parcial al Pliego de Bases y
Condiciones de la LICITACION PUBLICA NACIONAD:- SBE N° 87/2022 “ADQUISICION
_ DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA(PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”,
~ conIDN°416.216;y

S

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N2 18,"N° 14, N° 15, N° 16 y N° 17, consistieron en
prorrogas a la fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales
. . obedecieron a la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente
«a Regulador, la Direccion Nacional ‘dg~Contrataciones Publicas, en atencién a las respuestas
~  remitidas por el Administradordel Contrato a las modificaciones sobre las bases y condiciones
. del respectivo Pliego. Ademas\se’ menciona que ¢l plazo de publicacion de cada adenda de
©.  prorrogaes de 01 (un) dia d¢ verificacion y 05 (cinco) dias de publicacién;

Que, se realizan las modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego, en
respuesta a la Resolucion DNCP N° 1169/2023, de fecha 21 de abril de 2023, que hizo lugar
parcialmente a la‘protesta de las firmas Eduardo Elizeche Benitez S.A.C., por lo que se procede
a solicitar que se Jefectiien las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones;

Se realizan.las siguientes modificaciones:

*  Enla Seccion Suministros y Especificaciones técnicas - Detalle de los productos con las
respectivas especificaciones técnicas; A —~

\’ E)CO DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE
e . LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / DR RICARDO VICENTE OVIEDO MEDIN

P r ’ * A
WABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administrac

ion

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencit al principio de publicidad de la adminisiyicion pablica, con excepcion

El presente instrumento es de caricter piblico, garantizando la transp. ia e Vb gestion publica. Se podra accedgr al mismo de forma libre,
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Consejo de Administracion , , g
RESOLUCION C.A. N° 034-023/2023
Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIS'I?RACI(')N DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°) Ratificar la Adenda N° 13, al Pliego de Bases y Condiciones(deyla LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 87/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL [PS”, con D N°
416.216, conforme al Anexo, el cual se encuentra refréidado por la Secretaria del
Ly Consejo de Administracién y las Areas Técnicas respectivds) que consta de 01 (una) foja
3 y se adjunta a ]a presente Resolucion. e e e :

2°) Ratificar la Adenda N° 14, al Pliego de Bases(y” Condiciones dela LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 8722022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”, con ID N°
416.216, conforme al Anexo, el cualysé encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracién y las Areas(Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja
y se adjunta a la presente Resolucidn’

3°) Ratificar la Adenda N° 15, &l Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION

PUBLICA NACIONAL{ -) “SBE N° 87/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
ﬁ BIOMEDICOS PARA-LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”, con ID N°
416.216, conformé~al\Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja
y se adjunta a {a\pfesente Resolucion.

4°) Ratificar(18) Adenda N° 16, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 87/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”, con ID Ne
416.216, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secrctaria del
i Consejo de Adminisgracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja
y se/ad{unta ala pr%%te Resolucidn. -

I‘.

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO, PRESIDENTE

LI1C. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

SR, ROBERTOQO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo. de Administracién

L El presente instrurento es de cardcter publico, garantizando la transpyren 1 gestion pupica: e podrd accfder al mismo de forma libre,
. conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atenc{on pl\grincipio de publicidad de la administracién plblica, con excepeion

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre redgriigido por la Ley.
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5°)

6°)

7°)
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Instituto de Previsién Social Acta N° 034/2023 de fecha 07 de junio de 2023
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 034-023/2023

Ratificar la Adenda N° 17, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 87/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”, con ID N°
416.216, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja
y se adjunta a la presente Resolucion.

Aprobar la Modificacion Parcial al Pliego de Bases y Condicionesde la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 87/2022 “ADQUISIEION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS”, con [D N°
416.216, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respeetivas, que consta de 03 (tres) fojas
y se adjunta a la presente Resolucion.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento{y\Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada paraneltratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

Comunicar a quienes coryfsponda y archivar. 7[\\ //5’ %

SC/sp/pb.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA’'ARAUJO, PRESIDENTE

LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ/ DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN'MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

SR. ROBERTO BRIiTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

2r®t  ABG. ANA MARIA ANGELIGA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestioén publica. Se podra acteder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién ptiblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encueatre restringido por la Ley.
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Ne 87/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO
DEL IPS" ID N° 416.296

ADENDA N° 13

Asuncion, de marzo de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS", con ID N°
416.296, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las

ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP).

Atentamente.-

INSTITUTO DE & ;
Ing. JU#n)
9. JHgn)

Direccitn Ope §.




4

-

® GOBIERNO Faraguny
m NACIONAL e A/Me/

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO
DEL IPS" ID N° 416.296

ADENDA N° 14

Asuncion, de marzo de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS", con ID N°

416.296, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-

HESTITUTGE

Ing.

Sec
D"OCCién
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INSTITUTO DE PREVISION SOGIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO
DEL IPS" ID N° 416.296

ADENDA N° 15

Asuncion, de marzo de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS", con ID N°

416.296, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Piablicas (SICP).

Atentamente.-

143 HTUTO DE PRER

Ing. J
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO
DEL IPS" ID N° 416.296

ADENDA N° 16

Asuncién, de marzo de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS", con ID N°

416.296, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Pablicas (SICP).

Atentamente.-
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INSTITUTO DE PREVISION SOCHAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO
DEL IPS" ID N° 416.296

ADENDA N° 17

- e

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA 12 DE JUNIO DEL IPS", con ID N°
416.296, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-




® TETA REKUAI PWM
(4 (1 [

m GOBIERNO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

_LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 87/22 ’
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA CLINICA PERIFERICA
12 DE JUNIO DEL IPS” — ID 416.296

1-En la Seccion Suministros y Especificaciones técnicas -Detalle de los productos con las respectivas
especificaciones técnicas:

Donde dice:

item | 39. | EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO | Cédigo: | 42201803-002

Especificaciones Técnicas
39. |1 Datos Generales | [

39. 11 Descripcion: Equipo para realizar estudios radioldgicos
) de mama.
39. |2 Datos proveidos por el oferente

39. [2.1 |Marca:

39, (2.2 |[Modelo:

39. |23 |Origen:

39. [2.4 |Direccién Web del fabricante:

Criterios de“evaluacion

39. |3 Normativas Cumple Pardmetros | Folio
39. Presentar Certificado de Normas de calidad especificas:
FDA, CE 0 JIS al menos alguna de ellas. Dicho
3.1 . 4
documento debe estar vigente ‘¢ indicar marca y modelo
ofertado.
39. Presentar Certificado de'Normas de calidad generales:

3.2 {ISO 13485. Dicho decumento debe estar vigente e
indicar marca y tipo de equipo ofertado.

39. 14 Caracteristicas

39. 14.1 | Generador de Rayos X

39. |4.1.1| Generader de Rayos X de alta frecuencia o multipulso
39. {4.1.2| Rango.de mAs: 5 mAs (o menor) a 400 mAs (o mayor)
39. Range de KV: 23 KV (o menor) a 35 KV (o mayor), con

4.1.3 inctementos de 1KV o menor
39. | 4.2y |Tabo de Rayos X
39. 4% Tubo de Rayos X de anodo giratorio de molibdeno o
"7 | tungsteno
39. 429 Puntos focales: fino de 0,1 mm o menor, grueso de 0,3
mm o menor
39. [4.2.3 | Capacidad de calor del anodo: 150.000 HU o mayor
39. 424 Filtros de dos o mds tipos de materiales. Materiales

permitidos: Plata, Rhodio, Molibdeno, Aluminio.

39. [4.3 | Gantry

39. [4.3.1 | Control automético de exposicion

39. 432 Sistema de compresion manual y motorizada mediante
""" | pedal, liberacion automdtica o manual

39. [4.3.3 | Magnificador de 1.5 a 1.8 o mayor

39. {4.3.4] Distancia foco objetivo de 60 cm o mayor

39. {4.3.5 | Seleccién automatica de los filtros

39. Brazo o Gantry con movimientos: rotacion -180° a +135°
4.3.6 2 )
0 mayor rotacion, vertical de 55 cm o mayor
39. Plato, placa o paleta de compresién de 24x29cm o mayor,

otra de 18X24 cm para mamas pequefias. Cantidad: 1 (un)
de medida por cada equipo. Ademas, Paleta de
compresion focalizada, magpificagion N torre de

4.3.7

ing. Jus
/1

w7,
Secet6pes:ion de Oferta
ativa de Contm?pclorw
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magnificacion 1 (uno) por cada equipo. Una paleta
fenestrada por cada equipo.
39. 4.4 | Detector
39. Sistema digital de imagen con un érea del detector plano
4.4.1 | de 29x23 cm o mayor, De silicio amorfo o selenio amorfo,
resolucion de 5 lp/mm o superior
39. 4.4 Matriz de al menos 2750 x 3500 o mayor, con
" | profundidad o rango dindmico de 14 bits o mayor.
39. Plataforma de soporte de mamas de fibra de carbono.
443 . .
Dimensiones: 29 x 23 cm o mayor
39. |4.4.4 | Tamafio del megapixel: 85 pm o menor.
39. 4.5 |Estacién de adquisicién
39. Estacién de adquisicion con monitor de 19" o mayor
4.5.1 -
matriz de SMP o mayor
39. |4.5.2 | Capacidad de almacenamiento de 10.000 imagenes o mas
39. |4.5.3 | Dispositivo para grabacién de DVD/CD.
39. |4.5.4 | Puerto USB al menos 2
39. 4.6 |Estacién de trabajo
39. Estacion de trabajo, con dos monitores de 19" o mayor, de
4.6.1
5 MP 0 mayor
39. DICOM 3.0 (Worklist, Print, Storage Comitmment,
4.6.2 .
Sent/Recive, Query)
39. |4.6.3 | Dispositivo para grabacion de DVD/CD.
39. |4.6.4 | Puerto USB al menos 2
39, |5 Otros requerimientos
39. 51 Cobertores contra polvo geométricaménte similar a la
) superficie externa del equipo.
39, 59 Un chaleco plomado y protector d¢ tiroides por cada
equipo
39. Alimentacion eléctrica: 220 VAC £ 10%, 50 Hz. Cable de
5.3 alimentacién con tomaf eléctrica tipo Schuko (no se
aceptaré otro tipo de tomas)

Debe decir:

item | 39. | EQUIPQ DE'MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO | Cédigo: | 42201803-002
Especificaciones Técnicas
39. |1 Datos Generales Ji
39, W Descripcion: Equipo para realizar estudios radiolégicos
\ de mama.
39. |2 Datos proveidos por el oferente
39. |2.1 |Marca:
39. 2.2 | Modelo:
39. |23 |Origen:
39. [2.4 |Direccidn Web del fabricante: _
Criterios de evaluacién
39. |3 Normativas Cumple Pardmetros | Folio
39, Presentar Certificado de Normas de calidad especificas:
FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho
3.1 . S
documento debe estar vigente e indicar marca y modelo
ofertado. A
39. Presentar Certificado de Normas de calidad generales: f
3.2 |ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e i
indicar marca y tipo de equipo ofertado. ‘
39. |4 Caracteristicas "
39. 4.1 Generador de Rayos X
39. [4.1.1 | Generador de Rayos X de alta frecuencia o multipulso
39. [4.1.2 | Rango de mAs: 5 mAs (o menor) a 400 mAs (o mayor)
39. Rango de KV: 23 KV (o menor) a 35 KV (o mayor), con
413 .
A ncrementos de 1KV o menor
WSHIUTC PREVGIDN SO0
ing. [ )an Rot..
Dfrncc?é Gesetlén de Qtarta

rativa de Contrstarizngs
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aceptara otro tipo de tomas)

39. {4.2 | Tubo de Rayos X
39. 421 Tubo de Rayos X de anodo giratorio de molibdeno o
"7 | tungsteno
39. 422 Puntos focales: fino de 0,1 mm o menor, grueso de 0,3
mm o menor
39. |4.2.3 | Capacidad de calor del 4nodo: 150.000 HU o mayor
39. 424 Filtros de dos o mads tipos de materiales. Materiales
" | permitidos: Plata, Rhodio, Molibdeno, Aluminio.
39. |43 | Gantry
39. [4.3.1 | Control automético de exposicidn
39. 432 Sistema de compresion manual y motorizada mediante
™ | pedal, liberacion automaética 0 manual
39. 14.3.3 | Magnificador de 1.5 a 1.8 o mayor
39. |4.3.4 | Distancia foco objetivo de 60 cm o mayor
39. 14.3.5 | Seleccion automatica de los filtros
39. 43.6 Brazo o Gantry con movimientos: rotacion -180° a +135°
""" | o mayor rotacion, vertical de 55 cm o mayor
39. Plato, placa o paleta de compresion de 24x29cm o mayor,
otra de 18X24 cm para mamas pequefias. Cantidad: 1 (un)
de medida por cada equipo. Ademds, Paleta de
4.3.7 . . : .
compresion focalizada, magnificacion y torre de
magnificacion 1 (uno) por cada equipo. Una paleta
fenestrada por cada equipo.
39. {4.4 | Detector
39. Sistema digital de imagen con un area del 'detector plano
4.4.1 | de 29x23 cm o mayor, De silicio amorfo/G'selenio amorfo,
resolucién de 5 lp/mm o superior
39. 4.4 Matriz de al menos 2750 x 3500 o mayor, con
~" | profundidad o rango dindmico de 14 bits o mayor.
39. Plataforma de soporte de mamas de fibra de carbono.
443 | ... .
Dimensiones: 29 x 23 cpr'o mayor
39. |4.4.4 | Tamaifio del megapixel: 85 ym o menor.
39. |4.5 | Estacién de adquisicién
39. Estaciéon de adquisicion con monitor de 19" o
4.5.1 :
— | mayor matriz d¢ 2MP o mayor
39. |4.5.2 | Capacidad de almacenamiento de 10.000 imagenes o mas
39. |4.5.3 | Dispositivo)para grabaciéon de DVD/CD.
39. |4.5.4 | PuertolUSB al menos 2
39. 4.6 | Estacion de trabajo
39. Estdcion de trabajo, con dos monitores de 19" o mayor,
4,601
de 5 MP o mayor
39. DICOM 3.0 (Worklist, Print, Storage Comitmment,
4.6.2 .
Sent/Recive, Query)
39. [4.6.3 | Dispositivo para grabacion de DVD/CD.
39. |4.6.4 | Puerto USB al menos 2
39. |S Otros requerimientos
39. 51 Cobertores contra polvo geométricamente similar a la
) superficie externa del equipo.
39. 52 Un chaleco plomado y protector de tiroides por cada
) equipo j
39. Alimentacion eléctrica: 220 VAC + 10%, 50 Hz. Cable de i
5.3 |alimentacién con toma eléctrica tipo Schuko (no se I 1
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