Instituto de Previsién Social Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023
Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 056-005/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N°3, N°4 Y N° 5; Y SE
APRUEBAN LA ACLARACION N° 1 Y LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N°
04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS
AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS
DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID N° 423.966, Y LA
MODIFICACION DE LOS DATOS CARGADOS EN EL- SISTEMA DE
INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PfJBLICAS (SICP),

VISTO: El Expediente Digital identificado como C.A. N° ,192’2/2023, réCepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 06 de septiembre de 2023, el cual contiene
la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistiea;”que remiti6 el Memorando
DOP/DLI1/N® 670/2023, de fecha 24 de agosto de 2023, deb Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de/€ontrataciones, por la que se eleva a
conocimiento de la Maxima Autoridad, la ratificacion{de las Adendas N° 1, N°2, N°3, N°4y
N° 5, y a consideracion la aprobacion de la Aclaradion N° 1 y la Modificacion Parcial al Pliego
de Bases y Condiciones y la modificacién de lo$"Datos Cargados en el Sistema de Informacion
de las Contrataciones Publicas (SICP) de 4a/Licitacion Publica Nacional - SBE N° 04/2023
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE
HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID\N*423.966; y

CONSIDERANDO: Que, las Adéndas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, consisten en prorrogas a
las fechas correspondientes, al proceso licitatorio de referencia las cuales obedecen a la
necesidad de adecuar los\plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente Regulador, la
Direccion Nacional dé Contrataciones Publicas, en atencién a las aclaraciones remitidas por el
Administrador delzCentrato en atencién a las consultas realizadas, por potenciales oferentes.
Ademas se mepoiono que el plazo de publicacion de cada adenda de prorroga es de 1 (un) dia
de verificaciéh.y~S (cinco) dias de publicacion;

Que, la/Aelaracién N° 1 y la Modificacién Parcial representan aclaraciones y modificaciones
realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de las consultas
realizadas por potenciales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a través file Correo
Electrénico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccion de Héspital de

Especialidades Quirirgicas Ingavi; N T

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
LIC. GUSTAVO BAMON_ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

4 tesente instrumento es de caracter publico, garantlzando la transparencia de la gesnon publlca Se podra acdgder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de 1a administracién piiblica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/4



Instituto de Previsién Social Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023

Consejo de Administracion ) e
RESOLUCION C.A. N° 056-005/2023

Que, en atencion a lo expuesto anteriormente, solicitamos la aprobacion de la modificacion de
los datos cargados en el Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas, acorde a la
planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del
Pliego de Bases y Condiciones sino que la misma es descargada del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas, para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°) Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y/Ceondiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION<DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966,
conforme al Anexo, el cual se encuéntra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion.

2°) Ratificar la Adenda N° 2, a] ‘Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE'LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 423.966,
conforme al Anfexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administractén)y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion.

3°) Ratificar la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitaciéon Publica
Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N° 4 03.966,
conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Conbejo de

T

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
LIC, GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

S , — — S —
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El presente instrumento es de cardcter pablico, garantizando la transparencia de la gestion publicd, Be podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion piiblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2/4




6°)

7°)

Instituto de Prevision Social
Consejo de Administracion

adjunta a la presente Resolucion.--- '

Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023
RESOLUCION CAI_\I,: 056-005/2023 |

Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion. - -

Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Pablica
Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" EON ID N° 423.966,
conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Seeretaria del Consejo de
Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de*0¥{una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion.

Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciohes de la Licitacion Pablica
Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIRAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" CON ID N°'423.966,
conforme al Anexo, el cual se encuentra péfrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracién y las Areas Técnicas respeptivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion.

Aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién Publica
Nacional - SBE N° 04/2023,“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS", CON ID N° 423.966,
conforme al Anexp, €l ‘eual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracién y, fas) Areas Técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) fojas y se
adjunta a la presénte Resolucion.

Aprobar la, Modificacion Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion
Publica"Nacional - SBE N° 04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON
EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" . ID N° 423.966,
coniforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 04 (cuatro) fojas@ se

~ s R ; \
— e o /) :

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS
, . BOGADO
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

>R presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestién piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Instituto de Previsién Social Acta N° 056/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023
Consejo de Administracion D

RESOLUCION C.A. N° 056-005/2023

8°) Aprobar la Modificacidon de los Datos Cargados en el Sistema de Informacién de las
Contrataciones Publicas (SICP) en el marco de la Licitacion Pablica Nacional - SBE N°
04/2023 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS
AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS" ID N° 423.966”,
conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta
a la presente Resolucion.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica yJa Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el tratamlento por parte ‘del Consejo de
Administracion.

10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.
SC/am/pb.- , - S

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR, ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL 'CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter pablico, garantlzando la transparencia de la gestlon publléa Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publnca con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre testringido por la Ley. ) 4/4 -
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N°1

Asuncidn, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966,
informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Ififormacién de Contrataciones
Puablicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N°2

Asuncion, de de 2023

AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVIIPS ID N° 423.966,
informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Compgtitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema déJInformacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N°3

Asuncién, de de 2023

AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVT IPS ID N° 423.966,
informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema dé\Jfiformacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966.

ADENDA N° 4

Asuncion, de de 2023

AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 0423 “PROVISION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966,
informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de\Jfiformacion de Contrataciones
Pablicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVIIPS ID N° 423.966.

ADENDA N°§

Asuncidn, de de 2023

AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS ID N° 423.966,
informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura
Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Ififormacion de Contrataciones
Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE
HOSPITAL INGAVI IPS”
ID: 423.966

ACLARACION N° 1

Asuncion, de de 2023.
AL OFERENTE:

Con relacién al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA
NACIONAL SBE N° 04/23 “PROVISION DE REACTIVOS E INSUMGS/CON EQUIPOS
AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS'SERVICIOS DE
LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS” ID: 423.966, serealizan las siguientes
aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/est

CONSULTA 1-LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACION
Se podria admitir un equipo de coagulacidn con volumen de muestraminimo de 500 ul como minimo?
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en ‘el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 2 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE'COAGULACION 2

Se podria admitir un equipo de coagulacion con/Capacidad para reactivos de 16 posiciones como
minimo?

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo eStablecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 equipo de coagulacion 3

Se podria admitir un equipo de cgaguldcion con capacidad minima de muestras de 30 o0 32 y
Capacidad de cubetas de 2407

Respuesta: El oferente debera‘ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4 - LOTE ' ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACION 4
Se podria admitir un equipo’de coagulacion con metodologia fotométrica, cromogénica?
Respuesta: El oferentedebera remitirse a la Ultima Version del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA-5ZLOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACION 5

Se podrig7admitir un equipo de coagulacion por método Coagulométrico: método de dispersion de
luz, Cromé¢genico: método colorimétrico. Inmunoldgico: método turbidimétrico?

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electronico Ultima Version.

CONSULTA 6 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACION 6

Se podria admitir un equipo de coagulacion con capacidad minima de muestras de 27 y 20
posiciones de reactivos?

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 7 - LOTE 1 ITEM 1 AL 3 EQUIPO DE COAGULACION 7 ;F_; o
Se podria admitir un equipo de coagulacién con volumen de muestra minimo de 50 pL para TP, APTT | 25
y TT 10 uL para Fibrinégeno considerando que son los volumenes de muestras habituales? Dando
lugar de participacion a mayor cantidad de oferentes

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO SIN CONTROL AUTOMATICO
Se podria admitir un gasometro sin Control automatico de deteccidn de codgulos?
Respuesta: e~debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases Y S pnaly )
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CONSULTA 9 - LOTE 2 ITEM 1 INDICACION EN LA PANTALLA ILUMINADA 2

Se solicita a la convocante aclarar a qué se refiere con Indicacién en la pantalla iluminada mediante
cristal liquido?

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 10 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO SIN LACTATO
Se podria admitir un gasémetro sin lactato?
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 11 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO QUE SOLO ADMITA SANGRE
ENTERA

Se podria admitir un gasémetro que sélo admita sangre entera, suero como muestra de analisis?
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO CON RANGO DE PCO2: §-200 MM HG
Se podria admitir un gasémetro con rango de PCO2: 5 - 200 mm Hg?
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases'y Condiciones.

CONSULTA 13 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO CON RANGO DE'MEDICION DE PH: 6,5
-8,0

Se podria admitir un gasémetro con rango de medicién de pH: 6,5 - 8,07

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electronico tltima Version.

CONSULTA 14 - LOTE 2 ITEM 1 GASOMETRO CON\RANGO DE PCO2
Se podria admitir un gasémetro con rango de PCO2: 16,0-150.0 mmHg?
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo estdbleeido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15-LOTE 1

Solicitamos a la convocante permita equipe.con capacidad de 50 muestras abordo con carga continua
sin interrumpir el flujo de procesamiento dé la rutina , con adaptadores para tubos pediatricos y con
capacidad minima de 20 posiciones fefrigéradas para los reactivos

Respuesta: El oferente debera remititse al Pliego Electronico Ultima Version.

CONSULTA 16 - LOTE 1

Solicitamos a la convocanté permita equipo con capacidad de 50 muestras abordo con carga continua
sin interrumpir el flyjo_de, procesamiento de la rutina , con adaptadores para tubos pediatricos y con
capacidad minima de'20"posiciones refrigeradas para los reactivos

Respuesta: Fl oferesite debera remitirse al Pliego Electronico Ultima Version.

CONSUKTAYT - LOTE 1 iTEM 1,2,3

Solicitan ¢apacidad minima: 100 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad minima de 20 posiciones refrigeradas para los reactivos. Con el fin de dar mayor
participacion a potenciales oferentes y teniendo en cuenta que ésta especificacion esta dirigida a un
solo oferente: solicitamos poder ofertar 80 posiciones de muestras y con capacidad de carga de 24
posiciones refrigeradas para los reactivos.

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 18 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Podria la convocante aclarar en las especificaciones técnicas del Lote n° 1, si al decir: Capacidad
minima 100 muestras, se refiere al procesamiento del equipo y que el mismo debe ser capaz de realizar
100 muestras por hora?

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 19 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con relacién al Lote N° 1 podria cotizarse un equipo con racks de 60 posiciones de muestras entre
ellas para muestras de adultos y pediatricas, de carga continua y con capacidad de priorizar muestras
urgentes, atendiendo que segun la cantidad de reactivos solicitados estarian procesando un promedio
de 70 a 140 muestras potéta;—to~gual permitiria que un equipo de la capacidad menc
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inicialmente, pueda agilizar la rutina diaria, atendiendo ademas que dependerd por sobre todo de la
velocidad de procesamiento, la carga continua y de las posiciones priorizadas.
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 20 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Solicitamos a la convocante aceptar un equipo con capacidad minima de procesamiento de 300 Tests
por hora.

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 21 - LOTE 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Favor considerar la posibilidad de aceptar la medicion de Magnesio idnico, incorporado en el Equipo
de Gasometria, teniendo en cuenta que es un parametro puntual en pacientes criticos, que junto con
los demés parametros podrian sugerir un evento cardiaco.

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 22 - LOTE 2 PRECIO REFERENCIAL

Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial a Gs. 50.000 teniendo ericlienta que el precio
sugerido se encuentra muy por debajo de lo comercializado en el mercado Ydcal, partiendo de estamos
sufriendo una inflacion considerable en nuestro mercado de importdoiones. Como asi también
sugerimos a la convocante guiarse por los referenciales mas altos y ptomediar de ello para obtener el
precio referencial.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en los Patos Cargados en el SICP.

CONSULTA 23 - LOTE 1 ESPECIFICACIONES TEENICAS

Podria la convocante aclarar si podrian aceptar un equipg)de 360 Test por hora con racks de 60
posiciones de muestras (tubos primarios y pediatri¢og) d¢ carga continua y con capacidad de priorizar
muestras urgentes

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego Electrénico Ultima Version.

CONSULTA 24 - LOTE N° 1 - REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
Podria la convocante aclarar si podrian aceptarian un equipo de 360 Test por hora con racks de 60
posiciones de muestras (tubos primarios y pediatricos) de carga continua y con capacidad de priorizar
muestras urgentes

Respuesta: El oferente debers Pliego Electrénico Ultima Version.

JuliarMorales
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 04/23
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA
MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL
INGAVI IPS ID N° 423.966”

MODIFICACION PARCIAL
1-  Enla Seccidn Datos de la Licitacién — Autorizacion del Fabricante, se realiza la siguiente modificacion:
Donde dice:
LOTE 1 REACTIVQOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
ftem | Codigo de Catilogo | Codigo IPS Descripcion del Bien
| 41116005-006 4069 Calcio tromboplatina: Calcio tromboplastina TP
2 41116005-005 4609 Tiempo Parcial de Tromboplastina: Tiempo Parcial de Tromboplastina APTT (PTT)
3 41116113-001 4263 Reactivo de Fibrinégeno: Reactivo p/ determinacion de tibrindgeno
Debe decir:
LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
Item | Cédigo de Catdlogo | Cédigo IPS Descripcion del Bien
1 41116005-002 4069 Calcio tromboplatina: Calcio tromboplastina TP
2 41116005-005 4609 Tiempo Parcial de Trombuoplastina: Tiempo Parcial de Tromboplastina APTT (PTT)
3 41116113-001 4263 Reactivo deFibrindgeno: Reactivo p/ determinacion de fibrindgeno

2-En _la Seccion Suministros Requeridos - Especificationes Técnicas - Detalle de los productos con las respectivas
Especificaciones Técnicas, se realiza la siguiente madificacion:

Donde dice:
LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
‘ Cédigo de Codigo . . Unidad de . Cantidad | Cantidad
. Item Catilogo IPS Descripcion del Bien Medida Presentacién Minima Méxima
- 1 41116003008 | do0go | Calciotromboplatina: Caleio | oo inacion | Unidad 50000 | 100000 -
y tromboplastina TP
Tiempo Parcial de
2 4116005-005 4609 [Tromboplastina: Tiempo Parcial| Determinacion Unidad 50000 100000
de Tromboplastina APTT (PTT)
Reactivo de Fibrindgeno:
3 41116113-001 4263 | Reactivo p/ determinacion de | Determinacion Unidad 50000 100000
fibrindgeno

E,

STITUTOD

o

'_IALg
] .'3324
SR NS 1

N’SOC
KT
O

B

AN

XX




Y

PARAGUAI
REKUAI

s GOBIERNO per
PARAGUAY

SREECTETRIVAYS D3 RRENIRICIN SR,

Debe decir:
LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
: Codigo de Codigo Lo . Unidad de . Cantidad | Cantidad
Item Catilogo IPS Descripcion del Bien Medida Presentacion Minima Maxima

Calcio tromboplatina; Calcio
tromboplastina TP
Tiempo Parcial de

2 41116005-005 4609 |Tromboplastina: Tiempo Parcial| Determinacion Unidad 50000 100000

de Tromboplastina APTT (PTT)

Reactivo de Fibrindgeno:

3 41116113-001 4263 Reactivo p/ determinacion de | Determinacion Unidad 50000 100000

fibrindgeno

1 41116005-002 4069 Determinacion Unidad 50000 100000

Donde dice:

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA EQUIPO EN COMODATO Y LO SOLICITADO COMO
SOPORTE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS.

LOTE 1: REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
CANTIDAD DE EQUIPO

Dos (02) auto analizadores automdticos, para andlisis de HemoStasia para realizar pruebas de
coagulacion

® Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del codgulo mecanica o foto- dptica.

e Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivimente de la misma marca que el equipo en
comodato o compatibles con las mismas.

e Capacidad minima: 100 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pedidtricos y con
capacidad minima de 20 posiciones refrigeradasspara los reactivos

o Volumen de muestra: 2,5 pl. como minimo. Con capacidad de carga continua en rack (carga/descarga
Jde muestras y reactivos y con capacidad’para priorizar las muestras urgentes

o Con capacidad para identificarios reactivos mediante codigo de barras.
e Capacidad para realizarla pre-dilucion automadtica de las muestras.
o Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

o £l equipo debd tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de memoria; con
capacidad delvealizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera automatica

oSe debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.
® Provision de manuales de operador del equipo en idioma espariiol.
e Con capacidad de almacenamiento de memoria.

e Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

eCapacidad de andlisis y monitoreo con la opcion de proporcionar grdficos de Westgard o similares.
Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos, acorde de manera automdtica.

e pire atach
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Debe decir:

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA EQUIPO EN COMODATO Y LO

SOLICITADO COMO SOPORTE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS

EQUIPOS
LOTE 1: REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA

CANTIDAD DE EQUIPO
Dos (02) auto analizadores automaticos, para andlisis de Hemostasia para realizar pruebas de coagulacion

¢ Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica, foto-
optica, fotométrico, cromogénico o turbidimétrico.

» Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodato o compatibles con las mismas.

o« Capacidad minima: 50 muestras, en tubos primarios, con adaptadores paxa tubos
pediatricos v con capacidad minima de 20 posiciones refrigeradas para 1os reactivos.
Con capacidad o velocidad de procesamiento de 200 test hora como minimo.

e Volumen de muestra:2,5ul. como minimo. Con capacidad de(/arga continua en
rack(carga/descarga) de muestras y reactivos y con capacidad para prioriZanlas muestras urgentes

 Con capacidad para identificar los reactivos mediante codigo de bargas.
» Capacidad para realizar la pre-dilucion automaética de las ntuestras.
» Con sistema dispensador independiente de reactivos yfmuesfras.

» El equipo debe tener control de calidad interno, coi capacidad de almacenamiento de memoria;
con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera automatica

» Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.
» Provision de manuales de operador del equipo en idioma espafiol.

o Con capacidad de almacenamiento de‘Memoria.

« Lenguaje de reportes y programa: espafiol.

» Capacidad de anélisis y mionitoreo con la opcidn de proporcionar graficos de Westgard o
similares. Con monijtareo,del inventario y disponibilidad de reactivos, acorde de manera
automdtica.

Donde dice:
LOTE 2:'REACTIVOS E INSUMOS PARA GASOMETRIA

1. EQUIPO PARA GASOMETRIA

Cuatro (04) Equipos automaéticos para Gasometria. Equipo programable de facil manej
2-Tiempo méaximo de procesamiento: 150 (ciento cincuenta) segundos/muestras.

3-Sistema automatico de lavado, calibracion y medicién.

4-Volumen de muestra: 50 a 150ul (microlitros).

5-Entrada de muestra: mediante aspiracion automdtica o jeringa.

6-Control automatico del volumen de los reactivos y de la botella de desecho.

7-Control automatico de deteccion de codgulos.

8-Indicacion en la pantalla iluminada mediante cristal liquido.

9-Impresora térmica, incorporada al equipo.

10-Reloj de tiempo real integrado.

¢ Equipados con los siguientes modulos de medicion: PO2; PCO2; pH, electrodos de sodio, cloro, potasio,
calcio idnico, hemoglobina, lactato
*Rango de medicion en sangre total, sug
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+PO2: 10 - 700 mm Hg

+PCO2:5-200 mm Hg

*pH: 6,5-7.8

*Valores a introducir;

*Temperatura del paciente: 10°C - 45°C

*Fi 02

*Dato calculado: Anion GAP

Debe decir:

LOTE 2: REACTIVOS E INSUMOS PARA GASOMETRIA

1- EQUIPO PARA GASOMETRIA

Cuatro (04) Equipos automaticos para Gasometria. Equipo programable de facil manejo
2- Tiempo maximo de procesamiento: 150 (ciento cincuenta segundos/muestras.)
3-Sistema automatico de lavado, calibracion y medicion.

4- Volumen de muestra: 50- 150ul (microlitros).

5- Entrada de muestra: mediante aspiracion automatica o jeringa.

6-Control automatico del volumen de los reactivos y de la botella‘de-desecho.

7-Control automaético de deteccion de codgulos.

8-Indicacion en la pantalla iluminada mediante cristalliguido (PANTALLA LED).

9-Impresoratérmica,incorporadaalequipo.
10-Reloj de tiempo real integrado.

Equipados con los siguientes modulos de medicion:PO2;PCO2;pH.electrodos de
sodio,cloro,potasio,calcio iénico, hemoglobina, lactato u otros.

*Rango de medicién en sangre fotal, suero, plasma u otros liquidos bioldgicos.
*P02:10-700mmHg
*PCO2:5-200mmHg

*pH: 6,5 -8.0

*Valores@ inteoducir:

*Temperatura del paciente: 10°C-45°C
*FiO2
*Dato calculado: Anién GAP, . . .
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PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

Donde dice:

LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA

. . ) . X . ; CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL C/
LOTE ITEM CODIGO DE CATALOGO CODIGO IPS DESCRIPCION DEL BIEN MARCA PROCEDENCIA PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MiNIMA MAXIMA o IV INCLUIDO VA INCLUIDO
. CALCIO TROMBOPLATINA: CALCIO . B A
1 41116005006 4069 TROMBOPLASTINA TP UNIDAD DETERMINACION 30000 100,000 13914 1.391.400.000
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA: .
2 41116005005 4609 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA UNIDAD DETERMINACION 30000 100.000 12.965 1.296.500.000
APTT (PTT)
1

R 5 REACTIVO DE FIBRINOGENO: REACTIVO : .
3 HLI61E3001 4263 P/ DETERMINACION DE FIBRINOGENO UNIDAD DETERMINACION 50,000 100,000 12.760 1.276.000.000
MONTO TOTAL C/ [VA INCLUIDO 3.963.900.000

Debe decir:
LOTE 1 REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
& A 1 A 4 5 : CANTIDAD PRECIO UNITARIC PRECIO TOTAL C/
LOTE iTEM CODIGO DE CATALOGO CODIGO IPS DESCRIPCION DEL BIEN MARCA PROCEDENCIA PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MiNIMA MAXIMA ©/ 1VA INCLUIDG VA INCLUIDO
= CALCIC TROMBOPLATINA: CALCIO ‘ <
002
1 41116005-002 4069 TROMEOPLASTINA TP UNIDAD DETERMINACION 50000 100.000 13.914 1.391.400.000
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA:
2 41116005003 4609 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLCASTINA UNIDAD DETERMINACION 50000 100,000 12.965 1.296.500.000
APTT (PTT)

1 REACTIVO DE FIBRINOGENO: REACTIVO . <

3 41116113-001 4263 P/ DETERMINACION DIG#INOGENO UNIDAD DETERMINACION 50.000 100,000 12.760 1.276.000.000

MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO

3.963.900.000
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