Instituto de Previsién Social Acta N° 076/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 076-009/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15,
N° 16, N° 17 Y N° 18, Y SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N°
106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE
NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 20237,
CON ID. 417.282.

VISTO: El Expediente Digital identificado como C.A. N° 2441/2023, .sécepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 01 de noviembréndé, 2023, el cual contiene
la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, /que remitié el Memorando
DOP/DLI1/N® 903/2023, de fecha 24 de octubre de 2023, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Confrataciones, por la que se cleva a
conocimiento de la Mdxima Autoridad, la ratificacion de las~Adendas N° 10, N° 11, N° 12, N°
13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17 y N° 18, y a consideraciéon la aprobacion de la Modificacion
Parcial al Pliego de Bases y Condiciones corresporidiénte a la Licitacion Publica Nacional -
SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIP@S, BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE
NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAIJBEL IPS - AD REFERENDUM 20237, CON
ID. 417.282;y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N°
17 y N° 18, consistieron en prorrogas”a las fechas correspondientes al proceso licitatorio de
referencia, las cuales obedeciéron @ la necesidad de adecuar los plazos a las disposiciones
legales emanadas del Ente Reéghlador, la Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas.
Ademas se menciona que_¢hplazo de publicacion de cada adenda de prérroga es de 01 (un) dia
de verificacion y 05 (cince) dias de publicacion;

Que, se realizanumedificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego, conforme a
lo solicitado pgra Direccién de Recursos Tecnoldgicos de Salud, en atencién a la Resolucion
DNCP/N° 368472023, de fecha 27 de setiembre de 2023;

1. “Ed=la Seccién Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, se realizan las
siguientes modificaciones: Detalle de los Productos con las Respecmspeciﬁcaciones
Técnicas Punto 4.4.4; i

Por tanto, en uso de sus atribuciones; P
1 M
FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ/ LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

Elpresente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de laj gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, cn atencion al princiftp de publicidad de la administracién publica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por\lh Ley. 1/4



Instituto de Previsién Social Acta N°076/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 076-009/2023

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Ratificar la Adenda N° 10, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAEK DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-------------

2°)  Ratificar la Adenda N° 11, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION'DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL,HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus térmifies, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Con§éjede Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) feja y se adjunta a la presente Resolucion.-------------

3°)  Ratificar la Adenda N° 12, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 106/2022”*ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023”, &h todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la.Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, quéwconsta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-------------

4°)  RatificarladAdenda N° 13, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
NaciondI™- "SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
fefrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-------------

5°)  Ratificar la Adenda N° 14, al Pliego de Bases y Condiciones de la hjitftacion Publica
Naciopa\ - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BI ICOS PARA

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH SR.
s JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
RNST ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién
ke
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ia de lalgestion pubNca. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicida administracion publica, con cxcepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringidlo por la Ley. 2/4



Instituto de Previsién Social Acta N° 076/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023

Consejo de Administracion

6°)

7°)

8°)

9°)

10°)

RESOLUCION C.A. N° 076-009/2023

EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD
REFERENDUM 20237, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja'y se adjunta a la presente Resolucion.-----===----

Ratificar la Adenda N° 15, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Plblica
Nacional - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL. DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023, en todos sus términos, conforme al Angxo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administiaeion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a lapreSente Resolucion.-------------

Ratificar la Adenda N° 16, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL,HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus térmings, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Conseje “de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.---===-nn----

Ratificar la Adenda N° 17, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 106/2022"“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD
REFERENDUM 2023”, h todos sus términos, conforme al Anexo, ¢l cual se encuentra
refrendado por la.Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respectivas, quéconsta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.----=--==-n--

Ratificar\d\Adenda N° 18, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional™; 'SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD
REFERENDUM 20237, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.------eenu---

Aprobar la Modificacion Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion
Pubficy Nacional - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPQ’% ?I%MEDICOS

—— I

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. VIiCTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

X \\J

Vv
El presente instrumento es de cardcter pablico, garantizando la transparghcia della gestion pﬁblicacheder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidl al prinkipio dc publicidad a administracion publica, con excepcién

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restingido por la Ley.
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Instituto de Previsién Social Acta N° 076/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 076-009/2023

PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS -
AD REFERENDUM 2023”, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la
Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta
de 06 (seis) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.--- --- ---

11°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del exgpediente fisico y su
coherencia con la versién digital registrada para el tratamientosor parte del Consejo de
Administracion. ==

12°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar.
SC/rr/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANVEL DE LOS RiOS BOGADO
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter pablico, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, cn atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 4/4
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
«“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 10

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones-Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 11

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones-Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
«ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 12

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes

modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 13

Asuncidn, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.- INSTITUTG pE phy

de Oferta
NPT e Contrv’-«:lone.-s
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 14

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 10622 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones.Piblicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 15

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 16

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones.Publicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 17

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones. Piblicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 18

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Inqumgqg&ggde Contrataciopes Publicas (SICP).
OB EREVISIGN s pern
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Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
- AD REFERENDUM 2023
ID N°: 417.282

MODIFICACION PARCIAL

1. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. DETALLE DE LOS PRODUCTOS CON LAS
RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNTO 4.4.4.

Donde dice:
item 4 TORRE DE VIDEOBRONCOSCOPIA FLEXIBLE Cédigo: 42294801-9996
Especificaciones Técnicas

4 1 Datos Generales
a 1.1 Descripcién: Torre de Videobroncoscopia Flexible con sus
) Accesorios para estudio de las vias aereas respiratorias.

4 2 Datos Proveidos por el Oferente
4 2.1 |Marca:

4 2.2  Modelo:

4 2.3 |Origen:

4 2.4 |Direccion Web del fabricante:

Criterios de Evaluacion

4 3 Normativas Cumple Pardmetros Folio
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA,'CE 6 JIS
4 3.1 [al menos alguna de ellas. Dicho documento’debé estar
vigente e indicar marca y modelo o tipo oférfado.
4 4 Caracteristicas generales
4 4.1 [Sistema para videobroncoscopia.
Sistema compuesto por:
a.- Unidad central de videg.
b.- Fuente de luz.
4 4.2 c.- Monitor.
d.- Sistemas de opticas\especializadas (videoendoscopios):
e. Accesorios y @ perifericos
Todos los (equipos del Sistema, que cuenten con
4 4.3 linterryptores, individuales de encendido/apagado, éstos
deberdnestar ubicados en la parte frontal.
4 Componentes especificos
4 5 Uhidad central de video.
4 5.1 “|Procesador de alta definicién HDTV.
4 5.2 [Salidas analdgicas: RGB, S-Video y Video. OPCIONAL
4 5.3 |Con memoria portatil USB o tarjeta de memoria.
4 5.4 Funcién Cromoendoscopia electrénica o similar segin
tecnologia del fabricante
4 55 Con sistema electronico de magnificacion de la imagen.
Hasta x 2. OPCIONAL
Introduccién de datos de paciente y anotaciones mediante
teclado, visibles en la pantpalla del r:luonitor. Datos de WE R EV Sl
4 56 paciente a cargar, tales como: 5 ,+ANA>MEIKA2§AST
ombre el pecerte e
- Sexo
a 5.7 Memoria para datos de pacientes y de profesionales [
médicos. j
4 5.8 |ldioma de menu, mensajes y controles: Espafiol o inglés. '«f-l
Salida de video digital DV (IEEE 1394) y/o DVI (WUXGA o ))
4 5.9 SXGA)] para obtener una imagen digital en el monitor, salida K
para la impresora y para la transferencia de imagenes
endoscopicas a una computadora.
4 5.10 [Con conexién directa a DICOM
4 6 Fuente de luz.
N TN 5000
ing. Ju Mot o '
Secrig- h OFa;on
Direccisn Cparl o e lnnes




W

-

PARAGUAI
REKUAI

L GOBIERNO per
PARAGUAY

PREVIBION SOCIAL

WETIUIO D

4 6.1 Compatible con la Unidad central de video. Compacta o
separada de la procesadora.

4 6.2 |Lampara LED. De al menos 175W de potencia

4 6.3 |Con ajuste automatico y/o manual de intensidad de luz.

4 6.4 |Refrigeracion forzada de lamparas. OPCIONAL

4 6.5 [Con cromoendoscopia electronica y/o optica

4 7 Monitor

4 7.1 |Monitor grado médico, a colores, de alta definicién HDTV.

4 7.2 |Pantalla plana.

4 73 Tipo LCD, TFT u otra tecnologia de superior calidad vy
resolucién plenamente demostrada.

4 7.4 |Tamafio: 2 19.

4 7.5 |Resolucién 2 1920 x 1080.

4 76 Estandares de codificacién de color, compatible para NTSC
o PAL.

4 8 Videobroncoscopio Adulto : CANTIDAD: DOS (2) unidades

4 8.1 |Campo/angulo de vision [°]: 120 (+/-209)

a 8.2 Alcance o profundidad de la observacion [mm]: en el rango
de 3a5003a100

3 8.3 Didmetro exterior del tubo de insercién [mm]: No mayor a
6.5

4 8.4 |Diametro del canal de trabajo [mm]: 2.8 a 3.0

4 8.5 Longitud de trabajo {longitud util del tubo de insercién)
[mm]: No menor a 600

4 8.6 Angulaciones en el extremo distal: )
- Arriba: 180° {+/- 10°) /Abajo : 130°(+/- 10°)

4 9 Videobroncoscopio Pediatrico: CANTIDAD! Una“(1) unidad|

4 9.1 |Campo/angulo de visién [°]: 100 a 120

4 9.2 Alcance o profundidad de la observacién [mm]: en el rango
de 325003 a100

4 9.3 Didmetro exterior del tubo_de insercion [mm]: No mayor a
5.7

4 9.4 |Didmetro del canal de trabajo [mm]:1.2a 3

4 9.5 Longitud de trabajo {longitud util del tubo de insercién)
[mm]: No mengr a,550

4 9.6 Angulaciones en,el extremo distal:
- Arriba: ,180°37210° /Abajo : 130°(+/- 10°)

4 10 |CARRO.

4 101 Carro-gabinete para transporte de los equipos y accesorios
que/componen el Sistema,
Garro-gabinete con plataformas para montaje de los
equipos y accesorios requeridos:

4 10.2 |- Unidad central de video.
- Fuente de luz.
- Periféricos y accesorios.

4 103 Carro-gabinete debe incluir soporte para el Monitor, con
brazo oscilante.

4 10.4 [Carro-gabinete debe incluir bandeja extraible para teclado.

a 10.5 Carro-gabinete con al menos dos {2} soportes regulables
para los videoendoscopios.

a 10.6 Carro-gabinete con ruedas antiestaticas y sistema de frenos
en al menos dos.

4 10.7 Carrc?-gabinete con manubrios para transporte y conduccién
del Sistema.

4 10.8 |[Carro-gabinete deberd incluir sistema aislamiento.

11 VIl Accesorios

4 11.1 |Unidad central de video.
Uno (1) Video grabador:
- De grado médico y digital.

4 11.1.1 |- Con memoria interna.
- Grabacién de video: Formato MPEG-2 o mejor. .. .../
- Grabacién de imagenes: Al menos los formatos TIRE /¢4
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- Medios de grabacién: Disco duro externo, DVD,
dispositivos USB, al menos dos.

- Compatible con Unidad central de video, Fuente de luzy
Sistemas de dpticas especializadas (videoendoscopios).

VIll Consumibles por un afio.

4 12.1

CIEN (100) unidades de DVD-R para la unidad grabadora de
DVD. OPCIONAL

4 12.2

DOS (dos) unidades de USB para el Sistema de capturay
registro de imagenes USB de por lo menos 8 o 16G.

4 123

Ocho (8) Recipiente de plastico con tapas para limpieza y
lavado de los Sistemas de Opticas especializadas
(videoendoscopios).

4 124

Diez (10) Paquetes de valvulas para canal de biopsia de los
videoendoscopios, semi-desechables, con al menos 10
valvulas en cada paquete, para utilizarlas como repuesto.

4 125

CIEN (100) Valvulas de succidn
descartables para los
videoendoscopios.

4 12,6

DIEZ (10) Pinzas descartables para biopsias de 115 a
160cm y con diametro compatible para canales de trabajo
de 20 mm o mds compatible con el equipo
ofertado videobroncocopio adulto

4 12.7

5 (Cinco)Pinzas para cuerpo extrafio tipo yacaré descartable
para canales 2.0mm o mas, largo de la pinza de 120 a 160
cm. compatible con el equipo ofertado videobroncocéapid
adulto

4 12.8

S (CINCO) Asas con red para retiro de cuerpo extrafio/para
canales 2.0mm o mas. compatible &£on ‘el equipo
ofertado videobroncocopio adulto

4 12.9

Cien (100) Cepillos de limpieza, descartable.

4 12.10

Un (1) Probador de estanqueidad (Tester para infiltracién,
gue compruebe la hermeticidad 'dé los Sistemas de épticas
especializadas).

4 12.7

CINCO (5) pinzas para cuerpe-éxtrafio tipo yacaré
descartable para canales,2 mm o mds, largo de la pinza de
120 a 160 cm o més'eompatible con el equipo ofertado
videobroncoscopioradulto.

4 12.8

CINCO (5) asas con red para retiro de cuerpo extrafio para
canales 2umm.o0 mds compatible con el equipo ofertado
videobroncoscopio adulto.

12.9

CIEN{200) cepillos de limpieza descartables.

4 12410

WUN-(1) probador de estanqueidad (tester para infiltracion,
que compruebe la hermeticidad de los sistemas de dpticas

especializadas)
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Debe decir:

ftem 4 TORRE DE VIDEOBRONCOSCOPIA FLEXIBLE

Especificaciones Técnicas

Codigo : 42294801- 9996

% GOBIERNO okt
* PARAGUAY

vndeo o del videograbador

Con conexion-a DICOM desde la unidad central de '

4 |1 Datos Generales
Descripcion: Torre de Videobroncoscopia Flexible
11 con sus Accesorios para estudio de las vias aéreas
4 respiratorias.
4 2 Datos Proveidos por el Oferente
4 2.1 | Marca:
4 2.2 | Modelo:
4 2.3 | Origen:
4 2.4 | Direccion Web del fabricante:
Criterios de Evaluacién
4 3 Normativas Cumple | Parametros Folio
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA,
4 3.1 CE 0 JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento
) debe estar vigente e indicar marca y modelo o tipo
ofertado.
4 4 Caracteristicas generales
4 4.1 | Sistema para videobroncoscopia.
Sistema compuesto por:
a.- Unidad central de video.
b.- Fuente de luz.
4 4.2 |c.- Monitor.
d.- Sistemas de Opticas espegializadas
(videoendoscopios):
e. Accesorios y o periféricos
Todos los equipos<del Sistema, que cuenten con
4 4.3 |interruptores individuales de encendido/apagado,
éstos deberdn estar ubicados en la parte frontal.

Componentes especificos
4 5 Unidad central de video.
4 5{1 | Procesador de alta definicion HDTV.
4 5.2 | Salidas analdgicas: RGB, S-Video y Video. OPCIONAL
4 5.3 | Con memoria portatil USB o tarjeta de memoria.
4 5.4 Funcién Cromoendoscopia electrénica o similar
segun tecnologia del fabricante
a 5.5 Con sistema electrénico de magnificacién de la
imagen. Hasta x 2. OPCIONAL
introduccién de datos de paciente y anotaciones
mediante teclado, visibles en la pantalla del
4 56 monitor. Datos de paciente a cargar, tales como:
- Nombre del paciente
- ID del paciente
- Sexo R
a 5.7 Memoria para datos de pacientes y de profesionales
médicos.
a 58 Idioma de ment, mensajes y controles: Espafiol o
’ inglés. iNe /—_
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Salida de video digital DV (IEEE 1394) y/o DVI
(WUXGA o SXGA)] para obtener una imagen digital

4 5.9 | en el monitor, salida para la impresora vy para la
transferencia de imagenes endoscopicas a una
computadora.

4 6 Fuente de luz.

Compatible con la Unidad central de video.

4 6.1
Compacta o separada de la procesadora.

4 6.2 |Lampara LED. De al menos 175W de potencia

a 6.3 Con ajuste automatico y/o manual de intensidad de
luz.

4 6.4 | Refrigeracién forzada de ldmparas. OPCIONAL

6.5 | Con cromoendoscopia electrénica y/o dptica
7 Monitor

4 71 Monitor grado médico, a colores, de alta definicién
HDTV.

4 7.2 | Pantalla plana.

4 73 Tipo LCD, TFT u otra tecnologia de superior calidad y
resolucién plenamente demostrada.

7.4 | Tamaiio: 2 19",

4 7.5 |[Resolucién = 1920 x 1080.

4 7.6 Estandares de codificacion de color, compatible para
NTSC o PAL.

4 8 Videobroncoscopio Adulto : CANTIDAD! DOS. (2)
unidades

4 8.1 | Campo/dngulo de visidn [°]: 120 (+/-209)

4 8.2 Alcance o profundidad de la observacién [mm]:enel
rango de3a5003a 100
Didmetro exterior del ttbo de insercién [mm]: No

4 8.3
mayor a 6.5

4 8.4 | Didmetro del canal(de trabajo [mm]: 2.8 2 3.0
Longitud de tfabajo (longitud Gtil del tubo de

4 85 |. L.
insercidn) [mmj: No menor a 600

a 8.6 Angulaciones en el extremo distal:

- Arriba’v180° (+/- 10°) /Abajo : 130°(+/- 10°)

4 9 Videobroncoscopio Pedidgtrico: CANTIDAD: Una (1)
unidad

4 9:1 | Campo/angulo de visién [°]: 100 a 120

4 9.2 Alcance o profundidad de la observacidn [mm]:enel
rango de3a5003a100
Diametro exterior del tubo de insercidn [mm]: No

4 9.3
mayor a 5.7

4 9.4 | Didmetro del canal de trabajo [mm]: 1.2 a 3
Longitud de trabajo (longitud util del tubo de

4 9.5 |. L
insercién) [mm]: No menor a 550

4 9.6 Angulaciones en el extremo distal:

- Arriba: 180°a 210° /Abajo : 130°(+/- 10°)

4 10 CARRO.

4 10.1 Carro-gabinete para transporte de los equipos y
accesorios que componen el Sistema,
Carro-gabinete con plataformas para montaje de e
los equipos y accesorios requeridos: &%&%&WSI IN:SOCIAL

4 10.2 |- Unidad central de video. b %{g ANZ"(;MA"RKA,@ STRO
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Carro-gabinete debe incluir soporte para el Monitor,
con brazo oscilante.

Carro-gabinete debe incluir bandeja extraible para
teclado.

Carro-gabinete con al menos dos (2) soportes
regulables para los videoendoscopios.
Carro-gabinete con ruedas antiestaticas y sistema
de frenos en al menos dos.

4 103

4 104

4 10.5

4 10.6

Carro-gabinete con manubrios para transporte y

4 7 , .
10 conduccion del Sistema.

4 10.8 | Carro-gabinete debera incluir sistema aislamiento.

11 VIl Accesorios
11.1 | Unidad central de video.

Uno (1) Video grabador:

- De grado médico vy digital.

- Con memoria interna.

- Grabacion de video: Formato MPEG-2 o mejor.
- Grabacion de imdgenes: Al menos los formatos
4 | 11.1.1 | TIFFy/o JPG 0 mejor.

- Medios de grabacion: Disco duro externo, DVD,
dispositivos USB, al menos dos.

- Compatible con Unidad central de video, Fuente
de luz y Sistemas de dpticas especializadas
(videoendoscopios).

4 12 | VIl Consumibles por un afio.

CIEN (100) unidades de DVD-R para’ la unidad
grabadora de DVD. OPCIONAL

DOS (dos) unidades de USB para el Sistema de

4 12.2 | capturay registro de imagenes’dSB de por lo
menos 8 o 16G.

4 12.1

Ocho (8) Recipiente de~plastico con tapas para
4 12.3 |limpieza y lavadd “de los Sistemas de Opticas
especializadas {Videoendoscopios). !

Diez (10) Paquetes de vélvulas para canal de biopsia
de los videvendoscopios, semi-desechables, con al
mends, 10/dlvulas en cada paquete, para utilizarlas
comorepuesto.

€IEN (100) Valvulas de succién descartables para los
videoendoscopios.

DIEZ (10) Pinzas descartables para biopsias de 115
a 160cm y con didmetro compatible para canales de
trabajo de 2.0 mm o mds compatible con el equipo
ofertado videobroncocopio adulto

4 124

4 125

4 12.6

5 (Cinco) Pinzas para cuerpo extrafio tipo yacaré
descartable para canales 2.0mm o mas, largo de la
pinza de 120 a 160 cm. compatible con el equipo
ofertado videobroncocopio adulto

4 12.7

5 (CINCO) Asas con red para retiro de cuerpo
4 12.8 | extrafio para canales 2.0mm o mads. compatible con
el equipo ofertado videobroncocopio adulto

4 12.9 | Cien (100) Cepillos de limpieza, descartable.

Un (1) Probador de estanqueidad (Tester para
4 12.10 |infiltracidn, que compruebe la hermeticidad de los
Sistemas de dpticas especializadas).
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