Instituto de Prevision Social Acta N° 066/2024 de fecha 03 de septiembre de 2024

Consejo de Administraciéon ,
RESOLUCION C.A. N° 066-022/2024

POR LA QUE SE APRUEBAN LA MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE N°
80/2023 “ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA
MAXILOFACIAL DEL IPS — SOLPED N° 1140000243”, Y LA MODIFICACION DE
LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP), CON ID N° 432.542.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1756/2024, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 29 de agosto de, 2024, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, gque ‘remitio el Memorando
DOP/DLI1/N® 0296/2024, de fecha 27 de agosto de 2024, del Departamento de Licitaciones —
Seccién Gestién de Ofertas, de la Direccion Operativa de Conrataciones, por la que se eleva a
consideracién de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprebacion para la modificacién parcial
del Pliego de Bases y Condiciones, en el marco de la Bicitacion Publica Nacional - SBE N°
80/2023 “ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA
MAXILOFACIAL DEL IPS — SOLPED N° 1140000243, y la modificacion de los Datos
Cargados en el Sistema de Informacion de Jas Contrataciones Publicas (SICP), con ID N°
432.542;y

CONSIDERANDO: Que, la Modificacién Parcial, representa modificaciones del respectivo
Pliego, ello a raiz de las observacignes realizadas por la Direccion Nacional de Contrataciones
Plblicas y las modificaciongs suministradas (remitidas a través de Correo Electronico
Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccion de Logistica de Suministros de
Salud;

Se realizan las siguientes'modificaciones:

e« Enla Sectioh DATOS DE LA LICITACION: Autorizacion del Fabricante.

e EncCla” Seccion REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION: Capacidad Técnica.

« 'En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Detalle de los Proﬂuctos con las respectivas especificaciones técnicas.

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE ]
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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El presente instrumento es de cardcter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme  la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /3
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Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 066-022/2024

e  En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Inspecciones y Pruebas.

Que, en atencién a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobacion de la modificacion de los
datos cargados en el Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP), acorde a la
planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del
Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sino que la misma es descargada del Sistema de
Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), para ser presentadd con el formulario
correspondiente;

Que, ademds, se aclara que el presente llamado cuenta con Eettificado de Disponibilidad
Presupuestaria N° 1198/24;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIS"I:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Modificacién Parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion
~ Pablica Nacional - SBE N%86/2023 “ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E
INSTRUMENTALES ( PARA MAXILOFACIAL DEL IPS - SOLPED N°
1140000243”, conforme-dl Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas que consta de 10 (diez)

fojas y se adjunta ala presente Resolucion.

2°)  Aprobar la‘modificacion de los datos cargados en el Sistema de Informacion de las

Contratationes Pablicas (SICP), en el marco de la Licitacion Publica Nacional - SBE N°

- 80/2023 “ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA

MAXILOFACIAL DEL IPS — SOLPED N° 1140000243”, conforme al Anexo, el cual

se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas

Técnicas respectivas que consta de 05 (cinco) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion. N -

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

. DR CARLO§ ALBERTO PER_EIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
. ECON. JQSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
. SR.JOSE JARA BOJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

] ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de cardcter plblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podré acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion piiblica, con ecxcepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 23
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Instituto de Prevision Social _ Acta N° 066/2024 de fecha 03 de septiembre de 2024
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 066-022/2024

3°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.
4°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar.
. ; n ! 1 -
SC/rr/jo.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter pilblico, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso s¢ encuentre restringido por la Ley.
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LIQITACI(’)N PUBLICA NACIONAL SBE N° 80/23
“ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA
MAXILOFACIAL DEL IPS — SOLPED N° 11400000243 ” — ID 432.542

'MODIFICACION PARCIAL

1. En la seccién DATOS DE LA LICITACION — Autorizacion del Fabricante.

DONDE DICE:

. C
PLACA RECTA CON TOR
1 11002822 7806 42242302066 TORNILLOS EN TITANIO.
PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 10 ORIFICIOS CON
2 11002821 7807 42242302066 TORNILLOS EN TITANIO.
PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MMICONSORIFICIOS CON
3 11002823 3402 42242302066 TORNILLOS EN TITANIO.
o | tozsis w01 smzsnory | PLACA ANGULADA: PLACA UNIVERSAL ANGULADA SISTENIA 2 MM CON 3 73 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
PLACA ANGULADA: PLACA DE RECONSTRUCCION ANGULADA SISTEMA 2.4 MMPARA MANDIBULA CON
5 | 11002698 7813 12242302039 T b B A
6 | roozre2 7819 12242102087 PLACA Y TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE 4(ORIFIGIOS CON TORNILLOS ENTITANIO
7 | noores 7820 12202302087 PLACA Y TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 2.0 MMDCP\DE'SIDRIFICIOS CON TORNILLOS ENTITANIO,
s | roo2es 7821 42242302087 PLACA ¥ TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 20'MM DCP DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS ENTITANIO.
o | woomes 224 12242302103 PLACA ORBITAL CONTORNILLOS. PLACASISTEMA 2.0 M ORBITAL DE# ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
10 | 11002758 7825 42242302066 | PLACA RECTA CONTORMILLOS: PLACASISTEMA 1S MM RECTA DE $ ORIFICIOS CON TORNILLOS ENTITAIO
1| o027s3 7826 42242302104 | PLACA CURVA CON TORNIEALOS{PLACASISTEMA 1.5 MM CURVA DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TrrANI\
12| 1wo027se 7827 32242102:089 PLACA EN L, CON TORNIRLOS: PLACA SISTEMA 1S MMEN L DE § ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO,
13| 1002755 7828 42242302.089 PLACA EN L CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.s MMEN L DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.
1| rioo2se 7829 42242302035 PLACAENY'CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MMEN Y DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.
15 | 11002757 7830 12242302035 PLACAEN Y CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MMEN Y DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO
A
16 | 11002632 3304 4224230203 ARCO DE ERIC: ARCO DE ERIC EN ACERO QUIRURGICO. s
j
. . e
17 | 11002625 7974 32298507902 ALAMBRE QUIRURICO: ALAMBRE 0.5 EN ACERO QUIRURGICO LONGITUD | METRO. L2
18 | 11000874 10330 32181626-005 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON
19 | 11000875 10331 12151626005 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA PARA NINOS Mc KESSON
20 | 11000876 103 2152713001 ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+-)2,6 314 MM
21 | nioovsz 10333 £2152713201 ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW
24 11boos7s 10334 2181501001 BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE WIEDER
23 11000879 10335 42151638001 TLIERA DENTAL METALICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS
24| 11oo0so 10337 4229160601 ESCOPLO QUIRURGICO: CINCEL COTTLE-MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS. 4 MM
25 | 11000883 10340 2151639001 ESPATULA METALICA: ESPATULA BUCAL, O SEPARADOR DE LENGUA TIPO BRUNINGS 19 CM -7 112
PULGADAS.
2 | 11000884 10341 2151639-001 ESPATULA METALICA: ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - 6 1/§ PULGADAS, 15 MM.
27 | 1ovosss 10343 42291706-009 FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 65 MM.
28 11000887 10344 42291706009 FRESA QU[RﬂRGlCA: FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM,
29 | 1lo0osss L0345 2293102001 GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DEL ARCO ZIGOMATICO OBWEGESER 23 CM -9
PULGADAS. -
30 | tiovossy 10346 12293102401 GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DE MANDIBULA OBWEGESER 14 CM - § 1/2. \
]
31| 1000890 10347 42293102001 GANCHO DE GILLIES: GARFIO PARA MALAR DE GINESTET, 22 CM 8 34 PULGADAS, 20 MM. l
32 | tiooossn 10348 42293301001 GUIA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19 CM- 7 1/2 PULGADAS.
331 11000892 10349 42152808001 | LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO FREER 19 CM - 7 1/2 PULGADAS, CORT. '
LA A
34| tioneses 10350 12152808001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17.5 CM - 7 PULGADAS) ERErpamd AN
ESNIZAN
[ AR s
35 | 11000894 10351 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) [/ RFk
36 | 11000895 10352 12152808001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM.
~
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37 11000896 10353 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11MM.

38 11000897 10354 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA CURVA TESSIER 18 CM - 7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS

39 11000898 10355 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO HENAHAN 17 CM - 6 1/4 PULGADAS, 12 MM.

40 11000899 10356 42151620-003 LIMA PARA HUESO: LIMA PARA HUESO MILLER 18 CM - 7 1/8 PULGADAS.

41 11000900 10357 42295202002 PERFORADOR OSEQ: MENISCOTOMO SMILIE 17 CM - 6 3/4 PULGADAS.

42 11000901 10358 42291623-001 OSTEOTOMO: OSTEQTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NINOS

43 11000902 10359 42291623-001 OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM

44 11000903 10360 42293505-002 PICO DE ASPIRACION: PICOS DESUCCION TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12

45 11000904 10361 42293505002 PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPO FRAZIER CURVO CALIBRE 12

46 11000905 10362 42142505004, MICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 6,0

47 11000906 10363 42142505004 MICRQO PORTA AGUJA: PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 5,1

I 11000907 10364 42152465008 PIEZA DE MANO ODONTOLOGICA: PIEZA DE I;A&?Lim SIERRA RECIPROCANTEY OSCILANTE PARA
49 11000908 10365 42291802040 PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS \

50 11000909 10366 42291802-006 PINZA DE EXTRACCION: PINZA PARA REDUCCION DE FRACTURA NASAL TIPO ASH \\
51 11000910 10367 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE BAYONETA GRUENWALD 16 CM -6 1/4 PULGADAS\

52 11000911 10368 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA \
53 11000912 10364 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8,5 CM - 3 3/8 PULGADAS (IRIDECTOMIiA)

54 11000913 10370 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE IZQUIERDA

55 11000914 10371 42293131001 RETRACTOR DE PARPADO: RETRACTOR PARA PARPADO TIPO DEMARES 14 CM - § 1/2 PULGADAS (2): 14 MM
56 11000915 10372 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR/DE APOFISIS CORONOIDES OBWEGESER : 22 (M - 8 3/4 PULGADAS
57 11000916 10373 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR HOOKS, PUNTA ROMA TIPO GILLIES 19 CM - 7 1/2 PULGADAS
58 11000917 10374 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO INTERNO

59 11000918 10375 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DENN - MILER, PUNTA ROMA 16 CM - 6 1/4 PULGADAS

60 11000919 10376 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPO COTTLE 14 CM - § 1/2 PULGADAS

61 11000920 10377 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPO AUFRICHT 18 CM - 7 1/8 PULGADAS

62 11000921 10378 42291862-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR UNIVERSAL DE MINESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS

63 11000922 10379 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO EXTERNO

64 11000923 10380 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE BORDE INTERIOR DE RAMA MANDIBULAR

65 11000924 10381 42291802023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE PLASTICO, TIPO ESPANDEX, ADULTOS

66 11000925 10382 422918024023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE PLASTICO, TIPO ESPANDEX, NINOS

67 1000976 10383 42151638001 TWERA DENTAL METALICA: THERA KELLY';'[&](?AD;:AI;[STUM Y DENTADURA MICRO 16-18 CM - 6 1/4

68 Novo927 10384 42291614-999 TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS

69 11000928 10385 42291614010 TIJERA OTORRINOLARINGOLOGICA: TIJERA TUg(;l?Ti‘::M CARTILAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS.
70 11000929 10386 12291614-998 TIJERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TlJEII}lAJ:émAg.ORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 314

DEBE DECIR: INETITUTO DE PR

Para todos los Items.
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2. En la Seccion REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION:
CAPACIDAD TECNICA:

DONDE DICE:

9- Para las Protesis e Implantes se solicita Certificado de Aprobacion y habilitacion para su uso en
la practica clinica emitida por un organismo competente para ello como FDA de EEUU y/o CE
Comunidad Europea.

Para los demas productos serin suficiente el Certificado de aprobacién y habilitacion para su
uso en la practica clinica emitida por un organismo competente del pais de origen tales como:
INVIMA de Colombia Paises miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil, ANMAT
de Argentina o en su defecto los que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes
mencionada. Traducido al espaiiol.

Las Protesis ofertadas deberan contar ademas con:

- Certificados de Libre Venta y Comercializacion en Paises de Alta Vigilaneia Sanitaria que
son: Australia, Canad4d, Confederacion Helvética, Estados Miembros deJal{Comunidad
Europea,

Estados Unidos de Norteamérica, Israel y Japén, que recibieron esta ealificacion gracias a sus
rigurosas Politicas de Control de Calidad.

- Trabajos Cientificos publicados en Revistas Internacionales reconocidas de Maxilofacial y/o
Ortopedia y Traumatologia por Servicios de Referencia Mundiahdonde dichas Protesis son
utilizadas, teniendo un seguimiento clinico de por lo menog S\afios y que tengan una Opinid
Favorable para su uso.

10- Catalogo de lo ofertado: Se deben presentar ¢atélogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas
bien ofertado, traducido al espafiol, dos unidades, uno para la carpeta de ofertas y el otro en

archivador rapido que sera remitido, en caso de’ser adjudicado al DAMS a fin de que los técnic
verifiquen en el momento de la entrega efi'el.parque para luego ser remitido a la unidad solicitantg
con el set entregado. Con el catdlogo-se verificara si lo ofertado corresponde y se ajusta al producty:;
solicitado, en cuanto a especificacionestécnicas, origen, marca, fabricante, presentacion, etc., que 3
debera estar de acuerdo a los doglimentos obrantes en el MSP y BS. iy

DEBE DECIR:

9- Para los items 1 al.8

Para las Protesis_se solicita Certificado de Aprobacion y habilitacién para su uso en la
practica clinica’emitida por un organismo competente para ello como FDA de EEUU y/o CE
Comunidad Europea.

Deberin contar ademas con:

Certificados de Libre Venta y Comercializacién en Paises de Alta Vigilancia Sanitaria que
son: Australia, Canada, Confederaciéon Helvética, Estados Miembros de la Comunidad
Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Israel y Japén, que recibieron esta calificacion
gracias a sus rigurosas Politicas de Control de Calidad.

- Trabajos Cientificos publicados en Revistas Internacionales reconocidas de Maxilofacial y/o%
Ortopedia y Traumatologia por Servicios de Referencia Mundial donde dichas Prétesis son
Utilizadas, teniendo un seguimiento clinico de por lo menos S afios y que tengan una Opinion;
Favorable para su uso.
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Para los items 9 al 62

Certificado de Aprobacion y habilitacion para su uso en la practica clinica emitida por un organismo
competente para ello como FDA de EEUU y/o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia,
Paises miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina , que cuenten
con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada. Traducido al espafiol.

10- Catalogo de lo ofertado: Se deben presentar catdlogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas del
bien ofertado, traducido al espafiol, dos unidades, uno para la carpeta de ofertas el otro en
archivador rapido que serd remitido, en caso de ser adjudicado al DAMS a fin de que los técnigos
verifiquen en el momento de la entrega en el parque para luego ser remitido a la unidad solicitaite
con el set entregado. Con el catalogo se verificara si lo ofertado corresponde y se ajusta al produc
solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentacion, etc., qu‘
debera de estar de acuerdo a los documentos obrantes en DINAVISA.

3. En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES ECNICAS: Detalle\
de los productos con las respectivas especificaciones técnicas: :

DONDE DICE:

ITEM|

cODIGO | CODIGO | CODIGO DE
ALOGO

e "< | UNIDAD -
ESPECIFICACIONES CANTIDAD | CANTIDAD i
DEL SAP | DEL SIH | CAT. " TECNICAS -+ OBSERVACION

DE  |PRESENTAGION
MEDIDA ’ MINIMA | MAXIMA

" PROTESIS E INSUMOS

PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA
[UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM
[CON 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

11002822 7806 |42242302-066 TITANIO UNIDAD, JUEGO 6 12

PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA
UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM
(CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

11002821 7807 1422423024066 TITANIO UNIDAD JUEGO 5 10

PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA
[UNIVERSAL P/ FRACTURA SISTEMA 2.4 MM
11002823 3402 42242302066 CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO UNIDAD JUEGO 5 10

TITANIO.

PLACA ANGULADA: PLACA UNIVERSAL
11002819 3401 |42242302039 |ANGULADA SISTEMA 24 MM CON 3 +3 TITANIO UNIDAD JUEGO 3 6
(ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO.

PLACA ANGULADA: PLACA DE
RECONSTRUCCION ANGULADA SISTEMA® 4
MM PARA MANDIBULA CON TORNILLOS EN
TITANIO.

11002698 7813 [42242302-039 TITANIO UNIDAD UNIDAD 2 4

PLACA Y TORNILLOS DCP: PRACA SISTEMA
11002762 7819 42242302087 (2.0 MM DCP DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS TITANIO UNIDAD JUEGO 240 480
EN TITANIO.

PLACA Y TORNILLOS\DCP: PLACA SISTEMA
11002763 7820 42242302087 2.0 MM DCP DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS TITANIO UNIDAD JUEGO 240 480 Todas las placas v tornillos son de perfil bajo, y |
EN TITANIQ, son placas Mavilofaciales. - Todos los tornillos

PLACA ¥ TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA deben estar por debajo ddl perfil de la placa.
11002764 7821 42242302087 2.0 MM DCP,_DE 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS TITANIO UNIDAD JUEGO 240 480
[EN,TITANIO.

PLACA ORBITAL CON TORNILLOS: PLACA
11002761 7824 |42242302-103» |SISTEMA 2.0 MM ORBITAL DE 8 ORIFICIOS TITANIO UNIDAD JUEGO 250 300
[CON TORNILLOS EN TITANIO.

PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA
11002758 7825 42242302066 |SISTEMA 1.5 MM RECTA DE 5 ORIFICIOS TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
[CON TORNILLOS EN TITANIO.

[PLACA CURVA CON TORNILLOS: PLACA
11002753 7826 142242302-104 |SISTEMA 1.5 MM CURVA DE 5 ORIFICIOS TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
[CON TORNILLOS EN TITANIO.

PLACA EN L CON TORNILLOS: PLACA
11002754 7827 1422423024089 |SISTEMA L.SMMEN L DE 5 QRIFICIOS CON TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
[TORNILLOS EN TITANIO,

PLACA EN L CON TORNILLOS: PLACA
11002755 7828 (42242302089 |SISTEMA 1.5 MMEN L DE 7 ORIFICIOS CON TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
TORNILLOS EN TITANIO.

11002756 7829 |422423024035 |SISTEMA 1L.SMMEN Y DE 5 ORIFICIOS CON TITANIO UNIDAD JUEGO 100 200

PLACA EN'Y CON TORNILLOS: PLACA
[TORNILLOS EN TITANIO.

11002757 7830 (42242302035

PLACA EN Y CON TORNILLOS: PLACA
SISTEMA 1.5 MMEN Y DE 7 ORIFICIOS CON TITANIO UNIDAD JUEGO 100 200

TORNILLOS EN TITANIO.

T T INSTRUMENTALES
[ARCO DE ERIC: ARCO DE ERIC EN ACERO EN ACERO
16 | loozes2 | 3304 224202025 [QTiel BRI QRO UNIDAD | UNIDAD 120 240
[ALAMERE QUIRURICO: ALAMBRE 0.5 EN EN ACERC
17 | novzezs | 79m Lsazsssonaoz [ ER e S NGTTUD § METRO, QiR UNIDAD | UNIDAD 120 210
18 | 11000874 10330 | 42151626-005 |[ABRE BOCA METALICO: ABRE Aocr&l) ino;@ﬁl;lc Quinirgico) UNIDAD UNIDAD 5 10 Se solicita de acero inmfidable quirirgico de alta
BOCA ADULTOS Mc KESSON alta calidad o titanio calidad
19 | 11000875 | 10331 | 42151626005 [ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA PARA |ACKIO inoxidable quinligico) (;;n a1y | yniDAD s 1o |Sesolicita de acero inoxidable quinirgico de alta
ININOS Mc KESSON alta calidad o titanio calidad
0 | 1100087 | 10332 | 42152713001 [ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA AP0 inoxidable quinugioo) ;pap, | ynipaD 2 4 |Sesolicita de accro invxidable quirirgico de aita
ALAMBRE: 17 CM (+ -)2. 6 34 MM alta calidad o titanio calidad
21 | 100877 | 10333 | 42152713001 |ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA |Accro inoxidable quinirgico) \jynap | ynipAD 2 N Se solicita de acero inoxidable quirirgico de alta
(ORTODONCIA TIPO HOW alta calidad o titanio calidad
22 | 11000878 | 10334 | 42181501-001 |BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE WIEDER |ACCr0 inoxidable quirirgico! iy | yntpap 3 s |Sesolicita de accro inoxidable quiriirgico de alta
alta calidad o titanio calidad
23 | 11000879 | 10335 | 42151638001 |TUERA DENTAL METALICA: CALIPER Aceto Inovidible I yvipap | uNIDAD 2 4 [Sesolicita de acern inoxidable quirirgico de alta
[CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS alta calidad o titanio calidad
et S
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Acero inoxidable quinirgico

Se solicita de acero inoxidable quirdrgico de alta

24 | 1000880 | 10337 | 42291606001 [ESCOPLO QUIRURGICO: CINCEL COTTLE- " UNIDAD UNIDAD 3 5 .
MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS. 4 MM alta calidad o titanio calidad
ESPATULA METALICA: ESPATULA BUCAL 0|, — — - o
. idk solicita d dable de alt
25 | 11000883 | 19340 | 42151639001 SEPARADOR DE LENGUA TIPO BRUNINGS 19 A0 inoxidilile quirvgicol ;ipp, | ynmDaD s 1 [Se solicita de acero inoxidabe quirirgieo do akta
(CM - 7 1/2 PULGADAS.
ESPATULA METALICA; ESPATULA - . - . .
idk Se soficita d sidabl deahs
26 | 11000884 | 10341 | 42151639-001 |ORBITARIA 15.5CM -6 1/8 PULGADAS, 15 A“;ﬁ’,;“:;;zg'ﬁ‘l‘i“‘a';‘;;g‘m UNIDAD UNIDAD 3 6 ¢ solicita de accro l:::.::::; ¢ quirrgico deaita
MM.
27 | 11000886 | 10343 | 42291706009 [FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 A“:]’ ‘m;izg'cq,“i"?‘gjw UNIDAD |  UNIDAD 10 a0 |Sesolicita deacero l::;;:;l:]hle quirirgico de alta
- 65 MM. ta cali o titano
FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 3 o _ itad S
28 | 11000887 | 10344 | 42291706009 |- 75 MM. Acero inoicible QUISIEI) UNIDAD | UNIDAD 10 20 [Sewlicita deacero inoxidable quitrgico de ata
GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA .. ,.. ” - T
0 g ticita di dabl de alt
29 | 11000888 | 10345 | 322931024001 |LIGADURA DEL ARCO ZIGOMATICO Acert inosidible QUIFEIEO] UNIDAD | UNIDAD 2 4 |Sesolicita de acero inoxidable quinirgico de alta
OBWEGESER 23 CM- 9 PULGADAS,
(GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA .. — . - T
d xidabh d
30 | 11000889 | 10346 | 422931024001 [LIGADURA DE MANDIBULA OBWEGESER 14 |A®°I0 inoidable auinigico) yipap | ynmap 3 5 Se salicita e acero inoxidable quirirgico de afta
oM -5 1.
GANCHO DE GILLIES: GARFIO PARA MALAR [ e inoxidable quirtirgicol Se solicita de acero inoxidable quirirgico de alta
31 | 11000890 | 10347 | 42293102-001 |DE GINESTET, 22 CM 8 3/4 PULGADAS, 20 MM. “;‘1";“:’;: dadg‘l"i“u::i';g'm UNIDAD UNIDAD 2 4 alidad quirirg|
(GUIA DE ALAMBRE: LUNTATSCHEK: 19 CM- 7 e _ Fcita d inoxidable auirareico de af
32 | 11000891 | 10348 | 42293401001 |73 PULGADAS. Am;‘l’t;“f;:z'g WIE! UNIDAD | UNIDAD 3 6 Se solicita de acero inoxidable quirirgico de ata
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA - .,. — o -
. . 1
33 | 11000892 | 10349 | 42152808001 [TIPO FREER 19 CM -7 1/2 PULGADAS. A“;‘;;“f;:z:'ﬁ quereiol UNIDAD | UNIDAD 4 8 Se solicita de accro ":;’;El:f:(:’“‘“'""‘g"" de alta
CORTANTE/ROMO: SMM.
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO; LEGRA ] — T
3+ | 11000893 | 10350 | 42152808001 [OBWEGESER (17.5CM -7PULGADAS) DE 6 |ACTo IRoxidible quirifgico) ipap | yipAD 3 s ([Seselieta deaccro inoxidanle guirirgico de alta
MM
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA — — - Y
35 | 11000893 | 10351 | 42152808001 |OBWEGESER (17,5CM - 7 PULGADAS) DE 7 Aw:?;":;:ﬁ:': QINE) UNIDAD | UNIDAD 3 5 Se solicita de acero "c':l‘i";’;:"c quirirgico de alta
MM.
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA e - - - — -
36 | 11000895 [ 10352 | 42152808001 [OBWEGESER (17.5CM - 7 PULGADAS) DE 9 A“;‘;';“C"Egzg': QIREO) UNIDAD | UNIDAD 3 5 Se soliita de acero "c';’:‘i'(;‘:""c quirirgico de aka
MM.
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA . — A - T )
37 | 11000896 | 10353 | 42152808001 [OBWEGESER (17.5CM - 7 PULGADAS) DE Am;‘l’u‘j“mg:g'z QUIED UNIDAD | UNIDAD 3 s [Pesetictadeacers inoxidable quirirgico de ata
1IMM. ©
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA . — — AT
38 | 11000897 | 10354 | 42152808001 [CURVA TESSIER 18CM - 7 /8 6 MM, 30 A“;‘I’I;"C"Eﬁglzg‘i‘a‘n“fm UNIDAD | UNIDAD s jo [Seselicitadeacero “c';’;‘i'(;’:‘:"‘ quinirgico de alta
PULGADAS
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO; LEGRA AT » - -
39 | 1iooRos | 10355 | 42152808001 [TIPO HENAHAN 17CM -6 /4 PULGADAS, 12 |A%°00 inoxidhibic quinigicoy iy | uNiDAD 5 1o |Pesolicita de acero inoitable quirirgico de alta
MM. &
LIMA PARA HUESO: LIMA PARA HUESO e o 2core imoxidale sairar
40 | 11000899 | 10356 | 42151620005 |MILLER 18 CM- 7 1/8 PULGADAS. Acero inoidible uitirgieo) ynipap'Y, UNIDAD I 2 [osolicita de acero inowidable quirirgico de aa
PERFORADOR OSEO: MENISCOTOMO SMILIE o — — o
at [ 11000900 | 10357 | 42295202002 {17 CM - 6 /4 PULGADAS. Aceto inoiatle Qireicp) INIDADA  UNIDAD 1 2 [Sosolicth de acero inosidable quirdrgico de akta
AN
(OSTEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEQ e w / - e moxidah
42 | 11000901 | 10358 | 42291623001 [OBWEGESER PARA NIKOS Aceto inosicable MFEC) UNIDAD | UNIDAD 3 s |Sesofictadeaccroinovidile q
(OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 — — " — —
43| 11000902 | 10359 | 42291623401 M - 7 1/§ PULGADAS, 4 MM A“;‘;.;“:;zg'gﬂ':’m‘?‘m UNIDAD | UNIDAD 3 5 Se solicita de acero "c'g;'d“:‘:"“ quirdr
PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION inodh i L . L
44 [ 1100093 | 10360 | 42293505002 [TTPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12 AHinoslablo Auigieo) ipap | UNIDAD 6 12 |Pesolicita de acern inoxidante quirirgico de Wi
=R
PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUGCION i L . . L
a5 [ 11000904 | 10361 | 422935054002 [TIPO FRAZIER CURVO CALIERE 12 cero inovidhle QUIIEI®) UNIDAD | UNIDAD 6 17 |Peselicita de acero inoxidanle ““'r“rg“"?‘f‘i
[MICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUIASFINO — — — — V]
46 [ 11000905 | 10362 [ 42142505004, [PARA HILOS DE CALIBRE 6.0 A“;?;“:;;ﬁg‘gg‘fm“”mg‘w UNIDAD | UNIDAD 5 1o [Sesoliitadeacero “c':;‘i'(;‘;l‘"“ yuirtrgico de 3
[MICRO PORTA AGUIA, PORTAVAGUJAS FINO o ] —— — 7y
47 | 11000906 | 10363 | 42142505004 [PARA HILOS DE CALIBRE 53 Accrt inovidible QMBI UNIDAD | UNIDAD 5 1o [Sesolicitadeacero 'w:‘i'l;':j"‘w“"“fg'c”"efM
PIEZA DE MANO-ODONTOLOGICA: PIEZA DE — — — . -
18 | 11000907 | 10363 | 42152465-008 |MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y Acero inoxidable quirirgico UNIDAD UNIDAD 1 ) Se solicita de acero muydahle quirargico de al
(OSCILANTE PARA MAXILARES alta calidad o titanio calidad
E=
PINZA GUBIA JPINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN — — " — 2
49 | 11000908 | 10365 | 42291802040 {13 CM¥®S /7 PULGADAS Am;‘l’;f;;iglszmg‘w UNIDAD | UNIDAD 2 4 Se salicita de accro n::l’::;:‘-:]hleqmmrg-w doafiat
PINZADE EXTRACCION: PINZA PARA T e — —
S0 | 11000909 | 10366 | 42291802006 |REDUCCION DE FRACTURA NASAL TIPO ASH Aw;‘]";":;:g:glﬁ %zlr::‘r)gwo UNIDAD UNIDAD 2 3 Se soficita de acero I::I‘i:;l:(:‘le quirirgico de alta
PINZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE|, - — e
51| 11000910 | 10367 |=42291802-996 [BAYONETA GRUENWALD 16 CM -6 1/4 Accro inovidible QB Nipap | UNIDAD 2 3 S salicita de acer inoRblable quirirgico de afta
PULGADAS
PINZA PARA MAXILAR, PINZA PARA e — -
s2 | 11000911 | 10368 [42291802.99 [REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA |0 INOXdible quitigico) iy 1 ynipaD 2 3 Se solicita de acero inoxiable quinirgico de alta
[PINZA PARA MAXILAR; PINZA BISHOP- - — - o
53 | 11000912 [ 10369 | 42291802-99% [HARMON. ROMA 8.5 CM-3 3/8 Accro inosidible QTIBICo) NipAD | UNIDAD 3 6 Se solicita de acero inoxhdanle quinirgico de afta
PULGADAS (IRIDECTOMIA)
PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA — — — — :
53| 11000913 | 10370 | 42291802.99 [REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE IZQUIERDA| AT INONAINC Auligico) ipap | yniDAD 2 3 |Sesotiitadeacery inoxidable quinirgico de oty
RETRACTOR DE PARPADO: RETRACTOR ., — - T :
55 | 11000913 | 10371 | 42293131001 [PARA PARPADO TIPO DEMARES 14 CM - 172 A0 Inonidabile duliigico) yipap | ynipap 3 6 |Sesolicitade acero inosidable quirirgico de alta
PULGADAS (2): 14 MM cal
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE . L " . L
56 | 11000015 [ 10372 | 42291802023 |APOFISIS CORONOIDES OBWEGESER : 22CM A“;‘l";“:;:ﬁglsf‘i‘;“m.‘;gm UNIDAD | UNIDAD 3 6 S“""““‘“““c"’"c‘:l"i:';‘l:"c““"“"g"“"““?
- 8 3/4 PULGADAS
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR — . - . A :
57 | 11000916 | 10373 | 42291802-023 [HOOKS, PUNTA ROMA TIPO GILLIES 19CM - A"e;‘l";“":l!g:zh i) UNIDAD UNIDAD 3 6 Se solicita de accro "c':]’f:;':'}"c quirirgico de afta
7 1/2 PULGADAS calidad o iamo d
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR o . - — — -
58 | 11000917 | 10374 | 422918024023 [TIPO LANGEBECK MEDIANG INTERNO Acert noxidable quirirgieo) yNipap | UNIDAD 3 6 [Sewlicita deacers inoxidable quiirgico de aia
SEPARADOR PARA CIRUGIA. SEPARADOR — — " o y
59 | 11000918 | 10375 | 42291802023 [DENN - MILER. PUNTA ROMA 16 CM -6 114 Ao Ioxidable qiringioo) iy, | ynipaD 4 g [Sesolicitade acero inoxidante quirdrgico de alta)
PULGADAS alta calidad o ttanio calida
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR — T ” . -
60 | 11000919 | 10376 | 42291802023 [NASAL TIPO COTTLE 14 CM - § 112 Acers inoidible auirlrgieo) yipap | UNIDAD 3 6 Se solicita de acero inoridanle quirdreco de ata
PULGADAS alla caidad o tilanio calida
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR — — A
61 | 11000920 | 10377 | 42291802023 [NASAL TIPO AUFRICHT 18 CM- 7 118 "“’m"‘g.‘i:’“ WrED) UNIDAD | UNIDAD 3 6 Se solicita de acero m";f:'zblc quirirgico de alta
PULGADAS alta calldad 0 titanio culida
SEPARADOR FPARA CIRUGIA: SEPARADOR R " T -
62 | 11000921 | 10378 | 42291802-023 [UNIVERSAL DE MINESOTA 15.5 CM -6 1/8 A""";(;"";fﬁ:‘“;‘.‘;:‘"g‘m UNIDAD | UNIDAD 6 12 [Sesolkita de accro '“"I’E:‘I’“(:"“l“"“'“"" de alta
PULGADAS ata calidad o titanio calida
[SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR — T 4
63 | 11000922 | 10379 | 42291802-023 |TIPO LANGEBECK MEDIANO EXTERNO A“;‘I";“C";ﬁglg i) uNIDAD UNIDAD 3 6 Se solicita de acero "c":;‘i:;‘a'::"° quinirgico “‘?
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE |, ... . — —
A icabl .
64 [ 11000923 | 10380 | 422918024023 [BORDE INTERIOR DE RAMA MANDIBULAR m;‘l";“:a};ﬁgﬂm.‘;gm UNIDAD |  UNIDAD 3 6 Se/“’\”‘i'” deaccro "c"“;;'d'{:‘d“” duirurgic
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SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORDE[ o, 0 o
11000924 | 10381 | 42291802-023 [LABIO DE PLASTICO, TIPO ESPANDEX, Sexnie, UNIDAD UNIDAD 15 30
reesterilizable
ADULTOS
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE[ oo oo
11000925 | 10382 | 42291802023 |LABIO DE PLASTICO, TIPQ ESPANDEX. lisable UNIDAD UNIDAD 15 30
NINOS reestenlizable
[TIERA DENTAL METALICA: TUERA KELLY, o o . o L
11000926 | 10383 | 42151638-001 {HOJA DE BISTURI Y DENTADURA MICRO 16- Acero inoxidable quirirgico UNIDAD UNIDAD 5 10 Se solicita de acero inoxidable quirirgico de akta
18 CM - 6 1/4 PULGADAS alia calidad o titanio calidad
[TIJERA METZEMBAUM: TUERA L o . . L
11000927 | 10384 | 42291614999 METZENBAUM - SLIM. SUPERCUT PLUS 8: 20 [AcSr0 inexidable quiringicol g0y | ynipaD 5 1o [Sesolicita deacero inoxidable quirirgico de alta
alta calidad o titanio calidad
CM - 8 PULGADAS
TIJERA OTORRINOLARINGOLOGICA: TUERA o o . o o
11000928 | 10385 | 42291614.010 [TUERA PARA CARTILAGOS NASAL: 18 CM- 7 Acero inoxidable quinirgico| \;\inapy UNIDAD 5 10 Se solicita de accro inoxidable guirargico de akta
1/8 PULGADAS. COTTLE alta calidad o titanio calidad
TIIERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA L L . A L
11000929 | 10386 | 42291614-998 [PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 (| A0ST0 tnoxidable quiirgice) (05 | UnipAD 10 g0 |Sesolicita de acero inoxidable quirirgico de alta
alta calidad o tilanio calidad
- 4 3/4 PULGADAS.
DEBE DECIR:
o
COBIGO | CODIGO | CODIGO DE ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE . CANTIDAD | CANTIDAD ;
DELSAP | DELSIH | CATALOGO I o TECNICAS MEDIDA - [PRESENTACION ‘i | ‘MAxiwa. | -~ OBSERVACION
BRI P . . PROTESIS E INSUMOS Jig Vo
PLACA Y TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
11002762 | 7819 42242302087 |1 b r o TORNILLOS EN TITANIO. TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
PLACA Y TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
1002763 | 7820 [2242302087 | p i o c (O  TORNILLOS EN TITANIO. TITANIO UNIDAD JUEGO 120 240
PLACA Y TORNILLOS DCP: PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
1002764 | 7821 142242302087 |0 o TORNILLOS BN TITANIO. TITANIO UNIDAD WEGO 120 240
PLACA RECTA CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MM
1002758 | 7RIS 222302066 [ e o CON TORNILLOS EN TITANIO. TITANIO UNIDAD JUEGO 60 120
PLACA EN L CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MM
tioo27s4 | 7827 2242302089 |t e CON TORNILLOS EN TITANIO, TITANIO UNIDAD JUEGO 60 120
PLACA EN L CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MM
11002755 | 7828 [42242302080 |t e e e o T ORNILLOS EN TITANIO. TITANIO UNIDAD JUEGO 60 120
PLACA EN Y CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MM EN
7| How27se | 7829 H222302035 |G Pl oh e o CON TORNILLOS EN TITANIO. TITANIO UNIDAD JUEGO 50 100
PLACA EN Y CON TORNILLOS: PLACA SISTEMA 1.5 MM EN
8 | 11002757 | 7830 142242302035 Pt on b e CON TORNILLOS EN TITANIO. TIT ANIO UNIDAD JUEGO 50 100
[ il s INSTRUMENTALES | X
ALAMBRE QUIRURICO: ALAMBRE 0.5 EN ACERO L
9 11002625 7974 42295507-002 QUIRURGICO LONGITUD 1 METRO. En acere quinirgice UNIDAD UNIDAD 60 120 \
Acero inoxidable
1o | 11000874 | 10330 { 42151626005 ; Acero inoxidable quirirgico| UNIDAD UNIDAD 3 6 quirdrgico alta calidad
ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON alta calidad
i " Acero inoxidable
11 11000875 10331 | 42151626-005 [ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA PARA NINOS Mc Acero inoxidable quinirgica| UNIDAD UNIDAD 3 6 quirdrgico alta calidad
KESSON alta calidad
X Acero inoxidable
12 | 1100087 | 10332 | 42152713001 |ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 | Acero inoxidable quirirgico| UNIDAD UNIDAD 1 2 quiriirgico alta calidad
CM (+-)2, 6 34 MM alta calidad
A Acero inoxidable
13 | 11000877 | 10333 | 42152713001 [ALICATE ODONTOLOGICQ{ ALIGATE PARA ORTODONCIA | Acere inosidable quirirgico] UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
TIPO HOW alta calidad
Acero inoxidable
14 | 11000878 | 10334 [42181501-9999|BAJA LENGUAS DE METAL: BAJA LENGUA DE WIEDER | Acero inoxidable guinirgico] UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
alta calidad
. Acero inoxidable
15 | 11000879 | 10335 | 42151638001 |THERA DENTALMETALICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 | Acero inoxidable quinirgice| UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgieo alta calidad
CM - 34/2 PULGADAS alta calidad
3 Acero inoxidable
16 | 11000880 | 10337 | 42291606001 JESCOPLO QUIRURGICO; CINCEL COTTLE- 18 CM-71/8 | Acero inoxidable quinirgico| UNIDAD UNIDAD 2 4 quinirgico alta calidad
P! X alta calidad
< Acero inoxidable
oo % SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LENGUA | Acero inoxidable guirargico M )
17 | 11000883 10340 | $2P01503033 71, PULGADAS, alta calidad UNIDAD UNIDAD 3 [ quirirgico alta calidad
Acero inoxidable
18 | 11000884 | 10341 | 42151639001 [ESPATULA METALICA: ESPATULA ORBITARIA I15.5CM -6 | Acero inoxidable quinirgico| UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
1/8 PULGADAS, 15 MM. alta calidad
Accro inoxidable .
19 | 11000886 | 10343 | 42291706009 ) Acero inoxidable quirirgico| UNIDAD UNIDAD H 10 quirirgico alta calidad |+
FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 2- 65 MM. alta calidad
FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM. Acero inoxidable
20 11000887 10344 | 42291706-009 Acero inoxidable quinirgico| UNIDAD UNIDAD s 10 quirdrgico alta catidad
alta calidad
GANCHO OSEO: GANCHO PARA LIGADURADELARCO [, . . 0 " . Acero inoxidable
21 | 11000888 | 10345 | 42242302-994 [ZIGOMATICO OBWEGESER 23 CM - 9 PULGADAS, “—M;ml—d—fd—"‘— UNIDAD UNIDAD 1 2 quirdrgico alta calidad
GANCHO OSEO: GANCHO PARA LIGADURA DE Acero inoxidable quinirgic Accro inoxidable
22 | 11000889 | 10346 | 42242302-994 [MANDIBULA OBWEGESER 14 CM - & 1/2. W UNIDAD UNIDAD 2 4 quirtrgico alta calidad
GANCHO OSEO: Acers inoxidable quiriirgico Acero inoxidable
23 | 11000890 | 10347 | 42242302-994 |GARFIO PARA MALAR DE GINESTET, 22 CM 8 3/4 —'Tﬂ‘—m"“,"—"— UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
PULGADAS, 20 MM, aacidad
GUiA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19 CM- 7 172 Acero inoxidable quirire Acero inexidable
24 | 11000891 | 10348 { 42293401001 [PULGADAS. %:'lﬂ—"“’ UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
_ #
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA TIPOFREER 19 [, o o o Accroinoxidable
25 | 11000892 | 10349 | 42152808-001 |CM -7 1/2 PULGADAS, CORTANTE/ROMO: SMM. %&"—“""‘—“ UNIDAD UNIDAD 2 N quirirgico alta calidad
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER [, 000\ ot Acero inoxidable
26 | 11000893 | 10350 | 42152808-001 |(17.5 CM - 7 PULGADAS) DE 6 MM. %‘]‘%ﬂ’ UNIDAD UNIDAD 2 1 quinirgico alta calidad
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER Acero inoxidable quirirsico Acero inoxidable
27 | 11000894 | 10351 | 42152808-001 [(17.5 CM - 7 PULGADAS) DE 7 MM. mq‘;ﬂ_mm_ UNIDAD UNIDAD 2 4 quirdrgico alta calidad
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER [, . o\ - Acero inoxidable
28 | 11000895 | 10352 | 42152808001 [(17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM. %ﬁ;"ﬂz“—“ UNIDAD UNIDAD 2 4 (3
PERIOSTOTOMO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 Acero inoxidable cuinirei
29 | 11000896 | 10353 | 42151626-014 [PULGADAS) DE 1IMM. Acerplnatiod LEAINIACe | yNIDAD UNIDAD 2 4
e lta calidad = =
PERIOSTOTOMO; LEGRA CURVA TESSIERIBCM =TI 6f \ 0o o0 o
30 | 1000897 | 10354 s 1 Acero inoxidable quinirgico
42151626014 [MM, 30 PULGADAS : i UNIDAD UNIDAD 3 3
Vi alta calidad
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COPIGO | CODIGO | CODIGO DE ESPECIFICACIONES { UNIDAD DE CANTIDAD | CANTIDAD
'TEM} pE( SAP | DEL STH | CATALOGO ”Esw?éfo“ TECNICAS MEDIDA ~ [PRESENTACION| “yipira™ | MAXiva | & OBSERVACION
PERIOSTOTOMO: LEGRA TIPO HENAHAN 17 CM - 6 1/4 L L Acero inoxidable
31| tioooses | 10355 | 42151626014 [P . 3 Acero "‘:I’:;“:h“ Wirkegieo | yNIDAD UNIDAD 3 6 quirirgico alta calidad
LIMA PARA HUESO: LIMA PARA HUESOMILLER I8CM-7 [, . 0 Acero inoxidable
32 | 11000899 | 10356 | 421516204005 |1/8 PULGADAS. %L UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
MENISCOTOMO RECTO: MENISCOTOMO SMILIE 17 CM - L L Accro inoxidable
33 | 1000900 | 10357 |42291624-9999 |6 3/4 PULGADAS. Acero ‘“;’I’;L"::’]'ifm"‘"‘" €| yNIDAD UNIDAD 1 2 quiviirgico alta calidad
(OSTEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEG OBWEGESER |, o o0 Lo Acero inoxidable
34 | 11000901 | 10358 | 42291623001 [PARA NINOS %‘:'—"“— UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta cafidad
(OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 1/8 Acero inoxidable quirirgic Acero inoxidable
35 | 11000902 | 10359 | 42291623001 [PULGADAS, 4 MM %‘ﬂ"—lﬂ—“ UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
[PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPO FRAZIER Acero inoxidable quiriirzico Acero inoxidable
36 | 11000903 | 10360 | 42293505002 |RECTO CALIBRE 12 -—mﬁl‘r—"L UNIDAD UNIDAD 3 1 quirirgico alta calidad
PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPOFRAZIER |, 0o oL Acero inosidable
37 | 11000904 | 10361 | 42293505002 |CURVO CALIBRE 12 %ﬁ:"i—"g‘— UNIDAD UNIDAD 3 6 quirargico alta calidad
MICRO PORTA AGUIA: PORTA AGUIAS FINOPARAHILOS |, o oo Accro inoxidable
38 | 11000905 | 10362 |42142505-004. [DE CALIBRE 6.0 %ﬁim’ UNIDAD UNIDAD 3 6 quirirgico alta calidad
PORTA AGUJA DE METAL: PORTA AGUIAS FINOPARA [, 0 000 00 o Acero inoxidable
39 | 11000906 | 10363 | 42142505001 |[HILOS DE CALIBRE 5.1 “'—M’;;hidff—g’— UNIDAD UNIDAD 3 6 quirdrgico alta calidad
PIEZA DE MANO ODONTOLOGICA: PIEZA DE MANO PARA Acero inoxidable
0 | 1ooosor | 10363 | 32152465-008 [SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES %‘#& UNIDAD UNIDAD 1 2 quiriirgico alta calidad
PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - § 1/2 o o "Acero inoxidable
41 11000908 10365 | 42291802-040 |PULGADAS Acero mm',d:::ifla:lm 0| UNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
PINZA NASAL: PINZA PARA REDUCCION DE FRACTURA inoxi irirei Acero inoxidable
E . . "
12 | 11000909 | 10366 | 42291802-995 [NASAL TIPO ASH Aceroinoxidable quirdrgice '“;’l’:'ad:z'ifla:"“r 0 yNIDAD UNIDAD 1 2 quirirgico alta calidad
PINZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE BAYONETA L . Acero inoxidable
: quirirgi Acerd "
43| 11000910 | 10367 [ 42291802996 [GRUENWALD 16 CM- 6 1/4 PULGADAS Acero '":,:;d::',':h: MRS yNIDAD UNIDAD 1 2 quinirgico alta calidad
PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR o N Accro inoxidable
48 [ 11000911 | 10368 [ 42291802996 |MAXILAR: ROWE DERECHA Acert intaidable quinbecice)  ynipap UNIDAD 1 2 ‘\ irgico alta calidad
[PINZA RECTA; PINZA BISHOP - HARMON. ROMA 8.5 CM — o - cro inoxidg
a5 | 11000912 | 10369 | 42291802049 [3 35 PULGADAS (IRIDECTOMIA) Acero '“:I’:'a"::’l'i;m"""" ico| “yNIDAD UNIDAD 2 4 geo a\u
[PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR - ' oxi
46 | 11000913 | 10370 [ 42291802996 {MAXILAR: ROWE 1ZQUIERDA Acero inosidableauinirko)  nipap UNIDAD 2 4 q..imr;?i&\ufg
alta galidad o
[RETRACTOR DE PARPADO: RETRACTOR PARA PARPADO 'S ) - Acero ingi
47 | 1to0091s | 10371 | 42293131001 [TIPO DEMARES 14 CM - 5 1/2 PULGADAS (2): 14MM Acero ifositable siringicol - gipap UNIDAD 2 4 quirﬂrgico&?ca‘% ad’
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE APOFISIS Relro inoxidable quiriirgico Acero inoxidyle, -2
48 [ 11000915 | 10372 | 42291802-023 }CORONOIDES OBWEGESER : 22CM - 8 3/4 PULGADAS —J—La,‘u calidad UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta'c! -d)m .
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR HOOKS, PUNTA P o Acero inoxidan; B=
49 | 1000916 | 10373 | 42291802023 [ROMA TIPO GILLIES 19.CM -7 1/2 PULGADAS Acero inteidable duiniefito, ynpAD | UNIDAD 2 4| quinicgico albic
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIRO Acero inoxidable quirirgico Acero inoxidaliles-
Acero inoxidable quirirgico
50 | 11000917 | 10374 | 42291802023 |LANGEBECK MEDIANO INTERNO T UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta m,!g.@
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DENN - MILER, - N Acero Inoxidinie <L
s1| 11000918 | 10375 | 42291802023 [PUNTA ROMA 16 CM -6 1/4 PULGADAS Acero '“;’I’:;"::’]'i;l:"" 0} yNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico aitd dfidad
SEPARADOR PARA CIRUGIA; SEPARADOR NASAL TIPO Acers inpxidable uirareice Acero inoxiirable—
52| 11000919 10376 | 42291802-023 [COTTLE 14 CM - 5 1/2 PULGADAS alta calidad UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
SEPARADOR PARA CIRUGIA. SEPARADOR NASAL TIPO o o Acero inoxidable
quirirg Acers A
53| 11000920 | 10377 | 42291802023 [AUFRICHT I8 CM - 7 1/8 PULGADAS Acers intuldabie duivirgico|  yNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR UNIVERSALDE [\ (oo oo o Acero inoxidable
54 11000921 10378 | 42291802-023 |MINESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS alta calidad UNIDAD UNIDAD 3 6 quirdrgico alta calidad
'SERARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO o . Acero inoxidable
55| o922 | 10379 | 42291802023 |LANGEBECK MEDIANO EXTERNO Acero inosidable guirirgico]  nipAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE BORDE A inoxidable quirérgico Acero inoxidable
s6 | 11000923 | 10380 | 42291802023 [INFERIOR DE RAMA MANDIBULAR %“:‘——"— UNIDAD UNIDAD 2 4 quirirgico alta calidad
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE Piastico flexible
57 11000924 10381 422918024023 |PLASTICO. TIPO ESPANDEX. ADULTOS rccslcri]iL:ibIc " UNIDAD UNIDAD 8 16
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE Phstico flexiblc
58 11000925 10382°| 42291802023 |PLASTICO, TIPO ESPANDEX. NINOS rccslcri]iy}iblc " UNIDAD UNIDAD 8 16
TLERA DENTAL METALICA: TUERA KELLY, HOJA DE o L Acero inoxidable
59 | 11000926 | 10383 | 42151638401 [BISTURI Y DENTADURA MICRO 1618 CM - 6 14 PULGADAS | Acero inexidable auinirzico| jyp5) UNIDAD 3 s quiriirgico alta calidad
TIIERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM. Acero inoxidable auirirei Acero inoxidable
60 | 11000927 10384 | 42291614-999 {SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS _&%"’"ﬂ'ﬂﬂ UNIDAD UNIDAD 3 [4 quirirgico alta calidad
TUERA OTORRINOLARINGOLOGICA. TUERA PARA o e Acero inoxidable
ot | 11000928 | 10385 | 42291614-010 [CARTILAGOS NASAL: 18 CM- 7 /8 PULGADAS. COTTLE | Acero '“:I’:'a":z'ifh:l"“" 0| yNIDAD UNIDAD 3 s quirdrgico alta calidad
THERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA Acers inosidable auirdrgico Acero inoxidable
62 | 11000929 | 10386 | 42291614998 [CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM- 4 /4 PULGADAS, | A€EFARasteane ts UNIDAD UNIDAD s 0 quiriirgico alta calidad

4. En la Seccién SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Inspecciones y pruebas:

DONDE DICE:

N°DE | - CODIGO | CODIGO | CODIGODE. |} . S DEL PRO:
rem| DELSAP | DELSIE | CATALOGO A DELPRODUCTO ESPECIFICACIONES TECNICAS ;Hf‘ 4‘
) . USP 42 NF 37 y Mot
16| 100263 3304 122423024023 ARCO DE ERIC: ARCO DE ERIC EN ACERO QUIRURGICO. EN ACERO QUIRURGICO 1* 180 1 DI’N ©
ALAMBRE QUIRURICO: ALAMBRE 0.5 EN ACERO QUIRGRGICO ; 1+ USP 42 NF 37y Normas
Y 11002625 7974 42295507002 LONGITUD 1 METRO. EN ACERO QUIRURGICO /M 150 DIN
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INGTITUYO DE PREVSION SOCIAL

PARAGUAI
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GOBIERNO v
PARAGUAY

N°DE | CODIGO | CODIGO CODIGO DE Cantidad de | Literatura Recomendada
I1TEM | DELSAP | DELSH | ' CATALOGO ESPECIFICACIONES TECNICAS Muestra Para E) Peritaje
i . % Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio USP 42 NF 37 y Normas
18 | 11000874 10330 12151626005 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON e " S0 i
. o Accro inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. * USP 42 NF 37 y Normas
v | 11000875 10331 12151626008 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA PARA NINOS Mc KESSON Sidable QU0 At Cond AuSes
ALICATE ODONTOLOGICQ: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ - )2, 6| Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio 1» USP 42 NF 37 y Normas
0| 1000876 10332 2152713001 34 MM Se solicita de acero inoxidablc 150 -DIN
2 | 1000877 10333 12152713001 | ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW | A°¢T0 inoxidable quirirgico alia calidad o titanio. ! USP 42 NF 37y Normas
Se solicita de acero inoxidable 18O -DIN
. Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. * USP 42 NF 37 y Normas
2 | noooss 10334 42181501001 BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE WIEDER idable quifirgico alt ¢ idad vl
TIJERA DENTAL METALICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 172 | Acero inoxidable quirirgico afta calidad o Ganio, 0 USP 42 NF 37 y Normas
23| 11000879 10335 42151638-001 PULGADAS Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
ESCOPLO QUIRURGICO: CINCEL COTTLE MEDICON 18 CM -7 1/8 | Acero inoxidable quirirgico alta catidad o ttanio. ™ USP 42 NF 37 y Normas
24| 11000880 10337 2291606-001 PULGADAS. 4 MM Se solicita deacero inoxidable 150 -DIN
2 11000883 10340 12151639001 ESPATULA METALICA: ESPATULA BUCAL. O SEPARADOR DE Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37y Normas
; - LENGUA TIPO BRUNINGS 19 CM - 7 1/2 PULGADAS. Se solicita de acero noxidable 1S0 -DIN
ESPATULA METALICA: ESPATULA ORBITARIA 15.5CM -6 158 | Acero inoxidablc quinirgico alta calidad o fitanio. 0 USP 42 NF 37 y Nommas
6| 1000 10341 42151639-001 PULGADAS. 15 MM. Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
27 | 1ooosss 10343 42291706009 FRESA QUIRURGICA; FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM Acero inexidsble quirirgico alta calidad o titanio. ” USP 42 NF 37 y Normas
Se solicita deacero inoxidable 1SO -DIN
28 | 11000887 | 10344 42291706009 FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM. Acero inoxidible quirirgico alta calidad o tanio. ! USP 42 NF 37y Normas
Se solicita de acero 1SO -DIN
GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DEL ARCO | Accro inoxidsble quirirgic alla calidad o Gtanio, 1 USP 42 NF 37 y Normas
2| 11000888 10345 42293102-001 ZIGOMATICO OBWEGESER 23 CM - 9 PULGADAS, Sc solicita de acero inoxidable 150 -DIN
GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DE MANDIBULA | Acero ioxidable quinirgico alta calidad o fitanio. 0 USP 42 NF 37 y Normas
0| nooosss 10346 42293102-001 OBWEGESER 14 CM- 5 112. Se solicita de acero inoxidable 150 -DiN
GANCHO DE GILLIES: GARFIO PARA MALAR DE GINESTET. 22 CM 8 | Acero inoxidable quirirgico alta calidad o tithhio " USP 42 NF 37 y Normas
3 11000850 10347 42293102-001 3/4 PULGADAS, 20 MM. Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
3 | 1io00sst 10348 42293401001 GUIA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19CM- 7 1/2 PULGADAS, | Acero inoxidible quinirgico alta caidad o gtanio. | - 1* USP 42 NF 37y Normas
Se solicita de acero 1SO -DIN
= | Looss o549 2152808001 | LEGRA PARA USO ODONTOLGGICO: LEGRA TIPO FREER 19 CM - 7 172 | Acero inoxidable quinigico alt calidadlg tanio. T USP 42 NF 37 y Normas
’ : PULGADAS. CORTANTE/ROMO: SMM Se solicita de acerosinoidable 10 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17.5 CM - 7] Acero inoxidablc quirirgiog,alta Galidad o titanio. I USP 42 NF 37 y Normuas
3| noosss 10350 42152808001 PULGADAS) DE 6 MM, Se solicita deagro inosidale 150 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17.5 CM - 7| Accro inoxidabloiquinigicdlalta calidad o titanio. > USP 42 NF 37 y Normas
38| 11000893 10351 42152808001 PULGADAS) DE 7 MM. Seisalicita de aeero inoxidable 150 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (I7.5 CM - 7| Acero inoxidablc quirirgico aita calidad o ttanio. T USP 42 NF 37 y Normas
36 [ Hooosss 10352 42152808001 PULGADAS) DE 9 MM. Sesolicita dc accro inoxidable 150 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17.5 CM - 7| Acero inosidable quiriugico alta calidad o titanio. > USP 42 NF 37 y Normas
3| Hoosse 10353 42152808-001 PULGADAS) DE 11MM Se solicita dc acero inoxidable 150 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA CURVA TESSIER 18 CM=). Acdro ifoxidiblc quirirgico alta calidad o Gtanio. = USP 42 NF 37 y Normas
8| Mlocosgr | 103} 421528084001 7178 6 MM. 30 PULGADAS Se solicita deacero i 150 -DIN
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO HENAHAN 17€M -6{ Acero inoxidable quirirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
39 | oosse 10353 42152808001 1/4 PULGADAS. 12 MM, Se solicita dcacero inosi 150 -DIN
LIMA PARA HUESO: LIMA PARA HUESO MILLER 48 CM- 7 8y, | Acero inoxidablc quirirgico alta calidad o bianio. > USP 42 NF 37 y Normas
01 11000899 10356 42151620-005 PULGADAS. Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
51 11000900 10357 42295202002 | PERFORADOR OSEQ: MENISCOTOMO SMILIE 17ChM> 6 /4 PULGADAS, | AAceTo inoxidable quirirgico alta calidad o titanio. 1+ | _USP 42 NF 37y Nomas
Se solicita de accro inoxidable 1SO -DIN
. o Acero inoxidable quinirgico alla calidad o titanio. 1* USP2 NF 37 y Normas
2 | nooosor 10358 42291623001 | OSTEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NINOS idable quiirgico alla caidad o DN
3 11000902 10359 42291623001 OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 48 CM - 7 1/8 PULGADAS. 4 | Acero inoxidabl»e _quinirgico a_]la cglidad 0 titanio. 1* SP 42 « Normas
MM Se solicita de acero inoxidable 150 -]
. PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPO FRAZIER RECTO | Acero inoxidable quinirgico alta calidad o Gtanio. USR42 NF 37 _»‘NK s
| 11000503 10360 42293505002 CALTBRE 12 Se solicita deacero i 150 -DIN
| 1100008 o1 293505002 | PICO DE ASPIRACION: PICOS BE SUCCION TIPO FRAZIER CURVO | Acero inosidsble quiningico alacalidad o Ganio, I USP 45NF 37y Normas
CALIBRE 12 Se solicita de acero inoxidable :
% | 1100000 L0362 2142505.008 MICRO PORTA AGUJA:PORTA AGUIAS FINO PARA HILOS DE | Acero inoxidabic quirirgico alta calidad o itanio. T
CALIBRE 6.0 Se solicita de acero
MICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUJAS FINO PARAHILOS DE | Acero inoxidable quirirgico alta calidad o titanio.
47| 11000906 10363 42142505004 CALIBRE 5.1 Se solicita de acero inoxidable
PIEZA DE MANO ODONTOLOGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA | Acero inoxidablc quinirgico alta calidad o titanio.
48| 11000907 10364 42132463008 RECIFROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES Se solicita deacero inoxidable
" 11000908 10365 12291802040 | PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14CM - 5 1/2 PULGADAS | A6 inoxidable quinigico alta calidad o tilanio. " USP 42 NF 37 y Norm:
Se solicila deacero inoxidable 1SO -DIN
PINZA DE EXTRACCION: PINZA PARA REDUCCION DE FRACTURA | Accro inoxidablc quinirgico alta calidad o ianio. * USP 42 NF 37 y Normas
50| 11000909 10366 42291802-006, NASAL TIPO ASH Se soficia de acero inoxi ISODIN
PINZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE BAYONETA Acero inoxidable quirirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
31 1000910 10367 DBIREN GRUENWALD 16 CM - 6 1/4 PULGADAS solicita dc acero inoxidablc 150 -DIN
PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: Acer inoxidable quirirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
52| Moooonl 10368 G ROWE DERECHA Se soficita dc acero inoxi 150 -DIN
PINZA PARA MAXILAR: PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8.5 CM - 3 3/8| Accro inoxidable quirirgico alia calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
53 11000912 10369 17 1801-9%6 PULGADAS (IRIDECTOMIA) Se soficita de acero inoxidable 150 -DIN
- PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR, ROWE] Acero imoxidable quinirgico alta calidad o tianio. USP 42 NF 37 y Normas
A Bl P i 2291802996 1ZQUIERDA Se solicita deaccro inoxi 150 -DIN
55 11000914 {0371 42293131001 RETRACTOR DE PARPADQ: RETRACTOR PARA PARPADO TIPO Accro inoxidable quirirgico alia calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
i 3 ; DEMARES 14 CM - 5 1/2 PULGADAS (2): 14 MM Se solicita deacero inoxidable 150 -DIN
< SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE APOFISIS CORONOIDES | Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
36 [ Hooss 10372 42291802023 OBWEGESER : 22 CM - 8 34 PULGADAS Se soicita de acero inoxidablc 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR HOOKS. PUNTA ROMA | Acero inoxidablc quirirgico alta calidad o titanio T USP 42 NF 37 y Normas
57 [ nowsie 10373 42291802023 TIPO GILLIES 19 CM - 7 1/2 PULGADAS Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK Acero inoxidable quirirgico alta calidad o titanio. 1* USP 42 NF 37 y Normas
i Rt 10374 42291802-023 MEDIANO INTERNO Se solicita de acero inoxidable 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DENN - MILER. PUNTA | Acero inoxidable quiriugico alta calidad o ftanio. * USP 42 NF 37 y Normas
39| 1000918 10375 42291802023 ROMA 16 CM - 6 1/4 PULGADAS Se solicita deaccro inoxidable 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPO COTTLE 14 CM] Accro inoxidablc quirirgico alta calidad o itanio. ™ USP 42 NF 37 y Normas
0| 11000919 10376 42291802-023 - 5 12 PULGADAS Se solicita de acro inosidablc 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPQ AUFRICHT 18 | Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. USP 42 NF 37 y Normas
ol 11000920 10377 42291802-023 CM-7 /8 PULGADAS Se soficita de accro inoxidablc * 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR UNIVERSAL DE MINESOTA | Acero inoxidable quirirgico alta calidad o Gtanio. USP 42 NF 37 y Normas
62 | 1000921 10378 42291802023 15.5CM - 6 1/8 PULGADAS Se solicita deacero inoxidable * 1S0 -DiN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. USP 42 NF 37 y Normas
o 11000922 10379 42291802023 MEDIANO EXTERNO Se solicita deacero inoxidable * 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE BORDE INTERIOR DE | Accro inoxideble quinirgico alta calidad o ianio. USP 42 NF 37 y Normas
64+ | 11000923 10380 42291802-023 RAMA MANDIBULAR Se solicita dcacero inoxidable " 150 -DIN
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE PLASTICO. . N
65 11000924 10381 42291802-023 TIPO ESPANDEX. ADULTOS Plastico flexible. reesterilizable N/A N/A
TIERA DENTAL METALICA: TIJERA KELLY, HOJA DEBISTURI Y | Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. USP 42 NF 37 y Normas
67 | 1100026 10383 2151638001 DENTADURA MICRO 16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS Se solicita deaccro * 150 -DIN
- TIJERA METZEMBAUM: TUERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT | Accro inoxidable quirirgico alta calidad o titanio.
o8 | o7 10384 $2291614-999 PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS Se solicita de acero inoxidable >
TIJERA OTORRINOLARINGOLOGICA: TUUERA TIJERA PARA Acero inoxidabic quinirgico alta calidad o titanio.
9 000928 (
© 1100092 10385 429161-010 CARTILAGOS NASAL: 18 CM- 7 /8 PULGADAS . COTTLE Se solicita de acero inoxidablc A"
TIERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR Acero inoxidable quinirgico alta calidad o titanio. 3
7 000929 38 . :
1100092 10386 42291614-9%8 ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM- 4 3/4 PULGADAS. Se solicita de acero inoxidable e~y A
l ZAR)
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i i . Literatura
l’;’; C%';:’fo CODIGO | COMGODE | OABRE DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES C““‘;;""‘ Recomendada
DEL STH | CATALOGO TECNICAS Para Et
ITEM SAP Muestra Peritai
; G L : eritaje
- - USP 42 NF 37
o | 11002625 | 7974 | 42205507002 | ALAMBRE QUIRURICO: AL‘““BR’:A%%E(’;' ACERO QUIRURGICO LONGITUD § EN ACERO QUIRURGICO * |y Normas IS0
‘ -DIN
< Acero inoxidable quirirgico alta . USP 42 NF 37
10 | 11000874 | 10330 | 42151626-005 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON Acero invidable quiriegicoalta | y Normas 1SO
calidad. -DIN
- - USP42NF 37
) i quiriirg
1| tooos7s | 10331 | 42151626-005 ABRE BOCA METALICO: ABRE BOCA PARA NINOS Mc KESSON Acero '“°""’c"a'::;a‘;““" icoalta | x| I Normas 1SO
galidad. -DIN
.. - USP 42 NF 37
. Acero inoxidable quirirgico alta
12 | 11000876 | 10332 | 42152713-001 | ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ALAMBRE; 17 CM (+-)2, 6 /4 MM | Afere '“"“dc“a'::gm;’"“’ icoalta | x| ¢ NomasISO
calidad. -DIN
Acero inoxidable quirdrgico alta « USP 42 NEF 37
13 | 11000877 | 10333 | 42152713001 ALICATE ODONTOLOGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW fable a0 1 y Normas ISO
calidad. -DIN
— — USP 42 NF 37
14 | 11000878 | 10334 | 42181501 BAJA LENGUAS DE METAL; BAJA LENGUA DE WIEDER Acero inoxidable quiriirgicoalta | |, | INoac1S0
9999 BAJA LENGUAS DE METAL; BAJA LENGUA DE WIEDER calidad. e
. — — USP 42 NF 37
15 11000879 10335 42151638-001 TIJERA DENTAL METALICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A10CM -3 1/2 Acero moxudab!e Giirirgico alta 1* y Normas 1SO
PULGADAS calidad. _DIN
— = USP 42 NF 37
‘ Acero inofidable quiriirgico alta
16 | 11000880 | 10337 | 42291606-001 | ESCOPLO QUIRURGICO: CINCEL COTTLE 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM | Ater '"°"'d“‘;!; (;""“ ico alta 1* y Normas ISO
calidad, _DIN
: ‘. — USP42NF 37
17 | 11000ss3 | 10340 | 42291802.025 | SEPARADORPARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LENGUA TIPO BRUNINGS 19 | Acsroinoxidable quirirgiconlta | 1+ | o Normar 150
42221802023 CM -7 % PULGADAS. calidad, s
- — USP 42 NE 37
18 11000884 10341 42151639-001 ESPATULA METALICA: ESPATULA SII:ABITARIA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS, 15 Acero moxudal:!; (;llrnr ico alta 1* y Normas 1SO
. caldagd. _ DIN
‘. — USP 42 NF 37
, : Acero inoxidable quirjirgico alta
19 | 11000886 | 10343 | 42291706-009 FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM. Acero '“"""’c"a'::;m;""" coalta | x| y Normas ISO
calidad. -DIN
— — USF 42 NF 37
, . Agero inoxidable quiriirgico alta
20 | 11000887 | 10344 | 42291706-009 FRESA QUIRURGICA: FRESAS LINDEMANN: 3 - 7§ MM Acero "‘°"""':!§ Luirirgico alta |« |y Normas SO
caligad, \ _DIN
; - USF 42 NF 37
GANCHO OSEQ: GANCHO OSEO PARA LIGADURA DEL ARCO ZIGOMATICO | Acero inoxidable quiriirgico alta .
21 | 11000888 | 10345 | 42242302994 | GANCHOOSEQ: GANCHD USEO BARALIGADL A DS ARCO LIGOMATICO lable qu 1 3 Norms ISO.
12 | 110o0sss | 10346 | 42242302.094 | GANCHO OSEQ: GANCHO PARA LIGADURA DEMANDIBULA OBWEGESER 14 | Acero inoxidable quirirgicoaltn | .
42242302994 CM-512 calidad,
25 | 11000890 | 10347 | 42242302994 | GANCHO OSEO: GARFIO PARA MALAR DE GINESTET, 22 CM 8 % PULGADAS, | Acero inoxidable quirirgicoalta | |,
20 MM calidad.
24 | 11000891 | 10348 | 42293401-001 GUIA DE ALAMBRE: BUNIATSCHEK: 19 CM- 7 1/2 PULGADAS. Acero i"‘"‘i"c“a';:;a;i""’ icoalta [y
LEGRA PARA USQ ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO FREER 19 CM - 7 1/2 Acero inoxidable quirérgico alta .
25 [ 11000892 | 10345 | 42152808-001 PULGADAS, CORTANTE/ROMO: SMM. calidad. !
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 Acero inoxidable quirargico alta N
26 | 11000893 | 10350 | 42152808-001 PULGADAS) DE 8 MM, Acero inoxidable quirirgico ata |
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 Acero inoxidable quirdrgico alta .
27 | 11000804 | 10351 | 42152808-001 DL GADAS) DE 7 MM lable au 1
A USP 42 NF 37
LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5CM -7 Acero ingxidable quirargico alta *
28 | 11000895 | 10352 | 42152808-001 PULGADAS) DE M. lable qu 1 y Normas 150
— - USP 42 NF 37
Acero inoxidable quirirgico alta
29 | 11000896 | 10353 | 42151626014/ PERIOSTOTOMO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11 MM | 2579 '“°"“’c”a'::§a;"“' icoaltd | x| NormasISO
calidad. -DIN
— - USP 42 NF 37
Acero inoxidable quiriirgico alta
30 | 11000897 | 10354, |(4Z151626-014 | PERIOSTOTOMO: LEGRA CURVA TESSIER 18 CMI—7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS, | Aterinoxidable auirirgiconlia | 1|y Normas 150 ,
galidad. -DIN
Acero inoxidable guirtirgico alta - USP 42 NF 31,4 <
31| 11000898 | 10355V | 42151626014 | PERIOSTOTOMO: LEGRA TIPO HENAHAN 17CM - 6 % PULGADAS, 1z My | Acerodnoxidabieduirirgiconlta | y Normas 190", ¢
calidad. -DIN 3947
- o USP 42 NF 742
32 | 11000899 | 10356 | 42151620005 |  LIMA PARA HUESO: LIMA PARA HUESO MILLER 18 CM - 7 1/8 PULGADAS. Acero '“°"‘d:a'::;a‘;""" ico alta 1* y Normas ISP "E :
calidad. “DIN i3t
ple)
- L USP 42 NF 373}
- Acero inoxidable quirirgico alta :
33 | 1000900 | 10357 | 422M82% | MENISCOTOMO RECTO: MENISCOTOMO SMILIE 17 CM -6 % PULGADAS | Acereinenidabiediirirgicoalia | o (=
) 1A
Li |
34 | 11000901 | 10358 | 42291623-001 OSTEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NINOS Acero inoxidable quirdrgico alta '“""'"c”n'::;m;“"" ico alta 1* y Normas 1SOE |25
calidad. DIN LT
L L USP42NF 37 \ 5%
quirirg av:
35 | 11000902 | 10359 | 42291623001 |  OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 /8 PULGADAS, 4 MM | Acereinoxidable quirirgico alta | x| NormasISO
e - DIN
— T USP42 NF 37 |
36 | 11000903 | 10360 | 42293505-002 | PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12 | Agere '“°"d:a'::§m;"’“’ icoalta | x|y NormasISO
calidad. -DIN
—— — USP 42 NF 37
‘ Acero inoxidable quirirgico alta
37 | 11000904 | 10361 | 42293505-002 | PICO DE ASPIRACION: PICOS DE SUCCION TIPO FRAZIER CURVO CALIBRE 12 | Acere ‘“""“’:;;:;a;"“’ icoalts | x|\ NomasISO
calidad. -DIN
plid |
. — TSP 42 NF 37 2 e,
38 | 11000905 | 10362 | 2205 MICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUIAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 6,0 | Acere inoxidable dirirgico alta alta | e | Normas ISO g
- calidad. -DIN SIS
Acero inoxidable quiriirgico alta USP 42 NF 37 § ¢ART
39 | 11000906 | 10363 | 42142505001 | PORTA AGUIA DE METAL: PORTA AGUJA FINO PARA HILOS DE CALIBRE §,1 | Aceroinextdablediinirgicoslit | o1y Normas 150 (B2
caucac. -DIN ORES
USP 42 NF 37 |- 2
PIEZA DE MANO ODONTOLOGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA Acero inoxidable quirirgico alta " L
40| 11000507 | 10364 | 42152465-008 RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES calidad. ! y Normas 150§
Acero inoxigable guirdrgico al USP 42 NF 37 P
a1 | 11000908 | 10365 | 42291802040 PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM- § 1/2 PULGADAS o 1* | yNormas1sO Fi||PPREX
calidad, . _DIN £y, ‘E
TruTe oo proVfBIoN SCTIAL 2
TUTC BE PR ’ 2
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- T = T Literatura
Noi L CODIGO. B it Cantidad
- DE DEL CODIGO DE NOMERE DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES de Recomendada
e SAp 'CATALOGO ' : ot ) TECNICAS Muestra Para El
M-} AP ‘ S R : R : Peritaje
N P USP 42 NF 37
Acero inoxidable guirurgico alta
42 | 11000909 | 10366 | 42291802-995 | PINZA NASAL: PINZA PARA REDUCCION DE FRACTURA NASAL TIPO Asl | Acereinoxidableauirirgiconlia | 1}y Normas 150
calidad. _DIN
N T USP 42 NF 37
£ 11000910 10367 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE BAYONETA GRUENWALD 16 CM | Acero moxndah!e quirirgico alta 1+ y Normas ISO
- 6 1/4 PULGADAS calidad. "DIN
. — M USP 42 NF 37
44 11000911 10368 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE Acero mmudah!e quirtirgico alta 1* y Normas [SO
DERECHA calidad. “DIN
R . USP 42 NF 37
45 | 11000012 | 10369 | 42291802.040 | EINZA RECTA: PINZA BISHOP - HARMON. ROMA 8,5 CM —3 3/8 PULGADAS | Acero inoxidable quiriirgico alta 1* y Normas ISO
—_ (IRIDECTOMIA) calidad. “DIN
. P . USP 42 NF 37
46 11000913 10370 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE Acero moudﬁb‘le guirargico alta 1= y Normas ISO
IZQUIERDA calidad. _DIN
A USP 42 NF 37
RETRACTOR DE PARPADO: RETRACTOR PARA PARPADO TIPO DEMARES 14 | Acero inoxidable quinirgico alta .
47 11000914 10371 42293131-001 CM - 5 1/2 PULGADAS (2): 14 MM calidad. 1 y N(irgla;IISO
: ; USP 42 NF 37
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE APOFISIS CORONOIDES Acero inoxidable guirdrgico alta *
48 [ 11000915 10372 | 42291802-023 OBWEGESER : 22 CM - 8 3/4 PULGADAS calidad. ! Y No_rg;\;lso
i USP 42 NF 37
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR HOOKS, PUNTA ROMA TIPO Acero inoxidable quirirgico alta N
49 11000916 10373 42291802-023 GILLIES 19 CM - 7 1/2 PULGADAS calidad. 1 y N()-rgla;ISO
£ . N T USP 42 NF 37
50 11000917 10374 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO Acero moxldab!e uirirgico alta I* y Normas ISO
INTERNO calidad. _DIN
: USP 42 NF 37
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DENN - MILER, PUNTA ROMA 16 (| Acero inoxidable quirirgico alta .
51 11000918 10375 | 42291802-023 CM - 61/4 PULGADAS calidad. 1 y No_rg;x;]SO
. fa. N P USP 42 NF 37
52 11000919 10376 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPO COTTLE 14CM -5 1/2 | Acero moxndab!e uirirgico alta 1* y Normas ISO
PULGADAS calidad. _DIN
i " — USP 42 NF 37
53 11000920 10377 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR NASAL TIPQ AUFRICHT 18 CM-7 | Acero |nmudab!e uirrgico alta 1* y Normas ISO
1/8 PULGADAS calidad. _DIN
i P A USP 42 NF 37
54 11000921 10378 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR UNIVERSAL DE'MINESOTA 15,5 CM | Acere mondab}e uirirgico alta 1* y Normas 1SO
- 6 1/8 PULGADAS calidad. _DIN
; - o USP42NF 3% |~
55 11600922 10379 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO Acero mondab!e guiriirgico alta 1* y Normas ISG £
EXTERNO calidad. 4
caicac. -DIN {1
i P s USP 42 NF 3% 12+
56 11000923 10380 | 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE BORDE INTERIOR DE RAMA Acero momdab!e guiriirgico alta 1* v Normas IS0 hd
MANDIBULAR calidad. _DIN 4%
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE PLASTICO, TIPO . . " 5
57 11000924 10381 42291802-023 ESPANDEX, ADULTOS Plastico flexible, reesterilizable N/A £
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE LABIO DE PLASTICO, TIPO cort . - 4
58 11000925 10382 42291802-023 ESPANDEX, NINOS Plastico flexible, reesterilizable N/A . ]
TIJERA DENTAEUMETALICA: TUERA KELLY, HOJA DE BISTURI Y DENTADURA | Acero inoxidable quirirgico alta M
59 11000926 10383 42151638-001 MICRO 16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS calidad. !
TIJERAMETZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8:20 | Acero inoxidable quirargico alta
- . . *
60 11000927 10384 42291614-999 CM - 8 PULGADAS calidad. 1
, . USP 42 NF 37
TLJERA OTORRINOLARINGOLOGACA: TIJERA TIJERA PARA CARTILAGOS Acero inoxidable guirirgico alta .
61 | 11000928 | 10385 | 42291614-010 NASAL: I8 CM 7%& PULGADAS . COTTLE calidad. ! y Normas 150
2 | 1oooszo | 10385 | 42291618008 | TWERA PARA ALAMERE QUIRUGICO: TIERA PARA CORTAR ALAMBRE o | USpazNES
VERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS. y _DIN

I
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INSTITUTO OF PREVISION SOCIAL

PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION
DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS
DONDE DICE:

PLACA RECTA CON TORNILLO!
PLACA UNIVERSAL P/
1 11002822 7806 42242302066 FRACTURA SISTEMA 2.4 MM UNIDAD JUEGO 3 6 2.748.333 16.489.998
CON 6 ORIFICIOS CON
TORNILLOS EN TITANIO.

PLACA RECTA CON TORNILLOS:
PLACA UNIVERSAL P/

2 11002821 7807 42242302066 FRACTURA SISTEMA 2.4 MM UNIDAD JUEGO 3 5 6.138.000 30.690.000
CON 10 ORIFICIOS CON
TORNILLOS EN TITANIO.
PLACA RECTA CON TORNILLOS:
PLACA UNIVERSAL P/

3 11002823 3402 42242302-066 FRACTURA SISTEMA 2.4 MM UNIDAD JUEGO 3 6 4.020.000 24.120.000
CON 8 ORIFICIOS CON
TORNILLOS EN TITANIO.
PLACA ANGULADA: PLACA
UNIVERSAL ANGULADA
4 11002819 3401 42242302039 SISTEMA 24 MM CON 3 +3 UNIDAD JUEGO 2 4 2.635.000 10.540.000
ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

PLACA ANGULADA: PLACA DE
RECONSTRUCCION ANGULADA
5 11002698 7813 42242302039 SISTEMA 2.4 MM PARA UNIDAD UNIDAD 2 4 5.510.667 22.042.668
MANDIBULA CON TORNILLOS
EN TITANIO.

PLACA'Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

PLACA Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

PLACA Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

PLACA ORBITAL CON
TORNILLOS: PLACA SISTEMA 2.0
MM ORBITAL DE 8 ORIFICIOS
CON TORNILLOS EN TITANIO.
PLACA RECTA CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.5 MM RECTA
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
ENTITANIO.

PLACA CURVA CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.5 MM CURVA
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

PLACA EN L CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA L5SMMEN L
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

PLACA EN L CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.5 MMEN L
DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

PLACA EN Y CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 15 MM EN Y
DE 5 ORIFICI@S CONTORNILLOS
EN TITANIO.
PLACA‘EN Y'CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA"1.5 MMEN Y
DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

6 11002762 819 42242302-087 UNIDAD JUEGO 120 240 1.099.667 263.920.080

7 11002763 7820 42242302087 UNIDAD JUEGQ 120 240 1.377.883 330.691.920

8 11002764 7821 42242302087 UNIDAD JUEGO 120 240 1.536.550 368.772.000

9 11002761 7824 42242302-103 UNIDAD JUEGO 125 250 1.601.333 400.3. )Q.ZS()

10 11002758 7825 42242302066 LUNIDAD JUEGO 60 120 1.275.333 153.039.960

11 11002753 7826 42242302-104 UNIDAD JTUEGO 60 120 1.691.767 203.012.040

12 11002754 7827 42242302-089 UNIDAD JUEGO 60 120 1215333 145.839.960

3 11002755 7828 42242302-089 UNIDAD JUEGO 60 120 1.282.000 153.840.000

14 11002756 7829 42242302035 UNIDAD JUEGO 50 100 1.252.000 125.200.000

TR g

15 11002757 7830 42242302-035 UNIDAD JUEGO 50 100 1318667 131.866.700

ARCO,DE ERIC: ARCO DE ERIC

EN ACERO QUIRURGICO. UNIDAD UNIDAD 60 120 303.667 36.440.040

16 11002632 3304 42242302023,

ALAMBRE QUIRURICO:
ALAMBRE 0.5 EN ACERO
QUIRURGICO LONGITUD 1
METRO.

17 11002625 94 42295507002 UNIDAD UNIDAD 60 120 22410 2.689.200

ABRE BOCA METALICO: ABRE

18 11000874 10330 42151626005 BOCA ADULTOS Mc KESSON

UNIDAD UNIDAD 3 6 938,000 5.628.000

ABRE BOCA METALICO: ABRE

BOCA PARA NINOS Mc KESSON UNIDAD UNIDAD 3 6 952,300 5.713.800

19 11000875 10331 42151626-005

ALICATE ODONTOLOGICO:
20 | 11000876 | 10332 | 42152713001 | ALICATE PARA ALAMBRE: 17 UNIDAD UNIDAD 1 2 4.158922 8317844 1
CM (+-)2, 6 3/4 MM

ALICATE ODONTOLOGICO: 3
21 11000877 | 10333 | 42152713001 | ALICATE PARA ORTODONCIA UNIDAD UNIDAD 1 2 40.036 80.072
TIPO HOW

BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA

22 | 1000878 | 10334 | 42181501001 DE WIEDER UNIDAD UNIDAD 1 2 575,450 1.150.900
TUERA DENTAL METALICA:
23 | 11000879 | 10335 | 42151638001 | CALIPER CASTROVIEJOB A 10 UNIDAD UNIDAD I 2 2.311.408 4622816

CM - 3 122 PULGADAS

ESCOPLO QUIRURGICO: CINCEL
24 | 11000880 | 10337 | 42291606001 | COTTLE-MEDICON 18 CM-71/8 UNIDAD UNIDAD 2 4 723.536 2.894.144
PULGADAS, 4 MM

ESPATULA METALICA:
ESPATULA BUCAL , O
25 11000883 10340 42151639001 SEPARADOR DE LENGUA TIPO UNIDAD UNIDAD 3 6 350.078 2.100.468
BRUNINGS 19CM -7 172
PULGADAS.

ESPATULA METALICA:
26 11000884 10341 42151639001 | ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - UNIDAD UNIDAD 2 4 659824 2.639.29
6 1/8 PULGADAS, 15 MM,

FRESA QUIRURGICA; FRESAS

27 11000886 10343 42291706009 LINDEMANN: 2. 65 MM. UNIDAD UNIDAD 5 10 448.272 4.482.720
FRESA QUIRURGICA: FRESAS
28 11000887 10344 42291706-009 LINDEMANN: 3 - 75 MM. UNIDAD UNIDAD 5 1y 7!‘7752 6.207.520

TR

iTUTC o po
O Je

Seccién

Direccion Gogr ged



PARAGUALI
REKUAI

GOBIERNO i,
PARAGUAY

PARA LIGADURA DEL ARCO
ZIGOMATICO OBWEGESER 23
CM - 9 PULGADAS

2 11000888 10345 42293102-001 UNIDAD UNIDAD 1 2 586.960 1.173.920

GANCHO DE GILLIES: GANCHO
PARA LIGADURA DE
MANDIBULA OBWEGESER 14 CM
-5172.

GANCHO DE GILLIES: GARFIO
3 110008%0 10347 42293102-001 PARA MALAR DE GINESTET. 22 UNIDAD UNIDAD | 2 557392 1.114.784
CM 8 3/4 PULGADAS., 20 MM.

30 11000889 10346 422931024001 UNIDAD UNIDAD 2 4 587.488 2.349.952

GUIA DE ALAMBRE:
32 11000891 10348 | 42293401001 LUNIATSCHEK: 19 CM-7 122 UNIDAD UNIDAD 2 4 375,564 1.502.256
PULGADAS.

LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO
FREER 19 CM - 7 1/2 PULGADAS,
CORTANTE/ROMO: SMM.
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17.5CM - 7
PULGADAS) DE 6 MM,
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM -7
PULGADAS) DE 7MM
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM - 7
PULGADAS) DE 9 MM.
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM - 7
PULGADAS) DE 11MM.
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
CURVA TESSIER I8CM -7 U8 6
MM. 30 PULGADAS
LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO
HENAHAN 17 CM - 6 1/4
PULGADAS. 12 MM

LIMA PARA HUESO: LIMA PARA
40 11000899 10356 42151620005 HUESO MILLER 18 CM-7 1/8 UNIDAD UNIRAD ! 2 562.320 \%4_640

33 11000892 10349 42152808-001 UNIDAD UNIDAD 2 4 390.896 1.563.584

34 11000893 10350 42152808-001 UNIDAD UNIDAD 2 4 644792 2.599.168

35 11000894 10351 42152808001 UNIDAD UNIDAD 2 4 649.792 2.599.168

36 11000895 10352 42152808-001 UNIDAD UNIDAD 2 4 634128 2536512

37 11000896 10353 42152808-001 UNIDAD UNIDAD 2 4 634.128 2.536.512

38 11000897 10354 42152808-001 UNIDAD UNIDAD 3 6 684 816 4.108.896

39 11000898 10355 42152808001 UNIDAD UNIDAD 3 6 462.506 2.775.036

PULGADAS.

PERFORADOR OSEO:
41 11000900 10357 422952024002 | MENISCOTOMO SMILIE 17CM -6 UNIDAD UNIDAD 1 2 883.168 1.766.33
3/4 PULGADAS.

OSTEQOTOMO: OSTEOTOMO
42| 11000901 10358 | 42291623001 PTERIDOIDEO OBWEGESER UNIRAD UNIDAD 2 4 165.584 662.336
PARA NINOS

OSTEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO
43 11000902 10359 42291623001 COTTLE 18CM-71/8 UNIDAD UNIDAD 2 4 495.088 1.980.352
PULGADAS, 4 MM

PICODE ASPIRACION: PICOS DE
4 11000903 10360 42293505002 | SUCCION TIPO FRAZIER RECTO UNIDAD UNIDAD 3 6 448272 2.689.632
CALIBRE 12

PICO DE ASPIRACION: PICOS DE
45 11000904 10361 42293505002 | SUCCION TIPO FRAZIER CURVO UNIDAD UNIDAD 3 6 380.160 2.280.960
CALIBRE 12

42142505 MICRO PORTA AGUJA: PORTA
46 | 11000905 | 10362 04 AGUJAS FINO PARA HILOSBE UNIDAD UNIDAD 3 6 L007.600 6045600
' CALIBRE 6.0

MICRO PORTA AGUJA: PORTA
+7 11000906 10363 42142505004 AGUIJAS FINOPARA HILOS DE UNIDAD UNIDAD 3 6 1.099.120 6.594.720
CALIBRES,1

PIEZA DE MANO
ODONTOLOGICA: PIEZA DE
48 11000907 10364 42152465008 MANQ PARA SIERRA UNIDAD UNIDAD ! 2 21.300.576 42.601.152
REGIPROCANTE Y OSCILANTE

PARA MAXILARES

PINZA GUBIA: PINZA GUBIA
49 11000908 10365 42291802-040 TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 112 UNIDAD UNIDAD 1 2 1.657.040 3314080
PULGADAS

PINZA DE EXTRACCION: PINZA
50 11000909 10366 42291802-006 PARA REDUCCION DE UNIDAD UNIDAD i 2 1615152 3.230.304
FRACTURA NASAL TIPO ASH

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
EN FORMA DE BAYONETA g
51 11000910 10367 42291802-996 GRUENWALD 16 CM- 6 1/4 UNIDAD UNIDAD i 2 456.042 912.084

PULGADAS

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
52 11000911 10368 42291802-996 | PARA REPOSICIONAR MAXILAR: UNIDAD UNIDAD 1 2 3.278.880 6.557.760
ROWE DERECHA

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
BISHOP- HARMON. ROMA 8.5 CM
-33/8 PULGADAS
(IRIDECTOMIA)

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
54 11000913 10370 42291802-996 | PARA REPOSICIONAR MAXILAR: UNIDAD UNIDAD 2 4 3.278.880 13.115.520
ROWE IZQUIERDA

RETRACTOR DE PARPADO:
RETRACTOR PARA PARPADO
TIPO DEMARES 14 CM -5 172
PULGADAS (2): 14 MM
SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE APOFISIS
CORONOIDES OBWEGESER : 22
CM -8 3/4 PULGADAS
SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR HOOKS, PUNTA
ROMA TIPO GILLIES 19CM -7 12
PULGADAS

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
58 | 11000917 | 10374 | 42291802023 | SEPARADOR TIPO LANGEBECK UNIDAD UNIDAD 2 4 698.368 2793472
MEDIANO INTERNO

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DENN - MILER,
PUNTA ROMA 16 CM - 6 1/4
PULGADAS

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
() 11000919 10376 42291802023 SEPARADOR NASAL TIPO UNIDAD UNIDAD 2 4 611.248
COTTLE 14 CM - 5 1/2 PULGADAS

53 11000912 10369 42291802-996 UNIDAD UNIDAD 2 4 748.528 2.994.112

e X

55 11000914 10371 42293131001 UNIDAD UNIDAD 2 4 350.064 1.400.256

Y

56 11000915 10372 42291802023 UNIDAD UNIDAD 2 4 994.048 3.976.192

57 11000916 10373 42291802023 UNIDAD UNIDAD 2 4 362.208 1448832

39 11000918 10375 42291802023 UNIDAD UNIDAD 2 4 407.440 1.629.760
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61

11000920

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR NASAL TIPO
AUFRICHT 18 CM -7 1/8
PULGADAS

PARAGUAI
REKUAI

UNIDAD

UNIDAD

GOBIERNO pei.
PARAGUAY

832.128

3328512

62

11000921

10378

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR UNIVERSAL DE
MINESOTA 15.5CM -6 1/8
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

6

422,400

2.534.400

63

11000922

10379

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR TIPO LANGEBECK
MEDIANQ EXTERNO

UNIDAD

UNIDAD

255.689

1.022756

11000923

10380

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE BORDE
INTERIOR DE RAMA
MANDIBULAR

UNIDAD

UNIDAD

1.154.384

4.617.536

65

11000924

10381

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE LABIO DE
PLASTICO. TIPO ESPANDEX.
ADULTOS

UNIDAD

UNIDAD

20.800

332.800

11000925

10382

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE LABIO DE
PLASTICO, TIPO ESPANDEX,
NINOS

UNIDAD

UNIDAD

14.300

228.800

67

11000926

10383

42151638-001

TIJERA DENTAL METALICA:
TIJERA KELLY. HOJA DE
BISTURI Y DENTADURA MICRO
16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

1.189.700

7.138.200

68

11000927

10384

42291614-999

TIJERA METZEMBAUM: TIJERA
METZENBAUM - SLIM,
SUPERCUT PLUS 8: 20CM -8
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

1.958.528

11.751.168

69

11000928

10385

42291614010

TUERA
OTORRINOLARINGOLOGICA:
TIJERA TIJERA PARA
CARTILAGOS NASAL: 18 CM-7
1/8 PULGADAS, COTTLE

UNIDAD

UNIDAD

2.010.624

12.063.744

11000929

10386

42291614-998

TIJERA PARA ALAMBRE
QUIRUGICO: TUERA PARA
CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL:
12 CM - 4 3/4 PULGADAS.

UNIDAD

UNIDAD

10

423.280

4.232.800

MONTO DE LO OFERTADO (GS

) IVA INCLUIDO

2.645.038.992

DEBE DECIR:

11002762

42242302087

PLACA Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN
TITANIO.

1.099.667

263.920.080

11002763

7820

42242302087

PLACA Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN

TITANIO,

UNIDAD

JUEGO

0

1.377.883

330.691.920

11002764

7821

42242302087

PLACA Y TORNILLOS DCP:
PLACA SISTEMA 2.0 MM DCP DE
6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN

TITANIO.

UNIDAD

JUEGO

1.536.550

368.772.000

11002758

7825

42242302-066

PLACA RECTA CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.5 MM RECTA
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

UNIDAD

JUEGO

1.275.333

£53.039.960

11002754

7827

42242302-089

PLACA EN L CON TORNILLOS?
PLACA SISTEMA 1.5MMEN L
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
ENTITANIQ,

UNIDAD

JUEGO

1.215333

145.839.960

11002755

7828

42242302089

PLACA EN L/CONTORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1'5 MMEN L
DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

UNIDAD

JUEGO

1.282.000

153.840.000

11002756

7829

42242302035

PLACAENY CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.SMMEN Y
DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

UNIDAD

JUEGO

12

1,252,000

125.200.000 /g

11002757

7830

42242302035

PLACA EN'Y CON TORNILLOS:
PLACA SISTEMA 1.5 MMEN Y
DE 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS
EN TITANIO.

UNIDAD

JUEGO

1.318.667

11002625

7974

42295507002

ALAMBRE QUIRURICO:
ALAMBRE 0.5 EN ACERO
QUIRURGICO LONGITUD |
METRO.

UNIDAD

UNIDAD

60

22.410

11000874

10330

42151626005

ABRE BOCA METALICO: ABRE
BOCA ADULTOS Mc KESSON

UNIDAD

UNIDAD

I

ten

938.000

11000875

10331

42151626005

ABRE BOCA METALICO: ABRE
BOCA PARA NINOS Mc KESSON

UNIDAD

UNIDAD

[

[

952.300

§.713.800

11000876

10332

42152713001

ALICATE ODONTOLOGICO:
ALICATE PARA ALAMBRE: 17
CM (++)2.6 34 MM

UNIDAD

UNIDAD

3

4.158.922

8.317.844

11000877

10333

42152713001

ALICATE ODONTOLOGICO:
ALICATE PARA ORTODONCIA
TIPO HOW

UNIDAD

UNIDAD

I~

40.036

80.072

11000878

10334

42181501
9999

BAJA LENGUAS DE METAL:
BAJA LENGUA DE WIEDER

UNIDAD

UNIDAD

[

575.430

1.150.900

11000879

10338

42151638-001

TIJERA DENTAL METALICA:
CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10
CM -3 172 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

I~

2.311.408

4.622.816

11000880

10337

42291606-001

ESCOPLO QUIRURGICO:
CINCEL COTTLE - 18CM -7 1/8
PULGADAS, 4 MM

UNIDAD

UNIDAD

e

7S

723.536

2894144

11000883

10340

i

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE LENGUA TIPQ
BRUNINGS 19CM — 7%
PULGADAS,

UNIDAD

UNIDAD

Y

£

350078

2.100.468

11000884

10341

42151639001

ESPATULA METALICA:
ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM -
6 1/8 PULGADAS, 15 MM.

UNIDAD

UNIDAD

"~

[

659,824

2.639.296

11000886

10343

42291706-009

FRESA QUIRURGICA: FRESAS
LINDEMANN: 2 - 65 MM.

UNIDAD

|

448.272

P4

4.482.720

\




11000887

42291706009

FRESA QUIRURGICA: FRESAS
LINDEMANN: 3 - 75 MM.

PARAG zxil

UNIDAD

UNIDAD

[

Y

V4

GOBIERNO b1,
PARAGUAY

620.752

6.207.520

11000888

10345

12242302994

GANCHO OSEQ: GANCHO
PARA LIGADURA DEL ARCO
ZIGOMATICO OBWEGESER 23
CM -9 PULGADAS,

UNIDAD

UNIDAD

"~

586.960

1.173.920

11000889

10346

42242302-994

GANCHO OSEQ: GANCHO
PARA LIGADURA DE
MANDIBULA OBWEGESER 14
CM-51/2,

UNIDAD

UNIDAD

"~

TS

587.488

2349952

11000890

10347

42242302-994

GANCHO OSEQ: GARFIO PARA
MALAR DE GINESTET, 22 CM 8
3/4 PULGADAS, 20 MM.

UNIDAD

UNIDAD

r

557.392

1114784

24

11000891

10348

42293401-001

GUIA DE ALAMBRE:
LUNIATSCHEK: 19 CM- 7172
PULGADAS,

UNIDAD

UNIDAD

*s

7N

375.564

1.502.256

25

11000892

10349

42152808-001

LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA TIPO
FREER 19 CM - 7 1/2 PULGADAS,
CORTANTE/ROMO: SMM.

UNIDAD

UNIDAD

"~

e

390.896

1.563.584

26

11000893

10350

42152808-001

LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM - 7

PULGADAS) DE 6 MM.

UNIDAD

UNIDAD

1~

IS

649.792

2.599.168

27

11000894

10351

42152808-001

LEGRA PARA USO
ODONTQOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM -7
PULGADAS) DE 7 MM

UNIDAD

UNIDAD

n

[FS

649.792

2.599.168

28

11000895

10352

42152808001

LEGRA PARA USO
ODONTOLOGICO: LEGRA
OBWEGESER (17,5CM - 7

PULGADAS) DE 9 MM.

UNIDAD

UNIDAD

[

'S

634.128

2.536.512

29

11000896

10353

12151626014

PERIOSTOTOMOQ: LEGRA
OBWEGESER (17.5 CM -7
PULGADAS) DE 11MM

UNIDAD

UNIDAD

"~

TN

634.128

2.536.512

11000897

10354

42151626-014

PERIOSTOTOMO: LEGRA
CURVA TESSIER 18§CM -7 1/8 6
MM, 30 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

T

1

684816

4.108.896

11000898

10355

42151626014

PERIOSTOTOMO: LEGRA TIPO
HENAHAN 17CM -6
PULGADAS, 12MM

UNIDAD

UNIDAD,

[

e

462.506

277536

11000899

10356

42151620005

LIMA PARA HUESO: LIMA PARA
HUESO MILLER 18 CM-7 1/8
PULGADAS.

UNIDAD,

UNIDAD

3]

562.320

1124640

11000900

10357

42291624~

MENISCOTOMO RECTQ;
MENISCOTOMO SMILIE 17 CM
-6 3/4 PULGADAS.

UNIDAD

UNIDAD

n~

8%3.168

1.766.336

11000901

10358

42291623001

OSTEOTOMO: OSTEOTOMO
PTERIDOIDEO OBWEGESER
PARANINOS

UNIDAD

UNIDAD

™

IS

165.584

662.336

11000902

10359

42291623001

OSTEOTOMO: OSTEQTOMO TIPO
COTTLE 18CM -7 1/8
PULGADAS, 4 MM

UNIDAD

UNIDAD

[

S

495,088

1,980,352

11000903

10360

42293505002

PICODE ASPIRACION: PICOS DE
SUCCION TIPO FRAZIER RECTO
CALIBRE 12

UNIDAD

UNIDAD

1w

[

448272

2.689.632

11000904

10361

42293505002

PICODE ASPIRACION: PICOS DE
SUCCION TIPO FRAZIER CURVO'
CALIBRE 2

UNIDAD

UNIDAD

1w

=Y

380.160

2.280.960

11000905

10362

42142505004,

MICRO PORTA,AGUJA: PORTA
AGUJAS FINO PARA HILOS DE
CALIBRE 6,0

UNIDAD

UNIDAD

[

S

1.007.600

6.045,600

11000906

10363

42142505001

PORTA AGUJA DE METAL:

BORTA AGUJAS FINQ PARA
HILOS DE CALIBRE 5.1

UNIDAD

UNIDAD

[

[EN

1.099.120

6.594.720

11000907

10364

42152465-008

PIEZA DE MANO
ODONTOLOGICA: PIEZA DE
MANO PARA SIERRA
RECIPROCANTE Y OSCILANTE
PARA MAXILARES

UNIDAD

UNIDAD

i~

21.300.576

42.601.152

4]

11000908

10365

42291802-040

PINZA GUBIA: PINZA GUBIA
TIPO FRIEDMAN 14 CM -5 172
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

[

1.657.040

3314080

42

11000909

10366

42291802-995

PINZA NASAL: PINZA PARA
TURA

NASAL TIPO ASH

UNIDAD

UNIDAD

o

1.615.152

3.230.304

43

11000910

10367

42291802-996

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
EN FORMA DE BAYONETA
GRUENWALD 16 CM -6 1/4

PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

o

305.184

6103694
i,

44

11000911

10368

42291802-996

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
PARA REPOSICIONAR MAXILAR:
ROWE DERECHA

UNIDAD

UNIDAD

o

3.278.880

oy
6.557.760

11000912

10369

42291802-049

PINZA RECTA: PINZA BISHOP —
HARMON. ROMA8,5CM -3 3/8
PULGADAS (IRIDECTOMIA)

UNIDAD

UNIDAD

748,528

2994112

46

11000913

10370

42291802-996

PINZA PARA MAXILAR: PINZA
PARA REPOSICIONAR MAXILAR:
ROWE IZQUIERDA

UNIDAD

UNIDAD

3.278.880

13.115.520

47

11000914

10371

42293131001

RETRACTOR DE PARPADO:
RETRACTOR PARA PARPADO
TIPO DEMARES 14 CM -5 172
PULGADAS (2): 14 MM

UNIDAD

UNIDAD

350.064

1.400.256

48

11000915

10372

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE APOFISIS
CORONOIDES OBWEGESER : 22
CM -8 3/4 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

[

994.048

3.976.192

49

11000916

10373

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR HOOKS. PUNTA
ROMA TIPO GILLIES 19CM -7 172
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

ne

7%

362.208

1.448.832

50

11000917

10374

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR TIPO LANGEBECK
MEDIANO INTERNO

UNIDAD

UNIDAD

e

TS

698,368

2.793472

51

11000918

10375

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DENN - MILER,
PUNTA ROMA 16 CM -6 1/4
PULGADAS

UNIDAD

IO e

UNIDAD

2

[N

407.440

/1

1.629.760
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52

11000919

10376

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR NASAL TIPO
COTTLE 14 CM - 5 1/2 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

e

1

611.248

. GOBIERNO o1
PARAGUAY

2444992

53

1000920

10377

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR NASAL TIPO
AUFRICHT 18 CM -7 1/8
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

"~

I~

832128

3.328512

54

11000921

10378

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR UNIVERSAL DE
MINESOTA 15.5CM -6 1/8
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

(Y

[N

8.797

472,782

55

11000922

10379

42291802023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR TIPO LANGEBECK
MEDIANO EXTERNO

UNIDAD

UNIDAD

*

IS

255.689

1.022.756

56

11000923

10380

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE BORDE
INTERIOR DE RAMA
MANDIBULAR

UNIDAD

UNIDAD

"

1.154.384

4.617.536

57

11000924

10381

42291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE LABIO DE
PLASTICO. TIPO ESPANDEX,
ADULTOS

UNIDAD

UNIDAD

1o

20.800

332.800

58

11000925

10382

4$2291802-023

SEPARADOR PARA CIRUGIA:
SEPARADOR DE LABIO DE
PLASTICO. TIPO ESPANDEX,

UNIDAD

UNIDAD

3

14.300

228.800

59

11000926

10383

42151638001

TUERA DENTAL METALICA:
TIERA KELLY, HOJA DE
BISTURI Y DENTADURA MICRO
16-18 CM - 6 1/4 PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

Y

[

1.189.700

7.138.200

60

11000927

10384

42291614-999

TIJERA METZEMBAUM: TUERA
METZENBAUM - SLIM,
SUPERCUT PLUS 8: 20CM -8
PULGADAS

UNIDAD

UNIDAD

1w

18

1.958.528

11.751.168

61

11000928

10385

42291614010

TIERA
OTORRINOLARINGOLOGICA:
TIJERA TIERA PARA
CARTILAGOS NASAL: 18 CM-7
1/8 PULGADAS. COTTLE

UNIDAD

UNIDAD

[

[EN

2.010.624

12.063.744

62

11000929

10386

42291614-998

TIJERA PARA ALAMBRE
QUIRUGICO: TUERA PARA
CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL:
12 CM - 4 3/4 PULGADAS.

/

UNIDAD

UNIDAD

423.280

4.232.800

MONTQ DE LO OFERTADO (GS. /

) IVA INCLUIDO.

AR

1.899.007.662
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