Instituto de‘ Previsién Social Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 088-008/2024

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N°1,N°2,N°3,N°4,N°5,N°6 Y N° 7;
SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1, Y LA MODIFICACION PARCIAL AL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL -
SBE N° 47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y
EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO,
UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI”, CON ID N°
431.221.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2293/2024, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 17 de octubre-de 2024, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica; que remitid el Memorando
DOP/DLI1/N® 0924/2024, de fecha 16 de octubre de 2024,«¢l Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Gontrataciones, por el que se eleva a
consideracién de la Maxima Autoridad, la ratificacion de\Jas Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4
N° 5,N° 6y N°7,y aconsideracion la aprobacion de 1a Aclaracion N° 1, y la Modificacion
Parcial del Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitacion Publica Nacional - SBE N° 47/2023
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SANJANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA'Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI”, con ID N° 431.221;y

CONSIDERANDO: Que, las Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, consistieron
en prorrogas a las fechas corfespondientes al proceso licitatorio de referencia, las cuales
obedecieron a la necesidad de ‘adécuar los plazos a las disposiciones legales emanadas del Ente
Regulador, la Direccion National de Contrataciones Piblicas, en atencion a las aclaraciones
remifidas por el Administrador del Contrato en atencién a las consultas realizadas, por
potenciales oferentes: Ademds se menciona que el plazo de publicaciéon de cada adenda de
prorroga es de 01, (un) dia de verificacion y 05 (cinco) dias de publicacion;

Que, la Aclaraciéon N° 1, representa aclaraciones realizadas sobre las bases y condiciones del
respectivoy Phiego; ello a raiz de la consulta realizada por los potenciales oferentes y las
respuestas”’suministradas (remitidas a través de correo electrénico institucional), que son de

exclusiva responsablhdad de ]a Dlrfccmn de Hospitales del Area Central;
mn

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

~J ‘\

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gesuon piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad dc la administracion publica, con excepeitn
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/4
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Que, la Modificacion Parcial, representa las modificaciones realizadas sobre el Pliego de Bases
y Condiciones, ello a raiz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes, las
respuestas suministradas (remitidas a través de correo electronico institucional), son de
exclusiva responsabilidad de la Direccion de Hospitales del Area Central,

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

ki

1°)  Ratificar la Adenda N° 1, al Pliego de Bases y Gondiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE N° 47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS
LABORATORIALES Y EQUIPOS EN,COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANITARIA YPACARAI”, con ID/!NN%.431.221, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secrefaria“del Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

2°)  Ratificar la Adenda N° 2, @h,Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional - SBE ,~-N°{ 47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS
LABORATORIALES \Y/ EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANITARIA . YPACARAI” con ID N° 431.221, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respeetivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

3°)  Ratifiéar)la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Naciorial - SBE N° 47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS
LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANIT/:A{RIA YPACARA{I” con ID N° 431.221, conforme aL,‘Anexo, el cual se

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE .
PEa DR, CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
‘%@L ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
7T GR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

K ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administracién
AN
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El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /4
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encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas
Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién Publica

~ Nacional - SBE N° 47/2023 “ADQUISICION DE  SUMINISTROS

LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VIELETA Y UNIDAD
SANITARIA YPACARAI” con ID N° 431.221, conforme~al” Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condi¢iones de la Licitacion Puablica

 Nacional - SBE N° 472023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS

LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD, SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANITARIA YPACARAI” con ID N°%.431.221, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria, ded Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respectivas, que consta ded0) (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

Ratificar la Adenda N° 6, al Pliégo de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica

. Nacional - SBE N%$.47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS

LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN_ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANITARIA YPACARAI” con ID N° 431.221, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas
Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

RatificarNla“Adenda N° 7, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica

. Nacjohal - SBE N° 47/2023 “ADQUISICION DE SUMINISTROS

LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD
SANITARIA YPACARAI” con ID N° 431.221, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas
Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolucion.-

/‘f\ t-)‘/,' af - -

WY D0.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

ay

N DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
i ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ‘
" ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

~J \

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Sc podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcion

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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8°) ' Aprobar la Aclaracion 1 al Pliego de Bases y Condiciones de la LPN SBE N° 47/23
ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN
COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD
SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI con ID N°
431.221, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 06 (seis)
fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

Aprobar la Modificacién Parcial al Pliego de Bases y Condicionies de la LPN SBE N°
47/23 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATQRIALES Y EQUIPOS EN
COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE,SAN ANTONIO, UNIDAD
SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YRACARAI con ID N° 431.221, en
todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se éncuentra refrendado por la Secretiria
del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 12
(doce) fojas y se adjunta a la presente Resolugion.

10°) Establecer que la Gerencia de Abasteéintierito y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsablées ‘de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

11°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.
SC/fm/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR.C ARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

- i inh

El presente instrumento es de cardcter piiblico, garannzando la transparencia de la gcstlon publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad dc la administracion publica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 44



PARAGUAIL £ 7 GOBIERNO b
REKUAI L ¥ PARAGUAY

NS TP RE IRE VaRON Sl

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAL” ID N°: 431.221.

ADENDA N°1

Asuncion, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA EA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAL” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa’Competitiva. Entrega v
Apertura Fisica de las ofertas quedgado conforme a lo establecido ¢ngl Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). /

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°: 431.221.

ADENDA N°2

Asuncion, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23*AD@UISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA A UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAI” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre,oEtapa’Competitiva, Entrega y

Apertura Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido“enlel Sistema de Informacion de
Contrataciones Pablicas (SICPY.

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°: 431.221.

ADENDA N°3

Asuncion, de de 2024.
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAI ” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modiﬁcan las fechas Tope de Respuesta [nicio, Ciem. Etdpa Competitiva Fntresc,a y

Contrataciones Puablicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°: 431.221.

ADENDA N° 4

Asuncion, de de 2024,

AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47123“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAI” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificationes:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa“Competitiva. Entrega vy
Apertura Fisica dg las ofertas quedando conforme a lo establecido‘en el Sistema de Informacion de
Contrataciones Pliblicas (SICP).

p
Aténtamente.-

.......
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIQ, UNIDAD SANITARIA VILLETA'Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAL” ID N°: 431.221.

ADENDA N° 5

Asunciodn, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAI " ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre,Etapa’Competitiva, Entrega y
Apertura Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido‘enel Sistema de Informacion de
Contrataciones Priblicas (SICP).

Atentgmente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°: 431.221.

ADENDA N’ 6

Asuncion, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARALI ” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificdciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre, Etapa/Competitiva, Entrega y
ema de Informacion de

[
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°: 431.221.

ADENDA N7

Asuncion, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23“ADQUISICION DE
SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD
SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA
YPACARAL ” ID N°: 431.221, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifican las fechas Tope de Respuesta, Inicio, Cierre,(Etapa’Competitiva, Entrega y
Apertura Fisica de lag ofertas quedando conforme a lo establecido‘en’el Sistema de Informacion de
Contrataciones Pablicas (SICP). "
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
“ADQUISICION DE SUMINISTROS
LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN
ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI”

ID N°: 431.221.

ACLARACION N° 1

Asuncion, de de 2024.

AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION )PUBLICA
NACIONAL SBE N°¢ 47/123“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y
EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD
SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID N°\431.221, se realizan las
siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferefuc/cs:

CONSULTA 1 - EQUIPO PARA BIOQUIMICA CLINTEA E INMUNOLOGIA

Para la Unidad Sanitaria San Antonio solicitan lo siguiente: "M (01) cquipo totalmente integrado
para bioquimica clinica ¢ inmunologia”. Solicitamos amablchente a la convocante que pormita
ofertar : "Un (01) equipo totalmente integrado para Blequinyica clinica ¢ inmunologia v un cquipo
auxiliar en caso que un solo equipo no realice todg$ Tastdetcrminaciones del lote o Dos (02) cquipos
automatizados por separado para bioquimica clinicde inmunologia”

Respuesta: El Oferente debera remitirse.al Pliego Ultima Versién.

CONSULTA 2 - ITEM 37, 45, 49< CRASIS SANGUINEA

Se solicita a la convocante que €ohsidere aumentar el volumen minimo a 150 ul, de manera a abrir
las especificaciones para dar Oportunidad a mayor cantidad de oferentes. Considerando que 2.5 ul es
un volumen demasiado pequefio y una caracteristica limitante para los oferentes.

Respuesta: El Oferente’debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA;3 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO - 37, 45, 49 — CRASIS
SANGUINEA

Se solicita a la convocante que considere aumentar el volumen minimo a 150 ul, de manera a abrir
las especificaciones para dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes. Considerando que 2.5 ul es
‘ un volumen demasiado pequefio y una caracteristica limitante para los oferentes.

uesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 4 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO- ITEM 37, 45, 49

CRASIS SANGUINEA: Se solicita a la convocante que considere aumentar el volumen minimo a Ff
150 ul, de manera a abrir las especificaciones para dar oportunidad a mayor cantidad de oferent
Considerando que 2,5 ul es un volumen demasiado pequefo y una caracteristica limitante para los
oferentes.

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.
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CONSULTA 5 - UNIDAD SANITARIA DE VILLETA - ITEM 60,79,85

CRASIS SANGUINEA: Se solicita a la convocante que considere aumentar el volumen minimo a
150 ul, de manera a abrir lasespecificaciones para dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.
Considerando que 2,5 ul es un volumen demasiadopequefio y una caracteristica limitante para los
oferentes. (CONSULTA REPETIDA)

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 6 - UNIDAD SANITARIA DE VILLETA - ITEM 72- HEMOGRAMA

Se podria aceptar un equipo cuyo volumen minimo en autocargador sea de 80 ul para tuvos cerrados,
ya que se considera una caracteristica mejor a la solicitada.

Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basés,y Condiciones.

CONSULTA 7 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO- ITEM 28£ HEMOGRAMA

Se podria aceptar un equipo cuyo volumen minimo en autocargador sea de 80 ul para tuvos cerrados,
ya que se considera una caracteristica mejor a la solicitada.

Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido efi‘el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8 - UNIDAD SANITARIA DE YPACARAY-ITEM 87, 88; 90 AL 92; 94 AL 104;
106, 107; 109 AL 111; 114 AL 117

BIOQUIMICA CLINICA: "Se solicita a la~convocante aclarar si la unidad sanitaria de YPACARAI
realizara las determinaciones de inmynologia debido a que solicitan lo siguiente: Cantidad de equipos
Un (01) equipo totalmente integrado para bioquimica clinica e inmunologia o, Dos (02) equipos
automatizados por separado parabioquimica clinica e inmunologia, se podra ofertar por separado en
el caso de que un solo equipd,no'realice todas las determinaciones en el Lote.”

Respuesta: El Oferente(debéri remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 9.-'UNIDAD SANITARIA DE YPACARALI - ITEM 105 - HEMOGRAMA

Sefpodria-aceptar un equipo cuyo volumen minimo en autocargador sea de 80 ul para tuvos cerrados,
y# que SeConsidera una caracteristica mejor a la solicitada.

Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 10 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO - ITEM 3 - ANTIHAV-IGM
(HEPATITIS A

Se podria aceptar un equipo de soporte en ¢l caso de que el integrado no realice todas las
determinaciones solicitadas para la unidad sanitaria?

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 11 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO - ITEM 16 - DIMERO D

Se solicita a la convocante aceptar que la determinacion de Dimero D pueda realizarse también por
método de ensayo inmunoturbidimétrico con refuerzo de particulas

Respuesta: Se aclara que al final de cada cuadro se encuentra establecido en las Observaciones
los métodos de ensayos a utilizar, por lo que el Oferente deberz ajustarse a lo establecig@@y I R
Pliego de Bases y Condiciones. e ) Adbpios
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CONSULTA 12 - UNIDAD SANITARIA DE VILLETA - ITEM 72 - HEMOGRAMA

Se solicita a la convocante aclarar en cuanto a las tiras de orina, caracteristicas y parametros, la misma
no figura entre la lista de determinaciones de la unidad sanitaria y precio unitario estimado de la
determinacion. Ademds se solicita aclarar si serd necesario suministrar porta objetos , cubre objetos,
aceite de imersion, ya que no se mencionan este tipo de insumos en el pliego. para ninguna unidad
sanitaria.

Respuesta: Se aclara que lo consultado no se encuentra contemplado en el Pliego, por lo que el
Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 13 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO

ITEMITEM 1 al 5; 7 al 27; 29 al 32; 34 al 36; 39 al 44; 46 al 48; 50 al 52- BlOQUiMlCA CLINICA
E INMUNOLOGIA :

Se solicita aclarar si el calendario mencionado para calibraciones seria pagaNld entrega de los
calibradores y controles o para realizacion de las calibraciones por parte de la empresa adjudicada.

Respuesta: Se aclara que el calendario se refiere a plan de'citiega, por lo que el
Oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases\y Condiciones.

CONSULTA 14 - UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO - ITEM 28- HEMOGRAMA

Se solicita a la convocante aclarar si los tubos pagashemograma a ser utilizados serdn con
anticoagulante citrato de sodio al 3,2% o anticoagulante-EDTA K2

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 15 - UNIDAD SANITARIA DE VILLETA - ITEM 72- HEMOGRAMA

Se solicita a la convocante aelarar si los tubos para hemograma a ser utilizados seran con
anticoagulante citrato de sodjo"al'3,2% o anticoagulante EDTA K2 (consulta repetida)

Respuesta: El Oferente'debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA }6 ~UNIDAD SANITARIA DE YPACARAI - ITEM 105 - HEMOGRAMA

Se soligita ‘aMa convocante aclarar si los tubos para hemograma a ser utilizados seran con
anticoagulante citrato de sodio al 3,2% o anticoagulante EDTA K2 (consulta repetida)

uesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Versién.

CONSULTA 17 - UNIDAD SANITARIA DE YPACARAI- ITEM 93, 112, 118

CRASIS SANGUINEA: Se solicita a la convocante que considere aumentar el volumen minimo a
150 ul, de manera a abrir las especificaciones para dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.
Considerando que 2,5 ul es un volumen demasiado pequefio y una caracteristica limitante para los
oferentes. (CONSULTA REPETIDA)

WVIDOS N

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 18 - ITEM DIMERO D LOTE UNIDAD SANITARIA SAN ANTONIO
Se podria ofertar el dimero d en otra metodologia que no sea quimioluminiscencia?

Respuesta: Se aclara que al final de cada cuadro se encuentra establecido en las Observaciones
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los métodos de ensayos a utilizar, por lo que el Oferente debera ajustarse a lo establecido en el

Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19 - EETT ASOT, PROTEINA C REACTIVA, FACTOR REUMATOIDEO,
SIFILIS

Favor aclarar si los test de ASTO,Proteina C Reactiva, Factor Reumatoideo y VDRL, solicita sea
procesado mediante método automatizado. Considerando la que los mismos estan incluidos dentro de
un mismo lote de equipos automatizados en las tres unidades de salud se solicita aclarar si el metodo
requierido es automatizado o manual tal como indica en la descripcion de cada item

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y €ondiciones.

Se aclara que las determinaciones mencionadas son solicitadas por métedes manuales

no automatizado.

CONSULTA 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se solicita respetuosamente a la convocante, sean aceptadas ofertas con equipos de quimica e
inmunologia por separado, considerando los volumenes que, se/anejan en cada hospital y la
posibilidad de brindar mayor oportunidad de participaeion a los oferentes, evitando el
direccionamiento hacia una marca especifica.

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Plicgo Ulfima Version.

CONSULTA 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se solicita respetuosamente a la convocante, sean aceptadas ofertas con equipos cuyas muestras
puedan procesarse por tubos primarios ¢ copitas de muestra, a fin de brindar mayor oportunidad de
participacion a los oferentes.

Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 22 - EXPERIENCIA REQUERIDA:

En el apartadé.de Experiencia Requerida donde dice Demostrar la experiencia en provision de
Reagtivos, uLotros Productos Relacionados a la Naturaleza del llamado (Laboratorio de Analisis
icas).con Contratos y/o Facturas a instituciones publicas o privadas por un monto equivalente al
% comd minimo del monto total ofertado en la presente licitacion, dentro de los ultimos 5 (cinco)
019,2020,2021,2022,2023) adios. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en
‘/fmas afios, que correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el misimo sera considerado
como valedero para participacion, solicitamos a la convocante permita demostrar experiencia en
provision de bienes relacionados a la naturaleza del llamado por un monto equivalente minimamente
al 20% del monto total ofertado en la presente licitacion dentro de los ultimos cinco aiios, dando asi
apertura a la mayor cantidad de oferentes posibles y que asi el IPS obtenga la mayor ventaja
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te7<i=)2  Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 23 - CAPACIDAD TECNICA

En el apartado de Capacidad Técnica para el punto numero 3 donde dice Copia autenticada del
Certificado de Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en
tramite de renovacion, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP vy BS,
solicitamos amablemente a la convocante permita la presentacion de constancia de inicio de tramite
de registro sanitario expedida por DINAVISA, quedando entonces el punto seiialado de la siguiente
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manera: Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o
constancia de que se halla en trdmite de renovacion ¢ constancia de inicio de tramite de registro
sanitario, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS.

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 24 - EETT

En el apartado de Suministros Requeridos Especificaciones técnicas, donde dice Las calibraciones se
realizaran solo si los controles no exceden en +- 02 Desviaciones Standard, o de acuerdo a la
estabilidad de cada analito, entendemos que hubo un error de tipeo involuntario en este apartado ya
que todas las calibraciones de este tipo de equipos deben ser realizados cuando los controles exceden
en +- 02 Desviaciones Standard. Por consiguiente solicitamos que el parrafo quede

redactado de la siguiente manera: Las calibraciones se realizaran solo si los contreleS exceden en +-
02 Desviaciones Standard, o de acuerdo a la estabilidad de cada analito.

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 25 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el apartado de Suministros Requeridos Especificaciones té¢hicas, donde dice Plazo de entrega del
Sistema de Gestion: 30 (treinta) dias habiles posteriores,a\a*recepcion de la Orden de Inicio de
trabajo. La orden de inicio sera emitida dentro de los L0\dias habiles desde la firma del Contrato y
donde dice Plazo de instalacion y puesta en funcionafiiénto de los Equipos en comodato: 20 dias
habiles posteriores a la recepcion de la orden de iniefo, que sera emitida dentro de los 10 dias hébiles
desde la firma del Contrato solicitamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega.
instalacion y puesta en marcha de los equipos y sistema de gestion sea ampliado a al menos 60 dias
habiles posteriores a la orden de inicio de'trabajo. teniendo en cuanta que los plazos de fabricacion.
logistica de exportacion y tramites de despacho en nuestra aduana llevan un tiempo que facilmente
podria exceder los dos meses.

Respuesta: El Oferente deber ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 26 - CAPACIDAD TECNICA

En el apartado~de~Capacidad Técnica para el punto numero 3 donde dice Copia autenticada del
Certificado de Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en
tramite del rerovacion, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP v BS,
soficitamas amablemente a la convocante permita la presentacion de constancia de inicio de tramite

registro sanitario o comprobante de pago del Inicio de Tramite expedida por DINAVISA,
quedando entonces el punto sefialado de la siguiente manera: Copia autenticada del Certificado de
Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en tramite de
renovacion 6 constancia de inicio de tramite de registro sanitario, expedido por DINAVISA o por el
Laboratorio Central del MSP y BS.

Respuesta: El Oferente debers remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 27 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el apartado de Suministros Requeridos Especificaciones técnicas, para los items donde se solicita
Reactivos e Insumos de Equipos de hemograma en donde dice Tubos de plastico descartables con
anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de
volumen maximo de 1,5ml), ciertamente para los casos de Pruebas de Coagulacion se utilizan tubos
de plastico descartables con antigoagulante de Citrato de Sodio, sin embargo para la determinacion
para Hemograma se debe utilizar tubos de pléastico descartable con anticoagulante EDTA. Por lo

5
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expuesto solicitamos que estos puntos sean modificados y queden redactados de la siguiente manera:
Tubos de plastico descartables con anticoagulante (EDTA).

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version.

CONSULTA 28 - CAPACIDAD TECNICA

En el apartado de Capacidad Técnica para el punto numero 3 donde dice Copia autenticada del
Certificado de Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en
tramite de renovacion, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS,
solicitamos amablemente a la convocante permita la presentacion de constancia de inicio de tramite
de registro sanitario o comprobante de pago del Inicio de Tramite expedida por DINAVISA,
quedando entonces el punto sefialado de la siguiente manera: Copia autenticada del Certificado de
Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o constancia de que se halld en tramite de
renovacion 6 constancia de inicio de tramite de registro sanitario, expedido por DINAVISA o por el
Laboratorio Central del MSP y BS

Respuesta: El Oferente debera remitirse al Pliego Ultima Version..

CONSULTA 29 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFIGACIONES TECNICAS

En el apartado de Suministros Requeridos Especificaciones técnicas, donde dice Plazo de entrega del
Sistema de Gestion: 30 (treinta) dias habiles posteriores ‘a la recepcion de la Orden de Inicio de
trabajo. La orden de inicio sera emitida dentro de los, [ O(dias habiles desde la firma del Contrato y
donde dice Plazo de instalacion y puesta en funcignaimiento de los Equipos en comodato: 20 dias
habiles posteriores a la recepcion de la orden de irficio. que serd emitida dentro de los 10 dias habiles
desde la firma del Contrato solicitamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega,
instalacion y puesta en marcha de los equipos y sistema de gestion sea ampliado a al menos 60 dias
habiles posteriores a la orden de inicio de,trabdjo, teniendo en cuanta que los plazos de fabricacion,
logistica de exportacion y tramites de~despacho en nuestra aduana llevan un tiempo que facilmente
podria exceder los dos meses.

Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 30 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Solicitamos amablemente a la convocante que el Plan de Entrega de los bienes donde dice Equipos
automatizados'y"de soporte: 20 dias habiles a partir de la fecha de recepcion de la orden de trabajo y
30 (treinta) dias habiles en el caso de que el equipo ofertado sea nuevo (comprobable con la ficha
__técyiica del afio de fabricacion del equipo) solicitamos aumentar el plazo a 60 (sesenta) dias habiles a

; Respuesta: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 31 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

ﬁ\: ~OS NOISIAT

Z5Solicitamos amablemente a la convocante que el Plan de Entrega de los bienes donde dice Equipos
automatizados y de soporte: 20 dias habiles a partir de la fecha de recepcién de la orden de trabajo .
30 (treinta) dias habiles en el caso de que el equipo ofertado sea nuevo (comprobable con la ficha
técnica del afio de fabricacion del equipo) solicitamos aumentar el plazo a 60 (sesenta) dias habiles a’
partir de la fecha de recepcion de orden de trabajo, teniendo en cuanta que los plazos de fabricacion,
logistica de exportacion y tramites de despacho en nuestra aduana llevan un tiempo que facilmente
podria exceder los dos meses.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 47/23
«“ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO
PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y
UNIDAD SANITARIA YPACARAI” ID. 431.221.

MODIFICACION PARCIAL

1- En la Seccion Requisitos de Calificacion y Criterios de Evaluacion, se realiza la siguiente

modificacion:

Donde dice:

3- Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripcion vigente del producto ofertado o
constancia de que se halla en tramite de renovacidn, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio
Central del MSP y BS

Debe decir:

3-Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripcién vivente del odfodind®™ ofertads o

constancia de que se halla en tramite de renovacidn o copstancia de indclo dowbmidte de vogistis
sanitario, expedido por DINAVISA o por el Laboratoric Central def MSINBS

2- En la Seccion Requisito documental para evaluar la capacidad técnied, se realiza la siguiente

modificacion:

Donde dice:

3- Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripéion vigente del producto ofertado o
constancia de que se halla en tramite de renovacion, expedidoé por DINAVISA o por el Laboratorio
Central del MSP y BS

Debe decir:

3-Copia autenticada del Certificado~de Registro o Inseripeidon vigeate del producto ofertade o
constancia de que se halla en {rdmite de renovacidn o constancia de inicio de feimite de rogisive
sanitario, expedido por DINAVIESA o por el Laboratorio Ceniral del MSP v BS

3-En la Seccion Suministros Requeridos — Especificaciones Técnicas — Detalle de los productos con las
respectivas especificaciores técnicas, se realizan las sivuientes modificaciones:

UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO

Donde dice:

CONDICIONES DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las/calibraciones se realizaran solo si los controles no exceden en +- 02 Desviaciones Standard, o de
aclierdo a la estabilidad de cada analito.

Las calibraciones se realizardn solo si los controles exceden en + 42 Desviaciones Standard, o de
acuerdo con la estabilidad de cada analito.

£8.
% 2?":;'8; Donde dice:
{50597 ,
j’“”éi ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CADA EQUIPO EN COMODATO REACTIVOS,

INSUMOS Y SOPORTE
REACTIVOS E INSUMOS.

* Los Reactivos, los calibradores, controles (alto, medio y bajo), deben ser de la misma marca, !
compatibles con el equipo en comodato. :




LN l{,\(;l{f‘ui & T € R ~ pere
L B L LY L LAY AL S S N

e Los controles altos, medios y bajos, serdn proveidos segin cronograma establecido por el
Administrador de Contrato (se utilizaran los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a la
semana)

¢ Los insumos (papel de impresion de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.). deben ser
proveidos en su totalidad segin necesidad del area de salud beneficiado.

¢ Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de volumen
méximo de 2,5ml y pedidtricos de volumen maximo de 1,5ml) Adhesivo para comprimir sitio de
puncion después de la extraccion de las muestras, seglin necesidad

¢ Las dimensiones de los tubos utilizados deberan adaptarse a sistema operativo del equipo en
comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.

Debe decir:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CADA EQUIPO EN COMODATO REACTIVOS,
INSUMOS Y SOPORTE

REACTIVOS E INSUMOS.

» Los Reactivos, los calibradores, controles (alto, medio y bajo), deben ser deyla misma marca,
compatibles con el equipo en comodato.

e Los controles altos, medios y bajos, seran proveidos segun cronograma ‘establecido por el
Administrador de Contrato (se utilizaran los tres niveles de control emforma diaria, 7 dias a la
semana)

¢ Los insumos (papel de impresién de resultados, toner, etiquetas, autoadhesivas etc.), deben ser
proveidos en su totalidad segun necesidad del drea de salud beneficiado.

e Tubos de plastico descartables con anticoagulante (VT A adulios defolnen maximo de 2,5mi v pediatiives de

volumen miaximo de L5ml) Adhesivo para comprimir sitio de plincitn despues de fa esteaccion de fas muestray,
segun necesidad,

e Las dimensiones de los tubos utilizados deberdfinadaptarse a sistema operativo del equipo en
comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.

Donde dice:

SOPORTE.

e Con provision de todos 16s insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato.

e Dos (02) microscopios binteculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal binocular
con sistema optico cortegido al infinito, giratorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75
mm, [luminacién-Halogena de 6V y 20 W con intensidad de luz regulable.

e Dos (02) contadores diferenciales digitales de células, con alarma sonora al completar 100
elementos.

e Dos (02)homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que el
homegeneizador no esté incorporado dentro del equipo).

e _UnaGmicrocentrifuga para hematocritos para confirmaciones.

e Tubos de plistico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3.2%; adultos
de volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml) Adhesivo para
comprimir sitio de puncion después de la extraccion de las muestras, segiin necesidad.

o Una(01) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. (Se puede usar

junto con Crasis).

/SOPORTE.
¢ Con provision de todos los insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato.

e Dos (02) microscopios binoculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal binocular
con sistema 6ptico corregido al infinito, giratorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75
mm, Iluminacion Halégena de 6V y 20 W con intensidad de luz regulable.

* Dos (02) contadores diferenciales digitales de células, con alarma sonora al completar 100
elementos.

¢ Dos (02) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que el
homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo).

* Una microcentrifuga para hematocritos para confirmaciones.
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Una (01) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. (Se puede usar
junto con Crasis).

Donde dice.

REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA

ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS

e Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica o
foto-optica.

¢ Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodato o compatibles con las mismas.

e Capacidad minima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

¢ Volumen de muestra: 2,5 pl. como minimo y muestras pediatricas (1 ml)

¢ Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las
muestras urgentes.

e Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo de barras.

e Capacidad para realizar la pre-dilucidn automatica de las muestras.

» Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

e El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad“de almacenamiento de
memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad\de’los reactivos de mancra
automatica

e Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.

e Provision de manuales de operador del equipo en idioma espaiiol.

e Con capacidad de almacenamiento de memoria.

o lenguaje de reportes y programa: espafiol.

e (apacidad de analisis y monitoreo con la-opeion de proporcionar graficos de Westgard o
similar

¢ Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automatica

Debe decir:

REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

Principio de fugeiohamicnto: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica o
foto-optica?

Los reactivas, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipd.en comodato o compatibles con las mismas.

Capacidad minima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y/Con capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

Volumen de muestra: hasta 150 ul. Teper en cuenta que ¢l cquino dobe procesar
muestras pedidtricas

Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las
muestras urgentes.

Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo de barras.

Capacidad para realizar la pre-dilucion automatica de las muestras.

Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de
memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera
automatica

Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.
Provision de manuales de operador del equipo en idioma espafiol.

Con capacidad de almacenamiento de memoria.

Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

Capacidad de andlisis y monitoreo con la opcion de proporcionar graficos de Westgard o
similar

Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automatica
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Donde dice:

REACTIVOS E INSUMOS

e Los reactivos, controles normales y patoldgicos, calibradores deben ser de la misma marca y
seran proveidos segun el cronograma establecido por el

¢ Administrador de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio (se utilizara un vial de
control normal y un vial de control patolégico diariamente)

e Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3.2%: adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo

e del,5ml)

e Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncion, cubetas,
copitas, barritas o esferas) seglin el cronograma de entrega elaborados por el Administrador
de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio

e Provision de agua ultra pura (en ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de
que el mismo sea liofilizado

e Verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracion de Informe técnico por la
empresa adjudicada al Servicio, el cual debera ser presentado al Administradér.de Contrato.

Debe decir:
REACTIVOS E INSUMOS

o Los reactivos, controles normales y patoldgicos, calibradores debén’ser de la misma marcay
seran proveidos segun el cronograma establecido por ¢l

o  Administrador de Contrato con la encargada del Area de Labotatorio (se utilizara un vial de
control normal y un vial de control patolégico diariamerite)

o Tubos de plistico descartables con anticoagulant® (Citvate de Sodiv de 3,270 acuites
de  volumen muiximo  de  2.5ml v peliatrices de volumen  wdxins
de 1,5mb Adhesivo para comprimir sitio dediuirdion paya Ia extfraceion de bas mnesiyas,
segin necesidad.

e Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncion, cubetas,
copitas, barritas o esferas) segun el cronograma de entrega elaborados por el Administrador
de Contrato con la encargada del rea de Laboratorio

¢ Provision de agua ultra puraen ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de
que el mismo sea liofilizado

» Verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracion de Informe técnico por la
empresa adjudicada al<Sérvicio, el cual debera ser presentado al Administrador de Contrato.

Donde dice:
SOPORTE
o Dos (02) macro-centrifuga con cabezal igual o superior a 24 tubos
o “Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3.2%: adultos

Donde dice:
REACTIVOS E INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA E INMUNOLOGIA
Cantidad de equipos

Un (01) equipo totalmente integrado para bioquimica clinica e inmunologia

de volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml) Adhesivo para
comprimir sitio de puncién para la extraccion de las muestras, segin necesidad.

Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.
Dos (02) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras.

Dos (02) macro-centrifuga con cabezal igual o superior a 24 tubos
Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.
Dos (02) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. g




Debe decir:

REACTIVOS E INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA E INMUNOLOGIA

"Un (01) equipo totalmente iniegrado para bioguiniica cligey ¢ inniunoiogia v un
equipo  auxiliar que pueda realbizar (1-2 ) wpa deferminacion  hasia  dos

determinaciones, en caso que un solo equipo no realice fodas las determinacioyes
del fote.

UNIDAD SANITARIA DE VILLETA

Donde dice:

CONDICIONES DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las calibraciones se realizaran solo si los controles no exceden en +- 02 Desviaciones Standard, o de
acuerdo a la estabilidad de cada analito.

Debe decir:

CONDICIONES DEL SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las calibraciones se¢ realizardan solo si los controles excedea cgee (02 Devviaoionaos
Standard, o de acuerdo con la estabifidad de coda analito

Donde dice:
REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HEMOGRAMA.
REACTIVOS E INSUMOS.

e Los Reactivos, los calibradores, controles {altojunedio y bajo), deben ser de la misma marca,
compatibles con el equipo en comodato.

e Los controles altos, medios y bajos, sefan proveidos segin cronograma establecido por el
Administrador de Contrato (se utitizaran los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a
la semana)

e Los insumos (papel de imptesidn de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.), deben
ser proveidos en su totalidad segiin necesidad del area de salud beneficiado.

¢ Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo den2;5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml) Adhesivo para
comprimir sitio de puncion después de la extraccion de las muestras, segiin necesidad.

» Las dimensioneside los tubos utilizados deberan adaptarse a sistema operativo del equipo en
comodatgpara el uso del sistema cerrado del equipo.

Debe decir:
REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HEMOGRAMA
REACTIVOS E INSUMOS.

o Los Reactivos, los calibradores, controles (alto, medio y bajo), deben ser de la misma marca,
compatibles con el equipo en comodato.

Los controles altos, medios y bajos, seran proveidos segin cronograma establecido por el
Administrador de Contrato (se utilizaran los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a
la semana)

Los insumos (papel de impresion de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.), deben
ser proveidos en su totalidad segiin necesidad del area de salud beneficiado.

Tubos de plastice descartables con anticoagudante (EDTA; adulfos de voluamen mdxine e

2,5mi y pediatricos _de volumen indximo de §,5ml) Adbesive poaro compriznge e de

puncion después de la extraccion de las muestras, segun necesidead

Las dimensiones de los tubos utilizados deberan adaptarse a sistema operativo del equipo en
comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.

AR L L
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Donde dice:
SOPORTE.
e Con provision de todos los insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato.
* Dos (02) microscopios binoculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal binocular
con sistema Optico corregido al infinito, giratorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75
mm, [luminacion Halogena de 6V y 20 W con intensidad de luz regulable.
e Dos (02) contadores diferenciales digitales de células, con alarma sonora al completar 100
elementos.
» Dos (02) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que el
homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo)
* Una microcentrifuga para hematocritos para confirmaciones
o Tubos de pldstico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volunien mdximo_de 2,5ml y pedidtricos de volumen mdaximo de 1,5mi) Adhesivo para
comprimir sitio de puncion después de la extraccion de las muestras, segan necesidad.
¢ La provision de colorante de Wright para observaciones microscopicas y tirag.reactivas para
orina
o Dos (02) heladeras-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y mugstras. (Se puede usar
junto con Crasis)
Debe decir:
SOPORTE.
e Con provision de todos los insumos necesarios pagayla impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en gemmedato.
¢ Dos (02) microscopios binoculares con 4 objetivos ¢4xy 10x, 40x y 100x), cabezal binocular
con sistema optico corregido al infinito, giratorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75
mm, fluminacion Halogena de 6V y 20 W een interisidad de luz regulable.
¢ Dos (02) contadores diferenciales digitalesdde células, con alarma sonora al completar 100
elementos.
* Dos (02) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en ¢l caso de que el
homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo)
e Una microcentrifuga para hématocritos para confirmaciones
e La provision de colorante de Wright para observaciones microscopicas y tiras reactivas para
orina
o Dos (02) heladerassrefrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. (Se puede usar

junto con Crasis)

Donde dice:

REACTIVOS EANSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA

ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS

IVIDOS NOISTA Tt A Toretalis

Caeynd

Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica o
foto-optica.

os reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodato o compatibles con las mismas.

Capacidad minima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

Volumen de muestra: 2,5 pl. como minimo y muestras pediatricas ( 1 ml)

Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las
muestras urgentes.

Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo de barras.

Capacidad para realizar la pre-dilucién automatica de las muestras.

Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de
memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera
automatica

Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.
Provisién de manuales de operador del equipo en idioma espaﬁb]l '
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¢ Con capacidad de almacenamiento de memona.

o Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

e (Capacidad de analisis y monitoreo con la opcion de proporcionar graficos de Westgard o
similar

¢ Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automatica

Debe decir:
REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS

¢ Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica o
foto-Optica.

e Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodato o compatibles con las mismas.

* Capacidad minima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

e Volumen de muestra: hasta {50 ul, Tener en cuenta gue el equipe d€be procesa
muestras pedidtricas

¢ Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las

muestras urgentes.

Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo dé\bafras.

Capacidad para realizar la pre-dilucion automatica de las mucstras.

Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

El equipo debe tener control de calidad interno, cen apacidad de almacenaniiento de

memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de mancra

automética

Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.

Provision de manuales de operador del equipo en idioma espaiiol.

Con capacidad de almacenamiento de memoria.

Lenguaje de reportes y programa; espaiiol.

Capacidad de analisis y monitoree” con la opcion de proporcionar graficos de Westgard o

similar

e Con monitoreo del inventario=y’disponibilidad de reactivos de manera automatica

Donde dice:

REACTIVOS E INSUMOS

» Los reactiv0s, controles normales y patologicos, calibradores deben ser de la misma marca'y
seran proveidos segun el cronograma establecido por el

¢ Administtador de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio (se utilizara un vial de
conttel normal y un vial de control patoldégico diariamente)

e Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen méximo de 2,5mly pediatricos de volumen maximo de 1,5ml)

¢ Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncién, cubetas,

copitas, barritas o esferas) segun el cronograma de entrega elaborados por el Administrador

de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio

e Provision de agua ultra pura (en ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de

que el mismo sea liofilizado

e Verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboraciéon de Informe técnico por la

empresa adjudicada al Servicio, el cual debera ser presentado al Administrador de Contrato.

Debe decir:

REACTIVOS E INSUMOS

* Los reactivos, controles normales y patologicos, calibradores deben ser de la misma marca y
seran proveidos segun el cronograma establecido por el

¢  Administrador de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio (se utilizara un vial de
control normal y un vial de control patologico diariamente)
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de 2.5mi y pedidtricos de volumen mdvimo de L3md) Adbesivo para comprianiy sino e

puncién despueés de la exiraccion de las muestras, segian necesidad

e Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncion, cubetas.
copitas, barritas o esferas) segun el cronograma de entrega elaborados por el Adninistrador
de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio

e Provision de agua ultra pura (en ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de
que el mismo sea liofilizado

e Verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracion de Informe técnico por la
empresa adjudicada al Servicio, el cual debera ser presentado al Administrador de Contrato.

Donde dice:
SOPORTE

e Una{01) macro-centrifuga con cabezal igual o superior a 24tubos

e Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3.2%; adultos
de volumen maximo de 2.5ml vy pedidtricos de volumen maximo de 1,5ml)/Adhesivo para
comprimir sitio de puncion para la extraccién de las muestras, segiuniecesidad.

¢ Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.

e Dos (02) heladeras-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivosymuestras.

Debe decir:
SOPORTE

e Una (01) macro-centrifuga con cabezal igual o superigiha 24tubos
¢ Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.
e Dos (02) heladeras-refrigerador 0 - 8°C. para guardap los reactivos y muestras.

UNIDAD SANITARIA DE YPACARAI

Donde dice:

CONDICIONES DEL SERVICIO YWESPECIFICACIONES TECNICAS

Las calibraciones se realizardn.solo'si los controles no exceden en +- 02 Desviaciones Standard, o de¢
acuerdo a la estabilidad de ¢ada‘analito.

Debe decir:

CONDICIONES DEL'SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las calibraCiovies se realizaran solo si fos controles exceden on - (2 Desviaeiones
Standafdio de acuerdo con la estabilidad de cada analito

Donde dice:

ESPEZIFICACIONES TECNICAS PARA CADA EQUIPO EN COMODATO REACTIVOS,
INSEUMOS Y SOPORTE

ACTIVOS E INSUMOS.

» Los Reactivos, los calibradores, controles (alto, medio y bajo). deben ser de la misma marca,
compatibles con el equipo en comodato.

» Los controles altos, medios y bajos, seran proveidos segin cronograma establecido por el
Administrador de Contrato (se utilizaran los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a
la semana)

e Los insumos (papel de impresion de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.), deben
ser proveidos en su totalidad segin necesidad del area de salud beneficiado.

e Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml) Adhesivo para
comprimir sitio de puncion después de la extraccion de las muestras, segln necesidad.




e Las dimensiones de los tubos utilizados deberan adaptarse a sistema operativo del equipo en
comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.

Debe decir:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CADA EQUIPO EN COMODATO REACTIVOS,
INSUMOS Y SOPORTE

REACTIVOS E INSUMOS.

e Los Reactivos, los calibradores, controles (alto, medio y bajo). deben ser de la misma marca,
compatibles con el equipo en comodato.

e Los controles altos, medios y bajos, seran proveidos segun cronograma establecido por el
Administrador de Contrato (se utilizaran los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a
la semana)

e Los insumos (papel de impresion de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.), deben
ser proveidos en su totalidad segin necesidad del arca de salud beneficiado.

o Tubos de plastico descariables con anticeagulante (KDT A adultos de volusnen wdnime

de 2.5ml v pedidtricos de volumen maximo de 1LSmD Adhesivo para compPrimiy sitio de

puncion despucs de la extraceion de las muestras, segtin necesidad

o Las dimensiones de los tubos utilizados deberan adaptarse a sistemacperativo del equipo en
comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.

Donde dice:
SOPORTE.

o Con provision de todos los insumos necesarjos ‘para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos encomodato.

» Dos (02) microscopios binoculares con 4 gbjetivos (4x, 10x, 40x y 100x). cabezal binocular
con sistema optico corregido al infinito, gitatorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75
mm, lluminacion Halégena de 6V y 20 W con intensidad de luz regulable.

o Dos (02) contadores diferenciale§digitales de células, con alarma sonora al completar 100
elementos.

¢ Dos (02) homogeneizadores\de fubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que el
homogeneizador no esténcorporado dentro del equipo)

¢ Una microcentrifuga parahematocritos para confirmaciones

e Tubos de pldstico deseartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen _mdaxinte_de 2,5ml y pedidtricos_de volumen _mdaximo de 1,5ml) Adhesivo para
comprimirsitio e puncion después de la extraccion de las muestras, segin necesidad.

o Una (01)heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras.( Se puede usar
junto ¢omCrasis)

Debedecir:

SOPORTE
Con provision de todos los insumos necesarios para la impresion de los resultados if-q X
ependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato. éi‘%
Dos (02) microscopios binoculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal binocular P
&0

con sistema Optico corregido al infinito, giratorio, interpupilar distancia desde 55 hasta 75 :
mm, Iluminacion Halogena de 6V y 20 W con intensidad de luz regulable.
Dos (02) contadores diferenciales digitales de células, con alarma sonora al completar 100 i
elementos. :
Dos (02) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que el :
homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo) .
Una microcentrifuga para hematocritos para confirmaciones

Una (01) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras.( Se puede usar
junto con Crasis)

HEVISIO
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Donde dice:
REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS

s Principio de funcionamiento: Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecanica o
foto-optica.

e Los reactivos, controles y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodato o compatibles con las mismas.

e Capacidad minima: 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

¢ Volumen de muestra: 2,5 pl. como minimo y muestras pediatricas ( 1 ml)

Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las

muestras urgentes.

Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo de barras.

Capacidad para realizar la pre-dilucion automatica de las muestras.

Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacepanticnfo de

memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de losedctivos de

manera automatica

Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todes/los equipos.

Provision de manuales de operador del equipo en idioma espaiiol.

Con capacidad de almacenamiento de memoria.

Lenguaje de reportes y programa: espariol.

Capacidad de analisis y monitoreo con la opcion de pfoporcionar graficos de Westgard o

similar

e Con monitoreo del inventario y disponibilid4d,de reactivos de manera automatica

Debe decir:
REACTIVOS E INSUMOS PARA CRASIS SANGUINEA
ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS

e Principio de funcionamiento™Método cronométrico, con deteccion del coagulo mecénica o
foto-optica.

e Los reactivos, contrales)y calibradores deben ser exclusivamente de la misma marca que el
equipo en comodatoe compatibles con las mismas.

» Capacidad minhna‘ 30 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediatricos
y con capacidad’'minima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos

o Volumendeé maestra: hasta 150 ul, Tener en cuenta que ol cquipo debe processr
mugslfas pediatricas,

o _Con‘eapacidad de carga continua de muestras y reactivos y con capacidad para priorizar las
muestras urgentes.

o Con capacidad para identificarlos reactivos mediante codigo de barras.

apacidad para realizar la pre-dilucion automatica de las muestras.

Con sistema dispensador independiente de reactivos y muestras.

El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de

memoria; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de

manera automatica

Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para todos los equipos.

Provision de manuales de operador del equipo en idioma espaiiol.

Con capacidad de almacenamiento de memoria.

Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

Capacidad de andlisis y monitoreo con la opcion de proporcionar graficos de Westgard o

similar

Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automatica
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Donde dice:
REACTIVOS E INSUMOS

e Los reactivos, controles normales y patologicos, calibradores deben ser de la misma marca y
seran proveidos segun el cronograma establecido por el Administrador de Contrato con la
encargada del Area de Laboratorio (se utilizara un vial de control normal y un vial de control
patoldgico diariamente)

o Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3.2%: adultos de
volumen maximo de 2,5mly pediatricos de volumen maximo de 1,5ml)

e Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncidn, cubetas,
copitas, barritas o esferas) segin el cronograma de entrega elaborados por el Administrador
de Contrato con la encargada del Area de Laboratorio

¢ Provision de agua ultra pura (en ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de
que el mismo sea liofilizad o Verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracion

de Informe técnico por la empresa adjudicada al Servicio, el cual debera ser presentado al
Administrador de Contrato.

Debe decir:

REACTIVOS E INSUMOS

e Los reactivos, controles normales y patologicos, calibradoresideben-ser de la misma marca y
seran proveidos segun el cronograma establecido por el Adnlinistrador de Contrato con la
encargada del Area de Laboratorio (se utilizara un vial de"sontrol normal y un vial de control
patoldgico diariamente)

e Tubos de plastico descartables con anticoagulanfe{EDTA: adultos de volumen maximo

de 2.5ml v pediatricos de volumen maximo'de N3ml) Adhesive para comprimir sitio de

puncion después de fa extraccion de lasdnuestras, segin nevesidad

e Provision de insumos desechables (Adhesivo para comprimir sitio de puncion, cubetas,
copitas, barritas o esferas) segin el cronograma de entrega elaborados por el Administrador
de Contrato con la encargada del Apea de Laboratorio

® Provision de agua ultra pura/en ampollas o frascos), para reconstituir el reactivo en caso de
que el mismo sea liofilizad 8. Merificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracion

de Informe técnico por Jasempresa adjudicada al Servicio, el cual debera ser presentado al
Administrador de Contrato.
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Donde dice:
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¢ Una(0T)/macro-centrifuga con cabezal igual o superior a 24tubos
o duabos'de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos dev -
velumen mdximo de 2,5ml y pedidtricos de volumen _mdximo _de 1,5ml) Adhesivo p(rmi_ ‘i.
comprimir sitio de puncion para la extraccion de las muestras, segiin necesidad. :
e Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.
Una (01) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. (Se puede usar
Jjunto con Hematologia)

TTIOT TN

Una (01) macro-centrifuga con cabezal igual o superior a 24tubos

¢ Las dimensiones de los tubos necesarios deberan adaptarse al sistema operativo del equipo.

¢ Una (01) heladera-refrigerador 0 - 8°C. para guardar los reactivos y muestras. (Se puede usar
junto con Hematologia)
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Donde dice:

REACTIVOS E INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA E INMUNOLOGIA

Cantidad de equipos

Un (01) equipo totalmente integrado para bioquimica clinica ¢ inmunologia o, Dos (02) equipos

automatizados por separado para bioquimica clinica e inmunologia, se podré ofertar por separado en
el caso de que un solo equipo no realice todas las determinaciones en el Lote.

Debe decir:
Un (61) equipo para hi,n/uimica clinica.
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