Instituto de Previsién Social Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 088-033/2024

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1 Y LA MODIFICACION
PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 119/2024 <“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE
LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”, CONID N°
453.868.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 2397/2024, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 29 de octubre de 2024, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica,. que remitié el Memorando
DOP/DLI1/N° 0919/2024, de fecha 23 de octubre de 2024, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de ‘€ontrataciones, por el que se eleva a
consideracion de la Méaxima Autoridad, la Aclaracién N4,y la Modificacion Parcial, al Pliego de
Bases y Condiciones, de la Licitacion Publica Nacional N° 119/2024 “ADQUISICION DE
REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y\ EQUIPOS A COMODATO PARA LOS
SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ¢(DECAPOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL
CENTRAL”, con ID N°® 453.868; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracién N° 1 y la Modificacion Parcial representa aclaraciones
y modificaciones realizadas sobre la§ bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de la
consulta realizada por los potendiales oferentes y las respuestas suministradas (remitidas a
través de correo electronicorinstitucional), que son de exclusiva responsabilidad de la Direccion
de Apoyo y Servicios;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Pablica
Nacional N° 119/2024 “ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL

ﬁx , RN 2 SR JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
g s+: ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantlzando la transparencia de la gesnon publica, Se podré\acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la admistracién piblica, con exeepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso s¢ encuentre restringido por la Ley. 12
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DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE
LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID
N° 453.868, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 08 (ocho)
fojas y se adjunta a la presente Resolucion.---

2°)  Aprobar la Modificacién Parcial al Pliego de Bases y Condicienes de la Licitacion
Publica Nacional N° 119/2024 “ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA KOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE

LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSRITAL CENTRAL”, con ID

N° 453.868, conforme al Anexo, el cual se encuentra\refrendado por la Secretaria del

: Consejo de Administracion y las Areas Técnicas réspectivas, que consta de 04 (cuatro)
fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

3°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento'y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables-de.la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracidn.

4y Comunicar a quienes correspon}ag@rchlvar
SC/fm/pb.- -

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ'AGOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDQ / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOS]‘_ EMILIO ARGANA ‘€ONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administracién

- ,
X,

El presente instrumento es de caricter publico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion pablica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 22
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”
1D: 453868

ACLARACION N° 1

Asuncién, de octubre de 2024.
AL OFERENTE: '

Con relacién al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO
PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL?”, se
realiza la siguiente aclaracidn a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/gs:

CONSULTA1-LOTE 8
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

El PBC solicita analizador "Equipo ion selectivo para determinacién de Ca %+ddnico con interfase”, pero en los
items solicitados no se encuentra al Calcio iénico como item del lote, favaraclarar dicha especificacion ya que
no es necesaria para el uso del analizador con los items solicitados.

RESPUESTA: Se aclara que el Item 25 corresponde a Electrolitos y asociados dentro del cual se incluye el
calcio iénico.

CONSULTA2-LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

En el PBC se solicita: analizador "Capacidad de carga de muestra: minimo de 100(cien) por cada equipo y
Capacidad de reactivos a bordo: minimo 25 (veinte y cinco) por cada equipo”, como se solicitan 2 equipos,
solicitamos a la convocante aceptar que los equipos cuenten con Capacidad de carga de muestra: minimo de 70
muestras y Capacidad de reactivos abordo: minimo 20 reactivos por cada equipo

RESPUESTA: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA3-LOTE 1
Consulta Fechd de,Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: La cantidad de 600 determinaciones/hora solicitada seria para el médulo ISE del auto
analizador de quimica? L.a misma es para cada equipo por separado, o se podria admitir que entre los dos equipos
solicitados se llegue a la cantidad de determinaciones/hora solicitada?

RESPUESTA: Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al médulo ISE por cada
analizador. El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA4-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: la velocidad de procesamiento requerida para el auto analizador de calcio idnico por HiEse
de ion selectivo. '
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CONSULTAS5-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

: Se podria ofertar un auto analizador de quimica que no cuente con la caracteristica de almacenamiento
refrigerado a bordo para controles y calibradores, ya que esta caracteristica corresponde a un equipo
determinado, lo cual direcciona las especificaciones técnicas y no permite que mayor cantidad de oferentes
puedan participar.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 6-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo analizador de Hemoglobina Glicada por método HPLC; Las “Certificaciones del Programa
Nacional de Estandarizacion de la Hemoglobina Glicosilada de Estados Unidos y de la Federacion Internacional
de Quimica Clinica y medicina de laboratorio” serian excluyentes? de manera a que si el-equipo ofertado no
cuenta con las mismas se rechazara la oferta?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y\Condiciones.

CONSULTA 7-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Se podria aceptar centrifuga con velocidadde, 500 a 4500 RPM, con rotor intercambiable;
fijo u oscilante para tubos de 15 ml?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo estdblecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: en cuanto a log'tubos con EDTA para la determinacion de Hemoglobina Glicada, podrian
aceptarse con capacidad de 2,5 ntho'en todo caso aclarar que deben ser compatibles con el equipo ofertado?

RESPUESTA: Se aclara que es de 2,5 ml compatible con el equipo ofertado.

CONSULTA 9-EFOTFE 1
Consulta Feehad¢ Consulta 10-10-2024
Se solicita aclarar: La determinacion Microproteina, se refiere a microalbimina?

RESPUESTA: Se aclara que se refiere a proteinas en LCR y Orina.

CONSULTA 10- LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: En la cantidad de 1200 determinaciones/hora solicitada para el auto analizador de quim:
va incluye las determinaciones del modulo ISE?. ;
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CONSULTA 11 - LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se solicita aclarar: En la cantidad de 1200 determinaciones/hora solicitada para el auto analizador de quimica,
ya incluye las determinaciones del modulo ISE?.

RESPUESTA: Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al médulo ISE por cada
analizador. El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12- LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podria ofertar un equipo que no cuente con la caracteristica: “dispensar las muestras con punteras
descartables para evitar contaminacidn por arrastre”, ya que la contaminacion por arrastre puede ser eliminada
mediante sistemas eficientes de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participacion de oferentes

RESPUESTA.: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y.€ondiciones.

CONSULTA 13- LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Se podria aceptar centrifuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor intercambiable;
fijo u oscilante para tubos de 15 ml?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido’en‘el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 14- LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Centrifuga con adaptador'de para micromuestras; se podria ofertar un rotor intercambiable
para tubos eppendorf?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15- LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte” Centrifuga con adaptador de para micromuestras; se podria ofertar un rotor intercambiable
para tubosteppendorf?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16 - LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipouto analizador de inmunoanalisis quimioluminiscente; es una caracteristica excluyente que el
mismo sea upl “sistema abierto y continuo”? Se podria aclarar a que se refiere especificamente? Ya que la
mayoria 0s auto analizadores de inmunoanalisis son sistemas cerrados.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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CONSULTA 17 - LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para las determinaciones Dengue IgG/Dengue IgM; se podria ofertar: equipo de ELISA que realice dichas
determinaciones de manera completamente automatizada?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 18- LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podria admitir; para la determinacion de HAV IgM, que sea realizada en el equipo de soporte, junto con la
determinacidn de Chagas, Herpes VII [gG IgM, SARS-CoV-2, en el caso de que el equipo principal no realice
el listado completo de determinaciones

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19- LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024 |

Se podria ofertar un equipo de soporte que realice la determinacion CER\por quimioluminiscencia, en el caso
de que el equipo principal ofertado para el lote no realice el total dedas determinaciones solicitadas?

RESPUESTA: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y,Condiciones Ultima Version.

CONSULTA 20- LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podria ofertar un equipo que no cuente ‘¢onvla caracteristica de almacenamiento a bordo de controles y
calibradores refrigerados? Siendo esta/Caracteristica una limitante para los oferentes, ya que direcciona las
especificaciones técnicas a un equipo determinado,

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 21 - LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte” Se podria aceptar centrifuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, con rotor oscilante con
capacidad{ara.32 tubos de 6 ml? O en todo caso, se podrian ofertar 3 centrifugas con las caracteristicas
mencionadas'para poder cumplir con las cantidades solicitadas.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 22 - LOTE 7

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024




PARAGUAI ( "y, GOBIERNQO o1
REKUAI +# PARAGUAY

INSTTUTO DE ISIAM GG AL,

CONSULTA 23-LOTE 2
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Se podria admitir; para la determinacion de HAV IgM, que sea realizada en el equipo de soporte, junto con la
determinacion de Chagas, Herpes I/I1 1gG IgM, SARS-CoV-2, en el caso de que el equipo principal no realice
el listado completo de determinaciones.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 24 - LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para la determinacion de IgE Total; se podria admitir: Realizar la determinacién por método
inmunoturbidimétrico con un equipo de soporte?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 25-LOTE 8
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo integrado de quimica e inmunologia; Se podria ofertar uirequipo con médulo 1SE, que no cuente
con la tecnologia “ICT para la determinacion de electrolitos™ ya quesdicha caracteristica limita la participacion
de oferentes

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecidoen‘el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 26 - LOTE 8
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024
Para la determinacion de PCR cuantitativa; se podria ofertar: Reactivo de PCR Ultrasensible?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 27-LOTE 8
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo intggrado de quimica ¢ inmunologia: donde menciona “Equipo ion selectivo para determinacion
de Ca idnico can’interfase” Se solicita aclarar: si se debe proveer un analizador de electrolitos como equipo de
soporte, parada.determinacion de Ca idnico. En tal caso, cudles deberian ser las especificaciones del mismo?

RESPUESTA: Se aclara que si se debe proveer un analizador de electrolitos ISE directo como soporte.

CONSULTA 28-LOTE 8
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024
Equipos de soporte: Se solicita aclarar el volumen de tubos a ser proveidos

RESPUESTA: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA 29 -LOTE 8

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Equipos de soporte: Para la centrifuga; se solicita aclarar: el rango de volumen de tubos que serdn procesados
»e,gk dicho equipo. Se podria aceptar una centrifuga de 5000 RPM con rotor de angulo fijo de 36 x 8 ml?

/ L ﬂ'gS’Q;UESTA El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.
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CONSULTA 30- LOTES
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de urianalisis, en el modulo lector automatizado de tiras reactivas, se podria aceptar que la
determinacién de densidad, color y turbidez sea realizada directamente por el equipo y no medido en la tira
reactiva.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 31 -LOTES
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de urianélisis, se podria ofertar tres equipos de menor velocidad (180 test/hora para el modulo
de quimica;80 Test/hora para el mdédulo de sedimento), de manera a compensar la velocidad solicitada?

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 32 - LOTE 10
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de soporte, Extensor y coloreador de laminas, se podria,aceéptar, un equipo con una velocidad
menor a las solicitadas de 20 test/hora, o en todo caso incluir 20 a 100 frotis/hora, de manera a permitir mayor
participacion de oferentes.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido‘enel Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 33 - CAPACIDAD TECNICA
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

La convocante solicita en el punto “4. Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripcion vigente del
producto ofertado o constancia de quesse halla en tramite de renovacion, expedido por DINAVISA o por el
Laboratorio Central del MSP y BS?~Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transicion de
cambio entre Laboratorio Centralyy"\Dinavisa teniendo un retraso importante Dinavisa en la emision de dicho
documento. Solicitamos a la_cenvocante o excluir dicho requisito o modificar por el Certificado de libre venta
tal y como se esta estableciendo en la LPN N° 160/24 — ID N°454803, LPN SBE 39-23 — 1D N° 432638 de la
misma convocante

RESPUESTA: Eloferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 34 s CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS
Consulta Feeha de Consulta 10-10-2024

EL pliego de bases y condiciones solicita en la capacidad técnica punto 3: Certificado de Buenas Practicas de
almacenamiento y depoésito, emitido por el MSP y BS, el cual debera estar vigente durante toda la duracidn del
contrato.

Solicitamos excluir diclfo requisito debido a que en un proceso anterior ID N° 435074 y Resolucion DNCP N°
2263/24, la convocgnif ya se ha expedido a dicha solicitud atendiendo a la veracidad de lo expuesto

RESPUESTA: El gfferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Copdjciones.
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CONSULTA 35 - CAPACIDAD TECNICA
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar lo requerido en el punto 10. Constancia emitida por el fabricante, de que
los equipos sean nuevos y no remanufacturados, con una antigiiedad de fabricacién maxima de hasta 5 afios. O
Declaracion Jurada de presentar la misma para la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones,

CONSULTA 36 - ESPECIFICACIONES TECNICAS — LOTE N° 8 — ITEM N° 31
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Solicitamos a la convocante excluir del Lote N° 8 el item N°® 31 — Orina Automarizada debido a que en
licitaciones anteriores la convocante ha permitido la cotizacion independiente de dicho lote. De esta forma la
convocante obtendra 1ofertas mas competitivas para el citado producto.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y-Condiciones.

CONSULTA 37 -LOTE 10
Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Para el equipo de soporte, Extensor y coloreador de 1aminas, se podria aceptar, un equipo con una velocidad
menor a las solicitadas de 20 test/hora, o en todo caso incluir 20 a1 00 frotis/hora, de manera a permitir mayor
participacion de oferentes.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido-en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 38 - PUNTO 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, REFERENTE A QUE EN EL
INFORME DEBE TENER FIRMA ELECTRONICA DEL BIOQUIMICO RESPONSABLE

Consulta Fecha de Consulta 10-10-2024

Favor realizar la consulta en el punto\7 de las especificaciones técnicas, referente a que en el informe debe tener
firma electronica del bioquimico™sesponsable; Favor aclarar si en este punto se esta haciendo referencia a la
firma digitalizada (se incluye &n el informe una imagen escaneada de la firma y nro de registro del bioquimico)
y no a la firma electrdnica, teniendo en cuenta lo siguiente:

La firma electronica gs bn Conjunto de datos electronicos que acompaiian o que estan asociados a un documento
electrénico y cuyas funciones basicas son: Identificar al firmante de manera inequivoca. Asegurar la integridad
del documento firfnado.

RESPUESTA=-Se aclara que se refiere a la firma digitalizada.

CONSULTA 39- LOTE 6 - ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS.
Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Solicitamos a la convocante aclarar el punto donde dice: Capacidad de reactivos minima: 40 posiciones
refrigeradas. Teniendo gn cuenta este requerimiento consultamos si esa capacidad deben tener los 3 equipos en
conjunto?

RESPUESTA: £l gferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.
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CONSULTA 40 - ESPECIFICACIONES TECNICAS-LOTE 1
Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

En el punto A.1: Consultamos a la convocante si se podria ofertar un equipo analizador de Quimica de Velocidad
minima de cada equipo: 1300 determinaciones/hora con [SE?

RESPUESTA: Se aclara que la cantidad de 600 determinaciones /hora corresponde al modulo ISE por cada
analizador. EI oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 41 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 7
Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Se podria ofertar un equipo complementario por Metodologia Quimioluminiscencia, Electro
quimioluminiscencia en el caso que en un solo equipo no se complete la cantidad de reactivos para procesar?

RESPUESTA: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA 42 - LOTE 10 SECCION HEMOGRAMA
Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Consultamos a la Convocante si para el parametro NR/W, es posible preésentar una tecnologia cuyo equivalente
es NRBC% (porcentaje de eritrocitos nucleados) y el NRBC# (n(imefo,absoluto de eritrocitos nucleados).

Estos parametros proporcionan informacion sobre la presencia’y, lacantidad de eritrocitos nucleados en la sangre
periférica, de manera similar al parametro NR/W?

RESPUESTA: Se aclara que debe reportar eritrocitos niucleados (absoluto y % ).

CONSULTA 43 - LOTE 10 SECCION HEMOGRAMA
Consulta Fecha de Consulta 11-10-2024

Consultamos a la Convocante si es-ydlido presentar una tecnologia que reporta IPF (Fraccion de Plaquetas
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL
HOSPITAL CENTRAL”ID: 453868

MODIFICACION PARCIAL

1- _En la_ Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Especificaciones técnicas - CPS, LOTE Nro.7: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SE CCION DE
HORMONAS Y MARCADORES DEL SERVICIO DE BIQQUIMICA CLINICA, con relacion a las
Consultas nros. 19 v 41, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

A-CON RESPECTO A LOS EQUIPOS:

Numero de equipos: El proveedor debera ofertar en comodato la cantidad de 2 (dos) equipos, cada
equipo debera permitir el procesamiento en simultaneo de las determinaciones solicitadas en un
sistema automatizado de inmunoanalisis quimioluminiscente.

A-CON RESPECTO A LOS EQUIPOS:

Numero de equipos: El proveedor debera ofertar en comodato la cantidad™de 2 (dos) equipos, cada
equipo debera permitir el procesamiento en simultaneo de las determinaciones solicitadas en un
sistema automatizado de inmunoanalisis quimioluminiscente. Un*equipo de soporte metodologia

quimioluminiscencia para el caso _de que el equip0 \principal no realice todas las
determinaciones como maximo 2(dos) determinaciones

2- En la Seccicn SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Especificaciones técnicas - CPS, LOTE NROQ.8¢ REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION

QUIMICA SANGUINEA/ORINA DEL SERVICIO LABORATORIO DE URGENCIAS, con relacion
a las Consultas nros. 28 vy 29 se realizan lasSiguientes modificaciones:

Donde dice:

C. EQUIPOS SOPORTE:

o Deben ser entregados” tubos primarios con gel estabilizador, descartables en cantidad
necesaria para ambos sectores: quimica e inmunologia. La cantidad de tubos a ser utilizados
en forma mensual es seglin necesidad. Las dimensiones de los tubos utilizados deberan
adaptarse al) sistema operativo del equipo a comodato para el uso del sistema cerrado del
equipd.

o /Deben ser entregados adhesivos para comprimir el sitio de extraccion. Jeringas de 10 ml con
aguja 23Gx1/2, algoddn y alcohol para la toma de muestras cantidad necesaria mientras dure
el comodato.

Provision de gradillas de capacidad minima de 50-100 tubos cada una, segiin necesidad.

Dos (02) centrifugas de 5.000 rpm con capacidad para 36 o mas tubos, con regulador
de revoluciones y tiempo. |

*  Dos (02) heladeras-refrigeradores 0 - 8°C. Una con congeladora para guardar sueros.
Debe decir:

C. EQUIPOS SOPORTE:

s Deben ser entregados tubos primarios ( velumen minimo de 3,5 ml) con gel estabilizador
. descartables en cantidad necesaria para ambos sectores: quimica e inmunologia . La
cantidad de tubos a ser utilizados deberian adaptarse al sistema operativo del equipo a

comodato para el uso del sistema cerrado del equipo.
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e Deben ser entregados adhesivos para comprimir el sitio de extraccion. Jeringas de 10 ml con
aguja 23Gx1/2, algodoén y alcohol para la toma de muestras cantidad necesaria mientras dure
el comodato.

e  Provision de gradillas de capacidad minima de 50-100 tubos cada una, segiin necesidad.

. Dos (02) centrifugas de 5.000 rpm con capacidad minima para 36 tubos x 8 ml, con
adaptador para tubos de 3,5 ml, con regulador de revoluciones y tiempo.

e Dos (02) heladeras-refrigeradores 0 - 8°C. Una con congeladora para guardar sueros.

3- En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Especificaciones técnicas - CPS, LOTE NRO.6: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SE CCION DE
DROGAS TERAPEUTICAS MARCADORES DE INFECCION Y _METABOLICOS DEL
SERVICIO DE _BIOQUIMICA CLINICA, LABORATORIO UTI y LABORATORIO DE
URGENCIAS, con relacion a la Consulta nro. 39, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

A.1- Especificaciones técnicas de los equipos:

* Capacidad de reactivos minima: 40 posiciones refrigeradas
Debe decir:

A.1- Especificaciones técnicas de los equipos:

* Capacidad de reactivos minima: 20 posiciones refrigeradas.

4- En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS- ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Especificaciones técnicas - CPS, LOTE NRO.4:/REACTIVOS E INSUMOS POR METODO IFI

(ANMUNQFLUORESCENCIA INDIRECTA) DEL SERVICIO DE BIOQUI'MICA CLiNlCA, se
realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

A.1-Especificaciones técnicas de'los equipos de IFI:

.f ’Qﬁ%@i‘%
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Llreccmn Operattva de Contrata or . s?

o Laautomatizacién debe incluir desde la preparacion y dispensacion de las diluciones,
reactivos, lavado, hasta la dispensacion del aceite del medio de montaje, por método
de Inmunofludrescencia indirecta.

¢ El equipo. debe ser totalmente automatizado, procesando de manera continua desde el
inicio hasta la lectura de los resultados, realizando automaticamente los pasos de
pipeted,/dilucién y dispensacion hasta el montaje de las laminas de IFI, para su
posterior lectura en el microscopio LED automatizado.

» ‘Bebe contar con microscopio LED y camara de captura incorporada, mas software de
captura de imagenes digitales y almacenamiento interno.

o Capacidad de carga hasta 240 muestras.

e Capacidad de albergar 20 laminas hasta 4 tipos de pruebas diferentes en simultaneo.

» Con lector de cédigo de barra para muestras, laminas y reactivos.

s Con control de calidad para cada prueba, control positivo y negativo.

Con capacidad de deteccion de coagulos.

Atlas de patrones incorporados en el software y capacidad de agregar nuevas

imégenes en ¢l Atlas.

Con interfaz bidireccional con conexidn al LIS.

Para la determinacion de ANA, el proveedor debera entregar controles internos de

patrones: Homogéneo, Periférico, Nucleolar y Centrémero.

Los reactivos deberan ser introducidos en el equipo con sus frascos de origen.

Acceso facil para la busqueda rapida y en cualquier momento de resultados anteriores

correspondientes a cada paciente. (Por cddigo, por nombre de paciente, por posicion).

Las determinaciones a ser realizadas por el método de IFI en el equipo son: ANA

IgG, Anti DNA IgG, Endomisio IgA, Chagas (IgG e 1gM), FTA ABS IgG e IgM, las

cuales deben poder ser programadas por el usuario en el equipo junto con las

diferentes diluciones requeridas para cada determinacion. Para la determinacion de
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Anticuerpo Antimusculo liso (ASMA); Anticuerpo Antimitocondrial (AMA) y LKM
se deben entregar en presentacion de triple tejido de higado, rifién y estomago de rata.
Para la determinacion de Chagas y FTA abs cuyas imagenes no puedan ser leidas con
el equipo automatizado, el proveedor debe proveer un microscopio de
Inmunofluorescencia LED.

Se solicita la capacitacion de todo el personal bioquimico en la lectura e interpretacion
de los patrones de ANA-Hep-2, por parte de asesores cientificos certificados de la
casa comercial fabricante in situ o virtual.

Debe decir:

A.1-Especificaciones técnicas de los equipos de IFI:

La automatizacion debe incluir desde la preparacion y dispensacion de las

diluciones, reactivos, lavado, hasta la dispensacion del aceite del medio de

montaje, por método de Inmunofluorescencia indirecta.

El equipo debe ser totalmente automatizado, procesando de mangra continua

desde el inicio hasta la lectura de los resultados, realizando automaticamente los

pasos de pipeteo, dilucion y dispensacion hasta el montaje dedasJdaminas de IFI,

para su posterior lectura en el microscopio LED automatizado.

Debe contar con microscopio LED y camara de captura incorporada, mas

software de captura de imagenes digitales y almacenamiento interno.

Capacidad de carga hasta 240 muestras.

Capacidad de albergar 20 laminas hasta 4(tipos de

pruebas diferentes en simultaneo.Con lector de<codigo

de barra para muestras, laminas y reactivos.

Con control de calidad para cdda

prueba, control positivo y negativo.Con

capacidad de deteccion de.codgulos.

Atlas de patrones incorporados en el software y capacidad de

agregar nuevas imagenes en el Atlas.Con interfaz bidireccional

con conexion al IS,

Para la determinacion de ANA, el proveedor debera entregar controles internos de

patrones: Homogéneo, Periférico, Nuclear y Centromero.

Los reaetivos deberan ser introducidos en el equipo con sus frascos de origen.

Acceso+facil para la bisqueda rapida y en cualquier momento de resultados

afiteriores correspondientes a cada paciente. (Por codigo, por nombre de

paciente, por posicion).

Las determinaciones a ser realizadas por el método de IFI en el equipo son:

ANA IgG, Anti DNA IgG, Endomisio IgA, Chagas (IgG e 1gM), FTA ABS

IgG e IgM, las cuales deben poder ser programadas por el usuario en el equipo

junto con las diferentes diluciones requeridas para cada determinacion. Para

la determinacion de Anticuerpo Antimusculo liso (ASMAY); Anticuerpo

Antimitocondrial (AMA) y LKM se deben entregar en presentacion de triple

tejido de higado, rifién y estomago de rata.

Para la determinacion de Chagas v FTA abs cuyas imigenes no puedan

sevfieidas con ¢l equipo automatizado, el proveedor debe proveer un
icroscopio de Inmunofluorescencia LED v/o un equipo procesador de

laminas con microscopio.

Se solicita la capacitacion de todo el personal bioquimico en la lectura e

interpretacion de los patrones de ANA-Hep-2, por parte de asesores cientificos

certificados de la casa comercial fabricante in situ o virtual.
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5- En la Seccion SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS,
Especificaciones técnicas - CPS, LOTE NRO. 12: REACTIVOS E INSUMOS PARA PANEL
RESPIRATORIO DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

A-CON RESPECTO AL EQUIPO

Numero de equipo: Se solicita 1 (un) Equipo automatizado PCR multiplex anidada (nmPCR)
(UNO) Sistema cerrado, en comodato, capacidad de mantener a temperatura ambiente los reactivos.
Con software en espaiiol. Tiempo maximo de respuesta hasta dos horas.

Debe decir:

Nuamero de equipo: Se solicifa 1 (un) Equipo automatizado PCR multiplex en tiempo real (UNO)
Sistema cerrado, en comoddto, capacidad de mantener a temperatura ambiente los reactivos. Con
software intuitivo en espafiol o inglés. Tiempo maximo de respuesta hasta dos horas.




