Instituto de Prevision Social Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 088-028/2024

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACION N° 1 AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 136/2024
“ADQUISICION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA Y ARCO EN C, PARA EL IPS”,
CON ID N° 454.299.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2378/2024, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 26 de octubre de 2024,.¢el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que/femitioé el Memorando
DOP/DLI1/N°® 0958/2024, de fecha 21 de octubre de 2024, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a
consideracién de la Maxima Autoridad, la Aclaracion N° 1 al Pliege’de Bases y Condiciones de
la Licitacién Puablica Nacional N° 136/2024 “ADQUISICION DE TORRE DE
LAPAROSCOPIA Y ARCO EN C, PARA EL IPS”, con ID'N° 454.299; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion N° 1 representa aclaraciones realizadas sobre las
Bases y Condiciones del respectivo Pliego; ellovaraiz de las consultas realizadas por los
potenciales oferentes, las respuestas suministfadas’ (remitidas a través de correo electrénico
institucional), son de exclusiva responsabilidad de Direccién de Recursos Tecnoldgicos de
Salud;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  AprobarJa Aclaracion N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional/N° 136/2024 “ADQUISICION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA Y ARCO
EN>G{/ PARA EL IPS”, con ID N° 454.299, conforme al Anexo, el cual se¢ encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y las Areas Técnicas
respe'ctiV% que consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.------------

s FDO.: DR, JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

% DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
N. ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. ViCTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
ad SR. JOSE JARA ROJAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

e

i |

El presente instrumento es de caracter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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2°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direcciéon Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

3°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar. (=
SC/fm/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE : .

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. AN!BAL MANUEL DE LOQS R!OS BOGAI():(I){
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO I’NSFRAN DIETRI
SR. JOSE, JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTMCION o _

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejode Administracién

El presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2
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LICITACION PUBLICA NACIONAL Ne 136/24
“ADQUISICION DE TORRE DE LAPAROSCOPIA Y ARCO EN C PARA EL IPS” ID N° 454.299.-

ACLARACION N° 1

Asuncion, de octubre de 2024.
AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LPN 136/24 “ADQUISICION DE TORRE DE
LAPAROSCOPIA Y ARCO EN C PARA EL IPS” al ID N° 454.299 se realiza la siguiente aclaracion a las
consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTAN°1

Donde dice: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como ¢l Insuflador y la
Fuente de Luz. para poder mostrar y configurar los parametros de los mismos en la pantalla de visualizacion.
Sugerimos a la convocante que este punto sea opcional, ya que los pardmetros del insufladofisepueden registrar en
el mismo insuflador. ademas esta caracteristica solo cumple la marca Storz, en caso de s€r opcional, permitird la
participacion de otros oferentes,

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases,y"€ondiciones.

CONSULTA N°2

Donde dice: El procesador debe ofrecer la posibilidad de incorporar mddulesadicionales, que permitan que con la
misma torre se puedan realizar simultdneamente endoscopias rigidas, yvideo endoscopias. Utilizando el mismo
monitor, y con la capacidad de mostrar ambas imagenes (la de endosegpia rigida y la de la video endoscopia) al
mismo tiempo, para poder realizar procedimientos hibridos.

Sugerimos a la convocante que este punto sea opcional, debjdofa que esta caracteristica solo cumple la marca Storz,
de esa manera permitird la participacion de otros oferentes,

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establetido en el Pliego de Bases y Coundiciones.

CONSULTAN° 3

De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080ipixel*por chip o mejor, lente interna con zoom Gptico parafocal.
Sugerimos a la convocante ampliar la tecnologia del cabezal de cdmara a 3 Chip HD CCD o CMOS. De esa manera
permitira la participacién de otros oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 4

Donde dice: Manejo mediantgpantalla tictil color de al menos. Sugerimos a la convocante que este punto sea
OPCIONAL, debido a que dsta-Caracteristica es exclusiva de una marca en especifica, de esta manera permitird la
participacidn de otros oferentes.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTAN?S ]

Donde dice FEENTE DE LUZ FRIA LED

Consultamos a la convocante que aclare si el valido que si la fuente de luz LED sea integrado con el procesador de
imagen,

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 6

Donde dice: Temperatura de color de 6000 Kelvin como minimo.

Sugerimos a la convocante sacar este punto o que sea OPCIONAL, ya que existen tecnologias de Leds que trabajan
con la longitud de onda de cada color de Leds. De esa manera permitird la participacion de otros oferentes.
Respuesta: El oferente deberi ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones..

CONSULTA N° 7

Donde dice: Duracion de la vida util de la lampara de 25.000hs o mejor.
Sugerimos a la convocante reducir la vida atil de la ]ampara a 18.000hs o mejor, debido a que esta caracteristica e v \
exclusiva de una marca en especifica, de esta manera permitigd la participacion de otros oferentes. oK)
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecidg’en el Pliego de Bases y Condiciones.
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CONSULTAN°§

Donde dice: 01 (una) Opticas rigida de vision foroblicua panoramica de 30°

Sugerimos a la convocante esta especificacion sea Optica rigida de 30° y sacar la especificacion de “vision
foroblicua”, ya que la misma es exclusiva a la marca Storz, de esta manera permitira la participacion de otros
oferentes.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N°9

Para el item| en el punto 4.4 donde menciona: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la
Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los pardmetros de los mismos en la
pantalla devisualizacion.

Solicitamos respetuosamente a la institucién convocante aceptar equipos con capacidades similares para mayor
participacion de los oferentes ya que estas caracteristicas son de un solo proveedor en el mercado, como por
ejemplo: Si, es importante que se pueda visualizar en balance de blanco en la pantalla no asi las configuraciones del
insuflador ya que eso podria hacerse antes de iniciar la cirugia y evitar mds procesos para el cirujano, iniciar y parar
la insuflacion también puede realizar el/la circulante, no son determinantes para la salud del paciente que es o que
se tiene como prioridad.

Respuesta: El oferente deberi ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condigiones.

CONSULTA N° 10

Para el item! en el punto 7.10.5 donde menciona: Trocar de 1 1mm, para condiciones de gas ideales.

Solicitamos a la institucion convocante aceptar trocar de 10 mm de didmetro, 6, dumentar el rango de tolerancia de
+/- 1 mm.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 11

Para el item1 en el punto 7, INSUFLADOR ELECTRONICO DE 802 UNIVERSAL en general, solicitamos a la
convocante aceptar insuflador con calefaccion de gas integrada ambién casetes de evacuacion de humo
intercambiables que es de suma importancia cuando exist€yidsgo de contaminacion en el caso de pacientes con
covid o alguna afeccion que podria llegar a ser contagiosaly no sea suficiente solo utilizar el filtro de CO2.
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 12

Para el item1 en el punto 9.5 donde menciGna: Debe contar con una puerta trasera v una puerta delantera con llave,
para resguardo seguro de los equipos.

Solicitamos a la convocante aceptar offes modelos de carro de frasporte que no sea precisamente todo cerrado,
deberia de poder estar resguardade-dentro del quirofano sin ningdn tipo de inconveniente. Los carros que vienen de
fabrica por los general no son cérrados en la parte de adelante. pero si cuentan con alglin compartimiento con ilave
en el caso de ser necesario.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 13

Donde mencionan: Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen. que
confirme qué &l equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado Teniendo en cuenta que las legalizaciones de los
documentos extranjeros tardan como minimo 45 dias desde su peticion, solicitamos amablemente a la convocante
aceptar copia simple para la apertura de oferta y presentar legalizados para la firma del contrato en caso de resultar
adjudicado.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en ¢l Pliege de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 14

Para el item1 en el punto 4.4 donde menciona: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la
Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los pardmetros de los mismos en la
pantalla devisualizacion.

Solicitamos respetuosamente a la institucion convocante aceptar equipos con capacidades similares para mayor
participacion de los oferentes ya que estas caracteristicas son de un solo proveedor en el mercado, como por
ejemplo: Si, es importante que se pueda visualizar en balance de blanco en la pantalla no asf las configuraciones del
insuflador ya que eso podria hacerse antes de iniciar la cirugia y evitar mas procesos para el cirujano, iniciar y parafs;.
la msuﬂauon tamb#n puede realizar el/la circulante, no son determinantes para la salud del paciente que es fo qugﬁ &
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CONSULTA N° 15

Para el item1 en ¢l punto 7.10.5 donde menciona: Trocar de 1 1mm, para condiciones de gas ideales.

Solicitamos a la institucién convocante aceptar trocar de 10 mm de didmetro, o aumentar el rango de tolerancia de
+/- 1 mm.

Respuesta: E] oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 16

Para el item1 en el punto 7. INSUFLADOR ELECTRONICO DE C0O2 UNIVERSAL en general, solicitamos a fa
convocante aceptar insuflador con calefaccion de gas integrada, también casetes de evacuacion de humo
intercambiables que es de suma importancia cuando existe riesgo de contaminacion en el caso de pacientes con
covid o alguna afeccion que podria llegar a ser contagiosa y no sea suficiente solo utilizar el filtro de CO2.
Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 17

Para el item! en el punto 9.5 donde menciona: Debe contar con una puerta trasera y una puerta delantera con llave,
para resguardo seguro de los equipos.

Solicitamos a la convocante aceptar otros modelos de carro de trasporte que no sea precisamente todo cerrado,
deberia de poder estar resguardado dentro del quiréfano sin ningan tipo de inconveniente A0S carros que vienen de
tabrica por los general no son cerrados en la parte de adelante. pero si cuentan con algan egmpartimiento con llave
en el caso de ser necesario.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases'y, Condiciones.

CONSULTA N° 18

Donde mencionan: Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen. que
confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado teniende’en cuenta que las legalizaciones de los
documentos extranjeros tardan como minimo 45 dias desde su petlcmn solicitamos amablemente a la convocante
aceptar copia simple para la apertura de oferta y presentar legalizadlos'para la firma del contrato en caso de resultar
adjudicado.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido €n/¢l Pliego de Bases y Condiciones.




