Instituto de Previsién Social Acta N° 088/2024 de fecha 29 de octubre de 2024
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 088-007/2024

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL Y LA ACLARACION N°
1, AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION DE MENOR
CUANTIA NACIONAL N° 10/2024 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS
PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL”, CON ID N°
445.460.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 2291/2024, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 15 de octubre de 202477l cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que “temiti0 el Memorando
DOP/DLI2/N° 0236/2024, de fecha 15 de octubre de 2024, del Departamento de Licitaciones —
Seccidn Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a
consideracion de la Maxima Autoridad, la Modificacion Parcialsg/la Aclaracién N° 1, al Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitacion de Mener)\ Cuantia Nacional N° 10/2024
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARASEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DEL HOSPITAL CENTRAL?”, con ID N° 445.460;

CONSIDERANDO: Que, la Modificacion Parcial) representa modificaciones del respectivo
Pliego, ello a raiz de las consultas realizadas pdr/los potenciales oferentes y las modificaciones
suministradas (remitidas a través de correo electronico institucional) son de exclusiva
responsabilidad de La Direccion de Recursos Tecnolégicos de Salud;

Que, la Aclaracién N° 1 representa ‘aclaraciones realizadas sobre las Bases y Condiciones del
respectivo Pliego; ello a raiz\de/las consultas realizadas por los potenciales oferentes, las
respuestas suministradas (femitidas a través de correo electronico institucional), son de
exclusiva responsabilidad de'Direccion de Recursos Tecnologicos de Salud,

Que, se realizan las'siguientes modificaciones:

1. En el SICP del Sistema de Adjudicacion.

2. Ewja-Seccion de Suministros requeridos especificaciones técnicas, en Especificaciones
Tecnicas — CPS.

3. “En la Seccion de Condiciones Contractuales en Formas y Condiciones de Pago.

Que, en la presente Sesion, la Maxima Autoridad procedié al andlisis de los antecedentes
sefialados precedentemente y determiné aprobar con modificaciones la propuesta elevada por la

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
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<7 KLfesente instrumento es de caracter pablico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra deceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la admirkstracién publica, con exccpeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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Gerencia de Abastecimiento y Logistica - Direccion Operativa de Contrataciones, en lo que
respecta al punto 2. Seccién de Suministros requeridos especificaciones técnicas, en
Especificaciones Técnicas — CPS, modificando los requlsltos de los ftems N° 1, N° 2 y N° 3 en
el apartado Plan de entrega de msumos quedando el mismo estlpulado como sigue: "Las

entrega ", y conforme al A exo a ser aprobado en v1rtud del Art. (12~del presente acto
administrativo;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRAGIONDEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUEL VE:

1°)  Aprobar la Modificacién Parcial al Pliego 'de' Bases y Condiciones de la Licitacion de
Menor Cuantia Nacional N° 10/2024 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS
PARA EL SERVICIO DE NEUMOFKOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N°
445.460 conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion, que consta de 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion.

2°)  Aprobar la Aclaracion N2 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion de Menor
Cuantia Nacional N°10/2024 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA
EL SERVICIO DEWNEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N° 445.460
conforme al Anéxo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracidn y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 06 (seis) fojas y se
adjunta-a la presente Resolucion.

3°)  Establécer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direcciéon Operativa de
Confrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion. ,
4°)  Comunicar a qulenes corresponda y archivar. . A //\
. SC/fm/pb.- . -
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conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcign
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LMCN N° 10/24 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

MODIFICACION PARCIAL

1. En el SICP, en_Sistema de Adjudicacién, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

Sistema de adjudicacién por el total.

Debe decir:

Sistema de adjudicacion por item.

2. En la Seccidn de Suministros requeridos especificaciones técnicas, en Especificaciones
Técnicas - CPS, se realiza la siguiente modificacidon:

Donde dice:

ITEM 1

Descripci6n general: equipo disefiado para el tratamiento de
1.1 deficiencias respiratorias agudas y exploraciones rutinarias, asi
" como para realizar biopsias pulmonares peri bronquiales en
pacientes adultos

1.2 Marca:
1.3 Modelo:
1.4 Origen:

1.5 Direccién web del'fabricante

16 Normas de calidad especificas: FDA y/o CE al menos alguna de
~ ellas

1.7 Norma-decalidad C(qncralz ISO’ :13:4”85

2.1 Pféfundidad Visual 3 50 mm como minimo.
2.1  Campo de Vision 100 a 120° o menos
i

3.1 ' Dlametro exterlor del tubo de insercion 6 a 7mm

3.2 Diametro del canal de trabajo 2.6 a 3mm

33 Rangos de angulacion 180° arriba y 120° abajo (+/-20° en ambas
) direcciones)

3.4 Longitud de trabajo de 500 a 620mm.

3.5 Longitud total del tubo de insercién 800mm o mayor

3.6 Indicacién de distancia a lo largo de la longitud de trabajo

4.1 Fuente de luz portatil

42  Tecnologia LED

43  Para uso con pilas o baterias recargables

4.4  Conexion directa al broncofibroscopio, sin cables de luz

Autonomia de las pilas o baterias recargables: no menor a 90

4.5 . \
minutos para uso continuo
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46 En caso de cotizar con pilas incluir al menos 10 pilas de reserva o
" cargador de baterias en caso de cotizar con baterias

51 Bogquilla protectora con goma, desechable 600 unidades con
goma de fijacion como minimo.

5.2 Cepillo de limpieza desechable 150 unidades, como minimo

53 Cepillo para citologia 50 unidades, como minimo.

5.4  Vilvulas para biopsia 300 unidades como minimo.

5.5 Pinza para biopsia desechable 300 unidades como minimo.

5.6 Maleta de transporte y rack de sujecion del equipo con sistema de seguridad
5.7 Comprobador de impermeabilidad.
5.8 Valvula de succion 300 unidades como minimo

5.9 Impresora Laser Color, volumen de impresién 100 a 150 estudios mes, con provisioén de insumos (papel y
' téner) para cubrir las impresiones.

ITEM 2

item 2: Broncofibroscopio pediatrico

Descripcidn general: equipo disefiado para el tratamiento de
deficiencias respiratorias agudas y exploraciones rutinarias, asi

1.1 como para realizar biopsias pulmonares peri bronquiales en
pacientes pediatricos
1.2 Marca:
1.3 Modelo:
14 Origen:
1.5 Direccién web del fabficante
16 Normas de calidad especificas: FDA.y/o CE al menos alguna de
) ellas
1.7 Norma de calidad General: ISO 13485
2.1.1 Profundidad\Visual 3 SOmm, como minimo.

2.1.2 ‘ Carripo de Vision 902 120°

3.1 imetro exteriorel tubo de inserciéon 3 mm a 4mm

3.2 Didmetro del canal de trabajo 1 a 2mm

3.3 Rangos.de angulacion 180° arriba y 120° abajo (+/-20° en ambas
) direcciones)

34 Longitud de trabajo de 500 a 620mm.

3.5 Longitud total del tubo de insercién 800mm o mayor

3.6 Indicacion de distancia a lo largo de la longitud de trabajo

4.1 Fuente de luz portatil

42 Tecnologia LED

4.3 Para uso con pilas o baterias recargables

4.4 Conexion directa al broncofibroscopio, sin cables de luz

Autonomia de las pilas o baterias recargables: no menor a 90
minutos para uso continuo
En caso de cotizar con pilas incluir al menos 10 pilas de reserva o
cargador de baterias en caso de cotizar con baterias

4.5

4.6

) qilla protectora con gom decha ndescn h

> goma de fijacion como minimo.
52 Cepillo de limpieza desechable 100 unidades, como minimo
5.3 Cepillo para citologia 50 unidades, como minimo.

f ﬂ?&'ﬂ
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5.4 Vilvulas para biopsia 200 unidades como minimo.

5.5 Pinza para biopsia desechable 200 unidades como minimo.

56 Maleta de transporte y rack de sujecion del equipo con sistema de
seguridad

57 Comprobador de impermeabilidad.

5.8 Valvula de succién 200 unidades como minimo

59 Impresora Laser Color, volumen de impresién 100 a 150 estudios mes, con provisién de insumos (papel y
) téner) para cubrir las impresiones.

ITEM 3

ITEM N°3 - ESPIROMET (4]

Descripcion general: espirdmetro versatil,

multitarea, ideal para un diagnéstico temprano y

1.1 preciso de las enfermedades respiratorias como
(EPOC, ASMA, CONTROL POS COVID,

FIBROSIS PULMONAR)
1.2 Marca:
1.3 Modelo:
14 Origen:
1.5 Direccion web del fabricante

Normas de calidad especificas: FDA y/o CE al
menos alguna de ellas

Norma de calidad Gen@ral: ISO 13485

1.7 Normativa: GLI 2012 Global Lung Function
Initiative G

1.6

Capacidad de monitorizar, revisar, almacenar e

2.1 imprimir con facilidad en una PC
29 Debe contar con ificentivos para pacientes
' pediatricos.
Capacidad de descargar la informacion a una
23 estaciomdedrabajo mediante software que
pernita revisar las historias clinicas.
24 Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75,
) PRE y Post BD
2.5 Alimentaci6n a través de puerto USB
2.6 Exactitud: segiin normativa GLI, 2012
2.7 Rango de volumen: 0-10 litros o mejor

2.8 Rango de flujo: +/-10 litros/segundo o mejor
29 Software: compatible con Windows ultima
generacion
Parametros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6,
2.10 PEF, FEF25, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC,
ERV, IRV, VT y MVV

2.11 Incentivo audiovisual para pacientes pediétricos

Procesador ultima generacion

31 Disco Duro: 1 Tera
Memoria RAM: 1 G o superior

32 Monitor 18 a 24 pulgadas

33 Sistemas operativos ultima version.
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34

4.1

Respaldo de instalacién de software
Posibilidad de conexidn a impresoras de chorro
de tinta y laser.

Conexion a internet en tiempo real para
telemedicina y actualizacion de software

gl
iy
st st = et

Maleta de transporte
42 Jeringa de calibracion del espirémetro de al
) menos 2,5 litros
43 Boquillas desechables para espirometria, 12.000
' unidades, minimo
44 Transductores de flujo, para espirometria, 24
' unidades minimo
45 Filtros antibacterianos para espirometria, 6.000
' unidades minimo
4.6 Click nasal, 24 unidades como minimo.
Impresora Laser Color, volumen de impresion
500 a 600 estudios mes, con provision de
47 . X
insumos (papel y téner) para cubrir las
impresiones.
Debe decir:

"% GOBIERNO v
PARAGUAY

Item 1: Broncofibroscopi

Descripcion general: equipo disefiado para el tratamiefito’ d€
deficiencias respiratorias agudas y exploracionés,qutinarias, asi

11 como para realizar biopsias pulmonares peri bronquiales en
pacientes adultos

1.2 Marca:

1.3 Modelo:

1.4 Origen:

1.5 Direccién web del fabricante

16 Normas de calidad especificas: FDA y/o CE al menos alguna de

ellas

1.7

Norma de calidad General: ISO 13485
SISTEMA OPAT

f;éhndidad Visual 3 Z 50 mm como minimo.

21

2.1 Campo-de Vision 100 a 120° o menos

3.1 Diametro exterior del tubo de insercion 6 a 7mm

3.2 Biimetro del canal de trabajo 2.6 a 3mm

33 Rangos de angulacién 180° arriba y 120° abajo (+/-20° en ambas
' direcciones)

3.4 Longitud de trabajo de 500 a 620mm.

3.5 Longitud total del tubo de insercién 800mm o mayor

Indicacién d itud de aba'o

Fuente de luz portatil

4.2 Tecnologia LED

4.3 Para uso con pilas o baterfas recargables

4.4 Conexién directa al broncofibroscopio, sin cables de luz

45 Agtonomia de las pilas o baterfas recargables: no menor a 90
minutos para uso continuo

46 En caso de cotizar con pilas incluir al menos 10 pilas de reserva o

cargador de baterias en caso de cotizar con baterias

Boqilla protectora con , desechable 600 unidades con

>1 oma de fijacién como minimo.*

52 Cepillo de limpieza desechable 150 unidades, como -~
) minimo* ,

53 Cepillo para citologia 50 unidades, como minimo.*

5.4 Vilvulas para biopsia 300 unidades como minimo.*
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5.5 Pinza para biopsia desechable 300 unidades como
) minimo.*

5.6 Maleta de transporte y rack de sujecion del equipo con

) sistema de seguridad*

5.7 Comprobador de impermeabilidad.*

5.8 Vilvula de succién 300 unidades como minimo*

Impresora Laser Color, volumen de impresién 100 a 150

5.9 estudios mes, con provision de insumos (papel y téner) para
cubrir las impresiones.*

*Pl regas de insumos

Las entregas serdn fraccionadas en partes iguales durante los
24 meses de duracién del contrato. A la firma del contrato
serdn requeridos el 15% del total adjudicado de los insumos
que aseguren la funcionalidad del Broncofibroscopio adulto,
junto con | uipos al momento entrega.

Item 2: Broncofibroscopio pediitrico

; . bl i
Descripcidn general: equipo disefiado para el tratamiento de deficiencias

11 respiratorias agudas y exploraciones rutinarias, asi como para realizar
biopsias pulmonares peri bronquiales en pacientes pediatricos

1.2 Marca:

1.3 | Modelo:

1.4 | Origen:

1.5 Direccion web del fabricante

1.6 | Normas de calidad especificas: FDA y/o CE al menos alguna de ellas
1.7 Norma de calidad General: ISO 13485
O

2.1.1 | Profundidad Visual 3 — 50mm, como minimo.
2.1.2 | Campo de Vision 90 a 120°

31 Diametro exterior del tubo de inserciéon 3 mm a 4mm

3.2 Diametro del canal de trabajo 1 a 2mm

Rangos de angulacién 180° arriba y 120° abaje,(+/-20° en ambas
direcciones) )

3.4 | Longitud de trabajo de 500 a 620mm.

3.5 | Longitud total del tubo de insgecién 800mm o mayor

3.6 | Indicacién de distancia aloJargo de la longitud de trabajo

33

4.1 Fuente de luz portatil
4.2 | Tecnologia LED
4.3 | Para uso con pilas'6 baterfas recargables

4.4 | Conexién diregta al broncofibroscopio, sin cables de luz

45 Autonomialde las pilas o baterias recargables: no menor a 90 minutos para
' use eonfinuo

46 Ef ¢caso de cotizar con pilas incluir al menos 10 pilas de reserva o cargador

de baterdas en caso de cotizar con baterias

Boquilla protectta con goma, desechable 500 unidades con goma de
fijacién como minimo.*
5.2 [ Cepillo de limpieza desechable 100 unidades, como minimo*

5.3 | Cepillo para citologia 50 unidades, como minimo.*

54 | Valvulas para biopsia 200 unidades como minimo.*

5.5 | Pinza para biopsia desechable 200 unidades como minimo.*

5.6 Maleta de transporte y rack de sujecion del equipo con sistema de

) seguridad

5.7 | Comprobador de impermeabilidad.

58 [ Valvula de succién 200 unidades como minimo*

5.9 Impresora Laser Color, volumen de impresion 100 a 150 estudios mes,
) con provision de insumos (papel y téner) para cubrir las impresiones.*
*Plan de entregas de insumos.

Las entregas seran fraccionadas en partes iguales durante los 24 meses
de duraci6n del contrato. A la firma del contrato seran requeridos el 15%

del total adjudicado de los insumos que aseguren la funcionalidad del ) \\
Broncofibroscopio pediétrico, junto con los equipos al momento de la |
entrega. Ll \\
\
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ITEM N°3 - ESPIROMETRO

Descripcion general: espirdmetro versatil, multitarea, ideal para un
diagnéstico temprano y preciso de las enfermedades respiratorias

11 como (EPOC, ASMA, CONTROL POS COVID, FIBROSIS
PULMONAR)

1.2 Marca:

1.3 Modelo:

1.4 Origen:

1.5 Direccion web del fabricante

16 I\]Ilormas de calidad especificas: FDA y/o CE al menos alguna de
ellas
Norma de calidad General; 1SQ 13485

1.7 Normativa: QLI 2012 Global Lung Function Initiative

Capacidad de monitorizar, revisar, almacenar e imprimir con

21 facilidad en una PC

22 Debe contar con incentivos audiovisuales para pacientes
) pediatricos.

23 Capacidad de descargar la informacién a una estacién de trabajo
) mediante software que permita revisar las historias clinicas.

2.4 Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD

2.5 Alimentacién a través de puerto USB

2.6 xactitud: in no iv. I, 2012 0 AT

2.7 Rango de volumen: 0-10 litros o mejor

2.8 Rango de flujo: +/-10 litros/segundo o mejor

29 Software: compatible con Windows tltima generacién

210 Parimetros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF25)

FEF50, FEF25/75 PIF, SVC ERV, IRV, VTyMVV

Incentivo audiovisual para pacientes pe

Procesador ultima generacién

Disco Duro: 1 Tera

Memoria RAM: 1 G o superior

32 Monitor 18 a 24 pulgadas
33 Sistemas operativos ultima versiof:
’ Respaldo de instalacién de software
Posibilidad de conexidn a impresoras de chorro de tinta y liser.
34 Conexién a internet engtiempo real para telemedicina y

actualizacién de softwafe

Maleta de transposte

4.1
42 Jeringa de«calibracion del espirometro de al menos 2,5
litros.*
43 Boquillas desechables para espirometria, 12.000 unidades,
) minimo.*
Transductores de flujo desechables para espirometria, 24
4.4 . .
unidades minimo*
45 Filtros antibacterianos para espirometria, 6.000 unidades
) minimo*
4.6 Click nasal, 24 unidades como minimo. *
Impresora Liser Color, volumen de impresién 500 a 600
4.7 estudios mes, con provisién de insumos (papel y téner) para

cubrir las impresiones*.

*Plan de entregas de insumos.
Las entregas seran fraccionadas en partes iguales durante los
24 meses de duracién del contrato. A la firma del contrato

seran requeridos el 15% del total adjudicado de los insumos
que ascguren la funcionalidad del ESPIROMETRO, junto
con los equipos al momento de la entrega.
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3. Enla Seccidn de Condiciones Contractuales, en Formas y Condiciones de Pago, se realiza la
siguiente modificacidn:

Donde dice:

Para el segundo pago de 30% con la presentacion del Acta de Conformidad del Primer Afio de
Mantenimiento.

Debe decir:

Para el segundo pago de 35% con la presentacién del Acta de Conformidad del Primer Afio de
Mantenimiento.

Los demds datos no modificados en la presente Modificacion Parcial permaneceniinvariables.-
.,

N,




A Ry T T T T W T O YNy
- —y fpen Ea

STIT

PARAGUAI 5y GOBIERNO ne
REKUAIX PARAGUAY

G er
AETITES T 0 PREVISION BLICIAL,

LMCN N° 10/24 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE
NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

ACLARACION N° 1
Asuncién, de Octubre de 2024.
AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS
PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, se realizan las siguientes
aclaraciones a las consultas realizadas por los potenciales oferentes:

CONSULTA N° 1

Titulo: Formas y condiciones de pago.

Consulta

Para el segundo pago de 30% con la presentacion del Acta de Conformidad del Primer Afio de Mantenimiento.
Favor verificar, deberia ser 35%

Respuesta: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N°2

Titulo: Formas y condiciones de pago

Consulta

Solicitamos modificar la forma de pago ajustando al sistema tradicional utilizado por el IPS: Contratista podra

solicitar el cobro del 94 % del monto estipulado en el contrato cuando cuente con el Acta de Reeepcion Provisoria
de los Bienes. El 6% restante sera abonado en dos afios conforme la garantia: 3% el primer afio previa presentacion
de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato emitido por el Administrador dehcontrato. 3% el segundo
afio previa presentacion de Acta de Recepcion Final emitido por el Administrador del Contrato. La forma de pago
estipulado implica costos adicionales que deben ser considerados al momento de la-cotizacion, los cuales elevarian
innecesariamente el precio final ofertado y que superarian los referenciales fijadossaminimamente en un 30%, por la
financiacion que deberia buscar el potencial oferente.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliegode Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N°3

Titulo: Precios estimados

Consulta

Solicitamos a la convocante volver a analizar los precios de referencia debido al nuevo método de pago establecido
en el PBC. Esta variante no fue informada al momento de’solicitar los precios de mercado, como tampoco la
cantidad de accesorio a incluir

Respuesta: El oferente debera ajustarse a los Datos"Cargados en el SICP.

CONSULTA N° 4

Titulo: Especificaciones Técnicas: Aecesorios - ftems 1,2y 3

Consulta

ACCESORIOS (por equipo por 24\meses segun cronograma de entrega) Solicitamos aclarar a que se refieren con
24 meses, los accesorios deberfan ser entregados con los equipos.

Respuesta: El Oferente debers-remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTAN°S

Titulo: Especificacionés Técnicas - [tem 1, item 2 e item 3

Consulta

ACCESORIOQS (por equipo por 24 meses segun cronograma de entrega) Solicitamos ajustar las cantidades al
precio estimado ya que no se ajustan a los precios de mercado

Respuesta: El oferente debera ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA N° 6

Titulo: Especificaciones Técnicas - ftem 1

Consulta

5.9 Impresora Laser Color, volumen de impresioén 100 a 150 estudios mes, con provision de insumos (papel y toner)
para cubrir las impresiones Favor excluir este elemento, considerando que no es un accesorio del broncoscopio.
Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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CONSULTAN°7

Titulo: Especificaciones Técnicas - ftem 2

Consulta

5.9 Impresora Laser Color, volumen de impresién 100 a 150 estudios mes, con provisién de insumos (papel y toner)
para cubrir las impresiones Favor excluir este elemento, considerando que no es un accesorio del broncoscopio.
Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTAN°8

Titulo: Porcentaje de multas

Consulta

Considerando ¢l alto valor de los equipos, solicitamos considerar el porcentaje de multas en: 0,05%
Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 9

Titulo: Especificaciones Técnicas - ftem 3

Consulta

1.7 Normativa: GLI 2012 Global Lung Function Initiative (GLI) ;Se podria cotizar Normativa: GLI 2012 Global
Lung Function Initiative (GLI) o ATS 1994?

Respuesta: El Oferente deber remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones ltima Versién.

CONSULTA N° 10

Titulo: Especificaciones Técnicas - item 3

Consulta

2.6 Exactitud: segtin normativa GLI, 2012 ;Se podria cotizar segin Normativa: GL12012 0 ATS 1994?
Respuesta: E1 Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y-Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 11

Titulo: item 3 Espirémetro

Consulta

Donde dice: 2.11 Incentivo audiovisual para pacientes pediatrico§, selicitamos diga 2.11 Incentivo audiovisual o

visual para pacientes peditricos
Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 12

Titulo: Sistema de adjudicacion

Consulta

En el resumen de llamado en el punto Adjudicacion y Contrato el sistema de adjudicacion indica que es por el total
de los items, Solicitamos a la Convocante, la,posibilidad de cambiar el sistema de adjudicacion por item, cabe recalcar
que el mercado existen varias empresas,que se dedican solo a un rubro de equipamientos, y de esta manera dara
mayor posibilidad de oferentes

Respuesta: El Oferente debera.remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 13

Titulo: EETT

Consulta

En el item 3 solicitamos a la convocante poder incluir dentro de las especificaciones técnicas estacion de medicion
meteorologica@e’forma automatica y en tiempo real la temperatura, humedad y presion barométrica segun las ultimas
recomendaciones de la ATS/ERS

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 14
Titulo: EETT
Consulta

En el item 3 solicitamos a la convocante poder incluir dentro de las especificaciones técnicas estacién de medicion
meteorologica de forma automatica y en tiempo real la temperatura, humedad y presion barométrica segtin las tiltimas
recomendaciones de la ATS/ERS

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

-




wxmcx.&l 43 GOBIERNO prt
REKUAIX . PARAGUAY

CONSULTA N° 15

Titulo: EETT

Consulta

En el item 3 en el punto 4.1 maleta de transporte, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional ya que los
equipos con transductores fijos no necesitan dichas especificaciones

Respuesta: El oferente deber4 ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 16

Titulo: Periodo de validez de la Garantia de los bienes

Consulta

En el punto Periodo de validez de la Garantia de los bienes solicitan que el El Proveedor garantizara que todos los
bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigiiedad de fabricacién no mayor a 1
(un) afio, comprobable con un certificado de afio de fabricacién emitido por la fabrica y legalizado por el Consulado
del pais de origen. Solicitamos para el Item 3 que este sea solo para el Software de espirometria esto obedece a que
las PC o computadoras suelen ser de otros fabricantes.

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 17

Titulo: EETT

Consulta

En el item 3 en el punto 4. ACCESORIOS (por equipo por 24 meses segin cronograma dentrega), solicitamos
aclarar si todos los puntos 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6- y 4.7 serian las cantidades por 24 meses?Onlas cantidades que
figuran en los subpuntos ya son por los 24 meses, de ser asi el precio referencial son gorrectas y si debemos de
multiplicar las cantidades por 24 meses el precio referencia queda muy por debajo a lo.publicado.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y\Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N° 18

Titulo: Garantia de los bienes

Consulta

En una parte del pliego dice: El plazo de validez de la garantia de los biénessera el siguiente: El Proveedor garantizara
que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos\y sin uso, con una antigiiedad de fabricaciéon
no mayor a 1 (un) afio, comprobable con un certificado de afio de’fabriCacién emitido por la fabrica y legalizado por
el Consulado del pais de origen. Solicitamos al Convocante,que sea excluida la exigencia de ser legalizado por el
Consulado del pais de origen. Ademas de ser costosa, demora'mucho tiempo.

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 19

Titulo: Garantia de los bienes

Consuita

En una parte del pliego dice: El plazo d€'validez de la garantia de los bienes sera el siguiente: El Proveedor garantizara
que todos los bienes suministrados”en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigiiedad de fabricacion
no mayor a 1 (un) afio, comprobable-con un certificado de afio de fabricacion emitido por la fabrica y legalizado por
el Consulado del pais de origen: Solicitamos al Convocante que permita la presentacion con una antigiiedad de
fabricacién no mayor a 2 {(dos) aiios.

Respuesta: El oferente deber ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N°20

Titulo: Condiciones de pago

Consulta

En una parte del pliego dice: La contratista deberd presentar todos los documentos en el Departamento de

Electromedicina, correspondientes a los Mantenimientos Preventivos, habilitard para la elaboracién del Acta de
Conformidad del Primer Afio de Mantenimiento para el pago del 35%. Solicitamos al Convocante que los pagos sean
de la siguiente manera: 94 % del monto estipulado en el contrato cuando cuente con el Acta de Recepcidn Provisoria
de los Bienes. El 6% restante ser4 abonado en dos afios conforme la garantia: 3% el primer afto previa presentacion
de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato emitido por el Administrador del contrato. 3% el segundo
afio previa presentacion de Acta de Recepcion Final emitido por el Administrador del contrato.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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CONSULTA N° 21

Titulo: Precio Referencial

Consulta

Precio Referencial del item 3 Espirdmetro Solicitamos elevar el precio referencial del item 3 Espirometro debido a
la gran cantidad de accesorios adicionales que se solicitan y que no han sido tenidos en cuenta para fijar dicho precio
referencial.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA N°© 22

Titulo: Sistema de adjudicacién

Consulta

Sistema de adjudicacion por el total Solicitamos al Convocante que por sea por item. Para la fijacién de precios,

ninguna empresa cotizé los tres items, por lo que a la hora de presentar oferta existe el riesgo que ninguna empresa
se presente.
Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 23 ’
Titulo: ITEM N°3 - ESPIROMETRO

Consulta
Donde dice: Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD Solicitamos se permita”adecuar de la

siguiente manera: Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD o sinfilaresde acuerdo a
terminologia del fabricante.
Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 24

Titulo: ITEM N°3 - ESPIROMETRO

Consulta

Donde dice: Parametros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF25, EEES0, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV,

VT y MVV Solicitamos se permita adecuar de la siguiente manera: Pardmetros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6,
PEF, FEF25, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV, VT y MVV, ovsimilares de acuerdo a terminologia del
fabricante.

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases.y'Condiciones.

CONSULTA N° 25

Titulo: ITEM N°3 - ESPIROMETRO

Consulta

Donde dice: Transductores de flujo, para gspirometria, 24 unidades minimo Solicitamos se permita adecuar de la
siguiente manera: Transductores de flujo, para gspirometria, 24 unidades minimo o Turbina 24 unidades minimo. De
acuerdo a terminologia del fabricante.

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 26
Titulo: ITEM N°3 - ESPIROMETRO
Consulta
Donde dice: Transdictores de flujo, para espirometria, 24 unidades minimo. Solicitamos aclarar si estos son
descartables o reufilizables. Teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de transductor/turbina, el costo total del
equipo puede variaren gran medida.

" Respuestd: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N° 27

Titulo: Sistema de adjudicacién

Consulta

Solicitamos a la convocante sea cambiado el sistema de adjudicacién a Por Item, teniendo en consideracién que
habria proveedores que no cuentan con el grupo de equipos completo solicitado, y con el fin de dar oportunidad a la
participacion de mas oferentes por cada item y recibir asi mejores ofertas.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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CONSULTA N°27

Titulo: Precio Referencial

Consulta

Para el item 3 Espirémetro se solicitan bastante cantidad de accesorios adicionales, y el precio referencial no cubriria
estos, por lo que estos no han sido tenidos en cuenta para fijar dicho precio, por lo cual se solicita aumentar el precio
referencial del item mencionado.

Respuesta: El oferente debers ajustarse a los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA N° 28
Titulo: Para las condiciones de pago

Consulta
Solicitamos al Convocante que los pagos puedan darse de la signiente manera: 94 % del monto estipulado en el

contrato cuando cuente con el Acta de Recepcion Provisoria de los Bienes. El 6% restante sera abonado en dos afios
conforme la garantia: 3% el primer afio previa presentacion de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato
emitido por el Administrador del contrato. 3% el segundo afio previa presentacién de Acta de Recepcion Final emitido
por el Administrador de! contrato.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N°29

Titulo: Garantia de los bienes

Consulta

El pliego solicita que, E1 Proveedor garantizara que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos

y sin uso, con una antigiiedad de fabricacién no mayor a 1 (un) afio, comprobable con un certificado de afio de
fabricacién emitido por la fabrica y legalizado por el Consulado del pais de origen4S€ solicita permitir Declaracion
Jurada que garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato~son nuevos y sin uso, con una
antigiiedad de fabricacion no mayor a 2 (dos) afios.

Respuesta: El oferente deber4 ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones,

CONSULTA N° 30

Titulo: Garantia de los bienes

Consulta

En el pliego pide en un apartado garantizar que todos los bienes ‘stministrados en virtud del Contrato son nuevos y

sin uso, con una antigiledad de fabricacién no mayor a 1 (un) afio, comprobable con un certificado de afio de
fabricacion emitido por la fabrica y legalizado por el Consulado del pais de origen. Caber mencionar que este tipo de
documento tiene un alto costo y un tiempo de demora por tener que ser legalizado por el Consulado del pais de origen.
Por lo expuesto solicitamos que este requerimiento/&ed excluido, o bien solicitado de la siguiente forma: Declaracion
Jurada que garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una
antigiiedad de fabricacion no mayor a 1 (un).afio.

Respuesta: El oferente debera ajustatse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 31

Titulo: ESPIROMETRO

Consunlta

Dentro de las especificaciones técnicas del item 3 espirémetro se solicita cuanto sigue: Pruebas: FVC, FEV1, SVC,

MVV, FEF25/75, PRE y Post BD. Se solicita poder presentar terminologia segin cada fabricante, a fin de no cerrar
las especificaciones:
Respuesta: Eloferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 32

Titulo: ESPIROMETRO

Consulta

Dentro de las especificaciones técnicas del item 3 espirémetro se solicita cuanto sigue: Pardmetros: FVC, FEVI,

FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF2S, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV, VT y MVV. Se solicita poder presentar

terminologia/abreviatura segiin cada fabricante, a fin de no cerrar las especificaciones.

Respuesta: El oferente deberi ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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CONSULTA N° 33

Titulo: ESPIROMETRO

Consulta

Para el accesorio solicitado: Transductores de flujo, para espirometria, 24 unidades minimo Se solicita permitir
cotizar con la siguiente termino: Transductores de flujo/ Turbina, para espirometria, 24 unidades minimo
Respuesta: El Oferente deberd remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N° 34

Titulo: ESPIROMETRO

Consulta

Transductores de flujo, para espirometria, 24 unidades minimo. Solicitamos especificar que este insumo debe ser
descartable.

Respuesta: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.
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