Instituto de Previsién Social Acta N° 008/2025 de fecha 13 de febrero de 2025

Consejo de Administracién .
RESOLUCION C.A. N° 008-028/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 2; Y LA MODIFICACION
PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 1192024 <“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE
LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 227/2025,r€¢epcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 12 de febrero de 2025, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que ‘remitié el Memorando
DOP/DLI1/N° 0081/2025, de fecha 11 de febrero de 2025, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestién de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrdtaciones, por la que se eleva a
consideracion de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprobacion de la Aclaracion N° 2 y la
Modificacién Parcial al Pliego de Bases y Condicionessyde la Licitacion Publica Nacional N°
119/2024 “ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS
A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL, BEPARTAMENTO LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE(LA.DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS
DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N° 453.868; y

CONSIDERANDO: Que, Aclaracién N*2 y Modificacion Parcial, representan aclaraciones y
modificaciones realizadas sobre lastbases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de las
consultas realizadas por los potenciales oferentes, las respuestas suministradas (remitidas a
través de Correo Electronico, Institucional), que son de exclusiva responsabilidad de la
Direccion de Apoyo y Servieios;

Por tanto, en uso de sus\atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracién N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional N° 119/2024 “ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORA’IFORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARAALOS SERVICIOS DEL

FDO.: DR. JORGE MAGNO BR'TEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NUNEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién

kI presente instrumento es de caracter pablico, garantizando la transparencia de la gestién pﬁbli& Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentaci6n legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE
LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N°
453.868, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria Interina del
Consejo de Administracién y las areas técnicas respectivas, que consta de 11 (once) fojas
y se adjunta a la presente Resolucion.

Aprobar la modificacion parcial al Pliego de Bases y Condiciones dela Licitacion Publica
Nacional N° 119/2024 “ADQUISICION DE REACIIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA«DOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE
LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N°
453.868, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendade’por la Secretaria Interina del
Consejo de Administracion y las areas técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) fojas y
se adjunta a la presente Resolucion.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento,y Logistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la-integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada gara-/el tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

4°)  Comunicar a quienes correspofida. y archivar.
SC/mgjjo.- .. '

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ-ACOSTA, PRESIDENTE .

DR. CARLOS ALBERTO PERETRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANAN\CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MG. C.P. GRACIELA NUNBZ. Secretaria Interina del Consejo de Administracién
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El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion piiblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 22
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS
LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEPENDIENTE DE LA
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”
ID: 453868

ACLARACION N°2

Asuncion, de febrero de 2025.
AL OFERENTE:

Con relacién al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A COMODATO
PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

- DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL”, se
realiza la siguiente aclaracion a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferenfe/es:

CONSULTA 44 - LOTE 8, ITEM 31

Se solicita amablemente a la entidad convocante, con el fin de fomentar la libfe ‘e0mpetencia, que se separe el item
31 del lote 8 (tiras reactivas de orina) y se establezca como un lote inico para dicho reactivo.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de'Bases y Condiciones.
CONSULTA 45-LOTE 8

Se solicita amablemente a la entidad convocante, con el fin' de-fomentar la libre competencia, aceptar un equipo
integrado de quimica e inmunologia totalmente automatizado, con un rendimiento de 750 pruebas por hora en
quimica y 120 pruebas por hora en inmunologia.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 46 - LOTE 1 ITEM 1 AL 30

Requerimiento de Controles y calibradores a bordo refrigerados

Se solicita a la convocante modificar’y/o eliminar el requerimiento solicitado de controles y calibradores a bordo
refrigerados; ya que la misma\limita ampliamente la participacion de los oferentes.

Respuesta: El oferentedeberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 47 ALOTE 1 ITEM 26

Aclaracion sobre analizador para dosaje de calcio idnico

Se solicita a la convocante aclarar: si es necesario que el analizador para dosaje de calcio idnico debe poseer interfaz
bidireccional

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 48-LOTE 2 ITEM 2 AL 4-11 AL 16-20 AL 22

Se solicita a la convocante modificar la caracteristica: “dispensar las muestras con punteras descartables para evitar,
contaminacion por arrastre”, ya que la contaminacion por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficiente
de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participacién de oferentes.

=
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ”.T'Ef*‘al
Consulta 49 - LOTE 2 ITEM 2 AL 4-11 AL 16-20 AL 22- 2° auto analizador de inmungdanalisis ; ’>§3 '

i S04
Para el equipo auto analizador de inmunoanélisis quimioluminiscente; es una caracteristicd excluyente que el mismo 5—"'5*“
sea un “sistema abierto y continuo™? Se podria aclarar a que se refiere especificg Ya que la mayoria de los

auto analizadores de inmunoana son sistemas cerrados.
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Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 50-LOTE2ITEM 1-SAL 10-17 AL 19 SEROLOGIA - MARCADORES VIRALES

Debido a que las determinaciones: HIV 1/2 Antigeno (Ag) p24 y Anticuerpo (Ac), Hepatitis B (HBs Ag.) y (Anti
Core Total), Hepatitis C Anticuerpo (Ac), Chagas (Ac) y Sifilis (Ac). Herpes I'y I1 IgG/ IgM (deben ser de la misma
marca), podrian las mismas ser realizadas todas en un equipo de soporte por metodologia Quimioluminiscencia?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 51 - LOTE 2 ITEM 23 Y 14 EQUIPO DE SOPORTE

Se solicita a la convocante aceptar equipo de soporte que pueda realizar una de las determinaciones por metodologia
de ELISA

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 52 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 DISPENSAR LAS MUESTRAS CON_ PUNTERAS
DESCARTABLES

Se solicita a la convocante modificar la caracteristica: “dispensar las muestras con punteras descartables para evitar
contaminacion por arrastre”, ya que la contaminacion por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes
de lavado de sondas, esto de manera a permitir mayor participacion de oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de*Bases y Condiciones.

CONSULTA 53 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 MODIFICAR Y/O_ ELIMINAR EL REQUERIMIENTO
SOLICITADO DE CONTROLES Y CALIBRADORES-2

Se solicita a la convocante modificar y/o eliminar el requerimiento solicitado de controles y calibradores a bordo
refrigerados; ya que la misma limita ampliamente la participacion de los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 54 - LOTE 2 ITEM 23 Y 24 EQUIPO DE SOPORTE

Se solicita a la convocante aceptar equipo de soporte que pueda realizar una de las determinaciones por metodologia
de ELISA

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 55 - TODOS ROS LOTES - CONTROLES

Especificar las acreditationes que requiere el proveedor de controles Internos y Externos.

Respuesta: Se aclaraque son esquemas de Calidad que estén acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17043/2023,
que cumplar'.con.sus alineamientos.

CONSULTA 56 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

Especificar caracteristicas técnicas de los controles externos, tipo de matriz, frecuencia de reporte, Inductores
estadisticos minimos.

Respuesta: Requisitos técnicos: Matriz con caracteristicas de estabilidad y homogeneidad de acuerdo a la
necesidad de cada lote; Rigurosidad Estadistica: cin inductores de evaluacion del desempefio: SDI (Zscore),
Target Score ( TS), % DESV, INCERTIDUMBRE, Medidas acumulativas, GRAFICOS EN TIEMPO REALY
ACUMULADOS.

CONSULTA 57 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

La convocante aceptaria la suscripcion a un Programa de Evaluacion Externa de la Cdlidad mundialmente
reconocido cuyo fabricante esta acreditado con la lSO 13485 2003 e ISO 17043 2010 of cual provee materiales
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Respuesta: Se aclara que se aceptardn Programas de Evaluacion externa de la Calidad que estén acreditados
por los alineamientos de la 1SO/ IEC 17043/2023 'y la ISO/IEC 17043/2010, cuya matriz se adapte a las
necesidades de cada lote.

CONSULTA 58 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES
Especificar caracteristicas del Software de gestion de datos crudos de Control de Calidad Interno.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 59 - TODOS LOS LOTES - CONTROLES

La convocante aceptaria que el enrolamiento al programa de evaluacion externa se lleve a cabo dentro de los 30
dias de adjudicacién y obviar dicho plazo para la entrega de materiales atendiendo a los tiempos usuales de
importacion.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 60 - A.1- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOS ANALIZADORES
DE QUIMICA

Se solicitan equipos de 1200 Det/Hora de quimica + ISE de 600Det/hora, por lo.que'se podrian realizar 1200
det/Hora de ISE con ambos equipos, atendiendo que diariamente no llegan a 1200, electrolitos, se podria ofertar
equipos de 300Det/Hora de ISE para liberar la participacion a otras marcas?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 61 - LOTE 1 ITEM 1 AL 31 CENTRIFUGA CON VELOCIDAD DE 500 A 4500 RPM

Se podria aceptar centrifuga con velocidad de 500 a 4500 RPM, eoniyrotor intercambiable; fijo u oscilante para tubos
de 15 ml?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 62 - LOTE 2 ITEM 1 AL 24 CENTRIFUGA CUYA VELOCIDAD DE ROTOR MAXIMA
SEA DE 4500 RPM

Se solicita a la convocante aceptar centrifuga cuya velocidad de rotor maxima sea de 4500 rpm
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 63 - LOTE 7 ITEM 1 AL 24 CENTRIFUGA CUYA VELOCIDAD DE ROTOR MAXIMA
SEA DE 4500 RPM

Se solicita a la convoGante aceptar centrifuga cuya velocidad de rotor maxima sea de 4500 rpm
Respuesta: ElVoferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA64-1OTE 1

Médulo ISE para Quimica Clinica, por favor aclarar a qué tipo de muestras se refieren con liquidos Serosos

taciones
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Respuesta: Se aclara que son liquidos corporales que derivan del plasma: pleural, pericdrdica y peritoneal.

“da Co

CONSULTA 65-LOTE 1

procesamiento de 400 determinaciones/hora
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 66 - LOTE 2

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basgs'y C /t ici
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CONSULTA 67-LOTE 2

Para la determinacion de Dengue, se podria ofertar la determinacion por ELISA de captura de anticuerpos IgM, que
es la técnica de tamizaje recomendada por OPS/OMS para la vigilancia serolégica de Dengue.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 68 - LOTE 7

Podria ofertarse equipo con sondas de muestras en lugar de punteras desechables, con el fin de optimizar el pipeteo
y reducir la produccion de residuos.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 69 - LOTE 8 ORINA

Software de reconocimiento automatico de particulas presente en la orina.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condicighes,
CONSULTA 70 - LOTE 8 ORINA

Se solicita a la convocante, aclarar la muestra especifica referida como “otros Fluidos corporales”
Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.
CONSULTA 71 -LLOTE 9

En caso de no contar con controles de calidad de la misma marca«dereactivos, permiten el uso de controles internos
de tercera opinion?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido’én el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 72 -1LOTE 9

- La convocante aceptaria un equipo automatizado-dé velocidad min 60 muestras/ hora?
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 73-1LOTE 9

La convocante aceptaria un equipd.automatizado con capacidad de carga de muestras: minimo 20 muestras a bordo?
Respuesta: El oferente deberd.ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 74 - LOTE9

Con respecto a.alespecificacion: En caso de necesitar un equipo soporte por metodologia de coagulacion para el
item 3, debe de‘tener la capacidad suficiente que permita la entrega de los resultados en el dia; podrian por favor
especificar la capacidad minima requerida?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ratar

CONSULTA 75 - 3.ILOTE REACTIVOS E_INSUMOS PARA LA SECCION SEROLOGIA DHE®
SERVICIO DE BIOQUIMICA CLINICA: MARCADORES INMUNOLOGICOS - GRUPO LOTE 3

Se podria ofertar el reactivo del item 7, con la denominacién de Anti RNP, método CLIA, aclarando que enfsl;d;

nerativade Cont

. . o . . ., . . AL~ By g
inserto del reactivo se menciona que dicha denominacion ( Anti RNP) corresponde al SnRNP -c, cumpliendo ¢ *{; < (S%
todas las especificaciones del uso diagnéstico al cual esta referido el reactivo solicitado GE*X /

Respuesta: Se aclara que si se podria ofertar

TN

I
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CONSULTA 76 - CONSULTA LOTE 4- SECCION IFI

Se podria ofertar un equipo totalmente automatizado, desde la preparacion de la¢ laminas de IFL, con dilucion
automatica de las muestras y dispensacion automatica del medio de montaje, pafy/ser observadas en un equipo con
microscopio automatizado, integrado al modulo de preparacion de lamina
resolucion de las i 1magenes y caamdad de auto tltulo

avés de un middleware, con alta
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Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 77 - LOTE 7 ITEM 1 AL 23 MODIFICACION DE CAPACIDAD DE REACTIVOS A
BORDO

Se solicita a la convocante modificar el requerimiento: Capacidad de reactivos a bordo: minimo 50 (cincuenta) por
cada equipo; ya que el listado de determinaciones del lote cuenta con 25 pruebas; Se solicita reducir a como minimo
25 posiciones por cada equipo. Esto para dar lugar a mayor cantidad de oferentes y no cerrar las especificaciones
técnicas.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 78 - LOTE 8 ITEM 1 AL 30 EQUIPO INTEGRADO CON MODULO ISE

Se solicita a la convocante admitir equipo integrado con médulo ISE para la determinacion de Electrolitos, ya que
ICT integrado es cardcteristico de una marca en especifico, limitando la participacion de potenciales oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciofies,

CONSULTA 79 - LOTE 8 ITEM 11 ANALIZADOR PARA DOSAJE DE CALCIQTONICO

Se solicita a la convocante aclarar: si es necesario que el analizador para dosaje decaleio i6nico debe poseer interfaz
bidireccional

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases'y Condiciones.

CONSULTA 80 - LOTE 8 ITEM 31 EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA URIANALISIS

Se solicita a la convocante aceptar tres equipos automatizados-pata urianalisis: se podria ofertar tres equipos de
menor velocidad (180 test/hora para el médulo de quimica; 80xTest/hora para el médulo de sedimento), de manera
a compensar la velocidad solicitada?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones..

CONSULTA 81 - LOTE 8 ITEM 31 COLORY LA TURBIDEZ SEAN MEDIDOS EN EL EQUIPO

Se solicita a la convocante aceptar que el celor'y la turbidez sean medidos en el equipo y no por la tira reactiva.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 82 - LOTE 10 ITFTEM 1 RENDIMIENTO PROMEDIO A 60 A 120 FROTIS POR HORA

Se solicita a la convocantewriedificar: el rendimiento promedio a 60 a 120 frotis por hora, ya que esto permite ofertar
equipo con mayor rendifnierto.

Respuesta: Se aclara gue la especificacion técnica indica el rendimiento promedio por hora, por lo tanto se puede
ofertar un equipo.con mayor rendimiento.

CONSULTA 83 - LOTE 1 ITEM 23 ACARACION DE DETERMINACION MICROPROTEINA

Se solicita la convocante aclarar: La determinacién Microproteina, se refiere a microalbiimina?

Respuesta: Se aclara que Microproteina se refiere a proteinas en LCR y Orina.

CONSULTA 84 - LOTE 2 ITEM 23 DETERMINACION DENGUE IGG POR METODOLOGIA ELISA 4 g
Se solicita a la convocante acpetar realizar la determinacion DENGUE IgG por metodologia ELISA E

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 85 - LOTE 2 ITEM 24 DETERMINACION DENGUE IGM POR MEAODOLOGIA ELISA
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CONSULTA 86 - LOTE 7 ITEM 24 DETERMINACION IGE POR METODOLOGIA
TURBIDIMETRICA

Se solicita a la convocante permitir realizar la determinacion IgE por metodologia Turbidimétrica mediante un
equipo de soporte.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 87 - LOTE 8 ITEM 26 REACTIVO DE PCR ULTRASENSIBLE

Se podria ofertar: Reactivo de PCR Ultrasensible?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 88 - LOTE 12 ITEM 1 LISTADO DE PATOGENOS SOLICITADOS

Se solicita a la convocante aclarar el listado de patogenos solicitados
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciopes.

CONSULTA 89 - LOTE 8 ITEM 23 ACLARACION: LA DETERMINACION MICROPROTEINA

Se solicita la convocante aclarar: La determinacion Microproteina , se refiere a mi¢foalbimina?
Respuesta: Se aclara que microproteina se refiere a proteinas en LCR y Orina.

CONSULTA 90 - LOTE 7 ITEM 25 EQUIPO DE SOPORTE PARA REALIZAR LA DETERMINACION
CCP POR METODOLOGIA QUIMIOLUMINISCENCIA

Se solicita a la convocante aceptar un equipo de soporte para realizar la determinacion CCP por metodologia
quimioluminiscencia, o en todo caso trasladar esta determindgiorn.al lote de marcadores inmunoldgicos, ya que la
misma no corresponde a hormonas y marcadores tumordles.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 91 - LOTE 12

Se solicita a la convocante considerar la tecriologia de PCR multiplex, sin requerimiento de que sea una PCR
multiplex anidada, teniendo en cuenta{de.que solamente el equipo de la marca Biomerieux trabaja con tecnologia
de PCR multiplex anidada. Ademassg solicita poder aceptar software intuitivo ya sea en idioma inglés o espafiol.

Respuesta: El oferente deberd ajistarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 92 - LOTE 12 ITEM 1 EQUIPO CON METODOLOG{A PCR MULTIPLEX

ANIDADA infplica-mayor tiempo de reaccion.
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Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 93 - LOTE 8; ITEMS 31 (TIRAS REACTIVAS DE ORINA)

Se solicita a la convocante separar, el ftem 31 en un lote diferente al lote 8, considerando que se pueden obten '
mejores ofertas propiciando la participacion de mas oferentes, y teniendo en cuenta el histdrico de otras licitaciones>;
claramente este {tems podria realizarse en un lote aparte para Tiras reactivas de orinas. :

- Ogerst

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 94 - LOTE 3 EETT

Permitira la convocante ofertar equipo con reactivo monotest método Elisa, Con capacidad de procesamiento hasta
30 muestras por hora.

Test precalibrados. Cartuchos identificados por codigo de barras donde se in

ye todos los reactivos necesarios
para cada test.

Sistema de control de calidad integrado al software del equipo.
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Posibilidad de programar mas de 20 test diferentes, con procesamiento de hasta 30 determinaciones por corrida.

Que permita el procesamiento en simultineo de las determinaciones solicitadas en un sistema totalmente
automatizado por el método de ELISA

Volumen de muestra minimo requerido para procesar: 20 ul. Sensor de nivel de liquidos y detector de coagulos.
Con interfaz bidireccional con conexién al LIS

Dos independientes sondas para evitar contaminacion por arrastre

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 95-LOTE 7

Se solicita en el PBC lo siguiente: “con capacidad de mantener a los mismos refrigerados a bordo Controles y
calibradores”, solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito ya que limita la participacion de
oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y CondiCiones.

CONSULTA 96 - LOTE 8

Se solicita en el PBC lo siguiente: “ICT para la determinacion de electrolitos™

Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar un equipo conamodulo ISE ya que dicha caracteristica
solicitada limita la participacion de oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliega de Bases y Condiciones.

CONSULTA 97-LOTE 8

Se solicita en el PBC lo siguiente: “Debe permitir la diferenciacion de eritrocitos intactos y lisados, evitando errores
de medicién provocados por polvo, escaso volumen de muestra o error en la colocacion de la tira reactiva, para
asegurar resultados fiables”, solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito ya que limita la
participacion de oferentes

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo"establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 98- LOTE 8

Se solicita en el PBC lo siguiefites "Equipo ion selectivo para determinacion de Ca ++ i6nico con interfase", pero
en los items solicitados ne_Se eéncuentra al Calcio iénico como item del lote, favor aclarar dicha especificacion ya
que no es necesaria pard ¢l uso del analizador con los items solicitados.

Respuesta: Se aclara que el item 25 corresponde a Electrolitos y asociados dentro del cual se incluye al calcio
ionico.

CONSULTA 99-LOTE 8

Requiere: procesamiento de otros fluidos corporales. Nuestra consulta: Resaltando que la metodologia recomendadai2
para realizar fluidos corporales es citometria de flujo, y la metodologia de lectura del equipo de sedimento de la f=:
orina es la microscopia automatizada, solicitamos a la convocante reformular eliminando dicho requerlmlento
considerando que un equipo de hemograma es el instrumento indicado para procesar fluidos corporales o

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 100-LOTE 9

Permitira la convocante ofertar equipo totalmente automatizado método Elisa, y un equipo de soporte para el item B
3?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse stablecido en el Pliego de Bases y Condi {
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CONSULTA 101 - LOTE NRO 1: A- CON RESPECTO A LOS EQUIPO

Con respecto al siguiente punto:

"Velocidad minima de cada equipo: 1.200 determinaciones / hora mas ISE."

Con el fin de promover la participacion de mas oferentes y la posibilidad de mejores ofertas que beneficien al
servicio ,;la convocante aceptaria que los equipos autoanalizadores de quimica tengan una velocidad de 1900
determinaciones/hora con ISE (Quimica 1000 test/hora + ISE: 900 test/hora).?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 102 -1.OTE 9

Permitira la convocante ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacion con capacidad de analisis de 50
test/hora?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 103 -LOTE 1

Consultamos a la Convocante si se podria ofertar un equipo analizador de Quimica de Velocidad minima de cada
equipo: 1200 determinaciones/hora con ISE a modo de aumentar la cantidad de concursantes?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases\y Condiciones.

CONSULTA 104-LOTE 6

Se podria ofertar 6 modulos de inmunologia con velocidad de ‘100, tests/hora, a modo de llegar a la velocidad
solicitada y también a la cantidad de reactivos abordo, sumandotasi-200 tests/hora por sector y también 50 reactivos
abordo. Serian asi 2 modules de inmunologia por cada seetor §olicitado (urgencias , UTI y Serologia).

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 105 -LOTE 7

Se podria ofertar un equipo complerfientario para procesar los item 16, 17 y 24 por Metodologia
Quimioluminiscencia, Electro quimioluminiscencia? Con el fin de dar participacion a mas oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 106 - LOTE 7.

Se podria ofertar un equipo'que utiliza sondas con lavado inteligente para evitar arrastres (smartwash)para aumentar
los posibles competidores:

Respuesta: EVoferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 107 -LOTE 7

dirigido a un solo oferente y para fomentar la libre competencia.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 108 - LOTE 10 1 PARA EL LABORATORO DE HEMATOLOGIA B.3

1 Para el laboratoro de Hematologia B.3: la convocante ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacigg
con capacidad de analisis de 50 test/hora? :

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 109-1LOTE 4

Se indica que el equipo debe ser totalmente automatizado desde el inicio hasta/la lectura; sin embargo,
posteriormente se menciona que la lectura se realiza en un microscopio LED. Se 50 ita aclarar si el equipo que
realiza el proceso es independiente del microscopio LED automatizado. ’
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Respuesta: Se aclara que el microscopio LED se halla incorporado dentro del equipo.
CONSULTA 110 - LOTE 5. PUNTAS DESECHABLES

(Permitiran el uso de equipamientos que utilizan puntas descartables?, cuyo costo no incide en el precio final del
comodato, con las siguientes Ventajas:

1- Se evita contaminaciones por arrastre.

3- Menos uso de agua
4- Menos uso de soluciones de lavado
5- Menos desecho liquido

Respuesta: Se aclara que si se ajusta a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 111 - LOTE 5. PONCHADOR

Para el perforado de papeles de filtro con muestras de pacientes Jaceptara el serviciovunt ponchador de papel de
filtro, incluyendo un software de manejo de muestras, el cual genera una lista de trabajo para el ponchado de papel
de filtro con muestras de pacientes, y que posteriormente comunica via propio middleware con el instrumento
analizador, evitando errores de carga preanaliticos?

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA 112 - LOTE 5. FLEXIBILIDAD MODULAR

Si el instrumento se adapta a diversas cantidades de muestrdshaun de menor cantidad de muestras, y siendo que
solicitan una plataforma robética totalmente integrada cofi jncubadora, agitador, lavadora, extractor de disco y lector
integrado,;sera necesario que tenga médulos integrados como instrumento independiente, en caso de tener menor
cantidad de muestras?

Respuesta: Se aclara que si el equipo ofertado se adapta a diferentes cantidades de muestras no se requieren
mddulos separados de incubador, agitador, lavador, extractor y lector.

CONSULTA 113 - LOTE 5. CARGA CONTINUA REACTIVOS

Cuando solicitan un sistema que ‘facilite la carga de reactivos, ;aceptaran que el instrumento realice dilucién
automatica del liquido de lavade’dentro del instrumento, con opcion de realizarlo desde una linea externa de
alimentacion de agua desionizada, liberando al operador de cargar agua?

Respuesta: El oferente-deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTAA14-TLOTE 8

Modulo lector automatico de tiras reactivas:Solicitamos amablemente a la convocante reformular en lo siguiente $o3 2
con el proposito de evitar inconvenientes al momento de la evaluacion, el parametro solicitado "turbidez" Hf -
considerando que los diferentes fabricantes este mismo parametro mencionan tanto aspecto como turbidez, indicar g
en los siguientes terminos "turbidez o aspecto”, o establecer en la aclaratoria que la convocante considerara el
cumplimiento del parametro en ambos términos !

Respuesta: Se aclara que se considerara ambos términos.

CONSULTA 115 - LOTE 5. DESECHOS

¢En caso de disposicion automatica de desechos liquidos al conectar a una cafieria de desechos externa mediante
una conexion de tubos independientes, sera aceptado por el servicio? §

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condici

CONSULTA 116 - LOTE 5. CARGA CONTINUA PLACAS
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Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 117 - CONDICIONES DE LOS EQUIPO (LOTE 4)

En donde dice: 4. Equipos automatizados son aquellos en los que se coloca la muestra y los reactivos, realizandose
el analisis en forma automética hasta la impresion de los resultados sin que el operador intervenga en ninguna parte
del proceso de medicién. Todos los equipos deben contar con manual de instrucciones en idioma espafiol o traducido
al espafiol si estuviere en otro idioma. El manual de instrucciones debe ser entregado en copia fisica y digital al jefe
de Servicio al momento de la instalacién del equipo.

Se solicita a la convocante considerar que dicho punto no aplique al lote 4, teniendo encuenta el tipo de tecnologia
que se puede ofertar y la integracion por medio de middleware, considerando que el paso previo para la lectura del
microspio automatizado de alta calidad.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 118-LOTE 7

Solicitamos a la Convocante eliminar la nueva especificacién con respecto a los equipos a.ser proveidos donde
piden "punteras descartables". Ya que se puede solicitar sin dirigir a un solo oferertte ¥, que los equipos tengan
lavados especiales a fin de evitar la contaminacién por arrastre.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases'y’ Condiciones.

CONSULTA 119-1LOTE 1

Solicitamos poder ofertar un equipo analizador de Quimica_ cofi\Ve¢locidad minima de cada equipo: 800
determinaciones/hora con ISE a modo de aumentar la cantidad de eorcursantes y fomentar la libre competencia.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en'el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 120-LOTE 7

Se solicita a la convocante modificar la especificacion: “dispensar las muestras con punteras descartables para evitar
contaminacion por arrastre”, ya que la contamina€ion por arrastre puede ser eliminada mediante sistemas eficientes
de lavado de sondas, esto de manera a perthitirjmayor participacion de oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse'a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 121 - LOTE NRO '8: A.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE
URIANALISIS

Con respesto al siguientespunto: " Velocidad: Modo sedimento: 120 pruebas pruebas/hora. Quimica seca: 240
pruebas hora a velocidad constante y Modo combinado (Sedimento + Quimica seca): 120 pruebas/hora.

La convocante’podria aceptar un equipo para el analisis de sedimento de 100 muestras/hora, Quimica seca: 276
pruebas/ hora y'en Modo combinado: 100 muestras/hora.

Con el fin de dar participacion a més oferentes y con la posibilidad de obtener mejores ofertas que beneficien a:,:/
servicio. .

AUV W e.d

DY

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

d8 Contrataciones x

CONSULTA 122 - LOTE 10 &
% 1

Lote 10 1 Para el laboratoro de Hematologia B.3 1 Para el laboratoro de Hematologia B.3: la convocante permitirat
ofrecer 6 equipos automatizados para eritrosedimentacion con capacidad de analisis de minimo 50 test/hora?

f.LictMarce

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 123 -LOTE 3

Donde dice: Con capacidad de procesamiento minimo 60 muestras por hora. Se solicita £ la convocante poder"
ofertar equipos con capacidad de 30 muestras por hora.

Respuesta: El oferente deberd ajust a lo establecido en el Pliego de Basesy Coridiénes.
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CONSULTA 124 - LOTE NRO 10

Con respecto al siguiente punto: Especificaciones tecnicas de los equipos hematologicos de hemograma/
reticulocitos. "Velocidad de procesamiento: capacidad minima de 110 muestras por hora."

La convocante podria aceptar instrumentos que procesen 100 muestras por hora, con el fin de dar participacion a
mas oferentes y con la posibilidad de obtener mejores ofertas que beneficien al servicio.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ) g “
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 119/24
“ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS LABORATORIALES Y EQUIPOS A
COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS CLINICOS,
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL
CENTRAL”, ID N° 453.868.

1- En la Seccion Suministros Requeridos — Especificaciones Técnicas. Detalle de los bienes y/o
servicios. Lote N° 5: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION TEST DEL PIECITO
METODOLOGLA FLUORIMETRICA DEL SERVICIO DE BIOQUIMICA CLINICA, se realiza

la siguiente modificacion:

Donde dice:

B-EQUIPOS DE SOPORTE:

3 (tres) pipetas automaticas de volumen variable de 200 a 1000 ul.

3 (tres) pipetas autométicas de volumen fijo de 200 pl.

3 (tres) pipetas autométicas de volumen fijo de 100 pl.

Provision de punteras amarillas y azules descartables adaptables a las pipetas autematicas a ser
proveidas por la empresa.

Provision de lancetas.

Provisién de filtro para coleccion de sangre de talon.

1 (un) visicooler frio seco de 500 litros o més para refrigerar muestras<y reactivos.

Se solicita verificacion técnica semanal de cada equipo con elabofacion de Informe técnico por la
Empresa adjudicada a la Jefatura de Servicio.

Debe decir:
B-EQUIPOS SOPORTE:

01 (uno) Ponchador automitico con amplia gamma de tamafios de punzén de 1.0 a 6.0 mm de
didmetro.

3 (tres) pipetas automaticas de volumen vatiable de 200 a 1000 pl.

3 (tres) pipetas automaticas de volumen-fijo'de 200 pl.

3 (tres) pipetas automaticas de volumen fijo de 100 pl.

Provision de punteras amarillas y azules descartables adaptables a las pipetas automaticas a ser
proveidas por la empresa.

Provision de lancetas.

Provision de filtro para coleceion de sangre de talon.

1 (un) visicooler frio sgeo de 500 litros o mas para refrigerar muestras y reactivos.

Se solicita verificacion técnica semanal de cada equipo con elaboracién de Informe técnico por la
Empresa adjudicada a’la Jefatura de Servicio.

2. En la Seccién Suministros Requeridos — Especificaciones Técnicas. Detalle de los bienes y/o
servicios. Lote N° 6. REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE DROGAS
TERAPEUTICAS MARCADORES DE INFECCION Y METABOLICOS DEL SERVICIO DE
BIOQUIMICA CLINICA, LABORATORIO UTI y LABORATORIO DE URGENCIAS, se realiza
la siguiente modificacion:

Donde dice:

LOTE NRO.6: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION DE DROGAS TERAPEUTICAS
MARCADORES DE INFECCION Y METABOLICOS DEL SERVICIO DE BIOQUIMICA
CLINICA, LABORATORIO UTI y LABORATORIO DE URGENCIAS.

Debe decir:
LOTE _NRO.6: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION DEA{OGAS

TERAPEUTICAS MARCADORES DE INFECCION Y METABOLICOS DEL SERVICIG
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3. En la Seccion Suministros Requeridos — Especificaciones Técnicas. Detalle de los bienes /0

servicios, Lote N° 8: REACTIVOS E INSUMOS PARA LA SECCION QUIMICA
SANGUINEA/ORINA DEL SERVICIO LABORATORIO DE URGENCIAS, se realiza la
siguiente modificacion:

Donde dice:

A.2.1-Especificaciones técnicas de los equipos de urianalisis:
Nuamero de equipos: Dos (02) equipos analizadores automatizados en comodato para el examen
fisico-quimico y para el examen microscdpico del sedimento de la orina en un Unico sistema, con
todos los accesorios necesarios para su uso, que incluya lector de tiras y auto analizador de
sedimento.

Todos los insumos deben ser descartables (cubetas, laminillas, u otros insumos que requiera el
equipo para su buen funcionamiento)

Integrado en una sola plataforma.

Conectado al software de gestion del laboratorio y al SIH.

Con lector de cédigo de barras.

Modulo lector automatizado de tiras reactivas:

Con capacidad de medicion de minimo 12 parametros fisico-quimico come; pH, leucocitos, nitritos,
proteinas, glucosa, cuerpos cetonicos, Urobilinégeno, bilirrubina y eritrocites, densidad, color y
turbidez, como minimo.

Analizador automatizado del sedimento de la orina:

Con capacidad de deteccion como minimo en forma cuantitativa, leucocitos, he maties, células
epiteliales, escamosas no escamosas. En forma cuantitativa o,semicuantitativa, bacterias, cristales,
cilindros, mucus. Debe permitir la diferenciacion de erjtrdcitos intactos y lisados, evitando errores
de medicion provocados por polvo, escaso volumen.de‘mbestra o error en la colocacion de la tira
reactiva, para asegurar resultados fiables.

Capacidad de procesamiento:

Con capacidad de identificacién de las muestras mediante lector de cédigo de barras, o entrada
manual con posibilidad de crear una lista de trabajo.

Carga continla, se pueden cargar simultdneamente 50 muestras. < Posiciones para muestras de
urgencia.

Volumen minimo de muestra requérido para sedimento y quimica seca: Min 3 ml sin centrifugar en
tubo cénico. Volumen de aspiracion aprox. 2 ml.

Capacidad de archivo de datds minimo de 10.000 resultados.

Programa de Control de calidad interno.

Procedimiento de procesamiento automatizado desde la puesta en marcha y parada.

Interfaz de datos bidireccional.

Velocidad: Modd.sedimento: 120 pruebas / hora a una velocidad constante.

Quimica seca:(240 pruebas / hora a velocidad constante y Modo combinado (Sedimento + Quimica
seca): 120\pruebas /hora.

Funcion de ¢lasificacion libre (abierta) para reclasificar cualquier particula.

El operador tendré que poder definir comprobaciones cruzadas y reglas de validacién.

El equipo en comodato podri tener la capacidad de analizar otros fluidos corporales.

Debe empezar a funcionar automaticamente tras la carga de la rutina o de las muestras prioritarias o
urgentes.

Debe incluir controles, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit.

La oferta deberd incluir un equipo en comodato con todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel
para informe, tinta, computadora, impresora, etiqueta de cédigo de barras, impresora de cddigo de
barras, cable, estabilizador es de corriente (UPS) y otros que el usuario crea conveniente.

El proveedor debera brindar capacitacion y adiestramiento a los profesionales en el manejo del
equipo en comodato todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al
plantel.

La empresa debera presentar por escrito un programa de mantenimiento preventivo fante el
tiempo de permanencia del Equipo en el Laboratorio.

El Servicio técnico debera realizar s mantenimientos periddicos, preventivos,
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Debe decir:

A.2.1-Especificaciones técnicas de los equipos de urianalisis:

Nimero de equipos: Dos (02) equipos analizadores automatizados en comodato para el examen
fisico-quimico y para el examen microscopico del sedimento de la orina en un Ginico sistema, con
todos los accesorios necesarios para su uso, que incluya lector de tiras y auto analizador de
sedimento.

Todos los insumos deben ser descartables (cubetas, laminillas, u otros insumos que requiera el
equipo para su buen funcionamiento)

Integrado en una sola plataforma.

Conectado al software de gestion del laboratorio y al SIH.

Con lector de cédigo de barras.

Modulo lector automatizado de tiras reactivas:

Con capacidad de medicién de minimo 12 parametros fisico-quimico como: pH, leucocitos, nitritos,
proteinas, glucosa, cuerpos cetonicos, Urobilinégeno, bilirrubina y eritrocitos, densidad, color y
turbidez, como minimo.

Analizador automatizado del sedimento de la orina:

Con capacidad de deteccion como minimo en forma cuantitativa, leucocitos, he maties, células
epiteliales, escamosas no escamosas. En forma cuantitativa o semicuantitativa, bacteriasS, jcristales,
cilindros, mucus. Debe permitir la diferenciacion de eritrocitos intactos y lisados, ‘eyitando errores
de medicion provocados por polvo, escaso volumen de muestra o error en la colocacion de la tira
reactiva, para asegurar resultados fiables.

Capacidad de procesamiento:

Con capacidad de identificacion de las muestras mediante lector de codige de barras, o entrada
manual con posibilidad de crear una lista de trabajo.

Carga continda, se pueden cargar simultineamente 50 muestras, <¢ Posiciones para muestras de
urgencia.

Volumen minimo de muestra requerido para sedimento y giimica seca: Min 3 ml sin centrifugar en
tubo cénico. Volumen de aspiracion aprox. 2 ml.

Capacidad de archivo de datos minimo de 10.000 résultados.

Programa de Control de calidad interno.

Procedimiento de procesamiento automatizado desde la puesta en marcha y parada.

Interfaz de datos bidireccional.

Velocidad: Modo sedimento: 120 pruebas / hora a una velocidad constante.

Quimica seca: 240 pruebas / hora a velocidad constante y Modo combinado (Sedimento + Quimica
seca): 120 pruebas /hora.

Funcién de clasificacion libre (abierta) para reclasificar cualquier particula.

El operador tendra que poderdefinir comprobaciones cruzadas y reglas de validacion.

Debe empezar a funcionar ‘automaticamente tras la carga de la rutina o de las muestras prioritarias o
urgentes.

Debe incluir control€s, calibradores y consumibles necesarios para cada Kit.

La oferta deberadncluir un equipo en comodato con todos sus accesorios (gradillas, tubos, papel
para informe, fifita; computadora, impresora, etiqueta de codigo de barras, impresora de cddigo de
barras, cable;-estabilizador es de corriente (UPS) y otros que el usuario crea conveniente.

El proveedor debera brindar capacitacion y adiestramiento a los profesionales en el manejo del
equipo en comodato todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al
plantel.

La empresa deberé presentar por escrito un programa de mantenimiento preventivo, durante el
tiempo de permanencia del Equipo en el Laboratorio.

El Servicio técnico debera realizar s mantenimientos periddicos, preventivos, correctivos.

analizar otros

Obs. Se excluye el punto “El equipo
fluidos corporales”.

omodato podrd tener la capacidad de




