Instituto de Previsién Social Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

Consejo de Administracién ,
RESOLUCION C.A. N° 017-012/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 143/2024 |
“ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL |
DEL IPS” ; Y LA MODIFICACION DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA |
DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

VISTOS: El Expediente Digital identificado como CA/N° 422/2025,recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 10 de marzo de 20257 ¢ cual contiene fa Il
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que“gmitié el Memorando
DOP/DLI1/N° 0144/2025, de fecha 06 de marzo de 2025, del Departdmento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contgataciones, por la que se eleva a
consideracién de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprobaeiéd para la modificacion parcial
al Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitacion) Publica Nacional N° 143/2024
“ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL
IPS”, con ID N° 444.646; y la modificacién de los,dafos argados en el Sistema de Informacion
de las Contrataciones Publicas (SICP);

El Expediente Digital identificado comodCAMNC° 422/2025 - Anexo 1, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 25 de marzo de 2025, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastécimiento y Logistica, que remitié6 el Memorando
DOP/DLI1/N® 0188/2025, de fechd #3 de marzo de 2025, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas, dgta Direccion Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a
consideracion de la Méaxima Autoridad, el Informe elaborado por la Direccion de Recursos
Técnologicos de Salud, en(Tespuesta a la Nota Interna CA/N°® 012-0153/2025, de fecha 11 de
marzo de 2025, de la Se€rétaria del Consejo de Administracion; y

CONSIDERANDO:; " Que, la modificacion parcial, representa modificaciones realizadas sobre
las Bases y Gendiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de la instrucciéon de la Maxima
Autoridad medidnte Nota CA N° 009-0120/2025, de fecha 21 de febrero de 2025, las respuestas
suministradas (remitida a través de Correo Electronico Institucional), son de exclusiva
respénsabilidad de la Direccidn de Recursos Tecnoldgicos de Salud,;

Que, en atencion a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobacién de la modificacion de los

datos cargados en el Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), acorde a la

planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del

Pliego de Bases\ y Condiciones (PBC) sino que la mis%a es descargada del Sistema de
5 \ \

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDQ / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
LIC. VICTOR £DUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

| MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

% ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

5 et AL . . . s - . " 3 . .
i '%Lﬂm instnindento es de cardcter PI&[]CO, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigent§que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturale%a, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Instituto de Previsién Social Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 017-012/2025

Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) para ser presentada con el formulario
correspondiente;

Que, por Nota Interna CA/N° 012-0153/2025, de fecha 11 de marzo de 2025, la Secretaria del
Consejo de Administracion, informé que la Maxima Autoridad, en Sesion N° 012/2025, de
fecha 11 de marzo de 2025, luego de analizar y dejar pendiente la propuesta en cuestion, "...ha
dispuesto encomendar a través de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a la Direccion
Operativa de Contrataciones y por su intermedio a las dreas técnicas competentes, realizar las
actividades que correspondan a los efectos informar sobre:

1. La necesidad de aumento de cantidad del [tem N° 3 “RAYOS X DIGITAL FILJO -
TELECOMANDADA”.

2. La necesidad de modificacion de Especificaciones Técnicas.

Asimismo, informar si las mismas implican una modificacion del precio referencial..."”;

Que, por Memorando DOP/DLII/N° 0188/2925, de fecha 13 de marzo de 2025, el
Departamento de Licitaciones — Seccion '@estion de Ofertas, de la Direccién Operativa de
Contrataciones, en respuesta a lo solicitado precedentemente, remitio el Informe elaborado por
la Direccion de Recursos Técnologicos de Salud, el cual menciona cuanto sigue: "Para el item
3, EQUIPO DE RAYOS X TELE€OMANDA, consta de dos equipos; hubo un error en el
dictamen de precios, en el cudl figlira un solo equipo y por tanto se solicit6 la correccion del
dictamen de precios, dado.que la Instruccion CA/N°® 075-0937/2024, no solicité cambio de
cantidades en ese item, (se adjunta planilla de precio modificada).

PLANILLA\DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

Donde dice:.
PRECIO
UNIDAD
1rem [QC9RIGO DE DESCRIPCION MARCA | PROCEDENCIA DE PRESENTACION | canripap | UNITARIO PRECIO
CATALOGO MEDIDA vA TOTAL
INCLUIDO
41111808- ARCO EN CCON
i 9007 DETECTOR PLANO UNIDAD UNIDAD 3 698.854.800 | 2.096.564.400
2 411 é é}gog_ A OS;; JDOI Lt UNIDAD UNIDAD 2 1,225.900.000 | 2.451.800.000

A

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
; ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caricter Rublico, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con cxcepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2/4




Instituto de Previsién Social Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 017-012/2025

41111808- RAYOS X DIGITAL
3 001 FIJO - UNIDAD UNIDAD 1 1.350.000.000 | 1.350.000.000
TELECOMANDADA
41111808- RAYOS X DIGITAL
4 002 MOVIL UNIDAD UNIDAD 3 600.000.000 | 1.800.000.000
MONTO TOTAL DE LO OFERTADO (GS..........ccoceviinnnn ) IVA INCLUIDO 7.698.364.400
Debe decir: D
CODIGO DE UNIDAD }Y PRECIO
ITEM CATALOGO DESCRIPCION MARCA PROCEDENCIA DE PRESENTACION CANTIDAD | UNITARIOIVA | PRECIO TOTAL
MEDIDA V\ INCLUIDO
41111808 ARCO EN C CON %‘-
] 9993 DETECTOR PLANO UNIDAD UNK& I L347.500 | 4616812300
2 4]](%?’08— RAYOSF);JDOIGITAL UNIDAD MD 2 1.942.533.333 | 3.885.066.666
RAYOS X DIGITAL * <- 5
E s FIIO - uNipIR}  UNIDAD 2| 2924366667 | 5848733334
TELECOMANDADA
4
41111808- RAYOS X DIGITAL q
Y P T Q NIDAD | UNIDAD 3 803.000.000 | 2.409.000.000
MONTO TOTAL DELO OFERTADO%S... v e s i) IVA INCLUIDO 16,779.412.500

‘I.I'jl

2L

2 4

2. Se realizaron estas modifiCaciones, debido a la Instruccion remitida por el Consejo de
Administracion CA/N° 009-01 025, referente a los precios referenciales y a la unificacion
de criterios técnicos en *@bs los llamados de rayo x en cuanto a la tecnologia a ser
adquiridas", ‘\

Que, en la present® Sesion, la Maxima Autoridad, procedié al analisis de los antecedentes
temente y determiné aprobar la modificacion parcial, al Pliego de Bases y
la Licitacién Pablica Nacional N° 143/2024 “ADQUISICION DE EQUIPOS
COS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 444.646;

Asi mismo el Organo Colegiado, dispuso aprobar la modificacién de los datos cargados en el
Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP), de la Licitacion Publica
Nacional N° 143/2024 “ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con ID N° 444.646, en los términos contenidos en el

»n

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO

LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

S A ST \

ﬁl—presente instrumento es de cardcter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 3/4



Instituto de Prevision Social Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 017-012/2025

Expediente Digital identificado como CA/N° 422/2025 — Anexo | y conforme al Anexo a ser i
aprobado en virtud del Art. 2° de la presente Resolucion; i

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL %

RESUELVE:
\

1°) Aprobar la modificaciéon parcial, al Pliego de Bases y, dlClones de la Licitacion & i!
Pablica Nacional N° 143/2024 “ADQUISICION UIPOS RADIOLOGICOS
PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, con 444.646, conforme al Anexo, €l
cual se encuentra refrendado por la Secretaria del€onsejo de Administracion y las areas
técnicas respectivas, que consta de 11 (once), f& e adjunta a la presente Resolucion.--

2°) Aprobar la modificacion de los datos @os en el Sistema de Informacion de las
Contrataciones Publicas (SICP), Licitaciéon Publica Nacional N° 143/2024
“ADQUISICION DE EQUIPOS OLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS”, con ID N° 444.646, con forme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la
Secretaria del Consejo de Adfbinistracion y las 4reas técnicas respectivas, que consta de
01 (una) fojay se adjuntc)la, resente Resolucion.

3°) Establecer que la'G cia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones .sc@ responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la versuq) igital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administra c@

4°) Comu%g a quienes corresponda y archivar.
SC/mgy) (@

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CCNSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestién plblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién piblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 4/4
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 143/24
“ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2025”
ID N° 444.646

MODIFICACION PARCIAL

1. Enla Caratula, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 143/24

“ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2025”

Debe decir:
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°143/24

“« ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL

DEL IPS” @

Donde dice:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° h@

“ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS P HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REF ERENDU 257

Debe decir:

LICITACION PUBLICAQ@ONAL N°143/24
« ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL

?EL IPS”
O

Donde dice: \Q\
ftem| 1 [ NM l |
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C - PORTATIL
A~ ____ Especificaciones Técnicas
1. 1 dtes Generales gl it e
Descripcion: Equipo mévil para realizar imagenes
1. 1.1 [|radiolégicas y fluoroscépicas con fines de
diagndstico.
1 2  |Datos proveidospor el oferente
1. 2.1 |Marca:
1. | 2.2 |Modelo:
1 2.3 |Origen:
1 2.4 |Direccién Web del fabncante

Cnten de evaluaclén T
o : e ICumple[Parémetroleoho

. | 3 INormativas

pag. 1




L PARAGUAI % GOBIERNO vet
By REKUAI ./ PARAGUAY
RETETU0 DT PREVISHDN BOTIAL
tem 1 | |1 |
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C - PORTATIL
. _ Bspecificaciones Técnicas
Cemf' cado de Normas de calidad especificas: FDA,
1 31 CE 0 JIS, al menos una de ellas. Este documento
debe estar vigente e indicar la marca y modelo del
equipo ofertado.
Certificado de Normas de Calidad Generales: ISO
1. | 3.2 |13485. Este documento debe estar vigente e indicar
la marca y tlpo de equlpo ofertado
1 4.1 |Estructura .
Ll 411 Tubo y detector montados en estructura tipo Arco
' en C.
Conjunto montado sobre un carro de transporte con
ruedas direccionables con frenos electromagnéticos
I. | 4.1.2 jo mecénicos. El mismo deber4 tener la posibilidad
de realizar bloqueo centralizado de ruedas mediante
activadores. r~
L 742 (Ao i e e - ~)
1. | 42.1 Movimiento vertical motonzado de 450 mm o mas <\
I. | 42.2 Rotacion orbital del arco de 160° como minimo. N
| 423 Rotacién angular o lateral del arco alrededor del eje \
horizontal de al menos +275°. \@
1| 424 Mf;vnmlento horizontal longitudinal de 215 mm o 4
mas.
1. | 42.5 [SID de 107 cm o mas. ‘(aL
1. | 42.6 |Profundidad del arco de 70 cm o mas. \
| 427 Distancia Detector de panel plano - Monobloque Cb
Rayos X de al menos 810 mm.
Wig-wag de al menos =12°. Q
Ancho de la unidad menor a 90cm. N
1. | 4.2.8 [Peso de la unidad menor a 282 k i
Amplia gama de movimientos c%&dfgo de
I. | 4.2.9 [colores para cada movimiente pard mejorar la
experiencia de los operado s. ) °
1. | 43 |Detector panelplano e
MPER Te;:noiogla de silici rfo (351) i} yoduro de
cesio (Csl) *q
1. | 43.2 Matriz de pixelés: 1956x1956 o mayor
Dimensioqeg)ﬂﬁﬂ cm 0 mayor
Tamaﬁqd\}i;el: 154 um o menor
1. | 43.3 |Conyexsion A/D: 16 bit o mayor
1. | 434 @ 0 Lp/mm >75%
L._| 4.4 |Esticion de trabajo de adquisici o
1. | 4.4.1 YAdquisicién: 1344x1344x16h1ts 0 mayor.
1| 442 Velocidad de adquisicion: Méximo 25 imagenes /
Seg 0 mayor.
1| 443 Disco d_uro al menos uno de 500 GB o mayor.
Memoria RAM de 16 GB o mayor.
1. | 444 FUNCIONES EN TIEMPO REAL
1. la441 Reduccilén‘ de ruido con ﬁl.tro recursivo y
reconocimiento de movimiento.
DRC (Dynamic Range Compression) para controlar
l. |4442 la Ianiudy)?j:e] contras%e de Ia‘:m _gen) ° /
1. |4.4.4.3 [Realce de bordes
pag. 2
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RULTETS 0T PREVIION SOCAL

Item[ 1 L | ] |

EQUIPO DE RAYOS X ARCO ENC- PORTATIL

1. 4444 Inversu&n de escala de grises (negatwo)
1. |4.4.4.5 |Inversién de imagen horizontal
1. |4.4.4.6 Rotacién de imagen digital (pasos de 1°)
1 la4a7 Control Automaético de Ganancia (AGC): control
" |automadtico de las imégenes Ventana y Nivel
. 14.44.8 |L.LH. (Last Image Hold)
1. l44409 DSA: Sustraccion de imagen, Méxima
""" |opacificacién/mapeo
1. | 4.4.5 POST-PROCESAMIENTO
1. |4.4.5.1 Datos de pacientes
1. |4.4.5.2 Cine-Loop
1. |4.4.5.3 /Ampliacién de imagen: hasta 4X
1. |4.4.5.4 |Control de contraste / brillo
1. | 4.4.5.5 Realce de bordes
1. |4.4.5.6 DRC (Dynamic Range ression Pt
1. [4.4.5.7 Inversion de escala de grises (negativo) /\\O
1. |4.458 Pantalla de fotogramas miiltiples (hasta al Q(
menos
1. |4.4.5.9 [Medidas de dngulo / distancia o
1. 14.4.5.10/Anotaciones A\
Impresiones de imgenes en impresoras RN
L 44511 compaltibles con el sistemas (\Q
DSA: Punto de referencia, Enmascaramiento
= MCambio de pixele Cahbrac:dn del ca éte ’&Q
1. | 45 |Interfazdeusuario = R
1. | 4.5.1 |Software intuitivo y facil de usar . fﬁ
1. | 452 [ROI adaptativo o similar. Y
1. | 453 |[PANEL DE CONTROL DEL OPERADOR
1. 14.53.1 Té.c-t:l sin necesidad de rat'n :.11 teclado
== uti le con guantes quirir
1. | 4.5.3.2 |Pantalla tactil color LCD e 12" o mavor
Aplicaciones: Guardado Agenes en vivo
Rotacién v volteo de irffdgenes., Ajuste de
entanas v niveles.Ajuste del filtro de reduccién
de ruido, Inversién‘de escala de grises
Activacién/desactivacion del filtro recursivo
1. | 4.5.3.3 Seleccién d - ivel de compresién del rango
dindmico. A ctivacion/desactivacion de filtros
espacigles) Activacién/desactivacién de imdgenes
en_pafitalla completa, Dibujo en vivo funcién
5_" acidn/desactivacion de cronémetro
otacion de la pantalla tactil de al menos + 135°,
1. |4.5.3.4 con resolucion de al menos 1920x1080 pixeles,
|aiuste del angulo de vision
L | 454 ESTACION DE TRABAJO / UNIDAD TV
— | 7~ IMONITOR
1. /4.5.4.1 Tecnologia: Pantalla tactil color LCD o LED
Al menos dos monitores de 21" rgra
1. | 4.5.4.2 imedico, con resolucion de al menos 1920x1080
pixeles full HD. P
1. 4543 Altura a'ustx.ible de 158 cm o menos a 183 cm o /
= mas vy Rotacién de +180° 0 mas.

pag. 3
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Item| |

—

1. | 4.6.1

Modalidades de édquisicién: ﬂuoroscopia de alta
calidad, fluoroscopia de baja dosis, radiografia
digital, modo DSA

PROGRAMAS ANATOMICOS al menos los
siguientes: Extremidades, Cabeza, Columna
Vertebral, Térax, Marcapasos, CPRE, Vascular /
Hgq / Cerebral, Pelvis, Manejo Del Dolor,
Electroﬁsiolqgl'a.

1. | 463

PROGRAMAS ANATOMICOS PARA USO CON
IMPLANTES METALICOS

Reconocimiento automatico de implantes metalicos
para ajustar en consecuencia los pardmetros de
adquisicion.

4.6.4

Disparo de rayos X: pulsador y pedal

:&
=]
th

4.7

Laser localizador v medidor DAP

=
~3
[y

Ihl ._.t_. e—
- . . .

Ii-!
o
-3
[ ]

;

Generador de Rayos X
enerador de alta frecuencia de al menos 40 kE

Posibilidad de realizacién de fluoro ia
radiografia digital.

I-u
RN
|
L

I.

Rango de kV: de 40 kV o menos a 120 kV o ma4s.
Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a
la parte numérica).

l.
i

lm
L =N
[~}
=

7

Corriente mdxima para radiografia digital: 200

o
-3
n

l.
A

mA o mavor. o (\(a

Corriente méxima para fluoroscopia: 100 m
mavor. 1A

e
~a

e
~1
-1

;

ango de : 0.5 o menor a 50 mAs o

Potencia minima nominal del senerador
20kW. /

Foe
:"
o

Monoblogue: Dispositivo de enfri nto activo
ara aumentar la tasa de disipati

o
Co
b3

Tubo de Ravos e
Anodo giratorio. 7

Capacidad térmica deLahodo de 300 KHU o
ma!gr. .

= | = ,I'.-‘ = ]
o o
(=] Q0
s o

Dos puntos fi ) 0 pequeiio de 0.3 o menor
y foco nd 6 mm o menor.

=N
QO
=9

Colimado dltiples campos. Motorizado
con i utomatica anual.

'-—4
F N
-]
un

Filt icional del haz de ravos X en el

lu
Al

IH
=N
D
b

|o

dor para reducir la dosis

icencias DICOM habilitadas: Store SCU. Print

SCU. Worklist SCU, Query/Retrieve SCU,

MPPS SCU, Storage Commitment SCU

’v—n
'iho
o

Puertos de comunicacién del sistema: al menos
d uertos USB y un puerto RJ45.

'v—k
K
D
W

Alimentaci6n eléctrica: 220V CA +10% / 50Hz,
con cable de alimentacién de acuerdo a la norma
CEE 7/4 tipo F (§chuko!.

B e

“irecclon Operatly

. 141 o b D rn:‘:dloh{
' L. "AVALX x
Lict Mnrce]g“fBo

L Eb el

T

WL-rv-r-rw‘r'!
SOCIALY

A g3 LA ]

(] Cnntrataﬂ

W %
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Debe decir:

¥ "8 GOBIERNOQ prt,
% & PARAGUAY

item | 1] | Codigo: [ 18-443 |
ARCOENC

1|1 DatosGeneral e e P e : | |

Descripcién: Equipo mévil de rad:ologla y
1. |11 fluoroscopia, para realizar estudios de imagenologia
rayos X movil.
1. k2 Datos provefdos por el oferente
1. |21 Marca:
1. |22 Modelo:
1. (23 Origen:
1 24 Dlrecc:ién Web del fabncante )
riterios deevaluacién i :
1. |3 Nbrmative ; | Cumple | Pardmetros | Folio
1 3.1 Normas de calidad gmciﬁcas: FDA= CE o JIS al
=4 menos alguna de ellas. P
1 (32 Normas de cgl:dgg gegera!ﬁ: ISO 13485. )
1. |41 Estructum . ' i S N
! 411 Tubo e intensificador montados en estructura tipo Q
Arco en C. - \<b

ruedas direccionables con freno
electromagnéticos. El mismo deber4 tener la l

Il—l
»
e
(5]

Conjunto montado sobre carro de transporte con ®
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Movimiento vertical motoriza do de 4§m 0 _ma4s.
Mov:mlento orbital de 130° como minimo.

e
1
[

£y
b
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2

1.

1.
L (423

L 424

L (423 intensificador de image

;8 426 Profundidad de 70 i mas.

1 427 Movimiento ido lad do o wig-wag de
il al menos i%.

1. |42.8 Peso i enor a 282

L 429

| Intensificador de imagen de 23 c¢m (9 pulgadas) o

1 4.3.1

= === m4s.

1. [43.2 Al menos tres campos de entrada.

1. |433 Centelleador: CSL

1. DQE de al menos 65% o mavor. secilin estandar

434 |1p

T

STlTUTO UE;U BO.l-'-dO‘? )y




PARAGUAIL
REKUAI

i
HETTUTR OF PREVINON SOCIAL

4 GOBIERNO ve
& PARAGUAY

ftem | 1] | Codigo: [ 18-443 |
ARCOENC
| I | | l
Dos monitores LCD de grado médico optimizado
ara imagenes de arco en C, de po enos 19"
| 43.5 con carro de tra!asporte, al menos uno de ellos
= tactil acidad de aju e altura de al
menos 10 ¢m, rotacion horizontal de los monitores
de al menos 180 grados.
1. [4.3.6 Ciémara CCD de 1 Megapixel como minimo.
1. 4.3.7 Conversor Q!E de 12 bit 0 mavor
1. 4.3, Ancho de banda g,!e 20 MHz 0 supeng[
1. [44.1 Retencién de la 'itima imagen rluor copica.
1. (442 Inversion de Imagen.
1. 144.3 |Rotacién digital dela imagen 360 grados.
1. |444 Procesamiento de imégenes:
1. |4.4.4.1 |Mejoramiento de artefactos.
L 14.4.4.2 |Ajustede niveles de regién de interes. O
1. [4.4.43 |Zoom digital. AN
1. |4.4.44 |Medicién de angulo v distancia. N\
Posibilidad de visualizacién de multiples imdgenes 13\’
L |4445 por monitor. - Q‘;
Posibilidad de guardar imdgenes en memori al| N
1. 4.4.4.6 5
= |7 |me .000 imdge 4@.
1. |4.4.47 |Retencion dela ultima imagen « LN
1. 4448 Imgresorg de video. AN
1. 4449 iti
L |444.10 Worklist para conexlﬁn inmediata.
L |44411 Memona de cuadros (Loop) con velocidad
1.
1.
1
1
1.
1.
1
..l_' LI Ly L
1 &f Rango de kV para Radiografia: de 40 kV o menos
= * a2 120 kV o més
1l |454 Rango mAs: 1 o menora2 mayor.
] Corriente maxima (mA). Modo radiografia 65 mA
o mayor, modo fluoroscopia pulsada 10 mA o
L 4.5.5 mayor, Modo fluoroscopia continua 10 mA o
mayor.
1 45.6 Potencia minima nominal del generador 15 kW o
N mayor.
1. (457 APR
L 158 |C8 acidad calorica del monoblogue de al menos
— 12000KHU(880kJ) o mavor. :’I
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Item | 1] | Codigo: | 18-443 [
ARCOENC
| 1 | | |
L 4.5.9 Tecmcas anatgmlcas al menos dos puntos en modo
= radiografia
1 |46 TubodeRayos X T
1. |[4.6.1 Anodo giratorio. al menos 3000 rpm o mayor
1 4.6.2 Con capacidad de almacenamiento de calor
= | térmico en el 4nodo de 300 kHU 6 mayor.
L 4.63 Foco pequeiio de 0.3x0.3 mm o menor. Foco
= | grande de 0.6x0.6 mm o menor
1. |4.64 Collmador iris motorizado.
L |47 uerimientos
1. [4.7.1 Al menos 5 cobertores esterilizabies.
L 472 Puqtero la.ser para ubicacién de centro de la
= |—= regioén de interés.
Posibilidad de movimiento de monitores para
1. (473 . " Py o
- visualizacién de las imdgenes para el especialista.
Alimentacién eléctrica: 220V CA +10% / 50Hz, Q g
1. (474 con cable de alimentacién de acuerdo a la norma \
CEE 7/4 tipo F (Schuko). .

4. En la Seccion Condiciones Contractuales, en For y Condiciones de Pago,
virtud de contrato serdn

{
Donde dice: Q (b’

Los pagos de la presente Licitacién Ad Referéndum se realizard via acreditacién en cuenta
bancaria se realizard por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los

2g0. La solicitud debera ser aceptada’c rechazada, a mds tardar en quince (15) dias posteriores
a su presentacién.

Documentos exigidos para el

Para el primer pago del 35%o\s¢/requiere la presentacion del Acta de Recepcién Provisoria.

1. Nota de Solicitud d (NSP) conforme al modelo adjunto. )
. Copiade la pohza@s guro de fiel cumplimiento de contrato.

. Factura Crédit o

Certifica @umphmlento Tributario. /) /

S

W AW

Nota d ision con la conformidad de la Seccién Administracién de Equipos e Insumos
dependiente del Departamento de Electromedicina.

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

7. Acta de Recepcidn Provisoria, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.

de Mantenimiento.

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.

2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.

3. Factura Crédito. _—

4. Certificado de Cumplimiento Tributario. (/"/ _ /
' pag. 7
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5. Nota de Remision con la conformidad de la Seccién Administracién de Equipos e Insumos
dependiente del Departamento de Electromedicina.

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.

7. Acta de Conformidad de Mantenimiento del Primer Afio, debidamente firmada por el
Administrador del Contrato.

Para el tercer pago del 30% se requiere la presentacion del Acta de Recepcion Definitiva.

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.

2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.

3. Factura Crédito.

4. Certificado de Cumplimiento Tributario.

5. Nota de Remision con la conformidad de la Seccién Administracion de Equipos e Insumos
dependiente del Departamento de Electromedicina.

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

7. Acta de Recepci6n Definitiva, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.

Observaciones:
- E1 IPS no liberara ningtin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre @ en el
pago de sus compromisos con el IPS.

- El proveedor debera contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habili \ un Banco de
plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago via acredltamg{ cuenta bancaria.
- La Direccién de Tesoreria corroborard si la Empresa se encuentra al el Pago del Aporte

Obrero Patronal.
- Cada monto facturado sera pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a laRentae IVA,
segin lo establecido por las disposiciones conforme a la L 0/19. Independiente a estas

retenciones impositivas se aplicard una retencién equivalente % sobre el monto de cada factura
o certificado de obra, deducidos los impuestos reﬂejados isma, de acuerdo a lo dispuesto por

el Art. 88 del Decreto Reglamentario N° 9823/23 qu n a el Art. 63 de la Ley N° 7021/22 de
Contrataciones Publicas y Establece la Carta rgamca de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas. V4

- La presente licitacion es Ad Referéndum

debera ser ace 6 rechazada, a mds tardar en quince (15 dlas osteriores a su presentacién.

DocumeQ‘Exigidos para el pago:

Para el primer pago del 35% se requiere la presentacién del Acta de Recepcion Prowsona 116 9 WREVIAN
1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto. 19 W0
2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.
3. Factura Crédito.

4, Certificado de Cumplimiento Tributario.

5. Nota de Remisién con Ia conformidad de la Seccién Administracién de Equipos e Insumos
dependiente del Departamento de Electromedicina.

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

7. Acta de Recepcion Provisoria, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
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Para el segundo pago del 35% se requiere la presentacién del Acta de Conformidad del Primer Afio
de Mantenimiento.

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.

2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.

3. Factura Crédito.

4. Certificado de Cumplimiento Tributario.

5. Nota de Remision con la conformidad de la Seccién Administracién de Equipos e Insumos
dependiente del Departamento de Electromedicina.

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.

7. Acta de Conformidad de Mantenimiento del Primer Afio, debidamente firmada por el
Administrador del Contrato. -

Para el tercer pago del 30% se requiere la presentacion del Acta de Recepcién Definitiva.

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.

2. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.

3. Factura Crédito.

4. Certificado de Cumplimiento Tributario.

5. Nota de Remisi6n con la conformidad de la Seccién Administracién de Equipos e %
dependiente del Departamento de Electromedicina. \QJ

6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

7. Acta de Recepcion Definitiva, debidamente firmada por el Administrador @utrato.

Observaciones; $

- E1 IPS no liberaré ninglin desembolso a favor de ninguna empresa @-no se encuentre al dia en el
pago de sus compromisos con el IPS. . \

¢ ahorro habilitada en un Banco de
via acreditacién en cuenta bancaria.
se encuentra al dia con el Pago del Aporte

- El proveedor deberd contar con una cuenta corriente y.
plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo
- La Direccién de Tesoreria corroborard si la Empre
Obrero Patronal. /

L 4
- Cada monto facturado serd pasible de rerX:?ones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA,
segun lo establecido por las disposiﬁpls conforme a la Ley 6380/19. Independiente a estas
retenciones impositivas se aplicaré% retencién equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura
o certificado de obra, deduci@o@ puestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 88 del Decreto Regl Bg 10 N° 9823/23 que reglamenta el Art. 63 de la Ley N° 7021/22 de
Contrataciones Publicas f)Establece la Carta Orgénica de la Direccién Nacional de

Contrataciones Pablic

5. En la Seccion Modelo de contrato, se realiza la siguiente modificacién:

Donde dice:

MODELO DE CONTRATO N°

El INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, (en lo sucesivo Instituto, 1.P.S., Contratante) regido por el Decréeto
Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 vy 98/92,
domiciliado en Constituci6n esq. Herrera de la ciudad de Asunci6n, Reptiblica del Paraguay, representado
para este acto por su Presidente, el Dr. Jorge Magno Britez Acosta, con C.I. N° 429,148 (art. 15° de la
Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 27 de fecha 16 de agosto de 2023, suscribe el

pag. 9
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acto en cumplimiento a la decisién adoptada por el Consejo de Administracién del Instituto y denominado

en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, 1a firma ...ceeeeeveerevnnnnes , con RUC N°
................ , domiciliadaenlacalle ..............c... N® o6/ ceeivieinennennne (covenneoo. .. — Paraguay),
representada por el Sefior ...cvevvreerariarecreconsannnns , con Cédula de Identidad N°............. , de acuerdo
a la Escritura Piblica N° ...... ,defecha ............ooeveneieiee , pasada ante el/la Escribano/a ................ ,

inscripta en el Registro Piblico Seccién Poderes y/o Contratos, denominada en adelante a CONTRATISTA,
denominadas en conjunto '"LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente

Contrato para la “ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL

CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2025, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas
y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes parala “ADQUISICION DE EQUIPOS
RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM
2025”, cuyas caracteristicas y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones

Técnicas 6

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRI éMPROMlso
DERIVADO DEL CONTRATO O
7

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente ?@o est4 previsto conforme
al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa W de Contrataciones (PAC) con
elIDN° __ .

“La presente licitacion es Ad Referéndum y el pago correspo ge al ejercicio fiscal 2025 estard sujeto
a la aprobacidn presupuestaria correspondiente”. Q 6'

Debe decir: .
MO O EE CONTRATO N°

El INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (enﬁ sucesivo Instituto, 1.P.S., Contratante) regido por el Decreto

Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N 395/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92,
domiciliado en Constitucién e .@rera de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay, representado
para este acto por su Presidente, ‘el Dr. Jorge Magno Britez Acosta, con C.I. N° 429.148 (art. 15°de la
Ley 427/73), nombrado @reto del Poder Ejecutivo N° 27 de fecha 16 de agosto de 2023, suscribe el
acto en cumplimiento a\\ isién adoptada por el Consejo de Administracién del Instituto y denominado /
en adelante el CON’@TANTE por una parte, y por la otra, la firma .....ccceceveenninnn. , con RUC N°
................ .d jadaenlacalle...........co..... N® oo/ eeeeeeiniieenienenss (covennnnn.... — Paraguay), /

representa% SETOT veeeeererrennenecnrenssocsocsence , con Cédula de Identidad N° ............. , de acuerdo //

a la Escrit blica N° ...... ,defecha .......ccoeveveeniininn, , pasada ante el/la Escribano/a ................ R
inscripta en €l Registro Ptiblico Seccion Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA,
denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente

Contrato para la “ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITA /
CENTRAL DEL IPS”, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones: b

1. OBJETO bf 2

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes para la “ADQUISICION DE EQUIPOS~
RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”, cuyas caracteristicas y
cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas
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4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme
al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con
el IDN° .

""La presente i

2027 estardn s 4 la, aprobacidn presupuestaria correspondi

i¢n es plurianual y los pagos correspondtentei,}lllos ejercicios fiscales 2025, 2026 y
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PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

Donde dice:
PRECIO i
CODIGO DE UNIDAD DE UNITARIO ._
rrem | SOPICODE | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | "y ™ | PRESENTACION | CANTIDAD VA PRECIO TOTA %
INCLUIDO i
ARCO EN C CON
1| 41111808:9993 | A AN UNIDAD UNIDAD 3 698 854.800 2096.564.400
2| 41111808-001 RAYOSF)I(JgIGITAL UNIDAD UNIDAD 2 1225900000 | 2451800000}
RAYOS X DIGITAL i
3| 41111808-001 FIJO - UNIDAD UNIDAD ! 1 350.000.000 1350000000
TELECOMANDADA
’ﬁ
RAYOS X DIGITAL \Q
4 | 41111808002 UNIDAD UNIDAD 3 00.000.000 1 800.000.000 ,
MOVIL k|
\\‘ J .-‘_"f
MONTO TOTAL DE LO OFERTADO (GS....—o-.ovrovesrer.-o..r) IVAINCLUIDO Q 7.608 364 400
Debe decir:
] ‘ PRECIO %
CODIGO DE . UNIDAD DE UNITARIO o
rem | COPIGODY | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | “yprny ) eR@NTACION CANTIDAD o PRECIO TOTAL é
INCLUIDO i
ARCO EN C CON { W
1| 41118089993 | AR O 0 UNIDélfaP UNIDAD 3 1.545.537.500 4.636.612.500 "
H\
2 | 41111808-001 | RAYOS X DIGITAL UNTXD UNIDAD 2 1.942.533.333 3.885.066.666
FIJO Y -}
RAYOS X DIGITAL . é
3| 41111808-001 FIIO - P UNIDAD UNIDAD 2 2.924.366.667 5.848.733.334 i
TELECOMANDADA Vol |
1 A }___.'
)
4 | 41111808-002 | RAYOS X DIGITAL UNIDAD UNIDAD 3 803.000.000 2.409.000.000 i
MOVIL (\
¢ i
) \ :’?’
MONTO TOTAL ERTADO (GS......... . .rovrrnn...) IVA INCLUIDO 16.779.412.500 i
o~ N .:.‘
\) /
" / |
T OTS B AEISION SOGIALY N\ i ,
f e ot / i
Ing:1J Rotela O . . ;
¥ ‘i} xSeccléydestipn de Oferta 4 % ; i L=
Direcclén' Opératiyd de Contrataclon Q I N SOdAT
L R « i b .. Mmoo 1.4 I =
&' Bordon ;
rector ¥y "y", 'J} A 24 ]
LIS U O B 9 | i
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