Instituto de Previsién Social Acta N° 031/2025 de fecha 27 de mayo de 2025

Consejo de Administracion , It
’ ' RESOLUCION C.A. N° 031-009/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DEL
ARTICULO, ESPECIFICACION TECNICA Y PRESENTACION DE VARIOS
CODIGOS RELACIONADOS A CATETER GUIA EN EL CUADRO BASICO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.

VISTOS: El Expediente Digital identificado como CA/N° 893/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 12 de mayo de 2025, el cual contiene la
Nota Interna GS/N° 067/2025, de fecha 07 de mayo de 2025, de la Gerencia de Salud, por la
que se eleva a consideracién de la Maxima Autoridad, el Proyecto«de/Resolucién “POR LA
QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DEL ARTICULO,
ESPECIFICACION TECNICA Y PRESENTACION DE) VARIOS CODIGOS
RELACIONADOS A CATETER GUIA EN EL CUADRO BASICO DE DISPOSITIVOS
MEDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL™;

El Expediente identificado como CA/N° 893/2025.- AheXo 1, recepcionado en la Secretaria del
Consejo de Administracién, en fecha 20 de mayernde 2025, el cual contiene el Memorando de
fecha 26 de marzo de 2025, del Servicio de Cardiologia Intervencionista y Hemodinamia del
Departamento de Cardiologia del H.C., por et que se eleva a consideracion de la Maéxima
Autoridad, el informe realizado por dicho Servicio, a solicitud de la Nota Interna CA N° 05-
0190/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, de la Secretaria del Consejo de Administracion; y

CONSIDERANDO: Que, elExpediente identificado como MEM-1151-2025-000003, donde
el Jefe Servicio de Cardiologfa Intervencionista y Hemodinamia del H.C., solicité la
MODIFICACION DE LADESCRIPCION DEL ART{CULO, ESPECIFICACION TECNICA
Y PRESENTACION DEVARIOS CODIGOS RELACIONADOS A CATETER GUIA, que
forma parte del Cuddro’ Basico de Dispositivos Médicos vigente, justificando que los cateter
guia permite que, ¢l paciente sea sometido a procedimientos hemodindmicos terapéuticos a
través de técrifcas endovasculares lo cual implica menor riesgo de complicaciones, menor
tiempo de internacion. Reinsercion Socio/laboral del paciente en menor tiempo ( ...) que forma
parte,delCuadro Basico de Dispositivos Médicos vigente, esta solicitud cuenta con el aval del

DireetorMédico del H.C;

Que, con las modificaciones propuestas se podra ampliar la cantidad de oferentes en los
procesos de adquisicién, ya que segin las leyes vigentes el oferente debe contar con todo lo
solicitado en lo descripto en el PByC y por consiguiente con el Cuadro de Basicos de Insumos
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de nuestra Institucion. Ampliar las especificaciones técnicas asegura la correcta adquisicion del
insumo que garantice la calidad del producto y el tratamiento oportuno de los pacientes;

Que, en relacion a lo informado por la Direccion de Logistica de Suministros de Salud se
detalla lo siguiente: Varios productos®mencionados cuentan con contratos abiertos, cuentan con
stock, cuentan con saldo pendiente de entrega y figuran en llamados actuales;

Que, en cuanto a la Presentacion y la Unidad de Medida, seglin requerimientos de la Direccion
Nacional de Contrataciones Publicas, (DNCP), recomendé su modificacion;

Que, por lo expuesto y a fin de optimizar los recursos, la Unidad de Regulaciéon Farmacéutica,
dej6 a su consideracién la “MODIFICACION EN LA DESCRIPCION DEL ARTICULO,
ESPECIFICACION TECNICA Y PRESENTACION\'DE VARIOS CODIGOS
RELACIONADOS A CATETER GUIA”, en el Cuadre.\Bisico de Dispositivos Médicos
vigente;

Que, la Gerencia de Salud, elevo los antecedentes,”a conocimiento y consideracion de la
Méxima Autoridad Institucional, y recomiendz-a-MODIFICACION EN LA DESCRIPCION
DEL PRODUCTO Y LA ESPECIFICACION TECNICA DE VARIOS CODIGOS
RELACIONADOS A CATETER GUIA” “en el Cuadro Basico de Dispositivos Médicos
Vigente, con base en lo recomendado por la Unidad de Regulacion Farmacéutica;

La Resolucién C.A. N° 018-024/2019, de fecha 23 de abril de 2019, “POR LA QUE SE
APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DE LA UNIDAD DE REGULACION FARMACEUTICA, VERSION 01, DEPENDIENTE
DE LA GERENCIA, DENSALUD Y EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL
VADEMECUM INSTHTUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y DEL CUADRO BASICO DE
DISPOSITIVOS MEBICOS, CON SU RESPECTIVO FLUJOGRAMA, EN EL MARCO DE
LA IMPLEMBENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
(MECIP)”;

La Reésolucion C.A. N° 005-028/2021, de fecha 13 de enero de 2021, “POR LA QUE SE

APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES;

Y LOS PERFILES DE CARGOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD DE REGULACION

. FARMACEUTICA, VERSION 03, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD DEL
IPS”; : - )
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Que, por Nota Interna CA N° 015-0190/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, la Secretaria del
Consejo de Administracién, refirié lo siguiente: "Cumplo en informar que la Mdxima
Autoridgd, en Sesion N° 015/2025, de fecha 20 de marzo de 2025, luego de analizar el
expediente identificado en esta Secretaria como CA N° 498/2025 “Propuesta para autorizar la
modificacion de la descripcion del Articulo y especificacion técnica del producto Catéter Balon
de 3,0 mm de diametro x 8 a 27 mm de longitud no complaciente y el Catéter balon de 2,5 mm
de didmetro x 6 a 27 mm de longitud no complaciente en el Cuadro Bdsico de dispositivos
médicos del IPS.” ha dispuesto la devolucion del mismo y en consecuentia, encomienda a la
Gerencia de Salud, proceda a realizar las siguientes actividades: A. Revisdar el expediente en
atencion a que no se verifica solicitud en la descripcion como figura en los anexos, en
especificaciones técnicas y requerimientos/certificacion. B. Reemplazar la exigencia del
logotipo FDA o Ce por certificaciones de paises con alta(vigilancia sanitaria, evitando
restringir la competencia. C. Rectificar la proforma de resolucion ya que también los articulos
fueron modificados en su presentacion por recomendacion de la Gerencia de Abastecimiento y
Logistica",

Que, por Memorando de fecha 26 de marze *de 2025, el Servicio de Cardiologia
Intervencionista y Hemodinamia del Departamento’de Cardiologia del H.C., en respuesta a lo
solicitado precedentemente, refirié entre ofras cosas cuanto sigue: "...Por todo lo anteriormente
expuesto, esta Jefatura de Servicio solicita a través de la Gerencia de Salud, respetuosamente a
la Maxima Autoridad, la reconsideracion de lo solicitado en Sesion N° 015-0190/2025, de
fecha 20 de marzo de 2025 y que ‘@utorice la permanencia de los requisitos de certificacion
FDA 'y CE, que indispensableinenté se requiere para garantizar que los Dispositivos Médicos
(de alto costo) disponibles. enla Institucion, sean los mds seguros, adecuados, efectivos y
eficaces para atender das\necesidades de nuestros pacientes y mantener la calidad de la
atencion asegurando ‘que.se cumplan los mds altos estandares de calidad requeridos para la
correcta y oportung ‘atencion y/o tratamiento a nuestros asegurados”,

Que, en la présente Sesion, la Maxima Autoridad, procedié al analisis de los antecedentes
sefialados preeedentemente y determiné aprobar con modificaciones la propuesta elevada por la
Gereneidie Salud, en lo referente a las "Especificaciones Técnicas/Grado de Pureza",
especificamente en cuanto a los certificados exigidos para insumos objeto del presente acto
administrativo, los cuales quedan establecidos de la siguiente manera: "Certificacion de FDA
Yo CE y/u otros organismos de Alta Vigilancia Sanitaria de paises que utilizan el producto";
en atencidon a lo solicitado por el Jefe /del Se‘r/\ricio de ACardiologia Intervencionista y
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Hemodinamia del H.C., y con el prop6sito de garantizar una mayor concurrencia de oferentes, y
en general, no restringir la competencia en el proceso de contratacion;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIS"I:RACI(')N DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Autorizar la Modificacién en la descripcion del Articule,’Especificacion Técnica y
Presentacion de varios Codigos relacionados a Catéter“Guia en el Cuadro-Basico de
Dispositivos Médicos Vigente, conforme al Anexoy¢l Cual se encuentra refrendado por
la Secretaria del Consejo de Administracion y lasyAreas Técnicas respe&lvas que consta
de 09 (nueve) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

2°)  Disponer que los productos que cuenten-con stock, sean utilizados hasta agotarse.--------

3°)  Encomendar a la Unidad de Regulaecion Farmacéutica dependiente de la Gerencia de
Salud, los trdmites necesarios para la actualizacion y publicacion de la
MODIFICACION aprobada, en el Cuadro Basico de Dispositivos Médicos del Instituto
de Prevision Social.

4°)  Encomendar a la Direccién de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones (DTIC),
la adecuacion del Sistema Informatico HoSpltalano a la MODIFICACION aprobada por
la presente Resolucion.

5°)  Encomendar la verificacion del cumplimiento de la presente resolucion a la Geren01a de
Salyd,‘a-través de su Unidad de Control Interno. - '

f

6°) ( JEstablecer que la Gerencia de Salud, es la responsables de la integridad del Expediente
fisico y su coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del
Consejo de Administracion.

)

7°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar. - I
SC/rr/pb.-
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B Gerente’de 'Salud s
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PARAGUAY  REKUA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GERENCIA DE SALUD
[COMO DICE
UNIDAD DE MEDIDA REQUERIMIENTO PRESENTACION /TIPO
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | CODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO |ESPECIFICACIONES TECNICAS! GRADO DE PUREZA IMARCA ICERTIFICAGION DE EQUIPO
5. ARTICULOS 5.1. Articulos CATETER GUIA EXTRASOPORTE IZQUIERDO N" 4 de 6FR: Catéter gula extra soporte izquierdo n° 4 de 6fr con malla de trenzado doble de
SERVICIO DE HOSPITALARIOS Gen éricos: | acero inoxidable punta suave (soft tip), con alambres guias 0,035 y 0,038 e6n 2/agujeros laterales en la
CARDIOLOGIA 'CONSUMIBLES, Quimicos y . [CATETER GUIA: CATETER GUIA punta de 100 cm de longitud y lumen internc minimo de 0,071 para cateteres de 6 Fr y de 0,078" paracateteres de'7 french Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y DESCARTABLES Médicos 5.1 5953 EXTRASOPORTE IZQUIERDO N°  |Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparenle esteril| hefmazcameme cerrado, la caja debe contener los siguientes datos - UNIDAD FDAOCE esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUF;O 4de6a7FR meddas codigo de Iote fecha de icaci fedﬁ de il o i legal, legotipo de la CE o FDA, folleto de
5. SIH GRUPO 13100 i de uso, de ia minima de 5 afios en el mercado Paraguayo y/o internacional de provision y
13000 on de estos sin noti i6n a vigilancia sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utilizacién
5. ARTICULOS CON MALLA DE TRANZADO DOBLE DE ACERQ INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SORT TIP))ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con
HdSPITALARIOS 5.1. Articulos alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN LA PUNTA 100,CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNG MINIMO DE 0,071
SERVICIO DE CONSUMIBLES, Genéricos: ) PARA 6FRENCH Y DE 0,078 PARA 7 FRENCH, CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN
CARDIOLOGIA DESCARTABLEé Quimicos y 5780 CATETER GUIA: CATETER GUIA |EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACIGN DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA UNIDAD FDAO CE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y Y/O REUTILIZABLES Médicos 5.1 JR35-6A7FR SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TEGNICAEN SU UTILIZACION. esteril
HEMODINAMIA 5. SIH GRUPO SIH GRUPO Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente estéril, hefmenmmente cefrado, la caja debe contener los siguientes datos :
g 13000 13100 meddas codigo de Iote fecha de fecha de i o ( legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, de
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERQ INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038 CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
stacoce | fosmuanos (SLIY LA 0 O LONSTLC Y Lok A M o 007 oS i o7 e o conesnncodo
INTERY A y | DESCARTABLES [Quimicosy 5703 [CATETER GUIA CATETER GUIA ({17l 7aCioN DE ESTE PRODUCTO, SINNOTIFICAGION A VIGILANCIA SANITARIA DE GUE SE HALLAN EVIDENGIADD £ALLAS O L UNIDAD FDAO CE Empague individual
icos 5.1 MAMARIA INTERNA 6 A7 FR. esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO [CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empagque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermalcameme cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 didas , codigo de lote fecha des icacion, fecha de o i legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, indi de i
Estéril, descartable, terapéutico.-
5. ARTICULOS CATETER GUIA MAMARIAINTERNA DE 6 A 7FR. CON MALLA DE TRENZADO DOBLE PE ACERO INO)EIDABLE
HéSPITALARIOS 5.1. Articulos PUNTA SUAVE (SOFTUTIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038 i
SERVICIO DE CONSUMIBLES, Genéricos: ICON 2 AGUJERQSILATERALES EN LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071”" PARA 6 FRENCH Y 0,078
CARDIOLOGIA DESCARTABLEé Quimicos y 7188 CATETER GUIA: CATETER GUIA [PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5§ ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYQ UNIDAD EDA O CE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y Y/O REUTILIZABLES Médicos 5.1 MAMARIA INTERNA DE 6 A7FR | Y/O INTERNACIONAL/DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANGIA SANITARIA DE QUE SE esteril
HEMODINAMIA 5. SIH GRUPO SIH GRUPO - HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
: 13000 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparents esterl, hefmeueemente cerrado, 1a caja debe contener los siguientes datos :
meddas codigo de Iote fecha de fecha de i o fabri legal, logatipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
§. ARTICULOS 5.1, Articulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS éeﬁéricu‘ . we’ |LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071 PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, Quimicos y CATETER GUIA: CATETERWGUIA |CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ARIOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y DESCARTABLES Médicos 5.1 5952 N° 3,5 EXTRA SOPQRTE 12Q. DE . |PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UNIDAD FDAOCE esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES: SiH GRUPO 6 FRENCH. UTILIZACION )
5. 8IH GRUPO 13100 , en papel grado medco ylo biister trasparente esteril hermetcamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 medidas codigo de Iate feoha de feeha a i legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
[CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Atticulos [PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE I-‘I:%SNPSITAMLQRK;S Gen éricos: ;I;F:.J’NTABK)COI g’h: ;)EE LONGI'ELéDEYXI;léI:EN INTE;{II:‘O MINIMO QE 0,0E7’1“EPARA6 FREI\’ISA:I 0,078 PARA7 FRRENCH. CON CEI:':FICADO
UMIBLES, P . RO FDAOCE. IENCIA IMA DE 5 ANOS L MERCADO \GUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y
INTEReNaooaTa y | DESCARTABLES [Quimicos y sser  |CATETER GUl: CATETER GUIA 1) 701N DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICAGION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUS St HALLAN EVIDENCIADD FALLAS o LA UNIDAD FDAOCE Empague individual
10 REUTILIZABLES [Médicos 51 TERAPEUTICO AL1 -7FR CALIDA TECNICA EN SU UTILIZAION, esteril
HEMODINAMIA SiH GRUPQ
5. SIH GRUPQ 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o blister (rasparente esteril, hermeﬁnmsme cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 meddas codigo de Iole fecha de i fecha de [ { legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
L~ A
v e P A
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GERENCIA DE SALUD
COMO DICE
5 UNIDAD DE MEDIDA REQUERIMIENTO PRESENTACION /TIPO
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | copico DESCRIPCION DEL ARTICULO |ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA IMARCA ICERTIFICACION DE EQUIPO
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACEROQ INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articul PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON'ZAGUIEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS ée\éricg'os LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0,071 PARA 6FRENCH. CON CERTIFICADO/OE APROBACION DE FDA O
CONSUMIBLES, . N . CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISIONNUTILIZACION DE ESTE ..
CARDIOLOGIA | pescartapies [Qumicosy sz [CATETER GUIA CATETER GUIA oo o5 o SiN NOTIFICACION A VIGILANGIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UNIDAD FDAOCE Empaque individual
INTERVENCIONISTAY Médicos 5.1 TERAPEUTICO AL2-6a7 FR esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o blister tlasparente esteril, hefmehcamente cerrado, la caja,debe contener los siguientes datos :
13000 medndas codigo de Iote fecha de fabricaci 1echa de il o i legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Atticulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038 CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G‘el-’léricos' LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071°_ PARA 6ERENCH Y 0,078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO
CONSUMIBLES, PR ™ DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE § AROS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y
CARDIOLOGIA DESCARTABLES [Quimicos y ase3  [CATETER GUIA CATETER GUIA | 1m0 0N D ESTE PRODUGTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANGIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGIADO FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empagque individual
INTERVENCIONISTAY Médicos 5.1 TERAPEUTICO AL3-6a7 FR esterll
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 {Empague individual, en papel grado medioo y/o blister trasparente esteril| hermencamenle cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 1 meddas codigo de Inte fecha de fabri fecha de ] (l legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, de
(CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articul PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS Gen éri(g:-os LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMENJINTERNG MINIMO DE 0,071" PARA 6FRENCH Y 0,078"PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE
CONSUMIBLES, P N . i [APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENGIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y i
CARDIOLOGIA | pescarTapies [Quimicosy seg7  |CATETER GUIA CATETER GUIA |, i 1740 0N DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGIADO FALLAS EN LA UNIDAD FDAQCE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y Médicos 5.1 TERAPEUTICO AR1-6a7 FR esteril
HEMODINAMIA. Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACGION.
5. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel gfado medico'y/o biister trasparente esteril hefmeﬁcamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 medldas codigo de Iote fechade fabri fecha de il o fabri legal, logotipo de la CE o FDA, foileto de
de uso, i de
CON MALLA DE TRENZADQ DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articul PUNTA SUAVE (SOFT\TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038° CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS .eﬁéﬂ;::'os LA PUNTA 100 CM DE'LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071"" PARA 8FRENCH Y 0,078"PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE
CONSUMIBLES, PRINN . 'APROBACION\DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y .
CARDIOLOGIA | pEscarTABLEs [Qumicosy sogs  |CATETER GUIA CATETER GUIA | 3/ 740N D ESTE PRODUGTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGIADG FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individuat
INTERVENCIONISTA Y VIO REUTILIZABLES] Médicos 5.1 TERAPEUTICO AR2-6a7 FR esteril
HEMODINAMIA SIH GRUPO CALIDATECNICA EN SU UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empague individual, en papel grado medico y/o biister trasparente esteril, hermetlcameme cefrado, la caja debe contener los siguientes datos ©
13000 meddas codigo de Iote fecha de fabricaci fecha de i ] i legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
[CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038 CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G‘er’1éricos' LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071"" PARA 6FRENCH Y 0.078 PARA 7 FRENCH. CON CERTIFICADO DE
CONSUMIBLES, P N - J i [APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANIOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y o
CARDIOLOGIA DESCARTABLES |Quimicos y a0 [CATETERGUIAGRTETER GUIA |\ 7ac10N DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICAGION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGIADO FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y Y/O REUTILIZABLES Médicos 5.1 TERAPEUTICO JL #9627 FR CALIDAT SU UTILIZAC esteril
HEMODINAMIA - SIH GRUPO ALIDA TECNICA EN SU CION.
5. SIHGRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o bllstef trasparente esteril, hefmencamente cerrado, |a caja debe contener los siguientes datos :
13000 medldas codigo delotefecha de tcacion, fecha de o legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, indi de
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GERENCIA DE SALUD
COMO DICE
UNIDAD DE MEDIDA REQUERIMIENTO PRESENTACION MPO
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | cODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO |ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA IMARCA ICERTIFICACION DE EQUIPO
[CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERQ INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Aticulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038
swaoce | "pETACS L CoNzouEoS AT SSENA T o o o Y i i s NN e o
INTERVENGIoaTa v | DESCARTABLES Quimicasy 5776 1‘?2&%2&5‘;??: f;‘g‘ INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANGIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN UNIDAD FDAOCE Empaque Individual
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUF;O g EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o bllstef haspareme esteril, hermeucemente cerrado, la caja‘'debe contener los siguientes datos :
13000 wmeddas codigo de Iote fecha de fabricaci f a de o fabri Jegal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, de
ICON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Aticulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
scmugoe | 1SRTAROS (el LA AT O LT L N D TN o ¥ Srs S con oo e
3 . N . A i
TRy | DESCARTABLES |Qulmisosy 5778 [CATETER GUIA CATETER GUIA | 1m; 17pGi0N DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICAGION A VIGILANCIA'SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGADO FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individual
icos 5.1 TERAPEUTICOJL5-6a7 FR esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO [CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o bister traspaente esteril, hermenmmente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 . codigo de lote,fecha de fecha de o fabri legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, i de i
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA; RADIORPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038° CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
sewcone | 1S 1800 AT 0 e LN LRt MG T 7 A oo o TN concemCaoo
3 PN . " 3 UAYO Y/O VISION -
INTERYE oo v | DESCARTABLES |Juimicosy srre  [CATETER GUIA CATETER GUIA |,y 175ci0N DE ESTE PRODUGT®, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIAGO FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individual
/0 REUTILIZABLES | édicos 5.1 TERAPEUTICOJLE-6a7FR | IDATECNICA EN SU UTIIZACION, esteril
HEMODINAMIA SIH GRUPO
5. SIH GRUPO 13100 Empague individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeﬁcamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 medldas codigo de lote, fecha da, leoha de o fabrit legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, de
CON MALLA DETRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Aticulos PUNTA SWAVE(SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038° CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
scoope | HEsTes ST LA g hed Lo s i WSt T Pk sl Yoy i concacana
3 L . i . i N EL MER! UAYO Y/O INTERNACI VISION Y "
T Ay | DESCARTABLES [Quimicosy 5784 |CATETER GUIA CATETER GUA |1 74cioN DE ESTE PRODUCTO, SIN NGTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individual
icos 5.1 TERAPEUTICO JR4-62a7 FR esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SiH GRUPO CALDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. 8IH GRUPO 13100 Empadue individual, en papel grado medico y/o blister trasparente estexil | hermeheamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
13000 medidas , codigo de Iote fecha de fabricaci fecha de i o fabri tegal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
i de uso, indi de
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1, Articulos PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA, Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038" CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G’eﬁéricos' } LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y I:UMEN INTERNO MINIMO DE 0,071°" PARA 6 FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, Quimicos y CATETER GUIAI CATETER GUIA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE Empaque individual
INTERVENGIONISTA ¥ DESCARTABLES Médicos 5.1 5927 N° 3 EXTRA'SOPQRTE 1ZQ. DE6 [PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UNIDAD FDAOCE esteril
Y/Q REUTILIZABLES , FRENCH UTILIZACION.
HEMODINAMIA SIH GRUPO
§. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o blister trasparente esteril| hefmehcamente cerrado, |a caja debe contener los siguientes datos :
13000 meddas codigo de Iote fecha de icacion, fecha de o legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, if de i
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GERENCIA DE SALUD
[COMO DICE
UNIDAD DE MEDIDA| REC (*] P 'ACION /TIPO
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | cODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO |ESPECIFICACIONES TECNICAS! GRADO DE PUREZA IMARCA ICERTIFICAGION DE EQUIFO
[CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1, Articul PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038° CON'2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G’el‘\én'clg‘cs LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,071 PARA 6FRENCH Y 0,078'PARA 7 ERENGH. CON CERTIFICADO DE
CONSUMIBLES, o ) [APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y T
CARDIOLOGIA [ pegcarTapLEs [Quimicosy s7e2  |CATETER GUIA CATETER GUIA |y, 710N DE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN.EVIDENGIADG FALLAS EN LA UNIDAD FDAOCE Empaque individual
INTERVENCIONISTA Y Médicos 5.1 TERAPEUTICQJR5-8a7FR esteri)
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SiH GRUPO CALIDA TECNICA EN SU UTILIZACION.
5. 8IH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medco y/o blister trasparente esteril, hermeﬁcamente cerrado, la caja'debe contener los siguientes datos :
13000 medtdas codigo de Iote lecha de fabri fecha de i o fabri iegal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, indi de
5. ARTICULOS 5.1, Articulos CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE , PUNTA SUAVE (SOFRT TIP))CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G;ei;\éricos' SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBAGIONDE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN
CONSUMIBLES, e . EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACIONIDE ESTE PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA S
INTERVNoroera v | DESCARTABLES |Guimicoey 720 [SATETER GUIA CATETER [ SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TEGNIGA EN SU UTILIZAGION. UNIDAD FDAO CE Empaque individual
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SiH GRUF"O N i en papel grado medico y/o blister trasparente esterily hermehcamenle cefrado, la caja debe contener los siguientes datos :
5. SIH GRUPO medldas codigo de Iote fecha de fabricaci fecha de afabri legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
13100 ,
13000 de uso, de
CON MALLA DE TRENZADO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS 5.1. Articul PUNTA SUAVE (SOFT TIP), ATRAUMATICA, RADIOPACACompatitles con alambres guias 0,035 y 0,038 CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
SERVICIO DE HOSPITALARIOS G‘e;lélici'os ) _ LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO 0.078™ PARA 7FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, Quimicos y CATETER GUIA: CATETER GUIA |CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL. MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE Empaque individual
DESCARTABLES " Y 7238 N°3,5 EXTRASOPORTE 1ZQ. DE 7 [PRODUCTO, SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENGIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU UNIDAD FDAOCE pa N
INTERVENCIONISTA Y Médicos 5.1 FR esteril
HEMODINAMIA Y/O REUTILIZABLES SIH GRUPO ENCH UTILIZACION.
5. SIH GRUPO 13100 Empaque individual, en papel grado medico y/o'blister trasparente esteril, hermemnmente cerrado, |a caja debe contener los siguientes datos :
13000 medldas codigo de lote, fecha de fabricaci fecha de i o fabri legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, i de
CON MALL A DE TRENZADO DOBLEDE ACERO INOXIDABLE
5. ARTICULOS PUNTA SUAVE (SOFT TIR), ATRAUMATICA, RADIOPACA,Compatibles con alambres guias 0,035 y 0,038 CON 2 AGUJEROS LATERALES EN
HdSPITALARIOS 5.1, Articulos LA PUNTA 100 CM DE LONGITUD Y LUMEN INTERNO MINIMO DE 0,078" PARA 7FRENCH. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O
SERVICIO DE CONSUMIBLES, Genéricos: CATETER GUIA: CATETER GUIA CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN EL MERCADO PARAGUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE
CARDIOLOGIA o« |Quimicosy PRODUCTO, SIN'NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN EVIDENCIADO FALLAS EN LA CALIDA TECNICA EN SU Empaque individual
DESCARTABLES " 7237 N°3 EXTRA SOPORTE 1ZQ. DE 7 UNIDAD FDAOCE .
INTERVENCIONISTAY /O REUTILIZABLES Médicos 5.1 FRENCH UTILIZACION. esteril
HEMODINAMIA 5. SIH GRUPO SIH GRUPO Empaque individualven papel grado medico y/o blister trasparente esteril, hermeﬁcamente cerrado, la caja debe contener los siguientes datos :
g 13000 13100 medldas Codigo delote fed\a de fabricaci fecha de il o fabri legal, logotipo de la CE o FDA, folleto de
de uso, indi de
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GERENCIA DE SALUD
DEBE DECIR
UNIDAD DE MEDIDA REQUERIMIENTO PRESENTACION /TiPO|
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUI . °
RUPO | COD. | DESCRIPCION DEL ARTICULO  |ESPECIFICACIONES TECNICAS! GRADO DE PUREZA MARCA JCERTIFICACION DE EQUIPO N° DE RESOLUCION
CATETER GUIA EXTRASOPORTE {ZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR con malla de trenzado doble o
alambre trenzado ptano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumética, radiopaca,
compatibles con alambres gufas 0,035 y 0,038"
5.1, Arti con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno minime de 0,071” para
i teteres de 6Fr y de 0,078 para de 7 french. i en papel grado medico y/o
SERVICIODE  |5. ARTICULOS HOSPITALARIOS b y par Papel gra b
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 5053 CATETER GUIA EXTRASOPORTE biister p esterit h cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas UNIDAD .
INTERVENCIONIST |Y/0 REUTILIZABLES 5. SH Médicos 5.1 IZQUIERDO N° 4 de 6 a 7 FR e e ! ';‘:" de fab fecha de ve e e logan ot 8 Envase Esteril
A'Y HEMODINAMI
EMOD! A [GRUPO 13000 ?::;RUPO Parag ylo i de y utilizacién de estos productos, sin notificacién a vigilancia
sanitaria de que se hayan evidenciado faktas en la calfidad técnica y su uﬁzaabn
Certificacion: de FDA y/o CE yfu otros de Alta Vigil itaria de paises\que
utilizan el producto.
CATETER GUIA JR 3,5 - 6 A 7 FR con malla de dobie o atamb do plano de acero
inoxidable punta suave (soft tip), il con guias 0,035y
. 0,038"
5.1. Articul con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longmd ¥ Iumen mtemo minimo de 0,071 para
" ALAR . Sricos: caleteres de 6Fr y de 0,078 para i ‘en papel grado medico y/o
CArDIOLOGIA gé:zgﬁ:éﬁz"&zz%ﬂ oiEs g:""b:; 5780 {CATETER GUIAJR 3.5 dgo. do tedfo o abricacin, Techa & do i o iona o et i, folk ode UNIDAD i
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH | Médicos 5.1 RIS-BATER | sodigo dolowe u;"’ © o o o e Nercia o falicante legal, follto de Envase Esteril
HEMODINAM 3000
AY HEMODI A GRUPO1 ?;:OO%RUPO F yilo de pi y utiiizacién de &stos productos, sin notificacién a vigilancia
sanitaria de que se hayan evidenclado fallas en la calidad técnica y su utiizacién
Certificacion de FDA y/o CE ylu otros de Alta Vigil L de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA MAMARIA INTERNA 6 A 7 FR. con malla de doble o alamb:
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumtica, radi tibles con
gutas 0,035 y 0,038"
5.1. Articul con 2 agujeros laterales en la‘punta 100 cm de longitud y lumen intemo minimo de 0,0717 para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 6Fr y de,D, 078 para cate(er:: '7alr Emz:c:e mti\llme dudhsm papel gr;do medfcody;:sbllster
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 5703|CATETER GUIA MAMARIA . P ! Mh b s aroedk Siguertes datos L toleto de UNIDAD Ervvase Esteril
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SH  |Médicos 5.1 INTERNA 6 A 7 FR. codign de loteyectigy o e e dencia o egal folefo ase Es
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SiH GRUPO deigo, de: minima de 5 efios en el mercado
13100 ylo | de p: y de estos pl sin a
sanitaria de\que se hayan ewdendado fallas en la calidad témca y sy ulizaclén
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros de Alta Vi itaria de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA MAMARIA INTERNA DE 6 A TFR con mala de dobie o alamb
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), i con
guias 0,035 y 0,038”
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen intemo minimo de 0,0717 para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS [Genéricos: cateteres de :fr ¥ de 9, 078 para cateter de 7 fr. Empaque individual, en papel grado medico y/o blister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 7188| CATETER GUIKMAMARIA eri cemado, la caja debe contener los siguientes datos d"‘:;:"“ y UNIDAD "
INTERVENGIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH | Medicos 5.1 INTERNA DE 6 A 7FR codigo de ot fecha de fecha de ven floncla 0 fabricante tegal, foleto :o Envase Esteri
A'Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 SiH GRUPO  de 11so, de narm minima de 5 afios en el mercal -~
13100 Paraguayo yio de pi y utilizacion de estos pi , sin a
sanitaria de que se hayan evidenciade fallas en la calidad técnica y su utiizacién
. Certificacion de FDA y/o CE yfu otros de Alta Vigil itaria de paises que
utilizan el producto. - ..

Seguin Rasotucidn CA N°G18-024/19 en el Marco de 13 Implermentac,dn
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GERENCIA DE SALUD
DEBE DECIR
; UNIDAD DE MEDIDA |~ REQUERIMIENTO  |{PRESENTACION TiPO| .
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | COD. | DESCRIPCION DEL ARTICULO  |ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA MARCA A ERTIFICAGION DE EQUIFO N* DE RESOLUCION
CATETER GUIA N° 3,5 EXTRA SOPORTE I2Q. DE 6 FRENCH con mafla de trenzado doble o
alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumatica, radiopaca,
compatibles con atambres gufas 0,035y 0,038"
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales en fa punta 100 em de longitud y lumen intemo minimo de 0,071 para
SERVICIODE | 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 67 y de 0,076 para “""“(;’of’:'"p’m Mhvidual, en papel grado medics yio bister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 5952 | CATETER GUIA N°3,5 EXTRA o o do e fecha do fab g caja debe contener los siguientes """’: ""e'o":‘s 4 UNIDAD Envase Esteri
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5.S1H | Médicos 5.1 SOPORTE 12Q. DE 6 FRENCH. 90 de 2 b a de to,procedencia o ga . 1 ase
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO de uso, in de minima de 5 afios en el mageacy
13100 Paraguayo y/o i de p de estos p sin nofificacion a vigilancia,
1 sanitaria de que se hayan evldenuadn fallas en la calidad técﬂlca y su ulizauén
Certificacion de FDA ylo CE y/u otros de Alta ia de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA TERAPEUTICO AL1 DE 6 A 7FR con malia de doble '0,atamb
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumatica, radi con
gulas 0,035 y 0,038"
5.1. Articulos con 2 agujeros faterales en la punta 100 cm de longitud y lumen,intemo minimo de 0,071" para
SERVICIODE | 5.ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genésicos: } cateteres de 6Ff y 0,076 para cateter 7 'LOE';“"‘“;:QM"“" . 'I’:"" grado medico yio "z‘"
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 2501 |CATETER GUIA TERAPEUTICO AL| o o do ot fecha do °‘::;W P STNGEEH los s'g"e tes " a'l"em ;: e UNIDAD Envase Estoril
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH | Médicos 5.1 10ECATFR do vso, PO NG mm‘ de 5 atos O i erad
A'Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 15;114 o(zRUPO arsguayo yio foral do 7 ilizacion de@ops p o s
sanitaria de que se hayan ev:denaado fallas en la cafidad tecmca ysu uﬁzaaon
Certificacion de FDA y/o CE yiu otros de Alta ia de pafses que
utilizan el producto.
CATETER GUIA TERAPEUTIGO AL2 DE 6 A 7FRcon mata de doble o alamb
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), atraumatica, radi con
gulas 0,035y 0,038
5.1. Aiticulos con 2 agujeros laterales en la,punta 100 cm de longitud y lumen interno mlnimo} de 0,071 para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS Genérlcos  cateteres de 6Fry 0,078\para cateter de 7 fr.Empaque individuai, en papel grado medico y/o biister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 3592| CATETER GUIA TERAPEUTICO AL[Fasarerte ester hermy Sermado, a caje debe conterer 1o sigulentes datos | ’I"ef:‘.";so o UNIDAD Envase Estoril
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILZABLES 5. SIH  |Médicos 5.1 2DE6ATFR codigo ¢ g ! echa de venaimiento,procedencia o egal
A'Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 SiH GRUPO deusa, de ) minima de § aflos en el mercado
R 13100 ylo, de y utilizacién de estos p sin a
sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la cafidad técnica y su utiizacion
. Certificacion de FDA ylo CE ylu olros organismos de Aita Vigilancia Sanitaria de paises que .
} utilizan el producto. -~
- CATETER GUIA TERAPEUTICO AL3 DE 6 A 7FRcon malla de doble o alamb
. plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), i con
gulfas 0,035y 0,038
5.1. Articulos con 2 agu];ross F|aterales enla mfﬂa 100 em 1(1: longrtud eyd'b;\e;n intemo minimo de 0,071” para
SERVICIODE | 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: e orr en papel grado medico yio biister trasparente
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES [Quimicos y 2593| CATETER GUI TERAPEUTICO AL ;’::;:m:"“".‘"“ Serrade, i cala debe contener los Suienes "amm;’l‘e‘:::‘;o o e e UNIDAD Erwase Esteri
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5.SIH  {Médicos 5.1 3DEGATFR o uso, indioaiones do o ’ ia miima de 5 aios en o mercado Paragueyo yo
A'Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO ‘ ) :
i 13100 de estos pi , Sin a sanitaria de que

de p!
se hayan ewdenotado hlas en la calidad técnica y su utiizacion
Certificacion de FDA yfo CE y/u otros i de Aita Vigil

ia de paises que

ilizan el p

Segun Resolucion CA N°018-024/19 en ei Marco de ia implementacién del Modelo Estandar de Coitrol Interno (MECIP)



onu,RNo v ] PARAGUAX
ARAGUAY REKUAI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL . . e E
GERENCIA DE SALUD . .
- - =
DEBE DECIR
UNIDAD DE MEDIDA | _ REQUERIMIENTO  [PRESENTACION MPO| .,
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | COD. | DESCRIPCION DEL ARTICULO  |ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA MARCK JCERTIFICACION DE EQUIPO N° DE RESOLUCION
CATETER GUIA TERAPEUTICO AR1 DE 6 A 7FR con malla de doble o atamby
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con al
gufas 0,035 y 0,038" N
5.1. Articulos con 2 agujeros faterales en la punta 100 cm de longitud y lumen intermo minimo de 0,071” para ]
SERVICIODE | 5 ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: catetores de 6FT. y 0,078 para cateter 7 ';E“'Lp“‘“eme" Papel drack Medic io bister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y s697| CATETER GUIA TERAPEUTICO o oo do m ma d fabricac °:"e;m et i . a'l'“mz R UNIDAD Envase Estoril
INTERVENCIONIST Y/O REUTILIZABLES 5. SIH 5.1 AR 1 DE6 A 7FR 190 < de uso, indicaciones de jento Experienia minima de 5 afios g“ o méxcadd Esteri
A Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 15;!: O%Rupo vioi N fsion y utiizacién de estos productos, sin nofficacion a viglandia
snmtana de que se hayan evndenesado falfas en la calidad técnica y su ulizadén
Caertificacion de FDA y/o CE y/u otros i de Alta Vigil itaria de paises que
utilizan el producto,
CATETER GUIA TERAPEUTICO AR2 DE 6 A 7FR con mafla de doble o alamb
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con
guias 0,035 y 0,038"
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y umeniinterrio mifimo de 0,071" para
SERVICIODE | 5.ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter 7 'f‘f""”““em"‘”' Phapsrirado “‘::'ZV"’ "':’;
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y s698|CATETER GUIA TERAPEUTICO [ cPereite sster e e frion cerado, In Caja debe cONGET los siguienies pabind UNIDAD Estesil
INTERVENCIONIST | /O REUTILIZABLES 5.SIH  |Médicos 5.1 AR 2 DE 6 A7FR codigo de ! ecna de ven o oypenca o gal, folleto Envase Ester
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO de uso, § de minima de 5 afios en el mercado .
13100 P yloi de ision y utilizacién de‘estos productos, sin notificacién a vigilancia
sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utiizacion
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros i de Alta Vigitanci; ia de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 4 DE 6 A 7FR con malla de do doble o alamb
plano de acero inoxidable punta suavé (soft tip), con
guias 0,035y 0,038
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales en lapunta 100 cm de longitud y umen intemo minimo de 0,071” para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 6Frly 0,078 para cateter 7 fr. E'r:paque individual, en Igpel gradoe medico y/o blister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES {Quimicos y 3689| CATETER GUA TERAPEUTICO | T*Pere? ':’:m‘" A Farwin °‘:‘e’;"’° p caja debe contener los siguientes "“‘"’: 'I’"""d"‘ e UNIDAD Erwase Esteri
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH | Médicos 5.1 JL4DE6ATFR codigo de I0(gfeRg g febri 2 de ven osdencia o gal, foleto ase
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO deuso, i de almacenami e Je 5 aftos on ef mercado
13100 Paraguayo y/o i de p y de estos sin
sanitaria de que se hayan evidenuado fallas en la calidad técnica y su utiizacion
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros s de Aita K itaria de paises que
utilizan el producto. ’
i 3
CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 3,5 DE 6 A 7FR con malla de trenzado doble o alambre
- trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con
o alambres gulas 0,035 y 0,038
5.1. Articulos con 2 ag;aeros laterales en ‘: punta 100 cm de longitud y lumen mte:-o m;:;o de 0,071y 0,078 para : . .
S cateter 7 fr. para 6Fr.E ivi en papel grado m ylo blister trasparente s . T O
CS f:sl‘lg:_%gs\ go:g;ﬁ(létzz %()Esssz:s genéfmo& " esteril hermeticamente cerrado, ia caja debe contener los sugmemes datos : medidas , codigo de ; . .
. uimicos¥ | s776| CATETER GUA TERAPEUTICO. 1), fecha de fabricacion, fecha de venci o fabricante legal, folleto de Inatrucciones | . - UNIDAD Envase Esteril. - | : 5
INTERVENCIONIST Y/O REUTILIZABLES 5. SIH  [Médicos 5.1 UL 3,5 DE 6 A TFR " (= IHeo.pro - RERS
A'Y HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO de uso, i de minima de 5 aios en el mercado Paraguayo yio . - I : -
13100 internacional de provisién y uttilizacién de estos prod , sin noti a vigi! sanitaria de que . .
se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utiizacion . - . .
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros H de Alta Vigilanci itaria de paises que ) - s
wtitizan el producto. ] : :
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M, GODIERNO w1 PAR}G
“# PARAGUAY REKU
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GERENCIA DE SALUD
DEBE DECIR
UNIDAD DE MEDIDA' REQUERIMIENTO PRESENTACION TIPO|
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | COD. | DESCRIPCION DEL ARTICULO ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA IMARCA TCERTIFICACION DE EQUIPO N° DE RESOLUCION
CATETER GUIA TERAPEUTICO JL 5 DE 6 A 7FRcon mala de do doble o
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con
gufas 0,035y 0,038~
5.1. Arti con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y lumen interno minimo de 0,071" para
SERVICIODE | 5.ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres ""gﬁ":{ 0,078 para °°'°‘2;£f:‘;:mbe‘ "“mn:mp“mdmmm ﬁ:’e::‘::’
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos.y 5778 CATETER GUIA TERAPEUTICO JL co dl o de lote fecha de fecha de i ° legal, foketo ,de UNIDAD . Envase Esterif
INTERVENCIONIST Y/O REUTILIZABLES §. SIH Médicos 5.1 5 DE6 A7FR 9 de uso, indi de . ia minima de 5 afios g" ef mercado
AY HEMODI GRUPO 13000 ?;}:O%RUPO Paraguayo y/o i i de i de estos p sin notificacién a vigilancia
sanitaria de que se hayan evidenciado fakas en la calidad técrlca y s uﬁzac{bn
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros itaria de paises que
utifizan el producto.
CATETER GUIA TERAPEUTICQ JL 6 DE 6 A 7Fr con mala de doble o b
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), i con
guias 0,035y 0,038”
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y umenvifiternd minimo de 0,0717 para
SERVICIODE | 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Gensticos: cateteres de 6Fr y 0,078 para cateter “’L":'“":::;ﬂ"‘”’ z‘s"""ﬂ =l grado "‘““;{’f’i:ns'm
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y s779| CATETER GUIA TERAPEUTICO [ e e e fabricacion fecha de vodi -, :"" tes "“‘;: ol foliots de UNIDAD Envase Esteril
INTERVENCIONIST Y/O REUTILIZABLES 5. SIH Médicos 5.1 JLEDEGATFR cotgo . P N o g
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SiH GRUPO de uso, de minima de § afios en el mercado
. 13100 yioi i de y utilizacién de estos productos, sin notificacion a vigilancia
- de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utizacién
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros de Alta Vigil itaria de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA TERAPEUTICQ JR4 DE 6 A 7FR con malka de doble o
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con
gufas 0,035 y 0,038~
5.1. Articulos con 2 agujeros laterales\en la punta 100 cm de longitud y kimen intemo minimo de 0,071” para
SERVICIODE | 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 6Fr YOALE Phgn W“BOLL';OE:T“;‘::M"“C'?:M? ’i’;":' grado medio ylo bt g
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 5784 CATETER GUIA TERAPEUTICO o digo s oot o paligA a2 ’ :“e“ gl folets de UNIDAD Envase Estesil
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES S.SIH | Médicos 5.1 JR 4 DE6ATFR o QTN abiicacton, fecha de vencimien i do 5 afios o mercado
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO e T, 2 minima de 5 aflos en
13100 Parag ylo de pi y utilizacién de estos p sin a
sanitaria de que se hayan ewdenmado fakas en la calidad técnu;a y su uﬁzselén
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros i de Alta ia de paises que
utilizan ef producto.
CATETER GUIA N° 3 EXTRA SOPORTE I1ZQ. DE 6 FRENCH con malla de trenzado dobie o -
alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (seft tip), atraumatica, radiopaca,
compatibles con alambres gulas 0,035y 0,038~
5.1. Asticulos con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de longitud y fumen interno minimo de 0,071” para
SERVICIODE | 5.ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de GFr. y 0.078 para m’m’;fm;";ebe""“c:"m’:";";:mmsmm ‘:::’ez:‘::' .
CARDIOLOGIA CONSUMIBLES, DESCARTABLES Quimicos y CATETER GUIAN°® 3 EXTRA . N "
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH  |Médicos 5.1 89271 SOPORTE 12Q. DE 6 FRENCH °°d'°° de "": '°°'" def fecha de ven ‘ W:‘ P ahc:::. J‘;::?c::ﬂ UNIDAD Envase Esterl) i
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO © S0, minma :
. 13100 Yo de pi de estos sin notificacién a vigilancia -
sanitaria de que se hayan ewienuado fallas en la calidad técnica y su utiizacion
_ Certificacion de FDA y/o CE y/u otros de Aita Vigil itaria de paises que -
utilizan el producto.
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% GODBIERNO v | PARAGUAIL
< PARAGUAY | REKUAI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GERENCIA DE SALUD
DEBE DECIR
UNIDAD DE MEDIDA REQUERIMIENTO PRESENTACION /TtPO| .,
DEPENDENCIA GRUPO SUB GRUPO | COD. | DESCRIPCION DEL ARTICULO ESP IF IONES TECNICAS/ GRADO DE PUREZA IMARCA. JCERTIFICACION DE EQUIPO N° DE RESOLUCION
CATETER GUIA TERAPEUTICO JRS DE 6 A 7FR con mala de doble o ak:
plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), con
gufas 0,035y 0,038~
5.1. Articuos con 2 agujeros laterales en la punta 100 cm de jongitud y lumen interno minimo de 0,071" para
SERVICIODE | 5.ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de BFry 0,078 pora cateter 7 frEmpaque indvidusl, en papel grado m::lw yio bm:;
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES {Quimicos y 5762 |CATETER GUIA TERAPEUTICO JR[ TSP &/e" b’; fecha de fabrioad: °:";:° d"’ caja debe contener los sigufentes ",’: 'I“:o“el o d UNIDAD Envase Esteril
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH  |Médicos 5.1 5DE 6 A 7FR codigo de P e At prooe: m'm:“ de  afios o ot motac)
AY HEMODINAMIA GRUPQ 13000 13:‘:: D%RUPO P ylo i ional de provisién y utilizacion de estos productos, sin notificacién a vigilancia
sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la calidad técnica y su utiizacion
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros i de Alta Vigilanci itaria de paises que
utilizan ef producto.
CATETER GUIA: CATETER MULTIUSO A2 - 4 A5 FRENCH.con malla de renzado doble o
alambre trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip){atraumatica, radiopaca,
compatibles con alambres gufas 0,035 y 0,038~
5.1. Articulos con 2 agujeros faterales en la punta 100 cm de longitud y lumeminternd minimo de 0,071” para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS Ge' ricos: cateteres de ill { 0,078 para cateter 7 fr.Empagque individudl, en papeligrado medico y/o bl:;ar
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES |Quimicos y 7236 |CATETER GUIA: CATETER cod & oerih s o, oo dehe col gt Jos siguiantes detne o UNIDAD Envase Exteri
INTERVENCIONIST | Y/O REUTILIZABLES 5. SIH | Médicos 5.1 MULTIUSOA2-4 A5 FRENCH. g0 de lote,fecha ' e Ydmiento,procegencia o leg: ase Es
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO de uso, in de namk minima de 5 afios en el mercada
13100 yo y/o i de pi y utilizacién de éstos sin a
[sanitaria de que se hayan evidenclado fallas en fa calidad técnica y su utiizacion
Certificacion de FDA y/o CE y/u otros i de Alta Vigil s i de palses que
utifizan el producto.
CATETER GUIA N°3,5 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH con makia de trenzado doble o . :
alambre trenzado plano de acerolinofidable punta suave (soft tip), atraumatica, radiopaca,
compatibles con alambres.guias 0,035 y 0,038"
5.1. Articulos con 2 agujeros lateraleg en lalpunta 100 cm de longitud y lumen interno minimo de 0,071 para
SERVICIO DE 5. ARTICULOS HOSPITALARIOS |Genéricos: cateteres de 6Fr § 0,078 para cateter 7 fr..Empaque individual, en papel grade medice y/o biister
CARDIOLOGIA | CONSUMIBLES, DESCARTABLES Quimicos y CATETER GUIAN° 3,5 esterih cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas ,
INTERVENGIONIST YI0 REUTILIiABLES 5. SIH 5.1 7238|EXTRASOPORTE 12Q. DE 7 cocﬁgo de lote,fecha de icacion, fecha de i o fabri legat, folleto de UNIDAD Envase Esteril
) FRENCH ¥ delyso, indicaci de i iencia minima de § aﬁo@ en el mercado
AY HEMODINAMIA GRUPO 13000 SIH GRUPO . o ; P
13100 P ylo i de pi y utilizacién de estos p sin a
sanitaria de que se hayan s\ndencladofahsenla tahdadtémywuﬁzauén
Certificacion de FDA y/o CE ylu otros i de Alta Vigil itaria de paises que
utilizan el producto.
CATETER GUIA N°3 EXTRASOPORTE IZQ. DE 7 FRENCH con mah de frenzado doble o alambre
trenzado plano de acero inoxidable punta suave (soft tip), p con
alambres gufas 0,035 y 0,038~
5.1. Asticulos con 2 agujerosF late(r)a‘;e; en la punta 1007 cf:n de longitud z Mlu:en intemo nlv(run:’o de :i:“l) 1" Ipa::s‘a
e cateteres de 6! Ty 8" para cateter Empaque in al, en papel grade m yio
gf:gg_%gﬁ géﬁ';ﬂ:::;ﬁz "B%ss'z:;'}’:;'f:s g’"é."m' CATETER GUIANS esteri cerrado, la caja debe contener los siguientes datos : medidas,
. uimicos y 7237|EXTRASOPORTE 12Q. DE 7 oodl de lote,fecha de fabricacion, fecha de vencimi icante legal, folleto de UNIDAD Envase Esteril
INTERVENCIONIST | V/O REUTILIZABLES 5. SIH | Médicos 5.1 - go_ de lote,fecha de f © ocedenaia o o9 ase Esten
FRENCH de uso, indicaci de i E mlnrmn de5 aﬁus enel mermdo
AY HEMODINAMIA GRUPQ 13000 SiH GRUPO N : .
13100 P ylo de pi de estos p a
sanitaria de que se hayan evidenciado fallas en la cafidad témca ysu lmhzacwn
Certificacion de FDA ylo CE ylu otros i de Alta Vigil itaria de paises que
etiti el pi
i
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