Instituto de Prevision Social Acta N° 053/2025 de fecha 07 de agosto de 2025
Consejo de Administracién )

RESOLUCION C.A. N° 053-004/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 48/2025
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE
FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA
DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL", CON ID N° 471.562.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N°® 1508/2025,-recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 05 de agosto de 2025, €l cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que, ‘w€mitié el Memorando
DOP/DLI1/N® 0718/2025, de fecha 05 de agosto de 2025, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccidén Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a
consideraciéon de la Méaxima Autoridad, la solicitud de aprobatién para la modificacion parcial
al Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitacion Pablica“Nacional N° 48/2025 “PROVISION
DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO BE  CITOMETRIA DE FLUJO EN
COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATQBOGIA DE LA DIRECCION MEDICA
DEL HOSPITAL CENTRAL", con ID N° 471.562; ¥

CONSIDERANDO: Que, la modificaciondparcial, representa modificaciones sobre las bases y
condiciones del respectivo Pliego, en atencién a las observaciones realizadas por la Direccion
Nacional de Contrataciones Publicas, las respuestas suministradas (remitidas a través del correo
electrénico institucional), son de ex€lusiva responsabilidad de la Direccion Médica del Hospital
Central;

Que, se realizan las siguient€s,modificaciones:

o En la Seccidén Swinistros requeridos - especificaciones técnicas— Detalle de los bienes
y/o servicios, ,
o Enla Seécion Condiciones contractuales — Indicadores de Cumplimiento de Contrato.

Que, la proplksta en cuestion, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastetimiénto y Logistica y con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrafaciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expedientes para tratamiento porﬁe;g ({Jonsejo de Administracion del IPS y del

' ¥DO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE . ‘
"' DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE E*MILIO ARGANA CONTRERAS
' LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS.

" MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ' N -
ABG. ANA MARTA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de caracter plblico, garantizando la transparencia de la gestion piiblica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, ¢n atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /



Instituto de Previsién Social Acta N° 053/2025 de fecha 07 de agosto de 2025

Consejo de Administracion .
RESOLUCION C.A. N° 053-004/2025

Memorando DOP/DLI1/N® 0718/2025, de fecha 05 de agosto de 2025, suscritos por los
mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la modificacién parcial del Pliego de Bases y~Cendiciones de la Licitacion
Piblica Nacional N° 48/2025 “PROVISION DE REAETIVOS E INSUMOS CON
EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE
HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA.DEL HOSPITAL CENTRAL", con
ID N° 471.562, conforme al Anexo, el cual selencuentra refrendado por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las areas técnicas respectivas, que consta de 02 (dos) fojas
y se adjunta a la presente Resolucion. ----

2°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

3°)  Comunicar a qui¢gne§ corresponda y archivar.

SC/fm/jo.- i p VAT ( 0 Q

. FDO.: DR. JORGEMAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE i
DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR-EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROGAS.
MIEMBROS BEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
< ABG. ANAMARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

I~ 7

El presente instrumento es de cardcter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre.
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepeién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. /
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N°48/25 .
“PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN
COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL
HOSPITAL CENTRAL" con ID N° 471.562

MODIFICACION PARCIAL

1-En la Seccién Suministros requeridos - especificaciones técnicas— Detalle de los bienes y/o

servicios, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:
Especificaciones técnicas del Equipo: ”

Citémetro de flujo de 10 o mas colores, 3 laseres.
Software de Adquisicion y Estacion de trabajo. - ;.

o Software para Anélisis de Citometria de Flujo, con capacidad de acceso
simultaneo de al menos 3 usuarios.

o Contar con Normas de Calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna

de ellas. : 1

Contar con Normas de Calidad generales: ISO 13485,

Contar con Certificacion IVD o RUO.

Integracién a LIS.

Software de gestion de ordenes, lista de trabajo y seguimiente,

Dispersion de 4ngulo amplio para distinguir las células de-los.residuos.

Dispersion de angulo estrecho para detectar las particulas‘mas grandes.

Sistema digital con pantalla de datos de al menos 4«décadas.

Sistemas de termorregulacion para mantener el grea dptica a una temperatura

uniforme. \ Cod

Fotodiodos, tubos fotomultiplicadores (fligrescencia).

Laser Azul - Diodo de estado solido, controlado por software.

Laser Rojo - Diodo de estado sélido, €pntrolado por software.

Laser Violeta - Diodo de estado solido-controlado por software.

Laseres de diodo de estado solido enfocados de forma independiente.

Celda de Flujo. :

Optica de Recoleccion: ©Opticas integradas fijas y celdas de flujo.

Filtros 6pticos intercambiables.

Filtros de detectorés: Laser azul, rojo y violeta.

Detector de dispersiér frontal.

Detector de dispersion lateral.

Fotodiodo de alto rendimiento con asistencia electronica.

Detectores\de fluorescencia.

Cargador.de carrusel multiple de tubos, muestreo automatizado, adquisicion

abtomatizada de listas de trabajo o muestro por placas. i .

o (Precesamiento de Sefial: Precision digital con menos de 5% de error, y
capacidad de seleccion minima de 30 parametros.

o, Estacion de trabajo: Sistema operativo compatible con el equipo ofertado.

o Temperatura de funcionamiento: 15-32° C ’

1

O 0O 0 O 0 O O ©

O 0 0 0o ¢ 0 0 ¢ o 0 0 o O O

Debe decir:
Especificaciones técnicas del Equipo:

Citéometro de flujo de 10 o més colores, 3 laseres.
Software de Adquisicién y Estacion de trabajo.
Software para Analisis de Citometria de Flujo, con capacidad de acceso
simultaneo de al menos 3 usuarios.

o Contar con Normas de Calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna
de ellas. '

o Contar con
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Celda de Flujo.
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Software de gestion de ordenes, lista de trabajo y seguimiento.

Dispersion de dngulo amplio para distinguir las células de los residuos.
Dispersién de angulo estrecho para detectar las particulas mas grandes.
Sistema digital con pantalla de datos de al menos 4 decadas.

Sistemas de termorregulacion para mantener el drea Optica a una temperatura

Fotodiodos, tubos fotomultiplicadores (fluorescencia).

Laser Azul - Diodo de estado solido, controlado por software.

Laser Rojo - Diodo de estado solido, controlado por software.

Laser Violeta - Diodo de estado solido controlado por software.
Laseres de diodo de estado sélido enfocados de forma independiente.

l\
A

Optica de Recoleccién: Opticas integradas fijas y celdag de flujo.
Filtros 6pticos intercambiables.

Filtros de detectores: Laser azul, rojo y violeta.
Detector de dispersion frontal.

Detector de dispersion lateral.

Fotodiodo de alto rendimiento con asistencia electronica.
Detectores de fluorescencia.
Cargador de carrusel maltiple de tubos, muestreo automatizade, adquisicion

By

automatizada de listas de trabajo o muestro por placas.

o Procesamiento de Sefial: Precision digital con menos de,S% de error, y
capacidad de seleccion minima de 30 parametros.
Estacion de trabajo: Sistema operativo compatible ch el equipo

‘ |
“

Citometro de Flujo

o Temperatura de funcionamiento: 15-32° C

2-En la Seccion Condiciones contractuales

il

iy

— Indicaderes de Cumplimiento de Contrato, se

realiza la siguiente modificacidn:

Donde dice:

Sran presentados: (36 treinta y seis) certificados.

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumiplimiento:

4.

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION
PREVISTA *

Constancia de preséntacion de

Constancia de presentacion de

la DeclaracionJurada de

ia Declaracion Jurada de

bienes v rentas, activos v

bienes v rentas, activos v

pasivos

pasivos

{1A los 15 (quince) dias
calendario posterior a la firma
del Contrato.

Avctade Recepcion 1/36

Acta de Recepcion

CADA MES (30 (treinta) DIAS)

Debe decir:

Seran presentados: (36 treinta y seis) certificados.

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

PRESENTACION

FECHA DE

PREVISTA

Acta de Recepeion 1/36

CADA MES 30 (treinta)

Acta de Recepcion

'DIAS

Ju m NV
efetDe /A




