Instituto de Previsién Social Acta N° 056/2025 de fecha 19 de agosto de 2025
Consejo de Administracion , )
RESOLUCION C.A. N° 056-005/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 57/2025
«“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1566/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 13 de agosto de 2025; el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que remitid6 el Memorando
DOP/DLI1/N°® 0758/2025, de fecha 11 de agosto de 2025, del Departamento de Licitaciones —
Seccién Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a
consideracion de la Maxima Autoridad, la aprobacion de la modificacion parcial al Pliego de
Bases y Condiciones, de la Licitacion Publica Nacional N% §7/2025 “ADQUISICION DE
REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMOBDATO PARA EL LABORATORIO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR”, con ID N° 4%2.6533; y

CONSIDERANDO: Que, la modificacién parcial representa modificaciones realizadas sobre
las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello-a)raiz de las observaciones realizadas por la
DNCP vy a las modificaciones solicitadas¢por ‘el Administrador del Contrato. Las respuestas
suministradas (remitidas a través de Correo Electronico Institucional), son de exclusiva
responsabilidad de la Direccién de Hospitales del Area Interior;

Que, se realizan las siguientes mrodificaciones:

e En la Seccién SuminiStros requeridos - especificaciones técnicas. Condiciones generales
de los equipos.eH Cotnodato y la provision de insumos y reactivos.

e En la Seccién~Suministros requeridos - especificaciones técnicas. 3- Caracteristicas
generales de la Interface.

e En la Seceion Suministros requeridos - especificaciones técnicas. 4- Instalacion de la
interfaeey provision de equipos informdticos de apoyo.

o En~la’Seccién Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones
Técnicas. Hemograma. Equipos en comodato.

e En la Seccién Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones
Técnicas. Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con
provisién de equipo automatizado en comodato. Especificaciones técnicas del Equipo.

FDO.: DR, JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON, JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Cons¢jo de Administracion

El presentc instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion pablica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad dc la administracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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e En la Seccion Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Plan
de Entrega de bienes.

Que, la propuesta en cuestién, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica y con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizando asi su conformidad, en los términos del Formulario de Recepcion
de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administracion del IPS y del Memorando
DOP/DLI1/N® 0758/2025, de fecha 11 de agosto de 2025, suscritos por los-fhismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINIS’I:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION-SOCIAL

RESUEL VE:

1°)  Aprobar la modificacion parcial al Pliego-de.Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional N° 57/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO
EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
PILAR”, con ID N° 472.653, conférme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la
Secretaria del Consejo de Administracion y las areas técnicas respectivas, que consta de
08 (ocho) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

2°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, sofi'las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version\digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracién: "
3°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ]
SC/mg/pbs ' - ! !

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZ'J\LEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA RCAS.

MIEMBROS DEL CONSEJG DE ADMINISTRACION

ABG. AMNA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de cardcter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion plblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 27
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N°*%37/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR”

ID N° 472.653. 3

~ MODIFICACION PARCIA L/

I- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Condiciones generales de los equipos
en comodato y la provision de insumos y reactivos. Se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

!

Los equipos en comodato deben ser proveidos con: los calibradores, conttroles normales y patolégicos
por cada bien (determinacion) licitada, necesarios para realizar la curva de calibracion del equipo y
los controles diarios (para control interno).

Debe decir: !‘ ’

Cada Equipo en _calidad de Comodato debe contar con los calibradores v controles para los
analisis clinicos a ser realizados, necesarios para realizar la curva de calibracion del equipo y
los controles diarios (para control interno) v asi garantizar la precision v €xactitud de los
resultados obtenidos.

Donde dice:

El plazo de la Recepcion del Interfaz de Comunicacion entre el EQUIPO Automatizado y el Sistema
de Gestion de la empresa: 30 dias posteriores a la firma del,Centrato. | ;

Los equipos en comodato deben conectarse a través/deUna interface con el Sistema Integrado
Hospitalario (SIH) y ser bidireccional.

.
La transferencia de datos (recepcion de pedidos de analisis y remision ;%lectrénica de los resultados
de los mismos en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar operativa en un plazo
no mayor a 30 dias posterior a la emisién del acta de inicio trabajo; y el mismo deberd estar
conformada en un acta de recepcion d¢ intérface, verificado por la Dircecién de Tecnologias de la
Informacion y de las Comunicaciones! .

Debe decir:

El plazo de la Conexion del Inteffaz de Comunicacion entre el EQUIPO Automatizado y el Sistema
de Gestion de la empresa; 30.dias posteriores a la firma del contrato.

Los equipos en comodato deben conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado
Hospitalario (SIH) w.es decir, debe ser bidireccional.

La transferencia’ d€ datos (recepcion de pedidos de analisis y remision electrénica de los resultados
de los mismes.en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar en funcionamiento
en un plazo'no mayor a 30 dias posterior a la emisién del acta de inicib trabajo; y el mismo debera
estar conformada en un acta de verificacion de funcionamiento de la interface, con el apoyo de la
Direccion de Tecnologias de la Informacién y de las Comunicaciones

2- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. 3 Caracteristicas generales de la

Interface. Se realizan las siguientes modificaciones:
Donde dice:

CARACTERiSTICAS GENERALES DE LA INTERFACE (SISIEMA DE GESTION DE
LABORATORIO) .

¢ Plazo de instalacion y puesta en funcionamiento de los Equipos en comodato: 30 dias
posteriores a la firma del contrato, a través de un Acta de Recepgién.
¢ Los equipos en comodato deberan contar con un software de gestion de laboratorio y deben
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e La transferencia de datos (recepcion de pedidos de andlisis y remision electronica de los
resultados de los mismos en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar
operativa en un plazo de 30 dias posterior a la puesta en func1onam1ento a través de un
acta de recepcion de interface, verificado por la Dlrecmqn de Tecnologias de la
Informacién y de las Comunicaciones.

Debe decir: -

DEBE DECIR )
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INTERFACE (SISTEMA DE GESTION DE
LABORATORIO A COMODATO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN

COMODATO) ‘
{

e EL SOFWARE O SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO sera proveido en
calidad de comodato.

¢ Plazo de instalacion del Sistema de Gestion de Laboratorio y puesta en funcionamiento
junto con los Equipos Automatizados en comodato: 30 dias posterlores a’la.firma del
contrato, a través de un Acta de Recepcion. }

e Se reitera los equipos en comodato deberan contar con ug software de gestion de
laboratorio 'y deben ser bidireccional para conectarse a través dema interface con el
Sistema Integrado Hospitalario (SIH). ar

e La transferencia de datos (recepcion de pedidos de analisis yi rpmlslon electrénica de los
resultados de los mismos en los prontuarios electronicos del pa(flente en el SIH) debe estar
operativa en un plazo de 30 dias posterior a la puesta en funcionamiento, a través de un
acta de yerificacién de interface, con el apoyo porda Direccién de Tecnologias de la
Informacion y de las Comunicaciones

3-_En_la_Suministros_requeridos - especificaciones técnicas. 4- Instalacion de la interface y
provision de equipos informdticos de apoyo. Se tealizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

4-INSTALACION DE LA INTERFACE ‘Y PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE
APOYO

HEMOGRAMA Se debe inclairjcomo soporte la interface y los 51gulentes equipos informaticos
de apoyo:

» Equipos informati¢os: 01(uno) computadora con todos sus accesorlos con UPS por equipo
a ser proveidojen comodato.

e Impresofa-de etiquetas para cédigo de barras: 02 (dos) como minimo, para los boxes de
extraceion de muestras.

e InS¥mos: etiquetas para codigo de barras, hojas para la i 1mpreslon de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

e Impresora: 01(uno) por cada equipo para impresion de planlllai clle trabajo y de resultados
de Pacientes.

e Muebles: en caso necesario seran solicitadas la provision de mué’bles a medida para dichos
equipos. !

A) COAGULOGRAMA

Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos informaticos de apoyo

¢ Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus acces'é'rios con UPS por equipo
a ser proveido en comodato.

* Impresora de etiquetas para codigo de barras 1(uno) como minigo.

. o . : ., Ny
* Insumos: etiquetas para codigo de barras, hojas para la impresion de los resultados, de Pn 5 Ci\r\‘f.*\
acuerdo con la necesidad del Servicio. VA
] AR
e Impresora: 01 (una) por cada equipo, para impresién de planillas de trabajo y de mﬂ@@‘ Ay : og b

de Pacientes ,';m%'
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* Muebles: por cada equipo en caso necesario seran solicitadas la provision de muebles a
medida para dichos equipos.

B) INMUNOQUIMICA: EQUIPO DE QUIMICA Y EQUIPO DE INl\/fUNOLOGfA
POR SEPARADO
a. Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos informaticos de apoyo:

e 01 (uno) computadora con todos sus accesorios con UPS por catla equipo a ser proveido en
comodato.

e Impresora de etiquetas para codigo de barras: 01 (una) para idéntificar sueros separados y
muestras preparadas en el triagem.

e Insumos: etiquetas para codigo de barras segiin necesidad del Servicio.
Impresora: 01(una), para impresion de planillas de trabajo y de resultados de Pacientes

b. Muebles: en caso necesario seran solicitados la provision de muebles a medida paradichos equipos.

X|

Debe decir:

, , ? ,
4-INSTALACION DE LA INTERFACE Y PROVISION DE EQUI,P'OS INFORMATICOS DE
APOYO, EN CALIDAD DE COMODATO, PARA LA VISUALIZACION E IMPRESION DE
LOS RESULTADOS DE ANALISIS

8

A) HEMOGRAMA

Se debe incluir como soporte,_en calidad de comodato, Jla interface y los siguientes equipos
informaticos de apoyo:

e Equipos informaticos: 01(uno) computadora ¢on todos sus acces‘:o“rios con UPS por equipo
a ser proveido en comodato. '

e Impresora de etiquetas para codigoide barras: 02 (dos) como minimo, para los boxes de
extraccion de muestras

* Insumos: etiquetas para codigo.de barras, hojas para la impresion de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

¢ Impresora: 01(uno) pofeada equipo para impresion de planillas de trabajo y de resultados
de Pacientes

Muebles: en casotecesario seran solicitados la provision de muebles a medida para dichos
equipos.

B) COAGULOGRAMA

Se debe ineluif_€omo soporte,_en calidad de comodato, la interfacejy los siguientes equipos
informatice§ de apoyo:

¢  Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus accesorios con UPS por cada
equipo a ser provisto en comodato. I

e [mpresora de etiquetas para codigo de barras 1(uno) como minitho.

¢ Insumos: etiquetas para cédigo de barras, hojas para la impresion de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

e Impresora: 01 (una) por cada equipo, para impresion de planillas de trabajo y de resultados
de Pacientes

¢ Muebles: por cada equipo en caso necesario seran solicitados la provision de muebles a
medida para dichos equipos ' ‘ '

C) INMUNOQUIMICA: EQUIPO DE QUIMICA Y EQUIPO DE INMUNOLOGIA
POR SEPARADO R

: \
Se debe incluir como soporte, en calidad de comodato, la interface y los siguientes equipos

informaticos de apoyo:

JJ
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¢ Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus acce*:orlos con UPS por cada
equipo a sér provisto en comodato.

e Impresora de etiquetas para codigo de barras 1(uno) como minimo.

e Insumos: etiquetas para codigo de barras, hojas para la i 1mpresmn de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

e Impresora: 01 (una) por cada equipo, para impresion de plamllas de trabajo y de resultados
de Pacientes

e Muebles: por cada equipo en caso necesario seran solicitados la provision de muebles a
medida para dichos equipos. i

4- En la Suministros _requeridos - _especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Hemograma. Equipos en comodato. Se realizan las siguientes modificaciones:

1}
Donde dice: i

"

REACTIVOS E INSUMOS: :

1. Los calibradores, controles (alto, medio y bajo), seglin caracteristicas del egfiipo-eh comodato,
seran proveidos seglin cronograma establecido por el Administrador de Contrato (se utilizaran
los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a la semana).

Debe decir:
REACTIVOS E INSUMOS:
‘.
1. Los calibradores, controles (alto, medio y bajo), delequipo en Calidad de Comodato, seran
proveidos segiin cronograma establecido por el Administrador de Contrato (se utilizardn

los tres niveles de control en forma diaria, 7/dias.a la semana). .-
! 1

Donde dice:
SOPORTE:

1. Con provision de todog™los insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistefita operativo de los equipos en comodato. Papel de impresion de
resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc., deben ser proveidos en su totalidad segin
necesidad del areaxde salud beneficiado.

2. Tubos de plastieo descartable con anticoagulante EDTA, (adulto de volumen maximo de
2,5 ml y pedigtrico de volumen maximo de 1.5 ml). La cantidad de tubos a ser utilizados
en formfasmensual es seglin necesidad del servicio, las dimensiones de los tubos utilizados K2
deberdivadaptarse al sistema operativo del equipo a ser provisto en comodato para el uso
del'sistema cerrado del equipo.

3. 02 (dos) microscopios binoculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal
binocular con sistema ptico corregido al infinito, giratorio, Inter pupilar distancia desde
55 hasta 75 mm, Iluminacion Halogena de 6V y 20 W con filtros que disminuyan
intensidad de luz.

4. Aceite de inmersion frasco (50 o 100 ml), segiin necesidad del servicio.

5. 02 (dos) contadores diferenciales digitales de células, con alarma sonora al completar 100
elementos.

6. 02 (dos) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que
el homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo).

7. 01 (Un) microcentrifuga para microhematocrito, un abaco ‘Epara lectura del mismo,
capilares sin Heparina, para confirmaciones de hematocrito cuapdo el caso amerite, segiin
necesidad segun la necesidad del Servicio.

8. Equipo automatizado para medir Eritrosedimentacion compatible con sangre con EDTA.

(RCASTRO

9. Laminas porta objeto de vidrio para los frotis de sangre, en los;casos que lo requiera en
cantidad acorde-ala estadistica mensual del Servicto.
4 QA
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11. Colorante de Wrigth listo para usar, provision segin necesidad, del servicio.

12. Colorante de Giemsa listo para usar, provision segun necesidad del servicio.
1

b

Debe decir:

SOPORTE EN CALIDAD DE COMODATO PARA LA REALIZACION DE LOS ANALISIS
CLINICOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA I

1. Con provision de todos los insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato. Papel de impresién de
resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc., deben ser proveidos en su totalidad segin
necesidad del area de salud beneficiado. ‘ !

2. Tubos de plastico descartable con anticoagulante EDTA, (adulto de volumen maximo de
2,5 ml y pediatrico de volumen méaximo de 1.5 ml). La cantldad de tubos a ser utilizados
en forma mensual es segun necesidad del servicio, las dimensidnes de los tubos utilizados
deberan adaptarse al sistema operativo del equipo a ser prov1s{0 en comodate para el uso
del sistema cerrado del equipo. :

3. 02 (dos) microscopios binoculares, en calidad de comodato, con 4 ebjetivos (4x, 10x,
40x y 100x), cabezal binocular con sistema Optico corregido al infinitoy giratorio, Inter
pupilar distancia desde 55 hasta 75 mm, Iluminacién Halégena de 6y 20 W con filtros
que disminuyan intensidad de luz.

4. Aceite de inmersion frasco (50 o 100 ml), segiin necesidad-delervicio.

5. 02 (dos) contadores diferenciales digitales de células,.en calidad de comodato, con
alarma sonora al completar 100 elementos.

6. 02 (dos) homogeneizadores de tubos, en calidad de.comodato, con capacidad minina de
20 tubos (en el caso de que el homogeneizador ng esteé incorporado dentro del equipo).

7. 01 (Un) microcentrifuga para microhematoofito,” un abaco *para lectura del mismo,
capilares sin Heparina, para confirmacionesde hematocrito cuando el caso amerite, segin
necesidad segiin la necesidad del Servicie. En calidad de comodato.

8. Equipo automatizado para medir Eritrosedimentacion,_en calidad de comodato,
compatible con sangre con EDTA! "

9. Laminas porta objeto de vidrio para los frotis de sangre, en los casos que lo requiera en
cantidad acorde a la estadistica mensual del Servicio.
10. Muebles para soporte de, [os equipos, en calidad de comodato.

11. Colorante de Wrigth listo para usar, provision segiin necesidad del servicio.
12. Colorante dé\Giemsa listo para usar, provision segin necesidad del servicio.

35- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Coagulograma: Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con provision de equipo
automatizado ‘en _comodato. Especificaciones técnicas_del Equipo:_Se realiza la_siguiente
modificacién en el punto 17: W,

Donde dice:

17- Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para Jdda Kit.

Debe decir:

17- Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarlos para cada Kit de Reactivo
utilizado en el Equipo en Calidad de Comodato.
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6- En_la_Suministros _requeridos - _especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis sangumea) con_provision _de_equipo
automatizado en comodato. Soporte: Se realizan las siguientes modlf' Cacmnes.

Donde dice:

SOPORTE: i
. Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml), segun necesidad. Las

dimensiones de los tubos deben adaptarse al sistema operativo del equipo.

. Pipetas volumétricas de vidrio aforadas de 1 ml, 2 ml, 5 ml para preparar los controles,
reactivos en cantidad segin necesidad del servicio. £

¢
. Mobiliario si fuese necesario para soporte de los equipos/o equxpos informaticos solicitados

computadoras, impresoras, ect. ‘
d
Debe decir: . l{:

SOPORTE EN CALIDAD DE COMODATO.

. Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato'de\Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 15ml), segin necesidad. Las
dimensiones de los tubos deben adaptarse al sistema operativo dél€guipo.

. Pipetas volumétricas de vidrio aforadas de 1 mh, 2vml, 5 ml para preparar los controles,
reactivos en cantidad segin necesidad del servicio.

¢
. Mobiliario, si fuese necesario para soporte de*los equipos/o equlpos informaticos solicitados
computadoras, impresoras, ect.

E
7- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Plan de Entrega de
bienes. Se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

Cronograma de entrega

El cronograma de prevision de reactivos debe ser elaborado por escrito por el Regente solicitante, a
partir de la firma deleontrato, enviado por correo a una direccion electrénica asignada por la
empresa, con ghobjeto de aumentar o disminuir el pedido segiin necesidad.

La provisidh de reactivos ¢ insumos debe ser continuo, sin interrupcion del Servicio en ningiin caso,
los reactivos suministrados por la empresa adjudicada deben ser orlgmales para asegurar la calidad y
fiabilidad de los resultados obtenidos.

El IPS se compromete a adquirir solo los montos minimos, en tanto que llos montos maximos seran
nominales, a ser solicitados segun necesidad de la Institucion.

W

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA RECEPCION DEL BIEN:

1. Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, constatandose
deficiencia o alteraciones de calidad, especificaciones técnicas, origen, procedencia u otros
requisitos establecidos en el PBC, el IPS notificara dentro del plazo de 02 (dos) dias corridos
dicha irregularidad a la Empresa Adjudicada.

2. El adjudicatario estara obligado a sustituir el producto rechazado por controles de calidad y/o

documental, ep-etptazo no mayor de 02 (dos) dias comdos cantados a partir del dia de la_ v
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3. Dicho plazo no sera considerado como prorroga para la entrega, por lo que al oferente que
incurra en tal situacion se le aplicard la penalizacion establecita en el Pliego de Bases y

Condiciones. ce
fs

VENCIMIENTO

r
[

1. El vencimiento de los productos debe ser igual o superior a 12"11’]165es para los Productos de
uso manual, NO Comodato.

2. El vencimiento de los productos debe ser igual o superior a 6 meses para los Productos que
se utilizan en Equipo en Comodato (Equipo Automatizado). X'

3. Si por la naturaleza de estos o por necesidad de la Institucion fo se puede cumplir con este
requisito, la recepcion del producto debera ser autorizada Uinicamente por el Laboratorio de
Andlisis Clinicos con Visto Bueno de la Direccion de Hospitalet de Area Interior.

4. El proveedor debera presentar una Carta de Compromiso de Cahje y una Péliza por el 100%
del monto del producto a ser entregado, con la Identificacion d& Numero de Lote; la validez
de dicha Pdliza debera ser por 3 meses postenores a la fecha del vencimiento del producto a
entregar. = :

5. El Laboratorio de Analisis Clinicos debera comunicar al Proveedor los proximos a vencer
con 60 dias de antelacion si se diera el caso y comunicar a la Direccion de'Hospitales de Area
Interior (DHALI), que se ha dado cumplimiento a dicho requerintiento.

6. La firma del Acta de Recepcion Final por determinaciones validadas y'reactivos utilizados.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INSUMOS Y REACTIVOS

1. Sera comumcado al proveedor via Correo Electrénico (declarado por el oferente) la existencia
de pedidos de reactivos e insumos a ser entregados correspondi te al llamado.

2. Pasado 2 (dos) dias habiles desde dicha comunicagién y en caso de que el proveedor no
hiciera efectiva la respuesta al correo, se procederaa.dar por REALIZADA la comunicacién
contandose a partir del vencimiento del plazo/como fecha de recépcion del proveedor.

3. Cada regente debe realizar un cronograma de'entrega segun flujd de pacientes y o demanda.
No debe esperar que el oferente efectué el control de Stock.

i

¢

FAT Y Voo S

Debe decir:

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de todos los bienesse‘hara en el SERVICIO DE LABORATORIO del HOSPITAL
REGIONAL DE PILAR, al Regente del Laboratorio o a un funcionario autorizade por el
mismo.

La entrega de los biene$\sé'realizara en tiempo y forma segiin normas establecidas por la DNCP. El
proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos
de embarque y otros ‘que debera suministrar el proveedor indicado a continuacion:

Cronograma de entrega de reactivos ¢ insumos

Una vez ifistalado los equipos en comodato, incluyendo todos los soportes v las capacitaciones
enumerados en el PBC, la provisién de reactivos e insumos debe ser continuo, sin interrupcién
del Servicio en ningiin caso, los mismos deben ser originales para asegurar la calidad y

fiabilidad de los resultados obtenidos. r
El cronograma de provision de reactivos debe ser elaborado por escrito por el Regente solicitante, a
partir de la firma del contrato, enviado por correo a una direccidn electronica asignada por la empresa,
con el objeto de aumentar o disminuir el pedido segiin necesidad. ‘
El IPS se compromete a adquirir s6lo los montos minimos, en tanto que los montos maximos seran
nominales, a ser solicitados seglin necesidad de la Institucién.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA RECEPCION DEL BIEN:
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA RECEPCION DEL BIEN
1. Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y'lo entregado, constatandose
deficiencia o alteraciones de calidad, especificaciones técnicas, origen, procedencia u otros
requisitos establecidos en el PBC, el IPS notificara dentro del plla!zo de 02 (dos) dias corridos
dicha irregularidad a la Empresa Adjudicada. i :

2. El adjudicatario estara obligado a sustituir eﬂ proﬂt_ncto; rechazado comprobado
mediante controles de calidad y/o documentos quel justifiquén el cambio, en el plazo no

el dia de la notificaciéon.
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3. Para dicho plazo no sera considerado prérroga para la entrega, por lo que al oferente
que incurra en tal situacion se le aplicara la penalizacion establecida en el Pliego de Bases y
Condiciones. 4

VENCIMIENTO [

1. El vencimiento de los productos debe ser igual o superior a 12 meses para los Productos de uso
manual, reactivos enumerados como items fuera del Comodato.

2. El vencimiento de los productos debe ser igual o superior a 6 meses para los Productos que se
utilizan en el Equipo a Comodato (Equipo Automatizado+ todos los soportes).

3. Si por la naturaleza de estos o por necesidad de la Institucion no se puede cumplir con este
requisito, la recepcion del producto deberd ser autorizada Gnicamente por el Laboratorio de
Andlisis Clinicos con Visto Bueno de la Direccion de Hospitales de Area Interior.

4. El proveedor debera presentar una Carta de Compromiso de Canje y una Péliza por el 100%
del monto del producto a ser entregado, con la Identificacion de Ndmero de Joote; Ja validez de
dicha Péliza debera ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento dehpréducto a entregar.

5. El Laboratorio de Analisis Clinicos debera comunicar al Proveedor Jos\préximos a vencer con
60 dias de antelacion si se diera el caso y comunicar a la Direccion de, HoSpitales de Area Interior
(DHAI), que se ha dado cumplimiento a dicho requerimiento.

6. La firma del Acta de Recepcion Final es por determinacienes validadas y reactivos utilizados
(procedimiento de entrega de insumos y reactivos procedimiento de entrega de insumos y reactivos

utilizados).

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INSUMOS Y REACTI V0 S

1. Sera comunicado al proveedor via Correo Electronico (declarado por el oferente) la existencia
de pedidos de reactivos e insumos a ser entregados correspondiente al 1lamado.

2. Pasado 2 (dos) dias habiles desde-dicha comunicacion y en caso de que el proveedor no hiciera
efectiva la respuesta al correoglsevprocedera a dar por REALIZADA la comunicacién contandose
a partir del vencimiento del{(plazo como fecha de recepcion del provgedor.

3. Cada regente debe\€alizar un cronograma de entrega segin flujo de pacientes y o demanda.
No debe esperar que eVoferente efectué el control de Stock.
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