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Instituto de Previsién Social Acta N° 057/2025 de fecha 26 de agosto de 2025
Consejo de Administracion . , :
RESOLUCION C.A. N° 057-017/2025

T
POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 53/2025
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE BENJAMIN ACEVAL?”,
CON ID N° 472.739.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1651/2025¢ recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 22 de agosto de 2025,/el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que ‘femiti6 el Memorando
DOP/DLI1/N°® 0804/2025, de fecha 20 de agosto de 2025, del Departarnento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccién Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a
consideracién de la Méixima Autoridad, la modificacién\ parcial al Pliego de Bases y
Condiciones, de la Licitacién Pablica Nacional N° 53/20252ADQUISICION DE REACTIVOS
E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA/EL LABORATORIO DEL HOSPITAL
REGIONAL DE BENJAMIN ACEVAL”, con ID N3472.739; y

CONSIDERANDO: Que, la Modificacién Parcial representa modificaciones realizadas sobre
las bases y condiciones del respectivo Pliego; €lo a raiz de las observaciones realizadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas y a las modificaciones solicitadas por el
Administrador del Contrato. Las respdestas suministradas (remitidas a través de correo
electrénico institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccién de Hospitales del
Area Interior;

Que, se realizan las siguiengtes modificaciones:

. En la Suministros\requeridos - especificaciones técnicas. Condiciones generales de los
equipos en comodato y la provision de insumos y reactivos.

®  En la Sumnistros requeridos - especificaciones técnicas. 3 Caracteristicas generales de
la Interface.

*  Bn-la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. 4- Instalacién de la interface y
Dprovisién de equipos informaticos de apoyo.

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
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ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién
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El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/3
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®  En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Hemograma. Equipos en comodato.

®  En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con provision de
equipo automatizado en comodato. Especificaciones técnicas del Equipo.

®  En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas.
Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con provision de
equipo automatizado en comodato. Soporte

o En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas, Gasometria y Electrolitos.
Reactivos e Insumos para el Equipo (Gasometria y Electrolitos).

. En la Suministros requeridos - especificaciones técticas. Inmunoquimica.

Que, la propuesta en cuestién, cuenta con el parecér favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica y con el aval)de’ la Directora de la Direccién Operativa de
Contrataciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expedientes para tratamiefito por el Consejo de Administracién del IPS y del
Memorando DOP/DLII/N® 0804/2025; de fecha 20 de agosto de 2025, suscritos por los
mismos; :

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar'la modificacién parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Piblica

Nacional N° 53/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO

EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE

BENJAMfN ACEVAL?”, en todos sus términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra
2 \

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIiTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC, VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMIN ISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de carcter pitblico, garantizando la transparencia de la gestién piiblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién plblica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley, 23
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Instituto de Previsién Social Acta N° 057/2025 de fecha 26 de agosto de 2025
Consejo de Administracién _ , :

RESOLUCION C.A. N° 057-017/2025

tefrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién’ y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 10 (diez) fojas y se adjunta a la presente Resolucion, -------------

2°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de
Administracién.,

3°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar.--- e
SC/rr/pb.- e .

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIOARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGZLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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El presente instrumento es de caricter pitblico, garantizando la transparencia de la gestién pitblica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 33
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 53/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS COXN EQUIPO EN COMODATO
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE BENJAMIN

ACEVAL” ' ol
ID N° 472.739. el

‘MODIFICACION PARCIAL:

Donde dice:

El plazo de la Recepcion del Interfaz de Comunicacion entre el EQUIPO Automatizado y el Sistema
de Gestion de la empresa: 30 dias posteriores a la firma del contrato. 1,

Los equipos en comodato deben conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado
Hospitalario (SIH) y ser bidireccional.

La transferencia de datos (recepcion de pedidos de analisis y remision electréniCade los resultados
de los mismos en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar operatlva en un plazo
no mayor a 30 dias posterior a la emisién del acta de inicio trabajo yelymismo deberd estar
conformada en un acta de recepcion de interface, verificado por la Dlrecc1on de Tecnologias de la
Informacién y de las Comunicaciones.

Debe decir:

El plazo de la Conexidn del Interfaz de Comunicacion entre €l EQUIPO Automatizado y el Sistema
de Gestion de la empresa: 30 dias posteriores a la firma dehcontrato.

Los equipos en comodato deben conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado
Hospitalario (SIH) y es decir, debe ser bidireccional.

La transferencia de datos (recepcion de pedidos de andlisis y remision electrdnica de los resultados
de los mismos en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar en funcionamiento
en un plazo no mayor a 30 dias posterior afla emision del acta de inicio trabajo; y el mismo debera
estar conformada en un acta de verificacion de funcionamiento de la interface, con el apovo de la
Direccion de Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones

2- En_la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. 3 Caracteristicas generales de la
Interface. Se realizan las Siguientes modificaciones:

Donde dice:

INSTALACION-DE LA INTERFACE Y PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE
APOYO (SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO)

e Plazo de instalacién y puesta en funcionamiento de los Equipos en comodato: 30 dias
posteriores a la firma del contrato, a través de un Acta de Recepcion.

e Los equipos en comodato deberan contar con un software de gestién de laboratorio y deben
ser bidireccional para conectarse a través de una interface con el Sistema Integrado
Hospitalario (SIH).

e La transferencia de datos (recepcion de pedidos de analisis y remision electronica de los
resultados de los mismos en los prontuarios electronicos del paciente en el SIH) debe estar
operativa en un plazo de 30 dias posterior a la puesta en funcionamiento, a través de un
acta de recepcion de interface, verificado por la Direccion de Tecnologias de la
Informacion y d unicaciones.
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Debe decir: .

DEBE DECIR )
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INTERFACE (SISTEMA DE GESTION DE
LABORATORIO A COMODATO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN

COMODATO

e EL SOFWARE O SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO sera proveido en
calidad de comodato.

e Plazo de instalacién del Sistema de Gestion de Laboratorio y puesta en funcionamiento
junto con los Equipos Automatizados en comodato: 30 dias posteriores a la firma del
contrato, a través de un Acta de Recepcion.

e Se reitera los equipos en comodato deberan contar con un software de gestion de
laboratorio y deben ser bidireccional para conectarse a través de una interface con el
Sistema Integrado Hospitalario (SIH). # 1

e La transferencia de datos (recepcion de pedidos de analisis y rcm1s1on electrénica de los
resultados de los mismos en los prontuarios electrénicos del paciente en el SIH) debe estar
operativa en un plazo de 30 dias posterior a la puesta en funcionamientosa través de un
acta de verificacion de interface, con el apoyo por la Dlreccidn de Techologias de la

Informacién y de las Comunicaciones i

Donde dice:
4-INSTALACION DE LA INTERFACE Y PROVISION\DE EQUIPOS INFORMATICOS DE

APOYO B

HEMOGRAMA Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos informaticos
de apoyo: .

¢ Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus accesorios con UPS por equipo
a ser proveido en comodato.
e Impresora de etiquetas para codigo de barras: 02 (dos) como minimo, para los boxes de
extraccion de muestras,
¢ Insumos: etiquetas para.codigo de barras, hojas para la 1mpre$|on de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.
e Impresora: 04(und) por cada equipo para impresién de plamllas de trabajo y de resultados
de Pacientes:
e Muebles_en €aso necesario seran solicitadas la provision de muebles a medida para dichos
equip0s. 3.‘
A) COAGULOGRAMA 2
Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos infomﬁ:iticos de apoyo

e Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus accesotnos con UPS por equipo
a ser proveido en comodato.

e [mpresora de etiquetas para cédigo de barras 1(uno) como minimo,

e Insumos: etiquetas para cddigo de barras, hojas para la i 1mpre51on de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

¢ Impresora: 01 (una) por cada equipo, para impresion de planillas de trabajo y de resultados
de Pacientes 1

e Muebles: por cada equipo en caso necesario seran solicitadas ¥4 provision de muebles a
medida para dichos equipos.

B) INMUNOQUIMICA: EQUIPO DE QUIMICA Y EQUIPO [;E INMUNOLOGIA PO
SEPARADO
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e 01 (uno) computadora con todos sus accesorios con UPS por cada equipo a ser proveido en
comodato.

e Impresora de etiquetas para c6digo de barras: 01 (una) para 1dent1ﬁcar sueros separados y
muestras preparadas en el triagem. <
Insumos: etiquetas para codigo de barras segiin necesidad del Sgrvicio.

e Impresora: 01(una), para impresion de planillas de trabajo y de ?esultados de Pacientes

b. Muebles: en caso necesario seran solicitados la provision de muebles a:medida para dichos equipos.
. &

Debe decir:

4-INSTALACION DE LA ]NTERFACE Y PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE
APOYO, EN CALIDAD DE COMODATO, PARA LA VISUAL[ZACION E IMPRESION DE
LOS RESULTADOS DE ANALISIS

A) HEMOGRAMA g

Se debe incluir como soporte,_en calidad de comodato, la interface y los siguienfes equipos

informaticos de apoyo: :
K

e Equipos informaticos: 01(uno) computadora con todos sus accesbriageon UPS por equipo

a ser proveido en calidad de comodato. 5
%'

e Impresora de etiquetas para codigo de barras en calidad de comodato 02 (dos) como
minimo, para los boxes de extraccion de muestras

i'r
;

e Insumos: etiquetas para cddigo de barras, hojas para, la mpresnon de los resultados, de

acuerdo con la necesidad del Servicio. »;

e Impresora en calidad de comodato: 0 l(uno) por-cada equipo para impresién de planillas
de trabajo y de resultados de Pacientes

o Muebles en calidad de comodato: en caso necesario serdn splicitados la provision de
muebles a medida para dichos equipos: f

B) COAGULOGRAMA L

4 o
Se debe incluir como soporte la inferface y los siguientes equipos mformatlcos de apoyo en calidad

de comodato:

e Equipos informatices en calidad de comodato: 01(uno) computadora con todos sus
accesorios eonUPS por equipo a ser provisto en comodato.

e Impresora\d¢ etiquetas para codigo de barras en_calidad de comodato 1(uno) como
minimo:

e Insumos: etiquetas para cddigo de barras, hojas para la i lmprealon de los resultados, de
acuerdo con la necesidad del Servicio.

e Impresora en calidad de comodato: 01 (una) por cada equipo, piéra impresion de planillas
de trabajo y de resultados de Pacientes i

e Muebles en calidad de comodato: por cada equipo en caso necésario seran solicitados la
provision de muebles a medida para dichos equipos

C) INMUNOQUIMICA: EQUIPO DE OUIMICA Y E UIP‘b DE_INMUNOLOGIA
POR SEPARADO

Se debe incluir como soporte la interface y los siguientes equipos mformamcos de apoyo en calidad
de comodato:

o Equipos informaticos _en calidad de comodato: 01 (una) ¢omputadora con todos gus
accesorios con UPS por cada equipo a ser proveido en comodato.

e Impresora de etiquetas para codigo de barras_en calidad d¢ comodate: 01 (upd) p

1dent1f‘ icar sueros searados Yy muestras preparadas er) el triagem,.
\
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o Impresora en calidad de comodato: 01(una), para 1mpresnon de planillas de trabajo y de

resultados de Pacientes
¢ Muebles_en calidad de comodato: en caso necesario seran’ sohc1tados la provisiéon de

muebles a medida para dichos equipos.

D) EQUIPO PARA AGENDAMIENTO Y REPORTE DE DATOS ESTADISTICOS

Se debe incluir como soporte la interface en calidad de comodato y los siguientes equipos
informaticos de apoyo, en calidad de comodato:

e Una computadora, en calidad de comodato con estabilizador de corriente (UPS), conectado

al sistema mas interne
e Un Monitor en calidad de comedato para llamado de pacientes conectado al sistema

|

4- En _la_Suministros _requeridos - especificaciones técnicas. Esgeciﬂcaciones Técnicas.
Hemograma. Equipos en comodato. Se realizan las siguientes modificaciones:

(I

I

Donde dice:
REACTIVOS E INSUMOS: - g !

1. Los calibradores, controles (alto, medio y bajo), segin caracterl’stilas del equipo en comodato,
seran proveidos segin cronograma establecido por el Administrador de Contrato (se utilizaran
los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a la semiana). .

Debe decir: i
1

REACTIVOS E INSUMOS:

£y
H

1. Los calibradores, controles (alto, medio vy bajo), del equipo en Calidad de Comodato, serin
proveidos segiin cronograma establecido por el Administrador de Contrato (se utilizardn
los tres niveles de control en forma diaria, 7 dias a la semana). |

Donde dice:
SOPORTE:

1. Con provisidn de todos los insumos necesarios para la impresion de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato. Papel de impresion de
vésultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc., deben ser proveidos en su totalidad segun
neeesidad del drea de salud beneficiado.

2. Tubos de plastico descartable con anticoagulante EDTA, (adulto de volumen maximo de
2,5 ml y pediatrico de volumen maximo de 1.5 ml). La cantidad de tubos a ser utilizados
en forma mensual es segun necesidad del servicio, las dimensiones de los tubos utilizados
deberan adaptarse al sistema operativo del equipo a ser provnstp en comodato para el uso
del sistema cerrado del equipo. !

3. 02 (dos) microscopios binoculares con 4 objetivos (4x, 10x, 40x y 100x), cabezal
binocular con sistema 6ptico corregido al infinito, giratorio, Inter pupilar distancia desde
55 hasta 75 mm, Iluminacién Halogena de 6V y 20 W con filtros que disminuyan
intensidad de luz. ’

4. Aceite de inmersion frasco (50 o 100 ml), seglin necesidad del servicio.

5. 02 (dos) contadores diferenciales digitales de células, con alarmg sonora al completar 100
elementos. Y

6. 02 (dos) homogeneizadores de tubos con capacidad minina de 20 tubos (en el caso de que

el homogeneizador no esté incorporado dentro del equipo).

e, C Caballéro s

Steciminnto y Logistica
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8. Equipo automatizado para medir Eritrosedimentacidn compatible con sangre con EDTA.

.. . - . i .
9. Laminas porta objeto de vidrio para los frotis de sangre, en los casos que lo requiera en
cantidad acorde a la estadistica mensual del Servicio.

10. Muebles para soporte de los equipos. v
11. Colorante de Wrigth listo para usar, pfovisién segun necesidad del servicio.

12. Colorante de Giemsa listo para usar, provision segin necesidad del servicio.

Debe decir: ‘ .

SOPORTE_EN CALIDAD DE COMODATO PARA LA REALIZACION DE LOS ANALISIS
CLINICOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA

1. Con provision de todos los insumos necesarios para la im-{a}esién de los resultados
dependiendo del sistema operativo de los equipos en comodato. Papel de impresion de
resultados; téner, etiquetas autoadhesivas etc., deben ser proveidos en su totalidad segin
necesidad del area de salud beneficiado. » [

2. Tubos de plastico descartable con anticoagulante EDTA, (adulto de volumen méaximo de
2,5 ml y pediatrico de volumeh maximo de 1.5 ml). Se proveeran, segin la estadistica de
uso mensual, las dimensiones de los tubos utilizados deberan adaptarse al sistema
operativo del equipo a ser proveido en comodato para el uso_del'sistema cerrado del
equipo. : ¥

3. 02 (dos) microscopios binoculares, en calidad de comodato, con 4 objetivos (4x, 10x,
40x y 100x), cabezal binocular con sistema 6ptico carrégido g[ infinito, giratorio, Inter
pupilar distancia desde 55 hasta 75 mm, Iluminacién‘Halégena de 6V y 20 W con filtros
que disminuyan intensidad de luz.

4. Aceite de inmersion _frasco de 100 ml, se-proveerin 4 frascos de 100 ml por aiio. 1
(uno) frasco al inicio ade la ejecucién delcontrato. X

6. 02 (dos) contadores diferenciales digitales de células,_en calidad de comodato, con
alarma sonora al completar 100 elementos. h

7. 02 (dos) homogeneizadores de tubos, en calidad de comodato, con capacidad minina de
20 tubos (en el caso de que elhdmogeneizador no esté incorporado dentro del equipo).

8. 01 (Un) microcentrifuga ‘para microhematocrito, un abaco para lectura del mismo,
capilares sin Heparind, para confirmaciones de hematocrito cuando el caso amerite, segiin

QS
necesidad segin lanécesidad del Servicio. En calidad de comodato. YRS
9. Equipo automatizado para medir Eritrosedimentacion,_en _calidad de comodato, 2=
N : R o=
compatible.con sangre con EDTA. { & ;g;
T )
P X O.\z

)

10. Lamina§-potta objeto de vidrio para los frotis de sangre, en los casos que lo requiera en
cantidad acorde a la estadistica mensual del Servicio.

11. Muebles para soporte de los equipos, en calidad de comodato.
1

12. Colorante de Wrigth listo para usar, provision segln necesidad del servicio.

,0N$

13. Colorante de Giemsa listo para usar, provisién segin necesidad del servicio.

.

5- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Técnicas
Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis _sanguinea) con_provision de equipo

automatizado _en comodato. Especificaciones técnicas del Equipg: Se realiza la siguiente -
modificacion en el punto 17:

Donde dice:

16- Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit.

Debe decir:

ios |para cada Kit de Resctivo
TO DE RL.‘\'I 1QN bUC!AL

16- Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesar
utilizado en el Equipo en Calidad de Comodato.

p stecmlento Y. Logmt:&a((
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6- En la Suministros requeridos -
. - r ‘A . & r .
Coagulograma. Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea)l con provision de equipo
automatizado en comodato. Soporte: Se realizan las siguientes modt tcaczones.

Donde dice:

SOPORTE:

. Tubos de plastico descartables con ériticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediatricos de volumen maximo de 1,5ml), segin necesidad. Las
dimensiones de los tubos deben adaptarse al sistema operativo del equipo.

. Pipetas volumétricas de vidrio aforadas de 1 ml, 2 ml, 5 ml para preparar los controles,
reactivos en cantidad segiin necesidad del servicio.

. Mobiliario si fuese necesario para soporte de los equipos/o equipos informatiCos solicitados
computadoras, impresoras, ect.

Debe decir:

SOPORTE EN CALIDAD DE COMODATO.

. Tubos de plastico descartables con anticoagulante (Citrato de Sodio de 3,2%; adultos de
volumen maximo de 2,5ml y pediétricos de volumen maximo“de 1 ,5ml), segin necesidad. Las
dimensiones de los tubos deben adaptarse al sistema operativo del equipo.

. Pipetas volumétricas de vidrio aforadas,de 1mil,2 ml, 5 ml para preparar los controles,
reactivos en cantidad segiin necesidad del servicio. y
i)

. Mobiliario, en calidad de comodato, si fuese necesario para soporte de los equipos/o equipos
informaticos solicitados computadoras, lmpresoras, ect.

7- En la Suministros requeridos ecificaciones técnicas. Especificaciones Gasometria

Electrolitos. Se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

RSN
tracior

a
v

Reactivos e Insumos.para el Equipo (Gasometria y Electrolitos)

1SION:SOCIAL

EREV)
X W

]

23

=X 1

1. Los reactivos, que acompaiien al equipo, asi como insumos de papel para impresion, deben ser
proveidosen strtotalidad por la empresa adjudicada segin necesidad. fa

W

: ARL A;(E;A'STRO'
; Admini
ooy

038}
i

2. Controles altos, medios y bajos: Uno (01) por dia 0 mas segin necesislad o condicién del equipo.
3. Desproteinizante: en cantidad necesaria para el funcionamiento del ecﬁuipo.

[
Los reactivos o packs deben ser conservados a temperatura ambiente.

4, Provisidn de j Jermgas especificas para gasometria precargada con Heparma de Litio para la toma |
de muestras, segin necesidad del servicio. ’

Debe decir:
Reactivos e Insumos para el Equipo (Gasometria y Electrolitos) a ser proveidos en comodato.

[

1. Los reactivos, que acompaifien al equipo, asi como insumos de papel para impresion, debep ser
proveidos en su totalidad por la empresa adjudicada segin necesidad. LTI 08 whev ISION SUCIAC
: e Caballe ro¥/

UNLNLXAK.
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2. Controles altos, medios y bajos: Uno (01) por dia o mas segiin necesidad o condicién del equipo

en calidad de comodato. "

- . . . . d
3. Desproteinizante: en cantidad necesaria para el funcionamiento del equipo.

Los reactivos o packs deben ser conservados a temperatura ambiente.

A .
4. Provision de jeringas especificas para gasometria precargada con Heparina de Litio para la toma
de muestras, segiin necesidad del servicio.

t
8- En_la_Suministros_requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Gasometria y
Electrolitos. Se realizan las siguientes modificaciones: p

Donde dice:

SOPORTE PARA EL LOTE:

'

1. Para la toma de muestra de pacientes la Empresa adjudicada debéré proveer; adhesivos para
comprimir sitio de puncién para la extraccion, gomas de ligar, algodén hidrofilo yalcohol rectificado
para desinfeccién de sitios de puncion, jeringas descartables con agujas: jeringas de 3ml con aguja
23GX1, de Sml con aguja 21GX1, del0 ml con aguja 21GX1/2 en forma'mensual, las cantidades a
ser proveidas seran acorde a la estadistica mensual de pacientes atendidds.

2. 02 (dos) Apoya brazos para toma de muestra de sangre.
3. Para film, en cantidad segiin necesidad del servicio. Hemograma).

4. 01 (una) heladera frio/seco, capacidad de 300 litfo$ cemo minimo, cop rango de temperatura 2°C
- 8°C. para almacenar los reactivos y muestras comtermometro digital para medir la temperatura
interna ( para almacenar reactivos para Hemograma

|
5. 01 (una) heladera-refrigerador frio/secg con capacidad de 300 litros como minimo, rango de
temperatura 2°C - 8°C. para almacenar reactivos y muestras, con term¢metro digital para medir la
temperatura interna para Coagulograma (Crasis Sanguinea Sanguinea). Coagulograma (Crasis 50/72

6. 02 (dos) heladeras frio/seco de-dos puertas (con freezer para almacenar muestras) capacidad de 300
litros como minimo, con fango de temperatura 2°C - 8°C. para almacenar los reactivos y muestras
con termometro digitahpara medir la temperatura interna ( para almacenar reactivos para Quimica-
Inmunologia para Quimica-Inmunologia)

7. Reloj tempotizador (timer), segin necesidad del servicio.

8. 02 (dos)smacro- centrifugas de mesa con mueble de soporte con las siguientes caracteristicas:
compacta, para centrifugar 24 muestras como minimo. MULTIFUNCION, con rotor estdandar donde
se pueden procesar tubos de fondo redondos y cénicos y también pueden adaptarse facilmente con
accesorios para procesar tubos mas pequefios, con rango de velocidadide 0 rpm a 5000 rpm. Con
sistema de cierre de seguridad (para Crasis separar plasma, Qulmlca-llnmuno para separar suero,
Orina)

10. Placa de vidrio céncavas (12 concavidades) para la prueba de VDRL segtin necesidad

11. Un (1) agitador mecanico de placas. ) [

12. Un (1) Bafio Maria con camara de acero inoxidable, control digilta;l)de temperatura y rango de
temperatura de 5°C a 100 °C.

it
13. Micropipetas automaticas de volumen fijo: 20 ul, 100 ul con pupteras descartables adaptable a las
mismas en cantidad acorde a las necesidades del servicio. Micfopipeta autométicas de volumen
variable de 10 a 50 ul y de 200 a 1000 ul con punteras desca ef fen cantlda corde a la necesid
del servicio.

WX W T AT Y
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14. Pipetas volumétricas de vidrio de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml, proveer :s"egl’m necesidad del servicio.

15. Tubos cdnicos con tapa (tipo Eppendorf) de 2 ml de capacidad p:a'i}a microcentrifuga, proveer
seglin la necesidad del Servicio.

16. Contenedores para transporte de muestra al laboratorio (detallado en el PBC las caracteristicas-
Esquema simplificad. i
. [
Debe decir: : ;

fo
SOPORTE PARA EL LOTE EN CALIDAD DE COMODATO: 4

2. 02(dos) Apoya brazos en calidad de comodato para toma de muestra de sangre.

3. Para film, en cantidad segun necesidad del servicio. Hemograma).

4. 01 (una) heladera frio/seco en calidad de comodato, capacidad de 300 litros como-minimo, con
rango de temperatura 2°C - 8°C. para almacenar los reactivos y muestraggon term@metro digital para
medir la temperatura interna ( para almacenar reactivos para Hemograma

5. 01 (una) heladera-refrigerador frio/seco en calidad de comodato,mon capacidad de 300 litros
como minimo, rango de temperatura 2°C - 8°C. para almacenar reactivog,y muestras, con termémetro
digital para medir la temperatura interna para Coagulograma (Crasis Sanguinea Sanguinea).
Coagulograma (Crasis 50/72

6. 02 (dos) heladeras frio/seco en calidad de comodate, de des puertas(con freezer para almacenar
muestras) capacidad de 300 litros como minimo, con rapgo'detemperatura 2°C - 8°C. para almacenar
los reactivos y muestras con termémetro digital paramedir la temperatura interna ( para almacenar
reactivos para Quimica-Inmunologia para Quimica-Inmunologia) '

7. Reloj temporizador (timer), segin necesidad del servicio. i

}
8. 02 (dos) macro- centrifugas de mesa gon mueble de soporte en calidad de comodato, con las
siguientes caracteristicas: compacta, para centrifugar 24 muestras como minimo. MULTIFUNCION,
con rotor estandar donde se pueden procesar tubos de fondo redondos y conicos y también pueden
adaptarse ficilmente con acteserios para procesar tubos mds pequefios, con rango de velocidad de 0
rpm a 5000 rpm. Con sistema de cierre de seguridad (para Crasis separar plasma, Quimica-Inmuno
para separar suero, Orina)

10. Placa de vidrio céncavas (12 concavidades) para la prueba de VDRL segun necesidad

11. Un (1) agitador mecanico de placas en calidad de comodato. ‘

A
12. Un (1) Bafio Maria con camara de acero moxndable en calidad de comodato control digiltal de
temperatura y rango de temperatura de 5°C a 100 °C.

t
13. Micropipetas automaticas en calidad de comodato, de volumen fijo: 20 ul, 100 ul con punteras

automaticas de volumen variable de 10 a 50 ul y de 200 a 1000 ul con punteras descartables en

\

cantidad acorde a la necesidad del servicio. b P

4
\

descartables adaptable a las mismas en cantidad acorde a las necesidades del servicio. Micropipeta /

14. Pipetas volumétricas de vidrio de 1 ml, 2 ml, S mly 10 ml, proveer éeg(m necesidad del servicio. —

iy
15. Tubos conicos con tapa de 2 ml de capacidad para microcentrifuga, proveer segin la necesidad
del Servicio.

16. Contenedores para transporte de muestra al laboratorio (detalfado en el PBC las caracteristicag-
Esquema simplificado.

VISION:SGC)
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9- En la Suministros requeridos - especificaciones técnicas. Especificaciones Inmunoquimica. Se

realizan las siguientes modificaciones

Donde dice: ’ o

SOPORTE INMUNOQUIMICA: CON EQUIPO INTEGRADO Y/O POR SEPARADO PARA
QUIMICA E INMUNOLOGIA EN COMODATO:
1| :
1. Provisién de tubos primarios con capacidad de 6 ml con gel estabilizador descartables
(separadores de suero) en forma mensual.
2. Insumos (papel de i 1mpresnon de resultados, toner, etiquetas autbadhesivas etc. ), deben ser
proveidos en su totalidad segun necesidad del Laboratorio.
3. Mobiliarios para almacenamiento de los insumos y como soporte de equipos inherentes a la
contratacion.
4, Reactivos de uso manual: GLUCOSA ANHIDRA Polvo quimico para pruebas de tolerancia
oral a la glucosa, provusnon segun necesidad del servicio.
5. Frascos estériles para orina individual con capacidad 80-100 ml.tubos de centfifugas conicos
de plastico 10 ml para muestras de orina, se proveera segiin necesidad delservicio.
6. Laminas de vidrio porta objeto 26 x 76 mm, se proveera la ca[mdad seglin necesidad del

servicio.

7. Laminillas de vidrio cubre objeto 22x22 mm, se proveera la cantidad seglin necesidad del
servicio.

8. Pipeta pasteur plastico de 3 mly 5 ml, se proveera la cantidad segin la necesidad del servicio.

9. Cepillo para lavado de tubos tamafio mediano y grande,,se proveera la cantidad segin la
necesidad de servicio.

10. Detergente No i6nico, se proveera la cantidad segin,la nece51dad del servicio.

11. Provision gradillas de capacidad minima de §0-100 tubos ;cada una, se proveera la
cantidad segiin la necesidad del servicio.

12. Para el Equipo de Hemoglobma Glicosilada se solicita moblllano para soporte del equipo y
sillas si asi lo requiera. q

Debe decir:
"
1. Provision de tubos primarios ‘con’ capacidad de 6 ml con gel estabilizador descartables

o~

(separadores de suero)en ‘forma mensual. '

.
i
n

2. Insumos (papel de impresion de resultados, toner, etiquetas autoadhesivas etc.), deben ser

racio

t

nis

proveidos en su.totalidad segin necesidad del Laboratorio.

Smin

3. Mobiliario§ en" calidad de comodato,para almacenamiento de los insumos y como

259
\de

GOnsEi0’
et s acon

soporte-d€_equipos inherentes a la contratacion.

4, Reactivos de uso manual: GLUCOSA ANHIDRA Polvo quimico para pruebas de
tolerancia oral a la glucosa, provision de 1 (uno) a 2 (dos) kilos por mes.

5. Frascos estériles para orina individual con capacidad 80-100 mi, tubos de centrifugas

conicos de plastico 10 ml para muestras de orina, se proveera segun estadistica de uso
mensual. v

6. Laminas de vidrio porta objeto 26 x 76 mm, se proveera conforme a la cantidad de uso -
mensual, :

7. Laminillas de vidrio cubre objeto 22x22 mm, se proveera conforme a la cantidad de
uso mensual. | "

8. Pipeta pasteur plastico de 3 ml y 5 ml, se proveerdn conforni’é a la cantidad de uso

mensual taqto la de 3 ml como la de S ml.
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10. Detergente No i6nico, se proveera 1 bidén de 5 litros por mes.

11. Provisién gradillas de capacidad minima de 50-100 tubos cada una, se proveeran 5

unidades por afio. 3 (tres) unidades de gradillas al inicio de la ejecucion del contrato.

12. Para el Equipo de Hemoglobina Glicosilada se solicita mobiliario en calidad de

i

10



