Instituto de Previsién Social Acta N° 057/2025 de fecha 26 de agosto de 2025

Consejo de Administracion
RESOLUCION C.A. N° 057_-021/2025_

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACION N° 2, AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2025
“ADQUISICION DE SIERRAS QUIRURGICAS PARA EL SERVICIO DE
CARDIOCIRUGIA DEL IPS”, CON ID N° 460.493.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1656/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 22 de agosto de 2025, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que remitié el Memorando
DOP/DLI1/N® 0820/2025, de fecha 21 de agosto de 2025, del Departatnento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccién Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a
consideracion de la Méaxima Autoridad, la solicitud de aprobaeién’ de la Aclaracién N° 2, al
Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitacién Pablica Nagional’N° 13/2025 “ADQUISICION
DE SIERRAS QUIRURGICAS PARA EL SERVICIO DE-GARDIOCIRUGIA DEL IPS”, con
ID N° 460.493; y ‘

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracién N° 2, représentan aclaraciones realizadas sobre' las
Bases y Condiciones del respectivo Pliego;'ello-a raiz de las consultas realizadas por los
potenciales oferentes, las respuestas sumifiistradas (remitida a través de Correo Electrénico
Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccién de Recursos Tecnoloégicos de
Salud;

Que, la propuesta en cuestion,cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica y.con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizande, asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expedignt€s, para tratamiento por el Consejo de Administracién del IPS y del
Memorando DOP/DLINN® 0820/2025, de fecha 21 de agosto de 2025, suscritos por los
mismos;

Por tanto, en.uso/de sus atribuciones;

]I;?{OG DR} JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

- GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH /
SR. JOSE'JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caricter pitblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién pablica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

Aprobar la Aclaracién N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién Publica
Nacional N° 13/2025 “ADQUISICION DE SIERRAS QUIRURGICAS PARA EL
SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL IPS”, con ID N°-460.493, en todos sus
términos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendadd por la Secretaria del
Consejo de Administracion y las 4reas técnicas respectivas,.que‘consta de 02 (dos) fojas
y se adjunta a la presente Resolucién.

2°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Cogistica y la Direccién Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la ifitegridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para.el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
3°)  Comunicar a quienes corresponda yrchivar. . (
SC/rr/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRIiTEZ ACOSTA, PRESIDENTE,

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / LIC, VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH /
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS.DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINGO. Secretaria del Consejo de Administracién

/

El presente instrumento es de cardcter ptblico, garantizando la transparencia de la gestién pablica. Se podrd acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién pablica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2/2
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LICITACI()N PI'JIiLICA NACIONAL N° 13/25 “ADQUISICION DE SIERRAS QUIRURGICAS
PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL IPS?” ID N °© 460.493.

o

ACLARACION N° 2

g,
Asuncion, 20 de agosoto de 2025.

AL OFERENTE: ) .

Con relacién al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
13/25 “ADQUISICION DE SIERRAS QUIRURGICAS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL
IPS” ID N ° 460.493, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas. realizadas por el/los potencial/es
oferente/es: 1

fl
Consulta 64 - ITEM 1- SIERRA NEUMATICA PARA ESTERNOTOMI . -

Donde dice: 1 4.3.1 Voltaje : entre 16 V y 18 V Consulta: Solicitamos a la convocante podér.efertar voltaje desde
13,2 V a 18V, ya que la misma no afecta a la funcionalidad del equipo. L

RESPUESTA: El oferente debera ajustarse a la versién 2 del Pliego de Bases-y Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025. :

Consulta 65 - ITEM 1- SIERRA NEUMATICA PARA ESTERNOTOML?
i

En el documento se indica que "La bateria debe ser de facil limpieza Y, desinféccion. NO debe ser esterilizable."
Teniendo en cuenta los avances tecnolGgicos en el disefio de instrumental quirtirgico, actualmente existen en el
mercado sierras con baterias que pueden ser completamente esterilizables, lo dual contribuye significativamente a
la seguridad del paciente al reducir el riesgo de infecciones per, una limpieza inadecuada. Por lo tanto, solicitamos
que se considere permitir que la bateria de la sierra pued@)sér/esterilizable oo esterilizable, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, siempre que se garantice el cumplimiento de los estdndares de limpieza,
desinfecci6n o esterilizacion necesarios para su uso en entornos quirirgicos. -

RESPUESTA: El oferente deberi ajustarse a(la versiéon 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025. .

Consulta 66 - ITEM 1- SIERRA NEUMATICA PARA ESTERNOTOMIé

En el pliego se establece que: “Debe contar con una luz de LED blanca que ilumine el sitio de la cirugia en el
momento de su uso." Solicitames.& la convocante considerar que este requisito sea opcional, ya que la iluminacién
del quiréfano y del sitio*déNalcirugia es habitualmente provista por los sistemas de iluminacién especificos del
entorno quirdrgico (comoMuces cialiticas u otros dispositivos médicos apropiados). En este sentido, la inclusién de
una luz LED en el/instrumento no resulta indispensable para garantizar una correcta visibilidad durante la
intervencion, y sy exigencia podria limitar la participacion de oferentes que presentan equipos técnicamente
adecuados y validados clinicamente, pero que no incluyen dicha luz incorporada.

RESPUESTA: El oferente debera ajustarse a 1a versién 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025. X
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Consulta 67 - item 2 SIERRA OSCILANTE QUIRURGICA
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En el pliego se indica en el punto 4.3.2: "Capacidad: entre 2,0 y 2,2 Ah." Solncuttamos a la convocante considerar la i o ‘é«E
amphacnon del rango de capacidad aceptado a un valor entre 2,0 y 2,3 Ah, con el fin de permitir la participacion de [z
equipos que cumplen con los requisitos funcionales y técnicos, pero que cuentan con una capacidad levemente &=

superior, sin que esto afecte negativamente el desempefio ni la seguridad del equipo.
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RESPUESTA: El oferente dgber4 ajustarse a la version 2 del Pliego de ﬁases y Condiciones publicada en:'
fecha 11 de agosto del 202 .

t'
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Consulta 68 - Item 2 S OSCILANTE QUIRURGICA ¢ /

e

Dond dice: Debe gontgr con una luz de LED blanca que ilumine el sitio de la cirugia en el momento de su us
Solicitamos a con cante considerar que este requlsrto sea opcional, ya que la 11ummac1on del qulrofano y def




PARAGUAI .. GOBIERNO oss
REKUAI ir W4 PARAGUAY

Lo

et

s A
INETEFLEC G FREVIBION SO0IAL !

it

(como luces cialiticas u otros dispositivos médicos apropiados). En este senticio', la inclusién de una luz LED en el
instrumento no resulta indispensable para garantizar una correcta visibilidad durante la intervencion, y su exigencia
podria limitar la participacion de oferentes que presentan equipos técnicamente "adecuados y validados clinicamente,
pero que no incluyen dicha luz incorporada. ‘ o

RESPUESTA: El oferente deberi ajustarse a la version 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025.

Consulta 69 - Item 2 SIERRA OSCILANTE QUIRURGICA

Donde dice: 2 4.3.9 La bateria debe ser de facil limpieza y desinfeccion. NO debe ser esterilizable. Consulta:
Teniendo en cuenta los avances tecnoldgicos en el disefio de instrumental quirirgico, actualmente existen en el
mercado sierras con baterias que pueden ser completamente esterilizables, lo ¢ual contribuye significativamente a
la seguridad del paciente al reducir el riesgo de infecciones por una limpieza ihadecuada. Por lo tanto, solicitamos
que se considere permitir que la bateria de la sierra pueda ser esterilizable 0 no esterilizable, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, siempre que se garantice el cumplimiento de los estdndares de limpieza,
desinfeccion o esterilizacién necesarios para su uso en entornos quirdirgicos.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a la versién 2 del Pliego de Bases y‘Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025. :

Consulta 70 - Item 2 SIERRA OSCILANTE QUIRURGICA

En el punto 4.4.5 se establece: "Angulo de desplazamiento de la oscilacién: minimo 1° y maximo 4,1°." Solicitamos
a la convocante aceptar sierras que cuenten con un angulo de oscilacion(minimo de 1° y méximo de hasta 4,5°, ya
que este valor se encuentra dentro de un rango funcional adecuado para procedimientos quirdrgicos, sin
comprometer la precision ni la seguridad del instrumento. Esta modificacién permitiria incluir equipos técnicamente
aptos y clinicamente validados, ampliando la competencia enfre 0ferentes sin afectar la calidad del producto.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a la version 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en
fecha 11 de agosto del 2025.

Consuita 71 - Item 2 SIERRA OSCILANTE QUIRURGICA

En el pliego se indica en el punto 4.3.2+"Capacidad: entre 2,0 y 2,2 Ah." Solicitamos a la convocante considerar la
ampliacidn del rango de capacidad’aceptado a un valor entre 2,0 y 2,3 Ah, con el fin de permitir la participacion de
equipos que cumplen con los requisitos funcionales y técnicos, pero que cuentan con una capacidad levemente
superior, sin que esto afecte negativamente el desempefio ni la seguridad del equipo
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