Instituto de Previsién Social Acta N° 064/2025 de fecha 11 de septiembre de 2025
Consejo de Administracion

RESOLUCI()N C.A. N° 064-009/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1 Y LA MODIFICACION
PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA 3
NACIONAL N° 61/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS k|
LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL
GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE JUNIO DEL IPS”, CON ID N° 472.337.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1836/2025;recepcionado en la :
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 09 de setiembre de20254 el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que, ‘femitidé el Memorando
DOP/DLI1/N® 995/2025, de fecha 09 de setiembre de 2025, del Departamento de Licitaciones g
— Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a k-
consideracién de la Méxima Autoridad, la solicitud de aprebacion de la Aclaracion N° 1 y la
modificacién parcial al Pliego de Bases y Condiciones de<la Licitacién Publica Nacional N°

61/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIALES CON
EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAI GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE

JUNIO DEL IPS”, con ID N° 472.337; y

i

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion /N® | y la Modificaciéon Parcial, representan
aclaraciones y modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de
la consultas realizadas por los potenciales oferentes a través de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas en el Portal~de la DNCP. Las respuestas suministradas (remitidas a
través de correo electronico institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccion de
Hospitales del Area Central;

Que, la propuesta en custion, cuenta con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones; y el" parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y
Logistica, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N°
995/2025, de fecha™09 de setiembre de 2025 y el Formulario de Recepcién de Expedientes para
tratamiento por.parte del Consejo de Administracién del IPS, suscritos por los mismos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,
\

FDQ.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE .
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO /DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
"NSTH UT0 MIEMBROS DEI'J C()NSF;JO DE ADMINISTRACION o .
;‘:"'v ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
Setiala

El presente instrumento es de cardcter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. S¢ podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con cxcepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12



Instituto de Previsién Social Acta N° 064/2025 de fecha 11 de séptiembre de 2025

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 064-009/2025

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional N° 61/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS
LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL
GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE JUNIO DEL IRS¥, con ID N° 472.337,
conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Sécretaria del Consejo de
Administracion y las Areas Técnicas respectivas, que~comsta de 01 (una) foja y se
adjunta a la presente Resolucion. --

2°)  Aprobar la modificaciéon parcial al Pliego de/Bases y Condiciones de la Licitacion
Plblica Nacional N° 61/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS
LABORATORIALES CON EQUIPOS EN 'COMODATO PARA EL HOSPITAL
GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12-DE)JUNIO DEL IPS”, con ID N° 472.337,
conforme al Anexo, el cual se enclientra refrendado por la Secretaria del Consejo de
Administracién y las Areas Técnicas respectivas, que consta de 03 (tres) fojas y se
adjunta a la presente Resolucion.

3°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccidén Operativa de
Contrataciones, son las_responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la v€tsion digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
4°)  Comunicar a quienes corresponda y archivar. e G e S
SC/fm/jo.-

FDO.: DR. JORGE'MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE .

DR. CARLOQS’AYBERTO PEREiRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON/JOSE-EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestién piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad dc la administracién publica, con excepeién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 2/
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 61/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO
PARA EL HOSPITAL GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE JUNIO DEL IPS”, ID N° 472337.

ACLARACION N° 1

Asuncidon, de setiembre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
61/25 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO
PARA EL HOSPITAL GERIATRICO Y EL HOSPITAL 12 DE JUNIO DEL IPS”, ID N° 472337, se realizan las
siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - LOTE 1, item 1 CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE SANGRE
Se solicita a la convocante modificar el volumen de muestra necesario de 80 a 140 ul (microlitros).de manera a dar mayor
lugar a la participacién de los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

Consulta 2 - LOTE 2, item 1 Equipo para hemocultivo
Se solicita a la convocante aclarar la capacidad de carga de tubos equipo solicitado,

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

Consulta 3 - LOTE 2, soporte para hemocultivo, Equipo para plaquiear medioagar en placas de Petri automatizado
Se solicita a la convocante especificar la capacidad del equipo plagueador, ademds de la velocidad del mismo, y si debe
venir con un equipo a parte que prepare el agar de manera automatizada.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

Consulta 4 - LOTE 2, item 3 REACTIVO PARA'GASOMETRO

Se solicita a la convocante aceptar equipo automatizado, con tecnologia de microsensores que utiliza cartuchos de uso
tinico, que se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la heladera a ser utilizada para la conservacion
de los cartuchos y controles de calidad.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 25-08-2025

Consulta 5 - LOTE 2, Soporte‘para complementar medios de cultivos e insumos, Agar Mycobiotic frasco de 500

gramos
Se solicita a la convocantévaclarar si el Agar Mycobiotic se refiere a una marca comercial en especifico, o en todo caso
aclarar que tipo microorganismos se desea cultivar para seleccionar un agar genérico.

Respuesta: ElVoferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

Consulta 6 - LOTE 2, item 3 Equipo GASOMETRO

Se solicita a la convocante aceptar equipo que no dispone de cooximetria directa, pero entrega valores estimados de
saturacion de oxigeno (sO: est), suficientes para la evaluacién de oxigenacién en la mayoria de los escenarios clinicos;
asi también se solicita a la convocante eliminar del listado la bilirrubina total ya que dicho parametro no afecta la
evaluacién dcido base ni respiratoria.

Respuesta: Se aclara que, se tiene en consideracion que el hospital 12 de junio cuenta con atencion pediatrica de
urgencia e internacion. Por lo tanto, el oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1.

. Publicado en fecha: 25-08-2025.

Consulta 7 - LOTE 2, item 3 Equipo GASOMETRO

-Se solicita a la convocante aceptar equipo que no dispone de cooximetria directa, pero entrega valores estimados de
saturacion de oxigeno (sO: est), suficientes para la evaluacién de oxigenacion en la mayoria de los escenarios clinicos;
as{ también se solicita a la convocante eliminar del listado la bilirrubina total ya que dicho parametro no afecta la
evaluacion acido base ni respiratoria.

Respuesta: Se aclara que, se tiene en consideracion que el hospital 12 de junio cuenta con atencion pediatrica de
urgencia e internacion. Por lo tanto, el oferentﬂe deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condtcmnes Veysfon 1.
Publicado en fecha: 25-08-20}5/ 4!
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 61/25
«“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIALES CON EQUIPOS EN

COMODATO PARA EL HOSPITAL GERIATRICO Y EL HOSPITAL DE 12 DE JUNIO DEL IPS”

ID N° 472.337.

MODIFICACION PARCIAL

1. En la SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. LOTE 1 -

GASOMETRIA PARA HOSPITAL GERIATRICO. Condiciones del Equipo en Comodato. Con_relacion a la

Consulta Nro. 1. Se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

Volumen de muestra: 80 a 120 ul (microlitros).

Debe decir:

Volumen de muestra: 80 a 150 ul (microlitros).

2. En

la SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. LOTE 2- ITEMS

1 Y 2 HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADO PARA PACIENTES ADULIOS Y PEDIATRICOS DEL

HOSPITAL 12 DE JUNIO. Con relacién a la Consulta Nro. 2. Se realiza la'siguiente modificacion:

Donde dice:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

2

9.
10.
11.

Debe decir:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

¥

W B W

Numero de equipos en caracter de comodato: 1(uno) qug éubra las necesidades de analisis diarios.

Manual de Instrucciones del Operador (incluye funcionamiento del equipo y manual de procedimiento) en
el idioma espafiol, en formato impreso y electronico

La metodologia de los equipos debe ser colohiimétticos o por diferencias de presion dentro de la botella
Programas de capacitacion para el persofial a«Cargo del equipo.

Analisis automatico, continuo y sin supérvision de los cultivos mediante una tecnologia no invasiva. con
una minima interaccion por parte del usuario.

Notificacion inmediata de ld4 .presencia de viales positivos por medio de un indicador luminoso del
instrumento, una indicacion én el monitor y una alarma auditiva.

Configuracion de alarma‘epoional para la notificacion de cultivos positivos.

Los microprocesadorés'dében ser independientes para cada una de las celdas del instrumento, de tal forma
que garanticen el analisis, aunque falle una de ellas.

Comandos per,¢ddigos de barra en el instrumento para las operaciones habituales.
Incubacién ydagitacion de todos los cultivos.
Controles de calibracion y calidad para celdas.

Numero de equipos en caracter de comodato: 1(uno) que cubra las necesidades de analisis diarios.

Manual de Instrucciones del Operador (incluye funcionamiento del equipo y manual de procedimiento) en
el idioma espafiol, en formato impreso y electronico

La metodologia de los equipos debe ser colorimétricos o por diferencias de presion dentro de la botella
Programas de capacitacion para el personal a cargo del equipo.

Analisis automatico, continuo y sin supervision de los cultivos mediante una tecnologia no invasiva. con
una minima interaccion por parte del usuario.

Notificacion inmediata de la presencia de viales positivos por medio de un indicador luminoso del
instrumento, una indicacion en el monitor y una alarma auditiva.

Configuracion de alarma opcionyafa‘




9.

10.
1.
12.

&%
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Los microprocesadores deben ser independientes para cada una de las celdas del instrumento, de tal forma
que garanticen el analisis, aunque falle una de ellas.

Comandos por codigos de barra en el instrumento para las operaciones habituales.
Incubacion y agitacion de todos los cultivos.
Controles de calibracion y calidad para celdas.

El equipo de incubacion para hemocultivo debe poseer minimamente 40 posiciones

3- En la SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. LOTE 2- ITEMS

1 Y 2 HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS DEL

HOSPITAL 12 DE JUNIO. Con relacion a la Consulta Nro. 3. Se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

SOPORTE PARA HEMOCULTIVO:

1

2.
3.
4

8.
9.

10.
11.

Debe decir:
SOPORTE PARA HEMOCULTIVO:

Bl e

8.
9.
10.

Los equipos son solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato
Mobiliarios en caracter de comodato, para el resguardo de los insumos propios.del equipo
Una mesada para acondicionamiento de frascos de hemocultivos

Provision de frascos de hemocultivos y cepas de referencia (mieroorganismos liofilizados) con
certificacién de origen, de la trazabilidad y autenticidad de las metodologias para el control de calidad,
segun las especificaciones del fabricante.

Provision de cepas de referencia (microorganismos liofilizados) con certificacion de origen, de la
trazabilidad y autenticidad de las metodologias para él~centrol de calidad del medio de cultivo agar
sangre.

2-(dos) microscopios con luz led de intensidad regulable con 4 objetivos de 10x,20x,40x y 100xoil de alta
definicion para cito morfologia, cabeza binocular con sistema 6ptico corregido, 220v

1-(una) cabina de bioseguridad bioldgica clase-Il TIPO B2, con UPS y certificacion de funcionamiento
anual.

2 (dos) incineradores bacteriologico temperatura maxima de 800 C, durante el tiempo del contrato.
2(dos)Autoclaves de Laboratorio

PH metro para preparacion de'medios de cultivo

Equipo para plaquear mediofagar en placas de Petri automatizado

Los equipo$wson=solicitados en calidad de comodato por el término fijado por el contrato
Mobiliarios en caracter de comodato, para el resguardo de los insumos propios del equipo

Una mesada para acondicionamiento de frascos de hemocultivos

Provisién de frascos de hemocultivos y cepas de referencia (microorganismos liofilizados) con
certificacion de origen, de la trazabilidad y autenticidad de las metodologias para el control de calidad
seguin las especificaciones del fabricante.

Provision de cepas de referencia (microorganismos liofilizados) con certificacion de origen, de 1a
trazabilidad y autenticidad de las metodologias para el control de calidad del medio de cultivo agar
sangre.

2-(dos) microscopios con luz led de intensidad regulable con 4 objetivos de 10x,20x,40x y 100xoil de alta
definicion para cito morfologia, cabeza binocular con sistema optico corregido, 220v

1-(una) cabina de bioseguridad biologica clase I TIPO B2, con UPS y certificacién de funcionamiento
anual,

2 (dos) incineradores bacterioldgico temperatura maxima de 800 C, durante el tiempo del contrato.
2(dos)Autoclaves de Laboratorio

PH metro para preparacion de medfos de cu]ThQ
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11. Equipo para plaquear medio_agar en placas de Petri_automatizado, con equipo preparador de
medios, deben ser_equipos que se complementen, el equipo plaqueador debe contar con una
Velocidad minima de 20 placas / min para placas de 35.60 y 90 mm vy una capacidad minima de

1000 placas.

4- En la SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES T. ECNICAS. LQT E 2- ITEMS
1 Y 2 HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS DEL
HOSPITAL 12 DE JUNIO. Con relacion a la Consulta Nro. 5. Se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

SOPORTE PARA COMPLEMENTAR MEDIOS DE CULTIVOS E INSUMOS

BLUE CARBA o CARBA NP

Tinta china, segun necesidad

Colorante de Azul de lactofenol

Solucién de KOH al 10%, segun necesidad

Agar Mycobiotic frasco de 500 gramos.

Hoja de bisturi nimero 24 (para toma de muestra) segun uso.
Porta ansa y ansa calibrada y en puntas

Papel pH graduado

A S A A o e

Cinta testigo de esterilizacion

Debe decir:
SOPORTE PARA COMPLEMENTAR MEDIOS DE CULTIVOS E INSUMOS

et

BLUE CARBA o CARBA NP

Tinta china, segiin necesidad

Colorante de Azul de lactofenol

Solucion de KOH al 10%, segun necesidad
Agar Mycobiotic frasco de 500'gramos, agar especifico para aislamiento de hongos.
Hoja de bisturi nimero 24 (para toma de muestra) segiin uso.
Porta ansa y ansa calibrada.y ‘en puntas

Papel pH graduado

A P AN L e

Cinta testigo de esterilizacion




