. Por tanto, en uSo de sus aEribucjgnes;

Instituto de Previsién Social Acta N° 065/2025 de fecha 16 de septlembre de 2025'

Consejo de Administraciéon
RESOLUCION C.A. N° 065- 031/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACION N° 1, AL PLIEGO DE BASES 'Y
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°  57/2025
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO_
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR”. - - i

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1892/2025 recepcmnado en la:
Secretaria del Consejo de Administracién, en fecha 15 de setiembre de 2025, el cual contiene la

Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que remitié el Memorando.
DOP/DLI1/N® 1023/2025, de fecha 13 de setiembre de 2025, del Deparfamento de Licitaciones
— Seccion Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la que se eleva

a consideracion de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprobagcién de la Aclaracion N° 1, al -
Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitacion Piblica Naeional’N® 57/2025 “ADQUISICION

DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS~EN COMODATO PARA EL

LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PIRAR”, con ID N° 472.653; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion N° 1, ‘representa aclaraciones sobre las bases y
condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz~de/la consultas realizadas por los potenciales
oferentes a través de la Direccidn Nacionial de Contrataciones Publicas, en el Portal de la
DNCP. Las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electronico Institucional),
son de exclusiva responsabilidad de la Difeccién de Hospitales del Area Interior;

Que, la propuesta en cuestion, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica ¥ cbn el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion de Expediertes ‘para tratamiento por el Consejo de Administracion del IPS y del
Memorando DOP/DLM/N® 1023/2025, de fecha 13 de setlembre de 2025, suscritos por los
mismos;

- FDO.: DRy JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
- DR. CARLOS ALBERTO PER::IRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO

_ ECON. JOSE EMILIO ARGAT"

A CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

o SR. JOSE JARA ROJAS. MIENMBROS DEL CONSEJO DE ADMINIS' iRACION

154

- ABG ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Cousejo de Administracién

SRy *r&b@?z’g
onee [ de Adm nistraciops

e t3e SHLOTE AN ire § Vet e u ]

El presente instrumento es de caricter piblico, garantizando la transparencia de la gestién piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Instituto de Previsién Social Acta N° 065/2025 de fecha 16 de septiembre ae 2025
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 065-031/2025

'EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica 5
Nacional N° 57/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS
EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAT) REGIONAL DE .
PILAR”, con ID N° 472.653, conforme al Anexo, ¢l cual sc eneucntra refrendado por la
Secretaria del Consejo de Administracion y las areas técnicas réspectivas, que consta de
10 (diez) fojas y se adjunta a la presente Resolucion. .

2°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el trafamiento por parte del Consejo de

Administracibn.
3°) Comunicar a quienes corresponda y archiyar. T - 7’% |
SC/mgljo.- \S ‘ ‘ o

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO |
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH :
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEN: BROS-DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION i
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRQ AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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El presente instrumento es de carécter piblico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién pablica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.




Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 57/25
«“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR?”, ID N° 472.653.

ACLARACION N° 1

Asuncion, 13 de setiembre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 57/25 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR”, ID N° 472.653, se realizan las siguientes
aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - Hematologia

1-

AN
i (%6 S partes que genere
inmaduras.
on 1. Publicado en fecha:

Con relacion al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarian un e

alarmas y alertas sobre la posible presencia de linfocitos atipicos, células reacti

29/08/2025.

Consulta 2 - Hematologia . Q

1-09-2025

Con relacion al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarian que el instrumento informe el
parametro RET-He (contenido de hemoglobina reticuf)citaria) en lugar de MRV, considerando que el RET-
He constituye un indicador mas sensible para e r la respuesta medular.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lie:?z“;e Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. W)

Consulta 3 - Hematologia . 0

1-09-2025

mograma, solicitamos confirmar si aceptarian un equipo que informe el recuento
con los parametros de variacion MPV y PCT.
¢ deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

Con relacion al equip
de plaquetas (PLT)4
Respuesta: El
29/08/2025.

Consulta 4 - Hematologia

Con relacién al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarian un equipo con capacidad de
procesar hasta 100 muestras por hora en modo cerrado/abierto, mediante racks de 10 muestras y con
posibilidad de carga continua.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. T |
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Consulta 5 - Quimica Clinica

Solicitamos a la convocante considerar la aceptacion de un equipo que disponga de 60 posiciones de reactivos,
dado que la marca a ser ofertada utiliza una posicion por determinacion. Cabe destacar que, segtin la solicitud
de reactivos, se requieren 28 tests para quimica clinica, por lo que la capacidad de 60 posiciones supera
ampliamente la cantidad de reactivos solicitados, garantizando disponibilidad, continuidad de anélisis y
flexibilidad operativa sin afectar la eficiencia del laboratorio.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 6 - INMUNOLOGIA

Cn
Qs
\‘

r

Solicitamos a la convocante considerar la aceptacion de un equipo de inmunologgue procese 120 tests por

boratorio, garantizando

hora, dado que esta capacidad permite atender eficientemente la deman %
idad ni la confiabilidad de

tiempos de respuesta rapidos y continuidad en el flujo de trabajo sin afect
los resultados.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condioj&gs. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

\\ N
AS)
Consulta 7 - Hematologia - Item 1 (O

Se solicita a la convocante que pueda aceptar ¢ ores hematoldgicos que tengan las sefiales o alarmas de
linfocitos reactivos, debido a que es unaslimitante que el equipo realice dicha medicion, en el mercado
paraguayo existe una marca de contadore esta caracteristica, si se realiza la modificacion podria darse

apertura a una mayor oportunidad de gqpetencia entre los oferentes.
Respuesta: El oferente deberd aju‘@ al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

29/08/2025. PAN
"

Consulta 8 - Hemostas'g\k%n 2

~
d

,%%ge L
i34V
[LSNI;

02-09-2025

‘Se solicita a la coenvocante eliminar de las especificaciones técnicas la caracteristica "Chequeo preanalitico:
comprobacién del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma especifica para cada
ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha caracteristica limita la
participacion de potenciales oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

29/08/2025. (]
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Consulta 9 - Quimica - item 6

02-09-2025

Se solicita a la convocante si pudieran tener en cuenta la posibilidad de aceptar reactivos de una marca distinta
al equipo de quimica pero que sean compatible en funcionalidad con el mismo. Esto permitiria una mayor
oportunidad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condicionel. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. /u\
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Consulta 10 - Quimica - item 7

' 02-09-2025

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de hemoglobina glicada automatizada con un
“cargador automatico de 10 muestras como minimo, esto permitiria una mayor oportunidad de competencia
entre los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 11 - Quimica - item 8

Vo
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la caracteristi \éon capacidad para
almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados" debido a que digbcaracteristica limita la
participacion de potenciales oferentes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condicione on 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 12 - Inmunologia - item 47

02-09-2025

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un maximo de 3 determinaciones

que el equipo de inmunologia no pudiera realizar; fequipo de soporte seria de la misma tecnologia que el
equipo principal. Esto permitiria una may unidad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse ego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 13 - Inmunologia - i{ry 2

que el equipo de/dnmunologia no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnologia que el
equipo principal“vEsto permitiria una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
129/08/2025.

Se solicita a 1 te si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un maximo de 3 determinaciones

Consulta 14 - Quimica Clinica

04-09-2025

Solicitamos a la convocante aceptar equipos que no cuenten con almacenamiento refrigerado a bordo de | ¢

controles y calibradores, ya que estos se conservan en freezer hasta su uso y se cargan manualmente en el "

momento de la calibracién o control, garantizando asi la estabilidad y calidad analitica sin necesidad dé
refrigeracion interna. \
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. A\
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Consulta 15 - Hemostasia - Item 2

: 08-09-2025

Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la caracteristica "Chequeo preanalitico:
“comprobacién del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma especifica para cada
‘ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha caracteristica limita la
participacion de potenciales oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
129/08/2025.

Consulta 16 - Quimica - item 6

8-09@35 ”

Se solicita a la convocante si pudieran tener en cuenta la posibilidad de aceptar reactiv una marca distinta
al equipo de quimica pero que sean compatible en funcionalidad con el mism 3%ermmrla una mayor
oportunidad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condicione
29/08/2025.

on 1. Publicado en fecha:

Consulta 17 - Quimica - item 7 ’\Q

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de hemoglobina glicada automatizada con un
cargador automatico de 10 muestras como minimo, esto permitiria una mayor oportunidad de competencia

entre los oferentes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse alPliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

O

Consulta 18 - Hematologia - Itei

8-09-2025

Se solicita a la convo% que pueda aceptar contadores hematoldgicos que tengan las sefiales o alarmas de
linfocitos reactivo ido a que es una limitante que el equipo realice dicha medicion, en el mercado
_paraguayo exi@‘g marca de contadores con esta caracteristica, si se realiza la modificacion podria darse
“apertura a una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

: Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 19 - Quimica - item 8

Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la caracteristica "Con capacidad para
almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados" debido a que dicha caracteristica limita
participacion de potenciales oferentes. %
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. \
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Consulta 20 - Inmunologia - Item 47

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un maximo de 3 determinaciones
que el equipo de inmunologia no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnologia que el
equipo principal. Esto permitiria una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: El oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 21 - Inmunologia - Item 62

8-09-2025

que el equipo de inmunologia no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la isfa tecnologia que el

, ~
Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un méxin‘%‘?@terminaciones
equipo principal. Esto permitiria una mayor oportunidad de competencia entre@ﬁer ntes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. V' 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. o §§‘

O

Consulta 22 - Hematologia - Item 1

8-09-2025

Se solicita a la convocante la eliminacion, del pliego d@ses y condiciones para el equipo de hemograma,
de la especificacion que exige la medicion de linfocitos reactivos y de series inmaduras de la linea monocitica
y linfocitica, dado que actualmente unicamente un fabricante en el mercado ofrece equipos con estas
caracteristicas. Ademas, dichas determinacione nicuentran clasificadas como RUO (Research Use Only),
por lo que carecen de validez clinica y no deben ser requeridas en un proceso de licitacion publica. Mantener
esta exigencia limita la participacion de o@)ferentes y pone en riesgo el principio de libre competencia.
Respuesta: El oferente deberd ajustawl Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
129/08/2025. I~

Consulta 23 - Hematologi

| 08-09-2025

Se solicita a la€oftyocante aclarar si el parametro NR/W hace referencia a NRBC%, considerando que NR/W
corresponde a Uma denominacién antigua utilizada en métodos manuales. En la actualidad, los equipos
automatizados emplean el parametro NRBC% para esta determinacion.

Respuesta: Se aclara que el parametro NR/W hace referencia a NRBC%. Por lo tanto, el oferente deberd
ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29/08/2025.

Consulta 24 - ITEM 64 KIT PARA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENO DE
VIRUS RESPIRATORIOS

Se solicita a la convocante especificar los virus respiratorios y la metodologia
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
129/08/2025. : 7 \
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Consulta 25 - ITEM 65 DENGUE TEST RAPIDO
08-09-2025

Se solicita a la convocante aclarar si es dengue IGG e IGM lo que necesitan.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 26 - ITEM 66 ANTIGENO DE DENGUE

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Versio ublicado en fecha:

Se solicita a la convocante aclarar si necesitan Dengue NS1 y que metodologia. '@"O
29/08/2025.
AN

Equipo automatizado para crasis: en la pagina 38 del PBC, efpla e de especificaciones técnicas del equipo
para crasis dice lo siguiente: ‘Determinacion de DimeQ on valor predictivo negativo de 95-100%, con
certificado de FDA o CE para la exclusion de trombosis profunda y embolia pulmonar.” Se solicita a la
convocante eliminar este requisito a fin de no limitar fa participacion unicamente a equipos que cuenten con
dicha especificacion estricta de “valor predict egativo de 95-100%”. La solicitud tiene como objetivo
permitir una mayor amplitud de competenci emferemes.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse @ﬁégo de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

)

Consulta 28 - Equipo automatizade para crasis - Pagina 38 del PBC

a crasis: en la pagina 38 del PBC, en la parte de especificaciones técnicas del equipo
dice lo siguie on sistema dispensador independiente de reactivos y muestras. Se solicita a la convocante
no limitar a s;g?independientes para reactivos y muestras, ya que los equipos con una sola sonda cuentan
con configuraciones de lavados intensos que evitan contaminaciones indeseadas.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Equipo automatiza

Consulta 29 - Equipo automatizado para crasis - Pagina 38 del PBC

Equipo automatizado para crasis: en la pagina 38 del PBC. En relacion a la especificacion técnica que solicita
que el equipo cuente con funcién de “Chequeo preanalitico: comprobacién del volumen de tubos primarios
y deteccion de hemdlisis, ictericia e interferencia por lipemia”, solicitamos a la convocante considerar la
admisién de equipos que, si bien no realizan estas verificaciones de manera automatica, cuentan con
metodologias validadas, controles internos de calidad y software de gestion que permiten garantizar la
“confiabilidad de los resultados y la seguridad del proceso analitico.

Respuesta: El oferente deberd gjus. al Pliego de Bases y Condicionesﬁe ion 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. R IS ST A WA AN
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Equipo automatizado de quimica clinica: en la pagina 39 del PBC en el punto 10 indica: ‘Capacidad de
procesar voliimenes de muestras de 150 ul como minimo’ favor aclarar si se refiere al volumen de aspiracion
ya que un volumen de muestra de 150 ul no tiene coherencia.

Respuesta: Se aclara que se refiere al volumen de aspiracion minimo. Por lo tanto, el oferente deberd
ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29/08/2025.

Consulta 31 - Equipo automatizado de inmunologia - Pagina 40 del PBC Punto 7

0-09- 2025

Equ1po automatizado de inmunologia: en la pagina 40 del PBC en el punto 7 indica: en de muestra
minimo requerido para procesar: 150 ul.” Favor aclarar si se refiere al volumen piracién ya que un

volumen de muestra de 150 ul no tiene coherencia
Respuesta: Se aclara que se refiere al volumen de aspiracion minimo. Po nto, el oferente deberd
ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fe&) 8/2025.

Consulta 32 - KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GAS@TRO

0-09-2025

KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GA O: Se solicita amablemente a la convocante
separar en un lote independiente.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

29/08/2025.

Consulta 33 - Pliego de Bases y Condici

0-09-2025

En el Pliego de Bases y Cxel iones se observa que en un mismo lote se han incluido distintas dreas como
hematologia, quimica climicae inmunologia, gasometria y preanalitica. Se solicita a la Convocante considerar
la posibilidad de se@os lotes por lineas de analisis, atendiendo a que se tratan de metodologias y
equipamientos di , que por lo general corresponden a marcas diferentes. Esta division permitiria
Respuesta: E@ﬁe deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 34 - ITEM 36 SIFILIS Y 47 CHAGAS

0-09-2025

Con el propésito de dar mayor participacion a oferentes; se solicita a la convocante admitir un equipo de
“apoyo/auxiliar para realizar hasta 2 determinaciones con la misma tecnologia solicitada para el instrumento
principal, o de lo contrario que sean realizados por test rapido habiendo precedentes en otros Hospitales
regidos por la misma ley de contrataciones.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. 3
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Consulta 35 - Lote 1 Item 79

10-09-2025

Lote 1 Item 79 GASOMETRIA Y ELECTROLITOS. Requiere" reactivos o pack conservados a temperatura
ambiente".

Consultamos si aceptarian reactivos que se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la
heladera a ser utilizada para la conservacion de los cartuchos y controles de calidad

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 36 - item 6 al 68

10-09-2025

Requieren “Equipo totalmente automatizado para Inmunologia. Equipo totalmentc @naﬁzado para

Quimica.
Consultamos si aceptaria ofertar equipo integrado de quimica e inmunologia \
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Veh@ 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. \<&
Consulta 37 - item 47 (b,

10-09-2025

Item 47 CHAGAS consultamos a la convocante permiQ értar un equipo auxiliar de la misma tecnologia

para procesar esa determinacion
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

29/08/2025. o L

*
Consulta 38 - especificaciones tecnicas O

10-09-2025

Requiere *Con capacidad pa. acenar a bordo controles y calibradores refrigerados™ esta caracteristica
corresponderia a un equipQ ‘integrado. Y se visualiza que la convocante solicita equipos de quimica e
inmunologia separados.(En consecuencia; Permitira la convocante ofertar un equipo integrado de quimica e
inmunologia?

Respuesta: El we deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 39 - ITEM 36 al 68. Especificaciones Técnicas

11-09-2025

Se observa que la convocante establece como requisito “capacidad minima de 60 posiciones de muestra”.
No obstante, solicitamos se considere la inclusion de equipos con 50 posiciones de muestra, teniendo en
‘cuenta que existen en el mercado equipos que cumplen con los demas, criterios técnicos. Solicitamos
-reformular de la siguiente manera: Capacidad de Carga de 50 posiciones como minimo.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.\Version 1. Publicado en fecha:
129/08/2025. T e RPN
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Consulta 40 - ITEM 36 al 68. Especificaciones Técnicas

11-09-2025

Se observa que la convocante solicita “Capacidad de procesamiento minima de 200 test/hora”. Se consulta
si podran ser admitidos equipos que cumplan con todos los demas criterios técnicos establecidos, ofreciendo
un rendimiento de 180 tes/hora. Solicitamos reformular de la siguiente manera: Capacidad de procesamiento
minima de 180 test/hora.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.

Consulta 41 - ITEM 6 al 35. Especificaciones Técnicas

15 G

Se observa que la convocante solicita “Capacidad de almacenamiento de reactivos a %o: para quimica 70
posiciones como minimo”. Considerando que la mayoria de los equipos que len plenamente con el
requisito minimo de procesamiento de 400 tests/hora no cuentan con la capaci@u carga de 70 posiciones
de reactivos refrigerados a bordo —caracteristicas propias de equipos de m rte, usualmente requeridos
en licitaciones de mayor envergadura—, solicitamos amablemente &justar estas especificaciones para
permitir la participacion de oferentes que cumplan con el requisito mirimo de procesamiento. En tal sentido,
sugerimos que las especificaciones se modifiquen de la siguiente rqczﬁ"‘Capacidad de almacenamiento de
reactivos a bordo: para quimica 55 posiciones como minimo”. \

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases %diciones. Version 1. Publicado en fecha:

29/08/2025. P

X

. ¢
Consulta 42 - ITEM 2 al 5. Especificaciones Técnicas

11-09-2025

Se observa que en el ITEM 2 al 4, ggonvocante solicita “Chequeo preanalitico”. Se solicita excluir la
solicitud, dado que dichas verificac pueden realizarse mediante control visual.

Respuesta: El oferente deberd ajustatse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. Oe)

Consulta 43 - ITEM Q Especificaciones Técnicas

11-09-2025

Se observa que en el ITEM 2 al 4, la convocante solicita como “Gestion de muestras: con perforacion de
tapones” considerando que esta condicion es restrictiva y no permite la participacion de equipos con
tecnologia equivalente, que cumplen a cabalidad los reactivos y requerimientos solicitados, solicitamos a la
convocante modificar este requisito.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025.
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Consulta 44 - ITEM 2 al 5. Especificaciones Técnicas

11-09-2025

Se observa que la convocante solicita “Capacidad minima de procesamiento: 40 (cuarenta) muestras. Se
consulta si el criterio a considerar corresponde al nimero de pruebas por hora o a la disponibilidad de carga
de 40 posiciones de muestra en el equipo.

Respuesta: Se aclara que corresponde a la carga de 40 posiciones de muestra en el equipo. Por lo tanto, el
oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 29/08/2025.

Consulta 45 - Item 1. Especificaciones Técnicas

11-09

£

Teniendo en cuenta que la convocante solicita “Volumen de Muestra no mayor a 200\& consultamos si eso
incluiria a equipos automatizados con volimenes minimos de 20uL, ya qu ayoria de los equipos
automatizados del mercado poseen volimenes de muestra inferiores a lo solici
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condicione.
129/08/2025.

on 1. Publicado en fecha:

Consulta 46 - especificaciones tecnicas ’\’Q

11-09-2025

Equipo automatizado con Metodologia HPLC para HEMOGLOBINA GLICOSILADA Solicita: Mezcla
automatica de las muestras mediante homogeneizacion. Consultamos: Para la medicion de hemoglobina
glicada por el método de HPLC no es necesa ézclar la muestra, la homogenizacion de la muestra no
repercute en el valor de HbAlc, se solicita eliminar este requerimiento o en su defecto establecer como
opcional C)

Respuesta: El oferente deberd ajustarse.al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
29/08/2025. '(\Q\
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