Instituto de Previsién Social Acta N° 065/2025 de fecha 16 de sept'ié‘mbre de 2025

Consejo de Administracion .
RESOLUCION C.A. N° 065-037/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACION N°¢ 1, AL PLIEGO DE BASES Y»‘
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 77/2025

“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO:;‘
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO”

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1903/2025, recepcmnado en la'\»
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 15 de setiembre de 2025, el cual contiene lai
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que_remitid el Memorando™
DOP/DLI1/N° 1029/2025, de fecha 15 de setiembre de 2025, del Deparfamento de Licitaciones
— Seccidn Gestidén de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por Ta que se eleva g
a consideracion de la Méaxima Autoridad, la solicitud de aprobagcién de la Aclaracion N° I, al’
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Piblica Nagional’N° 77/2025 “ADQUISICION
DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS™EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DEXCORONEL OVIEDO”, con ID N°
471.420;y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion N?»I;-representa aclaraciones sobre las bases y
condiciones del respectivo Pliego; ello araiz-de la consultas realizadas por los potenciales
oferentes a través de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, en el Portal de la
DNCP. Las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electronico Institucional),
son de exclusiva responsabilidad d& Ja-Direccion de Hospitales del Area Interior;

Que, la propuesta en cuestiénywctenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y Logisti€a\y con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcién de Expedientes para tratamiento por el Consejo de Administracién del IPS y del
Memorando DOP/BETI/N® 1029/2025, de fecha 15 de setiembre de 2025, suscritos por los
mismos; 5
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Por tantosenuso de sus atribuciones;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

SR. JOSE JARA ROJAS. MIEN iBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

. ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién
T
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El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica, Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracion piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsién Social Acta N° 065/2025 de fecha 16 de septiembre de 2025
Consejo de Administracion i » ‘
: RESOLUCION C.A. N° 065-037/2025

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° I, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional N° 77/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS
EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAT) REGIONAL DE
CORONEL OVIEDO”, con ID N° 471.420, conforme al Anexo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las éreas técnicas
respectivas, que consta de 06 (seis) fojas y se adjunta a la presénte Resolucion.-------------

2°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Legistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para ¢l (tratamiento por parte del Conscjo de
Administracion.

3°) Comunicar a quienes corresponda y archi¢ar. e R -
SC/mg/jo.-
FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE )
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS- LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION o .
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTROJAQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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El presente instrumento es de cardcter pliblico, garantizando la transparencia de la gestién publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencién al principio de publicidad de la administracién piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.




PARAGUAY | REKUAI

@ GOBIERNO peL I PARAGUAI

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 77/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO”, ID N° 471.420.

ACLARACION N° 1

Asuncidn, 15 de setiembre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 77/25 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDOQO”, ID N° 471.420, se realizan las
siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS — HEMOGRAMA - EQUIPOS EN COMODATO

| 10209-2025

Se solicita a la convocante admitir la capacidad de medir como minimo 20\pérdmetros hematoldgicos y para
liquidos de puncién minimo 5 y contaje de reticulocitos, para dar mayor participacion a oferentes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

- Respuesta: El oferente deberd ajustarse al"Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

Consulta 2 - gasometria y electrolitos

 11-09-2025

Se solicita a la convocante poder ofertar parametros inferiores para la muestras, ya que de 100 a 180 limita
bastante sobre todo para pacientes pediatricos ogieonatos. Se sugiere poder disminuir el rango.

“dispensador independiente de reactivos y muestras.’. Se solicita a la convocante no limitar a sondas
_independientes para reactivos y muestras, ya que los equipos con una sola sonda cuentan con configuraciones

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

Consuita 3 - Equipo automatizado para crasis - Pagina 46 del PBC - Punto 9

 12-09-2025

Equipo automatizado para crasis: en la pagina 46 del PBC, en el punto 9 dice lo siguiente: ‘Con sistema

de lavados intensos que evitan contaminaciones indeseadas.

02-09-2025.

Consulta 4 - Equipo automatizado para crasis - Pagina 46 del PBC - Punto 13

L 12:09-2025

con perforacion de tapones con capacidad de lectura de tubos primarios de diferentes voliimenes de muestra.’
Solicitamos a la Convocante no limitar la participacion Gnicamente a equipos con procesamiento mediante
perforacién de tapones, permitiendo también la admision de equipos que procesan directamente tubos sin tapa,
los cuales ofrecen la ventaja de una mayor velocidad en el flujo de trabajo, ya que asi se omite el paso extra
- de perforacion. <~j
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases ﬁondiciones. Version 1. Publicado en fecha:

02-09-2025. P
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Consulta 5 - Equipo automatizado para crasis - Pagina 46 del PBC - Punto 14

| 12-09-2025

' Equipo automatizado para crasis: en la pagina 46 punto 14 del PBC. En relacion a la especificacion técnica
que solicita que el equipo cuente con funcién de “Chequeo preanalitico: comprobacion del volumen de tubos
primarios y deteccion de hemdlisis, ictericia e interferencia por lipemia”, solicitamos a la convocante
considerar la admisién de equipos que, si bien no realizan estas verificaciones de manera automatica, cuentan
_con metodologias validadas, controles internos de calidad y software de gestion que permiten garantizar la
_confiabilidad de los resultados y la seguridad del proceso analitico.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPO INTEGRADO - Pégifia47 del PBC

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPO INTEGRADO: en la pagina 47 del PBC se indica:
‘Capacidad de procesar volimenes de muestras de 150 ul como minimo’ faver-aclarar si se refiere al volumen
de aspiracion ya que un volumen de muestra de 150 ul no tiene coherencia:

Respuesta: Se aclara que se refiere al volumen de aspiracién miptimo. Por lo tanto, el oferente, deberd

ajustarse al al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicade en fecha: 02-09-2025.

Consulta 7 - EQUIPO DE QUIMICA - Pagina 49 del PBC

12092025

EQUIPO DE QUIMICA: en la pagina 49 del RBE se indica: ‘Cap
de 150 ul como minimo’ favor aclarar si s€tefiere al volumen de aspiracién ya que un volumen de muestra de

150 ul no tiene coherencia

Respuesta: Se aclara que se refiere(al volumen de aspiracién minimo. Por lo tanto, el oferente, deberd
_ajustarse al al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en Sfecha: 02-09-2025.

Consulta 8 - KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRO

12092025

KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRO. Se solicita a la convocante separar en un lote
independiente.
‘Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
-02-09-2025.

Consulta 9 - especificaciones tecnicas

12-09-2025

Donde dice: "Medicion: Con la capacidad de medir como minimo 20 parametros hematolégicos y para liquidos

‘de puncién minimo 7 y contaje de reticulocitos". Consultamos si aceptaria la convocane "para liquidos de
puncién minimo 6"

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bﬁses y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

- 02-09-2025.
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' Donde dice: "7. Volumenes de aspiracion: 30-60 ul. abierto y/o cerrado para muestra sanguinea y hasta 85 ul

para fluidos biolégicos" Consutamos si la convocante aceptaria: "Volimenes de aspiracion: 30-110 ul. abierto

'y/o cerrado para muestra sanguinea y hasta 110 ul para fluidos biolégicos"

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

Consulta 11 - ITEM 1. Especificaciones Técnicas

12-09-2025

'S¢ observa que la convocante establece como requisito una capacidad minima de procesamiento de 120
test/hora para los Analizadores Hematologicos de 5 partes. Teniendo en cuenta que existén en el mercado
_equipos que cumplen con las caracteristicas técnicas solicitadas por la convocante, sin embargo, poseen un
rendimiento de 90 test/hora, se solicita reformular el requisito de la siguiente manera, para fomentar una mayor
participacion de los oferentes: “Capacidad minima de procesamiento de 90 test/hora.”

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Veérsion 1. Publicado en fecha:

02-09-2025.

Consulta 12 - ITEM 1. Especificaciones Técnicas

12-09-2025

'La convocante solicita un volumen de aspiracién de muestra de 30-60uL. Se consulta a la convocante, la
posibilidad de admitir equipos que realicen el Analisis‘aspirando volimenes inferiores a 30uL, considerandose
_esto una ventaja en ocasiones de muestra con volimenes muy pequeiios. Solicitamos reformular de la siguiente
- manera: Volumen de aspiracién no mayor 60uly

Respuesta: El oferente deberd ajustarse (@l Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

102-09-2025.

Consulta 13 - ITEM 2 al 4. Espeeificaciones Técnicas

L 12-09-2025

Se observa que la cofivocante solicita perforacion de tapones, considerando que esta condicion es restrictiva y
‘no permite la parfi¢ipacion de equipos con tecnologia equivalente que cumplen los requerimientos técnicos
solicitados. Soli¢itamos excluir este requisito, de tal forma a fomentar una mayor participacion de oferentes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

02-09-2025.

Consulta 14 - ITEM 2 al 4. Especificaciones Técnicas

& 12-09-2025

Se observa que en el [ITEM 2 al 4, la convocante solicita “Chequeo preanalitico”. Se solicita equipos que no
_incluyan estas funciones, dado que dichas verificaciones pueden realizarse mediante control visual.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicadoen fecha:
1 02-09-2025. /‘
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Consulta 15 - Lote 2 — Items 5 al 33 — Especificaciones técnicas

B 12-09-2025

‘Se observa que la convocante solicita para Quimica Clinica, “Capacidad de almacenamiento de reactivos a
' bordo: Para quimica 70 posiciones como minimo”. Considerando que en el presente llamado, se solicita la
provision de 27 reactivos para quimica clinica (Item 5, 7 al 29, 31 al 33). Considerando que en ciertas ocasiones
algunos Reactivos de Quimica Clinica pueden contar con un Reactivo | (Rl) y un Reactivo 2 (R2), es decir,
estar conformados por dos componentes, el total maximo de reactivos necesarios podria ascender a 54, es decir
se estarfan utilizando un méaximo de 54 posiciones. En este contexto, consideramos que un equipo que disponga
‘de 55 posiciones de reactivos refrigerados a bordo supera el miximo requerido y garantiza la correcta
operatividad del laboratorio. En tal sentido, sugerimos que las especificaciones se modifiquen de la siguiente
‘manera: “Capacidad de almacenamiento de reactivos a bordo: Para quimica 55 posiciones como minimo”.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

02-09-2025.

Consulta 16 - Lote 1 item 66

12002025

Lote 1 item 66 Gasometria y electrolitos Solicitan reactivos o pack conservados a temperatura ambiente.
 Consultamos si aceptarian reactivos que se conservan refrigerados, y permita que el oferente provea de la
“heladera a ser utilizada para la conservacion de los cartuchos y contréjes.de calidad.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

02-09-2025.

Consulta 17 - especificaciones tecnicas

L 12-09-2025

En las EETT Solicita *cubetas y punfas de aspiracion de muestras autolavables para inmunologia.*
Consultamos: Se refiere al modulo de inmunologia? En caso de ser positivo consultamos si aceptarian cubetas
y puntas de aspiracion descartables yd que con eso se elimina el riesgo de contaminacion cruzada se reduce la
posibilidad de arrastre de restos de ptras muestras o reactivos y se optimiza el tiempo en la obtencion de
resultados

Respuesta: Se aclara que la EETT hace referencia para ambos médulos, lo cual estd claramente establecido
en el PBC. Por tanto, el oférente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado

_en fecha: 02-09-2025.

Consulta 18¢ especificaciones tecnicas

1209205

Item 45 CHAGAS. Consultamos si aceptara la convocante un equipo auxiliar con la misma tecnologia de i

-deteccion para esta determinacion

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: ||

- 02-09-2025.

Consulta 19 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

= 12092025

. Donde dice: 9) Documentos que acrediten el afio de fabrlcacmn del equipo en comodato conforme a la<

Especificaciones Técnicas, emitidas por el fabricante, Solicitamos a la convocante permita “Docymmentos que
acrediten el afio de fabricagén—deLmuipo en comodfto conforme a las Especificaciones Técnicas, emitidas
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por el fabricante, que podra entregar por lo menos a la firma del contrato en el caso de que fuera adjudicado”
'y al momento presentar la ofertar permita: “Declaracion Jurada del oferente”

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
102-09-2025.

Consulta 20 - Control de Calidad Externo

Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el control de calidad externo es solicitado para todos los

‘items con equipos automatizados.
Respuesta: Se aclara que es para todos los items con equipos automatizados. Por lo tanto, el oferente deberd

ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha: 02-09-2025.

Consulta 21 - Item |

0092025

Se solicita a la convocante admitir un equipo contador con velocidad de 100.muestras por hora como minimo,
teniendo en cuenta que, si se solicitan 2 equipos la diferencia de 20 muestras mas seria compensable, y no
“implicaria una limitante al disponer de 2 equipos contadores en el servigio.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

02-09-2025.

Consulta 22 - Item 1

E | 12092025

' Se solicita amablemente a la convocante Aumentar el rango de volumenes de aspiracion de muestras a 20-80
“ul, abierto y/o cerrado para muestra sanguinea y hasta 85 ul para fluidos biolégicos como minimo a modo de
- dar mayor oportunidad a los oferentes

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:

- 02-09-2025.

Consulta 23 - Items Infffunoquimica

12092025

Se solicita a la convocante admitir un equipo de soporte que realice las determinaciones que el equipo principal
no realice, en caso de ofertar un equipo integrado.

Respuesta: En el mismo se establece claramente “obs: en el caso de que un solo equipo no realice todas las
determinaciones se podrd aceptar otro equipo para procesar las determinaciones con la misma
metodologia”. Por lo tanto, el oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1.

Publicado en fecha: 02-09-2025.

Consulta 24 - Items Inmunoquimica

- Se solicita amablemente a la convocante modificar la seccion donde se solicita: De carga continua de reactivos

para inmunologia. Teniendo en cuenta que la exigencia de autolavables resulta limitante y notgblemente
orientada a una marca en especifico. Lo cual no fomenta la libre participacion de los diversos oferentes.

con cubetas de reaccién auto lavables para quimica, cubetas y puntas de aspiracion de muestras autolavables
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicadﬁ JSecha:

- 02-09-2025.
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Consulta 25 - especificaciones técnicas

| 12-09-2025

Equipo automatizado con Metodologia HPLC para HEMOGLOBINA GLICOSILADA. Respecto a: "Mezcla
automatica de las muestras mediante homogeneizacion". Consultamos: Considerando que para la medicion de
hemoglobina glicada por el método de HPLC no es necesario mezclar la muestra, pues dicho proceso no
repercute en el valor de HbAlc. En consecuencia solicitamos reformular el requerimiento eliminandolo o
estableciendo como opcional.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

Consulta 26 - Items Inmunoquimica

Se solicita amablemente a la convocante modificar la seccion donde se solicita:«Capacidad de almacenamiento
de reactivos a bordo: para quimica 80 posiciones, inmunologia 35 posiciones.

A: para quimica 80 posiciones, para inmunologia 20-25 como minimo, tépiéndo en cuenta que se admite un
equipo de soporte que podria compensar adecuadamente las necesidades del servicio respecto a la
disponibilidad de las pruebas. Se solicita amablemente a la convocafifé,admitir capacidad de procesamiento
minimo de 180 determinaciones /hora como minimo para el equipé oumodulo de inmunologia, a modo de dar
mayor oportunidad a los oferentes y fomentar la libre competencia,

Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Basesy Condiciones. Version 1. Publicado en fecha:
02-09-2025.

Consulta 27 - Coagulacion

& 12-09-2025

Se solicita amablemente a la convocante'modificar la seccion donde se solicita: Capacidad de lectura de tubos
~primarios: con un volumen méaximo de 2,5 ml. y muestras pediatricas 1,0 ml, ya que dicha exigencia resulta
limitante y notablemente orientada\a una marca en especifico. Lo cual no fomenta la libre participacion de los
-diversos oferentes. Se sugieréanmentar el volumen minimo solicitado a por lo menos 50 ul.

Respuesta: El oferente\deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicado en JSecha:
02-09-2025.

Consulta 28 - Gasometria

B 12092025

50 test x hora, PCO2: 10 -150 mm Hg - pH: 6,500- 7,800, sin Temperatura del paciente:10°C - 45°C como
“minimo.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Version 1. Publicﬁdo en fecha:
02-09-2025.
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