Instituto de Prevision Social Acta N° 081/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 081-023/2025

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1, Y LA MODIFICACION
PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 100/2025 “ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA
EL IPS”, CON ID N° 473.508.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2380/2025, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 03 de noviembre de 2025, el cual contiene
la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, quesfemitié el Memorando
DOP/DLIT/N® 1328/2025, de fecha 03 de noviembre de 2025,%del Departamento de
Licitaciones — Seccion Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Contrataciones, por la
que se eleva a consideracion de la Maxima Autoridad, la splicitud de aprobacién de la
Aclaracién N° 1 y la modificacion parcial al Pliego de Base$,y“Condiciones de la Licitacion
Publica Nacional N° 100/2025 “ADQUISICION DE EQUIROS ODONTOLOGICOS PARA
EL IPS”, con ID N° 473.508; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion N° 1,¥¢presentan aclaraciones sobre las Bases y
Condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz@¢-las consultas realizadas por los potenciales
oferentes, la respuesta suministrada (remitida/a tfavés de Correo Electronico Institucional), son
de exclusiva responsabilidad de la Direccign de Recursos Tecnolégicos de Salud;

Que, la modificacion parcial represenfa modificaciones sobre las bases y condiciones del
respectivo Pliego; ello a raiz de las consultas realizadas por los potenciales oferentes y las
respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electronico Institucional), son de
exclusiva responsabilidad d¢ ta Direccion de Recursos Tecnoldgicos de Salud;

Que, la propuesta encetestion, cuenta con el parecer favorable del Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento _y, hogistica y con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones,. garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepeion de Expedientes para tratamiento por el Conscjo de Administracion del IPS y del
Memorande DOP/DLIT/N® 1328/2025, de fecha 03 dic noviembre de 2025, suscritos por los
mismes, /

Por tanto, en usfo de sus atribuciones;

¥DO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS

LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DF. ADMINISTRA CION

- ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacién legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepeion

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 12
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Instituto de Prevision Social Acta N° 081/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 081-023/2025

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Plblica
Nacional N° 100/2025 “ADQUISICION DE EQUIPOS ODONFOLOGICOS PARA
EL IPS”, con ID 473.508, en todos sus términos, conformesal_Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Admdnistracidén y las areas
técnicas respectivas, que consta de 11 (once) fojas, y.se adjunta a la presente
Resolucion. -- oo ---

2°)  Aprobar la modificaciéon parcial al Pliego de Base§ y Condiciones de la Licitacion
Publica Nacional N° 100/2025 “ADQUISICIONNDE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
PARA EL IPS”, con ID N° 473.508, en todod Sus términos, conforme al Anexo, el cual
se encuentra refrendado por la Secretarigadel” Consejo de Administracion y las areas
técnicas respectivas, que consta de 10 (diez) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.-

3°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital*registrada para el tratamiento por parte del Conscjo de
Administracion. -—- e

4°)  Comunicar a quiengsicorresponda y archivar.--- - -
SC/rr/jo.- '

FDG.: DR. JORGE MAGNOBRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

ER. GUSTAVO ALBERTQ GONZALEZ MAFFIODO / ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS
LIC. VICTOR EDWARDO INSFRAN DIETRICH / SR. JOSE JARA ROJAS

MIEMBROS DEL-CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARTAANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

NISITACIops
R

2gTE1aTIa. 08N 0NSE
TSR .

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre.
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100/25 “ADQUISICION DE EQUIPOS
ODONTOLOGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508.-

ACLARACION N° 1

Asuncion, de Noviembre de 2025.
AL OFERENTE:
Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
100/25 “ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508, se
realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTAN° 1

Titulo: ITEM 5 (3.1) EETT: Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos
alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante flexibilizar la solicitud de la siguiente manera:
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y
Nacionales que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho
documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la
presentacion de mas oferentes.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version,

CONSULTA N°2

Titulo: ITEM 5 (4.1) EETT: Capacidad del tanque 18 Litros 0 maso 21 litros o mengs

CONSULTA: Se sugiere amablemente a la convocante permitir la presentacion_de autoclave con
capacidad de hasta 25 litros. Esto permitird que mas oferentes proveedores\dednstituciones de Salud
puedan participar del llamado.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y CondicionesWUltima Versién.

CONSULTAN°3

Titulo: ITEM 6 (3.1) EETT: Certificado de Normas de caliﬁad“‘agpeciﬁcas: FDA, CE o JIS al menos
alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indieanmarca y modelo ofertado.

CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocanté flexibilizar la solicitud de la siguiente manera:
Certificado de Normas de calidad especificas: EDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y
Nacionales que garantizan su calidad, seguridad“y/confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho
documento debe estar vigente ¢ indicar marca P modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la
presentacion de mas oferentes.

Respuesta: El oferente deberd remitirsé-al ,P{iego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 4

Titulo: ITEM 6 (4.1) EETT: Capagidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o menos

CONSULTA: Se sugiere anmblemente a la convocante permitir la presentacion de autoclave con
capacidad de hasta 25 litzos.\Esto permitird que mas oferentes proveedores de Instituciones de Salud
puedan participar del4lamado.

Respuesta: El oferente eberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTANSS

Titulo: Consulta: Para las destiladoras, Selladoras, y Lavadoras Ultrasonicas

Se sugigse ‘amablemente considerar la posibilidad de dejar sin efecto la solicitud del certificado bajo
normas ISO 13485, CE o FDA, teniendo en cuenta que ciertos equipos, como las selladoras, destiladoras
y-lavgdgras, no son considerados equipos electromédicos y, por tanto, no se encuentran sujetos a dichos
requerimientos normativos.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 6

Titulo: items 2 Compresor de |HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando
una de estas normas ( FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de
calidad.

Respuesta: El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.
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CONSULTA N°7

Titulo: {tems 3 Compresor de 10 HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando
una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.
Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 8

Titulo: ftems 4 Secadora para compresor de 10 HP

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unificar esto solicitando
una de estas normas ( FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de
calidad.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTAN°9

Titulo: ftems 8 Sellador para Esterilizacion

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13485, pedimos unificar esto solicitando
una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las normas internacionales de calidad.
Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 10 %
Titulo: Items 9 Ultrasonido

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS ,y también presentar ISO 13485 , pedimos unific solicitando
una de estas normas ( FDA , CE , JIS y/o cualquier ISO de acuerdo a las nor%'nte acionales de
calidad.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Con '@s Ultima Version.

CONSULTA N° 11
Titulo: Items 12 Equipo Destilador

Piden Certificado FDA CE Y/O JIS, y también presentar ISO 13 imos unificar esto solicitando

una de estas normas (FDA, CE, JIS y/o cualquier ISO de acuefdo‘aJasnormas internacionales de calidad.

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego d s y Condiciones Ultima Version.
{

CONSULTA N° 12

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico 2

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza‘del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internagienal es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustars%establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
*

2 Publicado en fecha 09-1 0-202(

CONSULTA N° 13

Titulo: Items 5 Autoclaye de\Vapor

Piden Certificado de la % E y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitad @cuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya no calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: reénte deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicaé”zcha 09-10-2025

co AN° 14

itulo:ltems 6 Autoclave de Vapor
%ﬂ Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version

2 Publicado en fecha 09;10-3025\
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CONSULTA N° 15

Titulo: Items 7 Autoclave de vapor

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 16

Titulo: ftems 7 Autoclave de vapor

Piden Certificado de 1a FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 17

Titulo: Items 10 Equipo de Fotopolimerizador

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado 1SO 13485 , pedimos Unificar Jas normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro dg dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 18

Titulo: Items 11 Equipo Quita Sarro

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485%pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que cetresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en‘el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 19

Titulo: Items 13 Equipo de RAyos X Portatil Odontélogico

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza'del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internagienal es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarsed lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versin
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 20

Titulo: Items 14 Turbing Odentologica

Piden Certificado de la FDA), CE y JIS y también por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas-d®acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
médicos cuya normawde calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicadoertfecha 09-10-2025

CONSVULTA N° 21

FituloItems 15 Kit de Micromotor y contraangulo
Piden Certificado de laFDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485 , pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versjon
2 Publicado en fecha 09-10-2025
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CONSULTA N° 22

Titulo: Items 16 Set de Equipos Odontologicos

Piden Certificado de la FDA , CE y JIS y tambien por separado ISO 13485, pedimos Unificar las normas
de calidad solicitadas de acuerdo a la naturaleza del equipo ya que corresponde al rubro de dispositivos
medicos cuya norma de calidad internacional es el ISO 13485

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 23

Titulo: Items 5 Autoclave de Esterilziacion de vapor

Piden Certificado de Calidad e inspeccion técnica , a que se refiere esto?

Respuesta: Se aclara que cualquier equipo de vapor a presion debe cumplir con procesos de
validacion para evitar explosiones que destruyan vidas humanas y materiales (ASME, CE PED etc).
El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 24

Titulo: ftems 6 Autoclave de Vapor

Piden Destiladora con el Autoclave (?, si es asi todas las destiladoras trabajan a 220V y no a 24V como
pide la descripcion.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condicignes”™Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 25

Titulo: Items 6 Autoclave de Vapor

Piden Tecla press es necesaria (?

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 26

Titulo: Items 9 Lavadora de 6 litros

Piden Configuracion de 40 50 hasta 60 grados. Se puede cotizar'desde 50 grados en adelante ;?
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecillo-emel Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 27

Titulo: Items 14 Turbina Odontologica

Piden Velocidad de 30.000 rpm , creemos fue un error de tipeo ya que las turbinas por ser de alta
velocidad , se encuentran desde 250.000%m en adelante . Favor corregir este error.

Respuesta: El oferente deberd/ remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 28

Titulo: Items 14 Turbing Odentdlogica

Sugerimos esta descripéion) que faltaria a la especificacion tecnica , ya que hubo un error en la
descripcion de la rotaeion - potencia igual o mayor a 26 W « tamafio de cabeza como méaximo de 10,8 x
12,5 mm - 4 orificios.de spray de refrigeracion « sistema cabezal limpio « valvula anti reflujo « Valvula
reguladora de,presion « Rodamientos cerdmicos

RespuestaEl Oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versién
2 Publicado.en fecha 09-10-2025

GONSULTA N° 29
Titulo: Items 15 Micomotor y contraangulo

Piden accesorio 10 conjuntos de rulemanes por la totalidad de los contrangulos , se entiende que si uno
sale adjudicado se entregaran los 10 rulemanes por la totalidad de la adjudicacién de ese items, favor
aclarar esto.

Respuesta: Se aclara que la cantidad de conjuntos de rulemanes en principio es de 10, en caso
de averia la condicion es que el equipo este operativo, aunque se necesiten en mayor
cantidad. Como parte de la garantia de funcionamiento. Por lo tanto el oferente deberd
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version 2 Publicado en fecha
09-10-2025 /~
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CONSULTA N° 30

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

4.1. Solicitan: . Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sélido, con tratamiento
anticorrosivo y antideslizante. Consultas: Sugerimos estas especificaciones -La base completa debe ser
totalmente protegida por bordes antideslizantes, ya que es fundamental para garantizar la seguridad,
estabilidad y durabilidad del sillon, bordes antideslizantes, para asi ser estables y no se vean afectados
por pisos con imperfecciones? - Para lograr estabilidad y durabilidad es importante que la estructura de
la base (no debe ser en forma de cruz o tipo enjambre o similar, por no dar la estabilidad necesaria tanto
en el respaldo como en la base) y del respaldo fabricado en acero macizo. Por cuestiones de seguridad
en caso de urgencias el sillon deberia tener un boton de emergencia destacado en la base. - Es importante
que los sillones sean Ambidiestro, para adaptacion para diestros y zurdos. MEDIDAS DEL SILLON: la
base deberia tener como minimo un espesor de 26 mm. para tener una mayor estabilidad y adherencia
al suelo

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 31

Titulo: Documentos para Consorcio

Si bien el PBC acepta el consorcio no menciona si es consorcio Constituido o se pliede ffesentar
consorcio por intencion, favor aclarar esto.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Candiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 32

Titulo: Items 10 Fotopolimerizador

Piden operacion programable de 1 seg. , todas las Fotopolimerizadorasidel mercado tienen programacion
desde 5 seg. Tener en cuenta y cambiar la confirguracion para poder éofizar los oferentes este producto.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en‘el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 33

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

4.5. Solicitan: Apoyabrazos derecho ¢ izquierdo, rebatibles. Consulta: El brazo izquierdo debe ser fijo,
ya que se encuentra al lado de la unidad de agua."iil paciente siempre sale por el lado derecho. Teniendo
en cuenta esto solicitamos el cambio englas especificaciones técnicas

Respuesta: El oferente deberd remiti¢se al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versién.

CONSULTA N° 34

Titulo: Items 1 Sillon Odontelogico

4.7 Solicitan: Tapizadof comacolchado anatomico sin costuras, en PVC, alta densidad, facilmente
desmontable. Consulta: se fecomienda agreagar esta sugerencia atoxico y anti flama con protector para
los pies del pacientes

Respuesta: El oferenté deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado‘en'fecha 09-10-2025

CONSULTA/N® 35

Titulo™Ifems 1 Sillon Odontologico

4.1 L/Splicitan: Posiciones de Trabajo: 5 0 més posiciones de trabajo programables por el odontélogo
Vaelta a cero Consulta: Se podria cotizar 3 o mas posiciones de trabajo programables por el odont6logo?
Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 36

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

Solicitan: Vuelta a cero Consulta: Al presionar esta funcion de vuelta cero debe apagar el reflector
automaticamente al presionar esta funcion. ?

Respuesta: Se aclara que en las condiciones iniciales los datos de trabajo deben volver a los
valores de fibrica. Por lo tanto el oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de
Bases y Canfi/g',ciaz@\Vers\idn 2 Publicado en fecha 09-40-2025

|
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CONSULTA N° 37

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

6,5 Solicitan: Intensidad de iluminacion: entre 10.000 y 42.000 Lux GRADUABLE, ACCESIBLE
DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR Consulta: Podrian considerar de 8.000 a
35.000 lux

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 38

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

7.2 Solicitan:Escupidera de cerdmica, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con
salida de agua con comando manual. Consulta: La cuba es de ceramica esmaltada por completa , no
comprendemos la solicitud de rejilla esmaltada

Respuesta: Se aclara que solo la tapa de rejilla debe ser esmaltada. Por lo tanto el oferente deberd
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version 2 Publicado en fecha 09-10-
2025

CONSULTA N° 39

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

5,6 Solicitan: Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador dé-agua y de
presion. Consulta: A que se refiere cuando mencionan regulador de presion en un ultrasénido?Deberia
ser regulador de potencia

Respuesta: Se aclara que regulador de potencia es sindnimo de regulacion de presion. Por lo tanto el
oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Kersion 2 Publicado
en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 40

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

4.11. Solicitan: 2 (dos) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotacion con refrigeracion
Consulta: A que se refiere 2H?

Respuesta: Se aclara 2 orificios (aire + agua). Por lo tantogeloferente deberd ajustarse a lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Version 2 Publicadp ew'fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 41

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

5,5 Solicitan: 1(una) manguera con jeringa trlple con 3 (tres) puntas o insertos como minimo con
regulador de agua y de potencia Consfilta; gue serian 3 puntas o insertos ? A que se refiere cuando
mencionan regulador de potencia en unaYT? Deberia ser de agua, aire y spray

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTA N° 42

Titulo: Items 1 Sillon Odentelogico

7.4 Solicitan: Un suctqr de saliva venturi con pico de aluminio pulido. Consulta: Podrian aclarar a que
se refieren con el pico dealuminio....

Respuesta: El ofexente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.

CONSULTAN¢ 43

Titulo;Atems/1

4.6. Salicitan: Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo. Consulta: Deberia ser desmontable y
reglable en altura, con movimientos frontales, posteriores y longitudinales y sistema de bloqueo de
patanca para facilitar atencion a los pacientes discapacitados en sillas de ruedas, que sea extraible, lo
que permite una rapida limpieza y desinfeccién.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025
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CONSULTA N° 44

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero
esto ;?

Respuesta: Se aclara que es un depdsito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del
equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberd ajustarse a lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Version 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 45

Titulo: Item 13 Rayo X Portatil

*Ttem 13 / Recomendamos el Rayo X Portatil con las siguientes especificaciones para dar mayor
participacion a los oferentes, practico de usar y compatible con cualquier Sensor Intraoral. Item 13.4
Punto focal: 0.4 mm Tension del tubo 65KV Corriente del tubo 2.6 mA Alcance del tiempo de
exposicion: 0.01-2 segundos Filtracion inherente: 0.8mmAl Filtracion adicional: 1.0 mmAI Campos de
rayos X: 60mm Potencia de entrada: 22.2 V Peso maximo: 2.1 KG Anillo de proteccion externa: La
proteccion de retrodispersion minimiza notablemente la dosis de radiacién del operador. Proteccion
interna: La proteccion a la radiacion interna del fuselaje esta disefiada de forma 6ptima para proteger al
operador de una fuga de radiacion Dosis de exposicion predeterminada: adulto o nifios y seleccion del
diente. 300 exposiciones como minimo con una sola carga. Estacion de carga permitiendo_su uso
siempre que sea necesario una exposicion, Estacion de carga que sirve como basg~para_mayor
comodidad. Item 13.5 Sensor Intraoral Recomendamos con las siguientes especificacionts para dar
mayor participacion a los oferentes y la convocante adquirir un equipo de ultima generaeion. Escala de
grises: 65.536 nivel de gris (16 bits) Area de imagen como minimo: 25*30mm2+Afea del sensor como
minimo: 30*37 mm2 Espesor maximo: 5mm Formato de imagen: BMP/DIR/BCM/APEG/PNG/TIFF
Tamafio 1.5 Sensor intra oral con chip de silicio para evitar el desonfoque deé\ladiniagen y deterioro del
rendimiento. Cable duradero de alta resistencia. Capaz de soportar traccion dethasta 10 kg. Resistencia
al gua probada segiin I[ECP IP68 con capacidad de resistir a | metro de agia durante 60 minutos como
minimo. Sensor con conteo de fotones. Actualizaciones de softwarefsifhcosto Incluye posicionador
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Bliego-de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 46

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

5,7 Solicitan: Con pedal neumadtico con tapa de ac€ro inoxidable para las piezas de mano. Consulta:
PODRIAN CONSIDERAR OTRO MATERIALcomo.....: El acero inoxidable..

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025 \

CONSULTA N° 47

Titulo: Items 1 Sillon Odontologice

7.5 Solicitan: Un suctor de gnayor potencia con pico de aluminio pulido con llaves de paso regulable
Consulta: Podrian aclarapangue se refieren con el pico de aluminio pulido...

Respuesta: El oferente deberd remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Uluma Version.

CONSULTANN48

Titulo: ESPBCIFICACIONES TECNICAS

En el pdnto*N° 1.4.8 dice: Peso de Trabajo: 150 Kg o mas Solicitamos a la convocante que este punto
quedeyde.a siguiente manera: Peso de Trabajo: 150 Kg (+-10)

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 49

Titulo: ESPECIFICACIONES TECNICAS
En el punto 1.6.5 dice: Intensidad de iluminacion: entre 10.000 y 42.000 Lux GRADUABLE,
ACCESIBLE DESDE LA UNIDAD DENTAL, PEDAL O REFLECTOR Solicitamos a la convocante
que este punto quede de la siguiente manera: Intensidad de iluminacién: entre 10.000 y 42.000 Lux (o
mayor Rango) GRA\UABLE ACCESIBLE DESDE IA UNIDAD DENTAL, PEDAL O
REFLECTOR S~ S
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Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 50

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero
esto (?

Respuesta: Se aclara que es un depdsito de agua destilada o tratada que alimenta las funciones del
equipo dental sin depender de la red de agua. Por lo tanto el oferente deberd ajustarse a lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Version 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 51

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

7.9 Solicitan: Botella reservorio de agua de 1 litro o mas con llave de paso Consulta: a que se refiero
esto (?

Respuesta: Se aclara que la llave de paso es importante para que el aire a presién no se desperdicie
en la reposicion de agua de la botella. Por lo tanto el oferente deberd ajustarse a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Versién 2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 52

Titulo: Item 5 Autoclave de 211t.

Item 5 Autoclave de 21Litros — 5.4 Caracteristicas: Recomendamos con las siguientes éspeeificaciones
para dar mayor participacion a los oferentes y la convocante adquirir un equipo,de-iltima generacion.
Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 21 litros . Comando digital- displaysLCD Iluminado. 3
Programas de esterilizacién como minimo. Tanque de acero inoxidable, pantalld ICD. Secado: Puerta
cerrada. Esterilizacion; 121°C/ 1,15 Bar y 134°C/ 2,15 Bar. Aislamiento.térmico: Manta de fibra
ceramica. Seguridad; Sistema mecanicos y digitales. Potencia 1400 W. Condndicador de mantenimiento
Preventivo, con contador de ciclos, con sistema de conexion de nube/fara permitir monitoreo remoto en
todo el proceso de esterilizacion, sistema de aviso (ciclos abortadgs),paca mayor control de bioseguridad.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en ‘el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 53

Titulo: ESPECIFICACIONES TECNICAS

"En el punto 1.7.2 dice: Escupidera de ceramica, désmontable para facil limpieza y tapa de rejilla
esmaltada, con salida de agua con comando Solicitamos a la convocante que esta parte quede de la
siguiente manera: Escupidera de cerami¢a.o de-Vidrio, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla
esmaltada, con salida de agua con comanido”

Respuesta: El oferente deberd ajfistarsera lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 54

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico

8.3 Solicitan: Base metalica acero inoxidable de alta resistencia con 5 o mas ruedas de silicona para facil
desplazamiento yaresistencia. Consulta: Podrian considerar base metalica con tratamiento anticorrosivo
y protectoresipldsticos de alta resistencia. Debido a que la base metalica cromada pertenece a una marca
especifica

RespuestaEl'oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publieado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 55

Titulo: Items 1 Sillon Odontologico
8.3 Solicitan: Base metalica acero inoxidable de alta resistencia con 5 0 mas ruedas de silicona para fécil
desplazamiento y resistencia. Consulta: Podrian considerar base metélica con tratamiento anticorrosivo
y protectores plasticos de alta resistencia. Debido a que la base metalica cromada pertenece a una marca
especifica

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en /fle}:ha\09 1 % 2025
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CONSULTA N° 56

Titulo: Autorizacion del Fabricante

Autorizacion del fabricante: En la Pagina 17 del PBC dice Autorizacién del fabricante: Los items a los
cuales se le requerird Autorizaciéon del Fabricante son los indicados a continuacidn: PARA TODOS
LOS ITEMS. Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditarse la cadena de
autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorizacion deberd ser
presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar
a que item. "Solicitamos amablemente al Convocante que para la firma de Contrato la misma se
encuentre Inscripta en la Direccion General de los Registros Pablicos Seccion Persona Juridica y
Comercio".

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 57

Titulo: Multa

En la Pagina 56 del PBC dice Porcentaje de multas: El valor del porcentaje de multas que sera aplicado
por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios serd de: 0,10 % Solicitamos amablemente
al Convocante que reduzca el porcentaje de multas al 0.01% por el atraso en la entrega de log/bienes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condicignes”Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 58

Titulo: Item 1 Sillon Odontologico

Recomendamos adaptar con estas especificaciones para dar mayor participaciéf a los oferentes y asi
también la convocante adquirir un sillon de alta calidad, cualidad y resistenite. Sillon Odontoldgico: con
brazo articulado, tapizado sin costura, con sistema de freno neumatico en lasplatina, anclado la salivadera
al sillon, con 1 reflector de led, | platina, 1 salivadera, 1 jeringa triplesgon 5 puntas con terminal borden.
El sillén sin fijacion al piso. Estructura de acero con tratamienge,anticorrosivo con pintura secado al
horno (Esmalte Epoxi — Poliamida de alta calidad, o similar para uso Sanitario, especialmente
desarrollado para proteger estructuras de hierro y acero gatvanizado que estén expuestos a ambientes
muy corrosivos y/6 ataques quimicos). Comando eléctrigoven Ja platina con pantalla tactil, Comando
digital touch, 9 programas de trabajo, sistema vueltaycefo) con parada de emergencia. La Platina con
bandeja de 5 soportes frontal, 4 cuatro unidades terminales borden, 1 unidad de jeringa triple, salida de
las puntas con sistema neumatico, con acople upo Borden, y cabezal bi articulado para adaptarse a
pacientes de diferentes estaturas, removible y Teversible, para pacientes en silla de rueda, respaldo
metdlico, apoya brazos de alta resistengia, ydavable, capacidad de soportar 200 kilos o mas. Pedal
multifuncion con joystick que permite el'¢6ntrol del aire y agua al mismo tiempo, La caja de conexiones
separada del sillon. El brazo del sillon asticulado neumatico. Con Reflector LED con 8 led, de 8.000 a
40.000 lux como minimo, temperatura’de color de 4.500 - 5.000k, ajustando la temperatura fria y célida,
encendido y apagado desde ghcomando digital de la platina. Regulador independiente de aire y agua
para cada valvula de lasfpiezas de mano. Sistema de agua presurizada y sistema de agua de red, pedal
neumdtico pieza der mang progresivo (sistema microswitach) Salivadera: Bacha de ceramica
desmontable, movimierito de 180 grados. con llena vaso (sistema de agua tibia o caliente). Picos de
bacha y llena vasg desmontable autoclavable con filtro incorporado reusable y lavable, con banqueta
para el odontéldgo.

Respuesta El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado.en fecha 09-10-2025

CGONSULTA N° 59

Titulo: PLAN DE ENTREGA
Solicitamos a la convocante respetuosamente que los plazos de entrega de los bienes sean de 120 dias
para todos los items a partir de la firma del contrato

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025
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CONSULTA N° 60

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente la solicitud de la siguiente manera: Certificado de Normas
de calidad especificas: FDA, CE, JIS o Certificaciones Internacionales y Nacionales que garantizan su
calidad, seguridad y confiabilidad al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente ¢
indicar marca y modelo ofertado. Esto con el fin de posibilitar la presentacion de mds oferentes.
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 61

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, Requisitos documentales para la evaluaciéon de la
experiencia capacidad técnica punto 2 La autorizacién/ resolucion de apertura vigente, emitida por la
Direccién Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MEDICOS; aceptar la constancia de
estar en tramite expedida por Direccién Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 62

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto 3 Autorizacion de apertura y furicionamiento
de la empresa expedida por la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPByBS
como fabricante, importador, representante o distribuidor y Servicio de Mantenirfiiento de Dispositivos
Médicos. Aceptar la constancia de estar en tramite expedida por Direc€iém\Nacional de Vigilancia
Sanitaria

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego’de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 63

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convocante respetuosamente, parael punto 4 Certificado de registro sanitario, de
conformidad a la Ley N°® 4959/12. Aceptar la constancia de estar en tramite expedida por Direccion
Nacional de Vigilancia Sanitaria f

Respuesta: El oferente deberd ajustarse-alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025 )

CONSULTA N° 64

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convacante, réspetuosamente, para el punto 13 Certificado buenas practicas de
fabricacion y controlssi s de fabricacién nacional, y buenas précticas de almacenamiento y depésito,
para los importadoseAggptar la constancia de estar en tramite expedida por Direccién Nacional de
Vigilancia Sanitazia

Respuesta: Bl oferénte deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado-en'fecha 09-10-2025

CONSWULTA N° 65

Fitdle: CAPACIDAD TECNICA

Selicitamos a la convocante respetuosamente, para el punto Requisitos documentales para evaluar el
criterio de capacidad técnica punto 2 La autorizacion/ resolucion de apertura vigente, emitida por la
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria, rubro DISPOSITIVOS MEDICOS. Aceptar la constancia
de estar en tramite expedida por Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condicignes Version
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CONSULTA N° 66

Titulo: Muestra

Solicitamos la Presentacion de las Muestra de los items, asi la convocante puede ver in situ los equipos
ofertados si cumple las especificaciones técnicas solicitadas.

Respuesta: El oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 67

Titulo: Multa

Multas El valor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes,
prestacion de servicios sera de: 0,10 % Solicitamos amablemente al Convocante que el porcentaje de
multas por el atraso en la entrega de los bienes sea de 0,05% por cada dia de atraso.

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025

CONSULTA N° 68

Titulo: Autorizacion del Fabricante

Autorizacion del fabricante: Los items a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los
indicados a continuacién: PARA TODOS LOS ITEMS. Solicitamos al Convocante que para irma de
Contrato la misma se encuentre Inscripta en la Direccion General de los Registros Pub cion
Persona Juridica y Comercio. Q
Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Con

2 Publicado en fecha 09-10-2025

es Version

CONSULTA N° 69 @

Titulo: CAPACIDAD TECNICA

Solicitamos a la convocante solicite el siguiente documento: Certificacid 9001:2024 de la empresa
oferente vigente al momento de la apertura de ofertas

Respuesta: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el P e Bases y Condiciones Version
2 Publicado en fecha 09-10-2025 cﬁ
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 100/25 “ADQUISICION DE EQUIPOS
ODONTOLOGICOS PARA EL IPS”, con ID 473.508.-

MODIFICACION PARCIAL

1-En la Seccidén Suministros requeridos — Especificaciones Técnicas — Detalle de los bienes y/o
servicios, se realiza la siguiente modificacion:

Donde dice:

Item1
Sillon Odontologico

G %

Base y respaldo construido en hierro fundido y/o acero sélido, con tratamiento
anticorrosivo y antideslizante.

1.4,2 Estable, sin necesidad de fijar al piso. 6
14,3 Q

R

Movimiento independiente entre asiento y respaldo.
1.4,4 Accionamiento electromecanico. \
1.4,5 Apoyabrazos derecho e izquierdo, rebatibles. @Q

1.4,6 Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo.

147 Tapizado con acolchado anatémico sin costuras, en PVC, alta densidad, facilmente
"7 desmontable.
1.4,8 Peso de trabajo: 150 Kg o mas ‘\Q

1.4,9 Placa madre blindada antillamas. CE 434,

|41 OMovimientos de los sillones: A trane un pedal de comando ubicado en la base del

sillon y también con un panel de coma do ubicado en la unidad dental.

1.4 11Posiciones de Trabajo: 5 o mas posiciones de trabajo programables por el
"7 "odontélogo
1.4,12VC: Vuelta a cero ‘ ) ¢

151 Movimi rxtb izontal y ve;'ticai, brazos articulados con freno neumdtico con 2 (dos) ’
77" o mas kg, de'eapacidad.

1.5,2 Ban trabajo (porta instrumental) incorporado de acero inoxidable.

1.5,3 08) mangueras de terminal de acople borden 2H para alta rotacion con refrigeracion

(una) manguera con terminal para micromotor neumatico con acople borden con
2 @ refrigeracion (baja rotacion)
1.

1(una) manguera con jeringa triple con 3 (tres) puntas o insertos como minimo con

e regulador de agua y de potencia

Una terminal con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de

1.5,6 "
presion.

1.5,7 Con pedal neumatico con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano.
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Unidad de agua rebatible o no rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90°
0 mas.

17,1

172 Escupidera de ceramica, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con
" salida de agua con comando manual.

1.7,3 Jeringa triple auxiliar,

1.7,4 Un suctor de saliva venturi con pico de aluminio pulido.

Un suctor de mayor potencia con pico de aluminio pulido con llaves de paso

175 regulable.

17,6 Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de facil acceso, extraccion y
1.7.7 limpieza

1.7,8 Accionamiento automatico de cada suctor

1.7,9 Botella reservorio de agua de 1 (uno) litro o mas con llave de paso.

Item2

COMPRESOR 1 HP \

i

Certificado de Normas de calidad especificas; FDACE o JIS al

2.3.1menos alguna de cllas. Dicho documento debe estar sigénic ¢ indicar
marca y modelo ofertado. ¢ 6

Certificado de Normas de calidad gener: &: ?O 13485. Dicho
2.3.2 documento debe estar vigente e arca y tipo de_
equipo ofertado.

Vg

Item3 ?\‘
COMPRESOR 10 HP

*

o i

) . o .
ormas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al

3.3.1menos de ellas. Dicho documento debe estar vigente e
ind ca y modelo ofertado.
@ificado de Normas de calidad generales: ISO
3.3.2713485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
2 y tipo de equipo ofertado.
Item4

SECADOR DE AIRE PARA COMPRESOR DE 10 HP
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Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al
4.3.1menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e
indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
4.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
y tipo de equipo ofertado.

Item5

AUTOCLAVE 18 a 21 LTS

i

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS
5.3.1al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente

e indicar marca y modelo ofertado. %

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho Q

5.3.2documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de \
equipo ofertado.

5.4,1 Capacidad del tanque 18 Litros o maso 21 litros o m

Tres bandejas o mas de acero inoxidable grado quitifirgico o

" 7" Aluminio Q
X1

*
5.4,3Estructura del tanque de presion y tapa en ac ho

542

0S 0 Mas programas

f
5.4,4Con reservorio externo incorporado para a ilada
5.4,5Tiempo de esterilizacion programableQ

Sensor térmico para lectura directd de la temperatura en un

" ““indicador de presion y temp?ﬁa
5.4,7Panel frontal

*
5.4,8Sistema de secado a plgﬂl cerrada
5.4,9Certificado dd@@ e inspeccidn técnica

*

Certificado de Normas de calidad égpeclﬁcaS' F DA; CE 0JIS
6.3.1 al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar
vigente e indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho
6.3.2 documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de
equipo ofertado.
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6.4.1 Capac1dad del tanque 18 litros o mas o mas a 21' Litros o
“7" menos.

6.4 Tres bandejas o mas de acero inoxidable grado quirargico o
“77 Aluminio.

6.4,3 Estructura del tanque de presion y tapa en acero inoxidable.

6.4 Destilador de agua por osmosis inversa de baja tensién 24v o
" menos, potencia de 36 W o mas.

6.4,5 Tiempo de esterilizacion programable: dos o mas programas.

6.4 Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un
"7 indicador de presion y temperatura

6.4 Panel frontal de simple lectura y facil operacion a través de
"7 teclas press botton.

6.4,8 Alimentacion eléctrica 220 V /50 Hz Q6

6.4,9 Potencia 1800 w o mas \
6.4,1 Temperatura de esterilizacion 121° C a 134° C Q
6.4,11Secado al vacio con puerta cerrada @

6.4,12Camara: Aluminio o Acero Inoxidable

Item8 ¢ Q

SELLADORA DE BOLSAS
()

i
Certificado deNormas de calidad especificas: FDA,

CEo0JIS al me guna de ellas. Dicho documento
8.3.1 N> o sunace

debe cs@)v nt¢ ¢ indicar marca y modelo

ofertado!

Ceﬁ@ada de Normas de calidad generales: ISO
8.3.2 . @ Dicho documento debe estar vigente e
(} icar marca y tipo de equipo ofertado.

Q~ LAVADORA 6 LITROS

Certificado de Normas de calidad especificas: FT)A, CE 0 JIS al
9.3.1menos alguna de ellas. Dicho documento debe cstar vigente ¢

indicar marca y medelo ofertado.
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Certificado de Normas de calidad generales: ISO
9.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
y tipo de equipo ofertado.

Item12

DESTILADOR DE AGUA

Ao A i e
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS

12.3.1al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente
¢ indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar
12.3.2 marca y tipo de equipo ofertado. \Q

Item14

TURBINA DE ALTA ROTAE

14.4,1 Cuerpo en acero inoxidable/grado quirlrgico aluminio anodizado natural.

14.4,2 Con rulemanes de alta calidad.

14.4,3Sistema de fijacion de fresa: sujcci(’)}ga fresa por boton o push button.
14.4,4Conexion tipo Borden de d oriﬁ‘cios de acuerdo a las normas ISO 9168
14.4,5 Velocidad de 30.000 r &Es

14.4,6 Autoclavables a 135°@ :

14.4,7Sistema de ca)ae@mpio con 3 o mas salidas de agua.

14.4,8 Diametro d@zal: 10 mm o mas a 12 mm o menos
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Debe decir:
Item1
Sillon Odontologico

1.4 Caractc

L4 1' Bés.eh y rgspaldo gonsFruido en hierro fundido y/o acero sélido, con trataryi’lientou
> anticorrosivo y antideslizante.

1.4,2 Estable, sin necesidad de fijar al piso.

1.4,3 Movimiento independiente entre asiento y respaldo.

1.4,4 Accionamiento electromecanico.

1.4.5 Apovabrazos derecho e izquierdo

1.4,6 Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo.

|47 Tapizado con acolchado anatomico sin costuras, en PVC, alta densidadAfacilmente
*7" desmontable.
1.4,8 Peso de trabajo: 150 Kg 0 més \Q
1.4,9 Placa madre blindada antillamas. CE 434
Movimientos de los sillones: A través de un pedal de coma icado en la base del
14,10 7 ., .
sillon y también con un panel de comando ubicado en la u dental.

411Posiciog_les de Trabajo: 3 o mas posiciones d%abaio programables por el
——=odonto6logo Q
1.4,12VC: Vuelta a cero \

151 Movimientos horizontal y {/ertical, aZos articulados con freno neumatico con 2 (dos)
7" o mas kg de capacidad. P

1.5,2 Bandeja de trabajo (porta ivimntal) incorporado de acero inoxidable.

1.5,3 2 (dos) mangueras de mil} 1 de acople borden 2H para alta rotacion con refrigeracion
1 (una) manguera con=t€rminal para micromotor neumatico con acople borden con
refrigeracién'(b' tacion)

1 (una) jegisa triple con 3 puntas intercambiables como minimo, v controles
independientes de agua, aire vy spray.

1.5,4

\J
U@na] con ultrasonido con 5 (cinco) puntas o insertos con regulador de agua y de

15 on pedal neumatico con tapa de acero inoxidable para las piezas de mano.

Unidad de égﬁa\ rebatible o no rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90°
0 mas.

Escupidera de cerdamica, desmontable para facil limpieza y tapa de rejilla esmaltada, con
salida de agua con comando manual.

1.752

1.7,3 Jeringa triple auxiliar.

1.7.4 Un suctor de saliva venturi
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Y

1.7.5 Un suctor de mayor potencia con pico y con llaves de paso regulable.

L.7.6 Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de facil acceso, extraccion y
1.7.7 limpieza

1.7,8 Accionamiento automatico de cada suctor

1.7,9 Botella reservorio de agua de 1 (uno) litro o mas con llave de paso.

Item2

COMPRESOR 1 HP

o
i
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al
2.3.Imenos alguna de cllas. Dicho documento debe estar vigente ¢ indicar %

marca y modelo ofertado.

Certificado _de Normas de calidad generales: ISO \

2.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
tipo de equipo ofertado. OPCIONAL @& )

Item3

COMPRESO ’r@

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o IS al
3.3.Imenos alguna de ellas. Dicho dogumento debe estar vigente ¢
indicar marca y modelo ofertado:

Certificado__de @aﬁ de calidad generales: ISO
to debe estar vigente e indicar marca

3.3.2 13485. Dicho docum

Item4

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CEo JIS a
4.3.1menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente ¢
indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
4.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar

marca y tipo de equipo_ofertado. OPCIONAL
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Item5

AUTOCLAVE 18 a21 LTS

it G
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE,
MDR, JIS, ANMAT o ANVISA al menos alguna de ellas.
531+ T
=== Dicho_documento debe estar vigente e indicar marca v
modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho
5.3.2documento debe estar vigente ¢ indicar marca y tipo de
equipo ofertado.

SR

i

desde los lthrog

Capacidad ;iel tangﬁé

5. 4’2Tres bgndejas o mas de acero inoxidable grado quirrgico o \Q
Aluminio

5.4.1

5.4,3Estructura del tanque de presion y tapa en acero inoxidable @Q
. . | :

5.4,4Con reservorio externo incorporado para agua destilada

5.4,5Tiempo de esterilizacion programables: dos o més programa:

Sensor térmico para lectura directa de la temp en un
indicador de presion y temperatura

N
5.4,7Panel frontal '(b'g

54,6

5.4,8Sistema de secado a puerta cerrada

5.4,9Certificado de calidad e inspeccion técnica

O
Item6

icado _de Normas de calidad especificas: FDA, CE,
JIS, ANMAT o ANVISA al menos alguna de ellas.
icho _documento debe estar vigente e indicar marca v
modelo ofertado.

E Certificado de Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho
6.3.2 documento debe estar vigente ¢ indicar marca y tipo de
equipo ofertado.

6.4.1
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Tres bandejas o mds de acero inoxidable grado quirfirgico o
Aluminio.

0.4,3 Estructura del tanque de presion y tapa en acero inoxidable.

Destilador de agua por osmosis inversa de baja tension 24v o
menos, potencia de 36 W o mas.

6.4,5 Tiempo de esterilizacion programable: dos o mas programas.

Sensor térmico para lectura directa de la temperatura en un
indicador de presion y temperatura

Panel frontal de simple lectura y ficil operacién a través de
teclas press botton.

6.4,8 Alimentacion eléctrica 220 V /50 Hz

6.4,7

6.4,9 Potencia 1800 w o0 mas

6.4,1 Temperatura de esterilizacion 121° C a 134° C

6.4,11Secado al vacio con puerta cerrada Q@

6.4,12Camara: Aluminio o Acero Inoxidable \

Item8

Certificado de Normas Cﬁ alidad especificas: FDA,
CE o0 JIS al menos algupa de ellas. Dicho documento

dul debe estar vigente ¢ indicar marca y modelo
ofertado. Y*
Certific. de Normas de calidad generales: ISO
13485. 0_documento debe estar vigente e
8.3.2 v y :
— ind marca y tipo de equipo ofertado.
AL

Item9 O

6 LAVADORA 6 LITROS

L R
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al
9.3.1menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e
indicar marca y modelo ofertado.

Certificado de Normas de calidad generales: ISO
9.3.2 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca

y tipo de equipo_ofertade. OPCIONAL
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Item12

DESTILADOR DE AGUA

s . L

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS

12.3.1al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente
¢ indicar marca y modelo ofertado.

Certificado _de Normas de calidad generales: ISO

13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar
marca v tipo de equipo ofertado. OPCIONAL

12.3.2

Item14
TURBINA DE ALTA ROTACION Q

14.4,1 Cuerpo en acero inoxidable/grado quin’lrgicc;(oﬁ::n aluminio anodizado natural.
14.4,2 Con rulemanes de alta calidad. . Qu%

14.4,3 Sistema de fijacion de fresa: sujecion de la fr \r boton o push button.
14.4,4Conexion tipo Borden de dos orificios ‘@1 a las normas ISO 9168
14.4,5 Velocidad de 300.000 rpm o mds Q

14.4,6 Autoclavables a 135° C 7

14.4,7Sistema de cabezal limpio c ‘més salidas de agua.

14.4,8 Diametro del cabezal@xﬁ 0 mas a 12 mm o menos

~
Obs: Quedando Ios»d\ tems invariables.

10
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