Instituto de Previsién Social Acta N° 046/2026 de fecha 02 de julio de 2026

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 046-005/2026

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2025
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO
PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”, CON ID N°
472.731.

VISTO: Expediente Digital identificado como CA/N° 1005/2026, feeepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 25 de junio de 2026, €l cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que remitid el Memorando
DOP/DLI1/N® 394/2026 de fecha 23 de junio de 2026, del Departdniento de Licitaciones de la
Direccion Operativa de Contrataciones, por el que se eleva\dConsideracion de la Maxima
Autoridad, la solicitud de modificacién parcial al Pliego\de Bases y Condiciones de la
Licitacion Pablica Nacional N° 66/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS
CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL
DE AYOLAS”, con ID N° 472.731; y

CONSIDERANDO: Que, la modificacién paréial representa modificaciones realizadas sobre
las bases y condiciones del respectivo Pliego; a fin de dar cumplimiento a la Resolucion
Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) N° 1534/2026, de fecha 16 de junio de
2026, conforme a lo remitido por lagUnidad solicitante;

Que, las modificaciones suminisfradas (remitidas via correo institucional) son de exclusiva
responsabilidad de la Direceidn de Hospitales del Area Interior;

Que, la propuesta en ‘euestion, cuenta con el visto bueno de la Gerente de la Gerencia de
Abastecimiento y <Legistica y con el aval de la Directora de la Direccién Operativa de
Contrataciones, \garantizando asi sus conformidades, en los términos del Formulario de
Recepcion delExpedientes para tratamiento por el Consejo de Administracion del IPS, y del
MemorandoDOP/DLI 1/N° 394/2026, de fecha 23 de junio de 2026, suscrifo por las mismas;

I

Por tafto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: ALTE. (R) PROF. DR. ISAiAS RICARDO FRETES ZARATE, PRESIDENTE

ABG. BETTINA SILVANA ALBERTINI ALONSO / DR. HASSEL JIMMY JIMENEZ ROLON
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / SRA. MIRTHA ALZIRA ARIAS NOGUER
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

& \*

El presente instrumento es de cardcter piiblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacién legal vigentc que rige la materia, en atenci6n al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Instituto de Previsién Social Acta N° 046/2026 de fecha 02 de julio de 2026
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 046-005/2026

EL CONSEJO DE ADMINIS"I:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la modificacion parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacidén Pablica
Nacional N° 66/2025 “ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUM@S CON EQUIPO
EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL“REGIONAL DE
AYOLAS?”, con ID N° 472.731, en todos sus términos, conforme‘al*Anexo que consta de
02 (dos) fojas, el cual se encuentra refrendado por laN\Sécretaria del Consejo de
Administracion y las dreas técnicas respectivas y forma part¢ de la presente Resolucion.--

2°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccidén Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad-del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el‘“\{ratamiento por parte del Consejo de

Administracién.
3°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. -
SC/dk/jo.- -

FDO.: ALTE. (R) PROF. DR. ISAJAS RICARDO FRETES ZARATE, PRESIDENTE ]
ABG. BETTINA SILVANA ALBERTINI ALLONSO / DR. HASSEL JIMMY JIMENEZ ROLON
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / SRA. MIRTHA ALZIRA ARIAS NOGUER
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA.CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestién piblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad dc la administracion publica, con cxcepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/25
“ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
LABORATORIO DE HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS” ID N° 472731.

MODIFICACION PARCIAL

I- EN_LA SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS — ESPECIFICACIONES TECNICAS
COAGULOGRAMA, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACION:

DONDE DICE:
COAGULOGRAMA

EQUIPO AUTOMATIZADO, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REACTIVOS E INSUMOS EN
CALIDAD DE COMODATO PARA  ELEQUIPO AUTOMATIZADO, EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS, REACTIVOS E INSUMOS EN CALIDAD DE COMODATO PARA
ELANALISIS

Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con provision de equipo automatizado.en comodato,

Cantidad de Equipos: Se solicita 1 (un) analizador de coagulacion completamente automatizado, para realizar
pruebas de coagulacion en comodato.

Especificaciones técnicas del Equipo:
Metodologia:Metodologia: Cromogénico, coagulométrico e inmunotiirbidimétrico.

Los reactivos, calibradores y controles deben ser originales y de’la misma marca del equipo en comodato.

1. Capacidad minima procesamiento: 40 (cuarenta) muestras, én tubos primarios, con adaptadores para tubos.
pediatricos (opcional).

2. Capacidad de lectura de tubos primarios: con un'volumen maximo de 2,5 ml y muestras pediatricas 1,0
ml.

3. Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos

4, Capacidad de reactivos en el equipo: minima 20 posiciones refrigeradas para los reactivos.

5. Rendimiento: PT/APTT/Fibrindgeno/DIMERO D, analisis simultaneo.

6. Determinacion de Dimero D con valerpredictivo negativo de 95-100%, con certificado de FDA o CE para
la exclusion de trombosis profunda y.embolia pulmonar.

7. Con capacidad para priorizaf las urgencias (STAT)

8. Con capacidad para identificar los reactivos y muestras mediante cédigo de barras.

9. Capacidad para realizar la-predilucion automaética de las muestras.

10. Con sistema dispénsador independiente de reactivos y muestras.

11. Cubetas de reaécién individuales.

12. Acceso aledtefio continuo de muestras, cubetas, reactivos, controles, calibradores, residuos liquidos y
agua.

13. Gestidn de muestras: con capacidad de lectura de tubos primarios de diferentes volimenes de muestra.
14. Chequeo preanalitico: comprobacion del volumen de tubos primarios. Deteccion de hemolisis, ictericia,
interferencia de lipemia.

15. El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de memoria de 10.000
pacientes como minimo; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera
automatica.

16. Los reactivos para la puesta en marcha del equipo deben ser proveidos por el oferente, sin estar incluidos
dentro de las determinaciones validadas.

17. Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit.

18. Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para cada equipo.

19. Provision de manuales de operador del equipo en idioma espafiol.

20. Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

21. Capacidad de analisis y monitoreo con la opcion de proporcionar graficos de Levey-Jenning.

22. Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automatica.

23. Equipo con 5 (cinco) afios de fabricacion como maximo. Excluyente

24. Condiciones del Servicio se halla especificado en el apartado dg (:qndiciones generales del Servicio.
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DEBE DECIR:

COAGULOGRAMA

EQUIPO AUTOMATIZADO, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REACTIVOS E INSUMOS EN
CALIDAD DE COMODATO PARA  ELEQUIPO AUTOMATIZADO, EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS, REACTIVOS E INSUMOS EN CALIDAD DE COMODATO PARA
ELANALISIS

Reactivos para Coagulograma (Crasis sanguinea) con provisién de equipo automatizado en comodato.

Cantidad de Equipos: Se solicita 1 (un) analizador de coagulacidn completamente automatizado, para realizar
pruebas de coagulacion en comodato.

Especificaciones técnicas del Equipo:
Metodologia:Metodologia: Cromogénico, coagulométrico e inmunoturbidimétrico.

Los reactivos, calibradores y controles deben ser originales y de la misma marca del equipo en comodato.

1. Capacidad minima procesamiento: 40 (cuarenta) muestras, en tubos primariosycon adaptadores para tubos.
pediatricos (opcional).

2. Capacidad de lectura de tubos primarios: con un volumen maximo de'2,5'ml y muestras pediatricas 1,0
ml.

3. Con capacidad de carga continua de muestras y reactivos

4. Capacidad de reactivos en el equipo: minima 20 posiciones réfrigéradas para los reactivos.

5. Rendimiento: PT/APTT/Fibrinégeno/DIMERO D, anélisis simultaneo.

6. Determinacién de Dimero D con valor predictivd negativo de 95-100%, que cuente con evidencia
regulatoria que respalde su utilizacién para la exclusion de Trombosis venosa profunda y Embolia

pulmonar, emitido por autoridades de regulacién'de alta vigilancia sanitaria como la FDA v/o CE.
7. Con capacidad para priorizar las urgencias (STAT)

8. Con capacidad para identificar los reactiyos y muestras mediante codigo de barras.

9. Capacidad para realizar la predilucion autgmatica de las muestras.

10. Con sistema dispensador independiente‘de reactivos y muestras.

11. Cubetas de reaccion individuales.

12. Acceso aleatorio continuo, de!muestras, cubetas, reactivos, controles, calibradores, residuos liquidos y
agua.

13. Gestion de muestras: con ¢apacidad de lectura de tubos primarios de diferentes volimenes de muestra.
14. Chequeo preanaliticoscomprobacion del volumen de tubos primarios. Deteccién de hemolisis, ictericia,
interferencia de lipemia.

15. El equipo debe tener control de calidad interno, con capacidad de almacenamiento de memoria de 10.000
pacientes como, ninimo; con capacidad de realizar el inventario y disponibilidad de los reactivos de manera
automaticar

16. Los reactivos para la puesta en marcha del equipo deben ser proveidos por el oferente, sin estar incluidos
dentro de las determinaciones validadas.

17. Debe incluir calibradores, controles y consumibles necesarios para cada Kit.

18. Se debe proveer un estabilizador de corriente independiente para cada equipo.

19. Provision de manuales de operador del equipo en idioma espafiol.

20. Lenguaje de reportes y programa: espaiiol.

21. Capacidad de analisis y monitoreo con la opcion de proporcionar graficos de Levey-Jenning.

22. Con monitoreo del inventario y disponibilidad de reactivos de manera automética.

23. Equipo con 5 (cinco) afios de fabricacion como méximo. Excluyente

24. Condiciones del Servicio se halla especificado en el apartado de.Condiciones generales del Servicio.
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